16 


ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРИБОРЫ 


НУОКО'МЕТЕОКОШ01СА1  АРРАКАТиЗ 

АРРАКЕ118  НУОКОМЕТЩОШбШиЕЗ 

НУ0Р0МЕТЕ0К0Шб!8СНЕ  6ЕШЕ 

АРАРАШ  Н1ОКОМЕТЕ0К0Ш61С08 


.Я^Н 

Ю 

я 

3   н 

^^^ЕХ  Н  ОПРОМИМ  П  ОР^ 

о    Е            ОБ 

Ъ  Е  А 

ИМЕНИЕ 

Е  'хХ     Н 

о 

п 

р  ом 

и      N 

А      П     0  ,  Р 

'^- 

С 

с    с    Р-МОСКВА 

*^?|* 


^ШК^     7  *  Ч,  ;-.  ;    •"    ч.^,  Щ 


т. 


ГИАРОМЕТЕОРОЛОГИЧ 

ПРИБОРЫ 


ш 


.^в 


НУОт-МЕТЕОЙ01061СА1АРРАЙАТи8 
АРРАКЕ115  НУОВОМЕТЕОйОШбЩиЕЗ 
НУ0К0МЕТЕ0Й0Ш615СНЕ  6ЕКАТЕ 
АРАКАТ05  НШЯО  У  МЕТЕ0ЯаШ61С0 


ВСЕСОЮЗНОЕ  ОБ-ЬЕАИН2ИИ 


^^чтVЛ(^:^ляг^1и^^V■'^зл.V 


ТЕХНО 


!%| 


•1^       I  -1 


СССР'ЫОСП 


Я76 


Вв8485 


МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРИБОРЫ 

МЕТЕ0К0ШС1САЬ  IN8ТК^МЕNТ8 

АРРАКЕ1Ь8  МЕТЕ0К0^0СI^^Е8 

МЕТЕ0К0ШС18СНЕ  Ш8ТК^МЕNТЕ 

АРАКАТ08  МЕТЕ0К0Ь0С1С08 


л 


АКТИНОМЕТР  термоэлектрический  АТ-50 

Актинометр  АТ-50  совместно  с  гальванометром  ГСА-1  предназначен  для  измерения  прямой 
солнечной  радиации,  падающей  на  перпендикулярную  к  лучу  поверхность. 

Принцип  действия  актинометра  основан  на  получении  термоэлектродвижущей  силы  от 
батареи  термоэлементов,  обусловленной  разностью  температур  между  холодными  и  горячими 
термоспаями.  Термобатарея  выполнена  в  виде  звездочки.  Горячие  (активные)  спаи  приклеены 
к  металлическому  зачерненному  диску,  который  является  приемной  поверхностью  для  прямой 
солнечной  радиации,  а  холодные  (пассивные)  связаны  с  корпусом  прибора. 

Величина  солнечной  радиации  определяется  по  гальванометру,  последовательно  включен- 
ному в  цепь  термобатарей.  Отклонение  стрелки  гальванометра  пропорционально  разности  темпе- 
ратур между  диском  и  корпусом,  а  следовательно,  и  интенсивности  прямой  солнечной  радиации. 

Чувствительность  актинометра  составляет  4—7  милливольт  на  одну  калорию  на  см^  в  минуту. 
Сопротивление  термобатарей  14—22  ом,  инерция  прибора  не  более  25  сек. 

Размеры  актинометра  без  гальванометра  —  0  180  х  225  мм.  Вес  —  3,2  ке. 


ТНЕКМОЕЬЕСТЫС  АСТЕЧОМЕТЕК  АТ-50 

ТЬе  АТ-50  Ас1:,1поте1ег  18  изес!  1п  соп]*ипс11оп  \у11Ь  1Ье  ГСА-1  §а1уапоте1ег  1о  теааиге  длтесХ 
8ип  га(11а110П  !а1Ипд  оп1о  а  зигГасе  а!  г'щЫ  ап^кз  1о  1Ье  гау. 

ТЬе  рг1пс1р1е  оЙЬе  Ас11Поте1ег  18  Ьазес!  оп  1Ье  депегаИоп  о!  а  1Ьегта1  е.т.{.  Ьу  а  1Ьегтор11е  аз 
а  ге8и11  о1  а  1етрега1:,иге  (Ийегепсе  Ье1\уееп  соИ  апс1  Ьо1  зипсИопз.  ТЬе  1Ьегтор11е  18  аггап^ес!  111 
1Ье  !огт  о1  а  81аг.  ТЬе  Ьо1  (асПуе)  ]ипс11опз  аге  §1ие(1  1о  а  Ыаскепей  те1а1  сИзс  \уЬ1сЬ  {огшз  1Ье 
гесе1у1пд  зигГасе  Гог  (11гес1  зип  гаШаНоп,  \уЫ1е  1Ье  соИ  (разз1уе)  зипсИопз  аге  соппес1е(1  1о  1Ье 
1П81гитеп1  сазе. 

ТЬе  та§ш1и{1е  о!  1Ье  зип  ^а(^^а1^оп  13  (1е1егтте(1  Ьу  шеапз  о!  а  да1уапоте1ег  соппес^ес!  1П 
зег1е8  \у11Ь  1Ье  1Ьегтор11е  С1гси11.  ТЬе  йейесИоп  о^  1Ье  §а1уапоте1ег  ро1п1ег  18  ргорогИопа!  1о  1Ье 
1етрега1иге  (Ийегепсе  Ье1\уееп  1Ье  (Изс  ап(1  1;Ье  сазе,  апс!  1Ьи8  а18о  ргорогИопа!  1о  1Ье  ш1епз11у  о1 
1Ье  (11гес1  зип  га(11а110П. 

ТЬе  зепзШуНу  о!  1Ье  Ас1шоте1ег  18  4—7  тУ  рег  са1ог1е  рег  зд.  ст  рег  т1пи1е.  ТЬе  1Ьегтор11е 
ге3131апсе  13  14— 22  0Ьт;  1Ье  1пег11а  о{  1Ье  тз1,гитеп1  йоез  по1  ехсеей  25  зесоп(18.  ТЬе  (11теп81оп8 
о!  1Ье  Ас1тоте1ег  \у11Ьои1  1Ье  §а1уапоте1ег  аге  180  тт  (На.  х  225  тт.  ^^ещЫ  3.2  к^. 


АСТШОМЁТКЕ  ТНЕКМО-ЁЬЕСТКГдГЕ,  МОВЁЬЕ  АТ-50 

Ь'ас11потё1ге  АТ-50  авзосхё  аи  да1уапотё1ге  ГСА-1  ез!  (1е811пё  а  1а  тезиге  йе  1а  га(11а11оп 
8о1а1ге  (Мтес1е,  1пс1(1еп1е  виг  ипе  8игГасе  погта1е  аих  гауопз. 

Ъе  ГопсИоппетеп!  в.е  1'ас11потё1ге  герозе  зиг  1а  Гогсе  ё1ес1гото1г1се  еп§еп(1гёе  (1ап8  ипе  рПе 
111егто-ё1ес1пдие  е!  йие  а  1а  (Ийёгепсе  (1е8  1етрёга1иге8  йез  зоийигез  сЬаис1е8  е1  {го1(1е8  6.е  сеИе 
р11е.  Ьа  р11е  ез!  сопзШиёе  раг  (1е8  соир1е8  111егто-ё1ес1г1дие8  сИзрозёз  еп  ё1о11е.  Ьез  зои(1иге8  асПуез 
(сЬаийез)  8оп1  соПёез  зиг  ип  (^^8^ие  П01гс1  ди!  8ег1  (1е  зигГасе  гёсер1псе  6.е  1а  га(11а11оп  8о1а1ге  (11гес1е, 
1е8  8ои(1иге8  ГгоМез  (раззхуез)  ё1.ап1  зоИ(1а1гез  (1и  согрз  Ае  ГаррагеИ. 

Ь'1п1еп811ё  йе  1а  га(11а11оп  зо1а1ге  ез!,  тезигёе  раг  ип  §а1уапотё1ге  1п1егса1ё  йапз  1е  схгсиИ  (1е 
1а  ^ЬегторИе.  Ьез  (1ёУ1а11оп8  (1е  Гах^иШе  (1и  да1уапотё1ге  зоп!  ргорогИоппеИез  а  1а  (ИЯёгепсе  йев 
1етрёга1иге8  еп1ге  1е  (Издие  е1  1е  согрз  е!,  раг  сопзёдиеп!,  а  Г1п1еп811ё  йи  гауоппетеп1  8о1а1ге 
сИгес*. 

Ьа  8епз1Ь1И1ё  (1е  Гас11потё1ге  ез1  йе  4—7  тУ  са\ /ст^/тш,  1а  гё3181апсе  6.е  1а  1Ьегтор11е  ез!  (1е 
14—22  оЬтз,  ПпегИе  1Ьегт1дие  йе  ГаррагеИ  пе  йёраззе  раз  25  зес.  В1теп310П8  6.е  Гас11потё1ге 
(§а1уапотё1ге  поп  сотрпз):  0  180  х  225  тт.  РоШз  (1е  ГаррагеИ:  3,2  к§. 


ТНЕКМОЕЬЕКТШ8СНЕ8  АКТШОМЕТЕВ  АТ-50 


Ваз  Ак1тоте1ег  АТ-50  181  ^етехпзат  т11  (1ет  Оа1уапоте1ег  ГСА-1  гиг  Меззипд  йег  (11гек1еп 
8оппепз1гаЫип§  ЬезИтт!,  (11е  ехпег  зепкгесЫ  2иг  81гаЫг1сЬ1ип^  ехротег1еп  ПасЬе  2и^ез1гаЫ1 
тг(1. 

В1е  \\^1гкип§8\уе18е  йез  АкИпоте^егз  ЬегиМ  йагаиГ,  йаВ  йигсЬ  (11е  Т11егто8аи1е  е1пе  1Ьегто- 
е1ек1гото1;оп8сЬе  Кга!1  етхещЬ  \у1гс1,  \уе1сЬе  йигсЬ  (1еп  Тетрега1игип1ег8сЫес1  6.ег  каНеп  ипй  ег- 
ЬНх^еп  Ьб1з1е11еп  Ьегуог§еги!еп  \у1г(1.  Вхе  ТЬегтоЬаиегхе  131  з1егп!бгт1^  аиздеЫИе!.  Вхе  егЫ121еп 
(акИуеп)  Ьб181е11еп  31П(1  аи!  е1пег  §е8сЬ\уаг21ёп  Ме^аПзсЬехЬе  §ек1еЫ,  (Не  гиг  Аи{паЬте  (1ег  (Нгек^еп 
8оппепз1гаЫип§  (Неп!,  \уаЬгеп(1  6.\е  каИеп  (ра881уеп)  Ьб181е11еп  т11  (1ет  Сгега1§еЬаизе  уегЬипйеп 
8т(1. 

Бег  8оппепз1гаЫип§8\уег1  \у1г(1  т1ие1з  ехпез  Оа1уапоте1ег8  ЬезИтт!,,  (1а8  1п  йеп  81готкге1з 
(1ег  ТЬегтоЬаНегхе  т  КехЬе  §езсЬа11е1  181. 

Бег  Хе1дегаи88сЫад  йез  Сга1уапоте1ег8  181  (1ет  Тетрега1игип1ег8сЬ1е(1  2\У18сЬеп  8сЬе1Ье  ип(1 
ОеЬаизе  —  {о1§ИсЬ  аисЬ  йег  1п1еп811,а1  (1ег  (Нгек^еп  8о11пеп81гаЫип^  —  ргорогИопаЬ 

ЕтрГ1П(1ИсЬке11  (1ез  Ак1:1поте1егз :  ^1  тУ1о,оЦст^1тш.  \У1(1егз1ап(1  (1ег  ТЬегтоЬаиепе :  14 
Ыз  22  ОЬт.  Тга^ЬеН  йез  Оега^з:  п1сЬ1  йЬег  25  зек. 

АЬгпеззип^еп  с1е8  Ак11поте1ег8  оЬпе  Сха1уа11оте1ег :  0  180  X  225  тт.  Ое\у1сМ:  3,2  к^. 


АСТШОМЕТКО  ТЕКМОЕЬЕСТЕГСО  АТ-50 


Е81е  ас11п6те1го  АТ-50  соп  е1  ^а1уап6те1го  ГСА-1  81гуеп  рага  тей!?  1а  га(11ас1бп  8о1аг  (Нгес^а 
дие  сае  зоЬге  ипа  зирегйше  регреп(11си1аг  а  1о8  гауоз  (1е1  зо1. 

Сото  ез  заЬ1(1о,  еп  ипа  Ьа{ег1а  (1е  рагез  1егтое1ёс1г1соз  зе  рго(1исе  ипа  {иегга  е1ес1гото1п2, 
соп(11с1опас1а  рог  1а  с11{егепс1а  (1е  1етрега1ига  еп1ге  1о8  (1о8  соп1:ас1о8  йе  са(1а  раг.  Ьа  Ьа^епа  11епе 
{огта  (1е  е81ге11а.  Ьоз  соп1ас1оз  саИеп1-е8  (асИуоз)  ез1ап  епсо1а(1оз  а  ип  (Нзсо  те1аИсо  епе^гесМо, 
дие  Ьасе  йе  8ирегГ1С1е  гесер1ога  рага  1а  гаЙ1ас1бп  8о1аг  сНгес^а,  у  1о8  {гюз  (раз1уо8)  е81ап  ип1(1о8  а1 
сиегро  (1е1  арага1о. 

Ьа  та^пНис!  йе  1а  га(11ас16п  8о1аг  зе  (1е1егт1па  рог  те(11о  (1е  ип  §а1уап6те1го  сопес1ас1о  еп 
8ег1е  соп  1а  Ьа1ег1а  1егтое1ёс1г1са.  Ьаз  (1езу1ас1опе8  йе  1а  а^и^а  (1е1  §а1уап6те1го  зоп  ргорогс10па1е8 
а  1а  41!егепс1а  (1е  1етрега1игаз  еп1ге  е1  сНзсо  у  е1  сиегро,  у,  рог  сопз1§и1еп1е,  а  1а  1п1епз1(1а(1  (1е  1а 
га(11ас1бп  8о1аг  (11гес1а. 

Ьа  8еп81ЫИ(1а(1  (1е1  ас11п6те1го  ез  (^е  4  а  7  т7  рага  1  са1ог1а  рог  ст^  у  рог  т1пи1о.  Ьа  ге8181епс1а 
с1е  1а  Ьа1ег1а  ез  ее  14  а  22  ОЬт1о8  у  1а  тегс1а  (1е1  арага1о  до  ехсейе  (1е  25  зе^. 

Ьа8  (11теп81опе8  (1е1  ас11п6те1го  31П  §а1уап6те1го  зоп:  0  180  X  225  тт.  Е1  резо:  3,2  к^. 


ПИРАНОМЕТР  П-ЗхЗ 


Пиранометр  П-ЗхЗ  совместно  с  гальванометром  ГСА-1  предназначен  для  измерения  ко- 
ротковолновой суммарной  радиации,  приходящей  на  горизонтальную  поверхность  от  солнца 
и  неба. 

Пиранометр  в  соединении  с  гальванографом  может  также  применяться  для  непрерывной 
регистрации  суммарной  радиации. 

Приемником  прибора  служит  термобатарея  из  77  последовательно  соединенных  термоэле- 
ментов, изготавливаемых  из  константановой  и  манганиновой  проволоки. 

Поверхность  термобатарей  окрашена  в  два  цвета.  При  этом  нечетные  спаи  окрашены  в 
черный  цвет,  а  четные  —  в  белый.  Радиация,  падающая  на  термобатарею,  поглощается  черными 
полями  больше,  чем  белыми,  в  результате  чего  образуется  термоэлектродвижущая  сила,  про- 
порциональная разности  температур  спаев  батарей.  Значение  радиации  определяется  по 
отклонению  стрелки  гальванометра,  которое  пропорционально  разности  температуры  спаев,  а 
следовательно,  и  интенсивности  воспринимаемой  спаями  радиации. 

При  использовании  экрана  пиранометром  можно  определять  только  рассеянную  радиацию 
от  небесного  свода. 

Чувствительность  термобатарей  составляет  7—11  милливольт  на  калорию  на  см^  в  минуту. 
Инерция  прибора  не  более  40  сек.  Сопротивление  термобатарей  —  30  +  5  ом. 

Размеры  прибора  без  гальванометра  —  0  180  х  225  мм.  Вес  —  3,2  кв. 


РТКАNОМЕТЕК  П-3  х  3 


ТЬе  П-3  X  3  Ругапоте1ег  18  ивес!  1п  соп]ипс110п  \лг11Ь  а  ГСА-1  да1уапоте1ег  1о  теазиге  1Ье 
8Ьог1  Ише  1о1а1  га(11а11оп  !гот  1Ье  8ип  апй  111е  вку  оп  а  Ьогхгоп^а!  вигГасе. 

ТЬе  Ругапоте1ег  1п  сопзипсИоп  луНЬ  а  §а1уаподгарЬ  сап  а18о  Ье  ивей  Ьг  сопИпиоиз  гесог(11п§ 
о!  1о1а1  га(11а11оп. 

ТЬе  вепвШуе  е1етеп1  о!  1Ье  шв1гитеп1 18  а  1Ьегторие  соп81в11пд  о^  77  8ег1е8  соттесЬеА  1Ьегто- 
соир1ев  тайе  о!  соп81ап1ап  апй  тапдашп  '\у1гев. 

ТЬе  8иг(асе  о!  1Ье  1Ьегтор11е  18  ра1п1е(1  1П  1\У0  соЬигв,  1Ье  о(1(1  ^ипсИопв  Ье1П§  ра1п1е(1  Ыаск, 
1Ье  еуеп  опев  —  \уЫ1е. 

ТЬе  га(11а110П  (а1Ипд  оп  1Ье  1Ьегтор11е  1В  аЬвогЬес!  Ьу  1Ье  Ыаск  агеав  тоге  1Ьап  Ьу  1Ье  \уЬИе 
опев,  а8  а  гевиН  оГ  \VЬ^сЬ  а  1Ьегта1  е. т.!.,  ргорогИопа!  1о  1Ье  1етрега1иге  (Ийегепсе  о?  1Ье  ]ипс11оп8, 
18  Ъеш§  депега1е(1.  ТЬе  та§т1ис1е  о!  1Ье  га(11а11оп  18  (1е1егттес1  Ьу  1Ье  §а1уапоте1ег  ро1п1ег 
йеПесИоп  1Ьа1 18  ргорогИопа!  1о  1Ье  1етрега1:.иге  (11Йегепсе  о!  1Ье  зипсИопв,  апй,  1Ьив,  1о  1Ье  1п1,еп- 
вНу  о^  1Ье  га(11а11оп  аЬвогЬей  Ьу  1Ье  зипсИопв. 

И  а  всгееп  18  ивей,  1Ье  Ругапоте1ег  сап  вегуе  1о  теавиге  всаНегес!  ((11Яиве(1)  вку  га(11а11оп 
а1опе. 

ТЬе  8еп8111у11у  о!  1Ье  1Ьегтор11е  18  7—11  тУ  рег  са1ог1е  рег  вд.  ст  рег  т1пи1е.  ТЬе  1П81гитеп1 
шегЫа  (1оев  по1  ехсеес!  40  8есоп«18,  ТЬе  1Ьегтор11е  ге8181апсе  18  30  ±  5  ОЬт. 

ТЬе  й1теп81оп8  о{  1Ье  1пв1гитеп1  \у11Ьои1 1Ье  да1уапоте1ег  аге  180  тт  (11а.  х  225  тт.  \Уе1^Ы 
3.2  к§. 


РУКАNОМЁТЕЕ,  МОВЁЬЕ  П-3  х  3 


Ье  ругапотё1ге  П-3  х  3,  а88ос1ё  аи  §а1уапотё1ге  ГСА-1,  ев*  (1ев11пё  а  1а  тезиге  (1е  1а  га(11а11оп 
1о1а1е  во1а1ге  е!  а1товрЬёг1дие  а  соиг1с8  1опдиеиг8  (1'оп(1е8  1пс1(1еп1е  виг  ипе  вигГасе  Ьог12оп1а1е. 

А88ос1ё  а  ип  §а1уапотё1ге  епгед181геиг,  1е  ругапотё1ге  реи!  ё1,ге  ёда1етеп1  иНИвё  роиг  Геп- 
ге§1в1гетеп1  сопИпи  йе  1а  гайшНоп  1о1а1е. 

Ь'ог^апе  8еп81Ые  (1е  ГаррагеП  сопв181е  еп  ипе  1Ьегтор11е  сопвШиёе  раг  77  соир1ев  соп8*ап1ап- 
тап§ап1пе,  ЬгапсЬёв  еп  8ёг1е. 

Ьа  виНасе  (1е  1а  1Ьегтор11е  ев1  реш1е  еп  с1еих  сои1еиг8:  1е8  8ои(1иге8  1тра1гев  8оп1  по1ге8,  1е8 
8ои(1игев  ра1гев  8оп1  ЫапсЬез.  Ьез  8ои(1иге8  по1ге8  аЬвогЬеп*  р1и8  йе  га(11а11опв  гедиез  раг  1а  1.Ьегто- 
рПе  дие  1е8  8ои(1игев  ЫапсЬев ;  сек  ^а^^  паИге  ипе  !огсе  ё1ес1гото1г1се  ргорогИоппеПе  а  1а  (Ийёгепсе 
(1ез  1етрёга1иге8  йез  зоийигез  с1е  1а  рПе. 

Ь'1п1;еп811ё  &е  1а  га(11а11оп  ев!  тевигёе  раг  1е8  (1ёу1а11оп8  (1е  1'а1§и111е  йи  §а1уапотё1ге ;  сез 
йёушНопз  8оп1  ргорогИоппеПез  а  1а  (Ийёгепсе  йез  1етрёга1игез  (1ев  зои(1игез  е1,  раг  сопвёдиеп!, 
а  Г1п1еп811ё  йе  1а  га(11а11оп  гедие  раг  сев  йегшёгез. 

Мип1  (1'ип  ёсгап,  1е  ругапотё1ге  пе  шезиге  дие  1а  га(11а11оп  сНЯизёе  ргоуепап!  (1е  1а  Уой1е 
сё1е81е. 

Ьа  зепвШПНё  (1е  1а  рИе  ез!  йе  7—11  тУ/са\1ст^1тт.  Ь'шегИе  1Ьегт1дие  д.е  ГаррагеП  пе  (1ёра88е 
ра&  40  зес,  1а  гё8181апсе  йе  1а  рИе  ев!  йе  30  +  5  оЬтв. 

В1теп81опз  (1е  ГаррагеП  (да1уапотё1ге  поп  сотрг18)  —  0  180  х  225  тт.  РоМз  йе  ГаррагеП  — 
3,2  кё. 


РТЕАNОМЕТЕК  П-3  х  3 

Оав  Ругапоте1ег  П-3  х  3  18*  ^етешваттИ  йет  Оа1уапоте1ег  ГСА-1  гиг  Меввипд  (1ег  аи!  ете 
Ьоп20п1а1е  Р1асЬе  !а11епс[еп  зиттагеп  киг2\уе1Идеп  8оппеп-  ип(1  Н1тте1881гаЫипд  ЬезНтш!. 

Ва8  Ругапоте1ег  1п  УегЫп(1ип§  тИ  (1ет  Оа1уапоте1ег  капп  еЬеп1а118  гиг  коп11пи1ег11сЬеп 
Ли{2е1сЬпип^  йег  зиттагеп  81гаЫипд  уеглуеп(1е1  \^ег(1еп. 

А18  Аи^паЬте^ега!  <ИепЬ  ете  ТЬегтоЬаНегхе  аи8  77  1п  КехЬе  §е8сЬа11е1еп  ТЬегтое1етеп1еп, 
(^^е  аиз  Коп81ап1ап-  ип(1  Мап§ашпс1гаЬ1  Ьег§е81е111  81П(1. 

В1е  ОЬегПасЬе  йег  ТЬегтоЬаиегхе  181  1п  2\уе1  РагЬеп  ап§е81г1сЬеп :  (11е  ип§ега(1еп  Ьб181е11еп  — 
зсЬлуагг,  (Не  §егас1еп  —  \уе16.  Вхе  аи!  (11е  ТЬегтоЬаиепе  !а11еп{1е  81гаЫипд  \у1г(1  (1игсЬ  (11е  8сЬ\уаг2еп 
КеИег  81агкег  аЬ8огЫег1  а18  (1игсЬ  с11е  \Vе^6еп,  \^о(1игсЬ  е1пе  е1ек1гото1ог18сЬе  КтаИ  ег2еид1  \у1г(1, 
(11е  йет  Тетрега1игип1ег8сЫе(1  йег  Ва11ег1е1б181е11еп  ргорогИопа!  181. 

Вег  81гаЫип§8\уег1  \у1г(1  пасЬ  (1ет  2е1§егаи88сЫа§  йез  Оа1уапоте1ег8  ЬевИтт!;,  (1ег  (1ет 
Тетрега1игип1ег8сЫе(1  с1ег  Ьб181е11еп  —  {о1§ИсЬ  аисЬ  йег  1п1еп811а1  (1ег  уоп  (1еп  Ьб181е11еп  аиГ- 
^епоттепеп  81гаЫип§  —  ргорогИопа!  181,. 

\У1г(1  еш  8сЫгт  уег\уеп(1е1,  8о  капп  (1а8  Ругапоте1ег  аи88сЬИеВИсЬ  гиг  ВезИттипд  (1ег 
2ег81геи1еп  Н1тте1881гаЫип§  уег\уеп(1е1  \уег(1еп. 

ЕтрйпйИсЬкеИ  йег  ТЬегтоЬаиег1е :  7—11  /гг7/са1/ст2/тш.  Тга§Ье11  (1е8  Оега18:  тсЬ1  йЬег 
40  8ек.  \У1(1ег81ап(1  (1ег  ТЬегтоЬаиег1е :  30  +  5  ОЬт, 

АЬте88ипдеп  <^е8  Сгега18  оЬпе  С-а1уапоте1ег:  0  180  х  225  тт.  ОешсЫ:  3,2  к§. 


РШАNОМЕТЕО  П-3  х  3 


Е1  р1гап6те1го  П-3  х  3  соп  е1  да1уап6те1го  ГСА-1  81гуе  рага  те(11г  1а  га(11ас16п  §1оЬа1  (1е 
оп(1а  сог1а  (1е1  8о1  у  (1е1  с1е1о  дие  сае  8оЬге  1а  8ирегйс1е  Ьог120п1а1. 

1]ш(1о  а  ип  §а1уап6дга!о,  е81е  р1гап6те1го  рие(1е  8егУ1г  ^атЫёп  рага  ге§181гаг  81П  ш1еггирс1бп 
1а  га(11ас16п  §1оЬа1. 

81гуе  (1е  гесер1ог  ипа  Ьа1ег1а  1егтое1ёс1пса  (1е  77  раге8  сопес1а(1о8  ей  8ег1е,  ЬесЬо8  (1е  а1атЬге8 
(1е  соп81ап1ап  у  тап^атпа. 

Ьа  8ирегйс1е  {1е  1а  Ьа^епа  е81а  рт1а(1а  с1е  (1о8  со1оге8 :  (1е  педго,  1а8  сопех1опе8 1траге8  у  6.е  Ыапсо, 
1а8  раге8.  Ьа  гасИашоп  дие  сае  еп  1а  Ьа1ег1а  е8  аЬзогЬМа  рог  1о8  сиа(1го8  педго8  еп  тауог  ргорогс16п 
дие  рог  1о8  Ыапсо8,  1о  дие  йа  рог  ге8и11а(1о  1а  рго(1исс1бп  (1е  ипа  {иегга  е1ес1гото1.г12  ргорогс10па1 
а  1а  (11{егепс1а  <1е  1етрега1ига8  еп1ге  1о8  соп1ас1о8  йе  1а  Ьа1ег1а. 

Ьа  та^пИий  йе  1а  га(11ас16п  8е  с1е1егтта  рог  1а  с1е8У1ас16п  (1е  1а  а^и^а  (1е1  §а1уап6те1го,  дие 
ев  ргорогс1опа1  а  1а  (11!егепс1а  еп1ге  1а8  1етрега1ига8  йе  1о8  соп1ас1о8,  у,  рог  соп81§и1еп1е,  а  1а 
1п1еп81с1а(1  (1е  1а  га(11ас16п  дие  сае  еп  1о8  т18то8. 

Соп  ауийа  (1е  ипа  рап1а11а  зе  рие(1е  (1е1егт1паг  соп  е1  р1гап6те1го  8о1атеп1е  1а  гад1ас1бп  (^^!и8а 
ёе1  с1е1о. 

Ьа  8еп81ЫИ(1ас1  6.е  1а  Ьа1ег1а  1егтое1ёс1г1са  ез  (1е  7  а  11  т1Иуо111оз  рага  ипа  са1ог1а  рог  ст^  у 
рог  тши1о.  Ьа  1пегс1а  6.е\  арага1о  по  ехсес1е  (1е  40  8е§ип(1о8.  Ке8181;епс1а  (1е  1а  Ьа1ег1а  1егтое1ёс1пса: 
(1е  30  ±  5  ОЬт1о8. 

В1тепз1опе8  (1е1  арага1о  зш  §а1уап6те1го:  0  180  х  225  тт.  Резо:  3,2  к§. 


АЛЬБЕДОМЕТРЫ  АС-ЗхЗ,  АП-ЗхЗ 


Альбедометры  совместно  с  гальванометром  предназначены  для  определения  радиации, 
отраженной  от  какой-либо  поверхности,  суммарной  и  рассеянной  радиации,  приходящей  на 
горизонтальную  поверхность  от  солнца  и  неба.  Приемником  альбедометра  служит  термобатарея 
из  77  последовательно  соединенных  термоэлементов  из  константановой  и  манганиновой  про- 
волоки. 

Поверхность  термобатареи  окрашена  в  два  цвета:  нечетные  спаи  окрашены  в  черный  цвет, 
а  четные—  в  белый.  Радиация,  падающая  на  термобатарею,  поглощается  черными  полями  больше, 
чем  белыми,  в  результате  чего  образуется  термоэлектродвижущая  сила,  пропорциональная  раз- 
ности температур  спаев  батареи.  Значение  радиации  определяется  по  отклонению  стрелки  галь- 
ванометра, последовательно  включенного  в  цепь  термобатареи,  которое  пропорционально  раз- 
ности температур  спаев,  а  следовательно,  и  интенсивности  воспринимаемой  термоспаями  ра- 
диации. 

Альбедометры,  расположенные  приемником  вниз,  определяют  отраженную  от  поверхности 
земли  радиацию. 

При  расположении  приемника  горизонтально  вверх  альбедометрами  определяется  сум- 
марная или  рассеянная  радиация  от  солнца  и  неба.  Рассеянная  радиация  только  от  небесного 
свода  измеряется  при  затенении  приемника  экраном. 

Альбедометры  изготовляются  двух  типов : 

альбедометр  стационарный  АС-ЗхЗ,  который  используется  на  метеорологических  станциях 
в  стационарных  условиях,  и  альбедометр  походный  АП-ЗхЗ,  применяемый  в  экспедиционных 
условиях  вне  метеорологической  площадки. 

Технические  характеристики  обоих  альбедометров  одинаковые.  Чувствительность  термо- 
батареи 7—11  милливольт  на  калорию  на  см^  в  минуту.  Инерция  прибора  не  более  40  сек.  Сопро- 
тивление термобатареи  30  ±  5  ом. 

Размеры  прибора  без  гальванометра  -  0  180  х  225  мм.  Вес  прибора  —  2,9  ке. 
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АЬВЕВ0МЕТЕК8  АС-ЗхЗ,  АП-ЗхЗ 

ТЬе  А1Ье(1оте1ег8  аге  изес!  1П  соп]ипс11оп  \у11Ь  а  §а1уапоте1-ег  1о  теазиге  гасИаНоп  гейес1е(1 
{гот  апу  8иг{асе,  1Ье  1о1а1  ог  зсаиегей  ((ИИизес!)  га(11а11оп  !гот  1Ье  8ип  ап<1  8ку  оп1о  а  Ьог12оп1а1 
8иг!асе.  ТЬе  8еп8Н1Уе  е1етеп1  о!  1Ье  А1Ье(1оте1ег  18  а  ^ЬегторПе  соп81811п§  о!  77  8ег1е8  соппес1е(1 
1Ьегто-соир1е8  та(1е  о^  соп81,ап1ап  ап(1  тапдап1п  тгез. 

ТЬе  8иг!асе  о!  1Ье  ^ЬегторИе  18  рахп^ес!  1п  1\уо  со1оиг8,  1Ье  оАй  ]ипс110П8  Ъе'т§  раш1е(1  Ыаск, 
1;Ье  еуеп  опе8  —  \уЫ1е, 

ТЬе  га(11а110П  Га11ш§  оп  1Ье  1ЬегторПе  18  аЬ8огЬе(1  Ьу  1Ье  Ыаск  агеа8  тоге  1Ьап  Ьу  1Ье  \уЫ1е 
опе8,  а8  а  гезиИ  о^  \уЬ1сЬ  а  1Ьегта1  е.тЛ.,  ргорогИопа!  1о  1Ье  1етрега1иге  сИЯегепсе  о{  1Ье  ]ипс11оп8, 
18  Ъе'т§  §епега1е(1.  ТЬе  та§ш1и(1е  о!  1Ье  га(11а11оп  18  с1е1егт1пе(1  Ьу  теап8  оГ  а  §а1уапоте1:ег 
соппес1е(1  т  8епе8  т1Ь  1Ье  ^ЬегторИе  с1гси11.  ТЬе  (1ейес11оп  о!  1Ье  да1уапоте1ег  рот1ег  18  ргорог- 
Попа!  1о  1Ье  1етрега1иге  (1Шегепсе  о!  1Ье  ]ипс11оп8,  ап(1,  1Ьи8,  1о  1Ье  1п1еп811у  о!  1Ье  га(11а11оп 
аЬ8огЬе(1  Ьу  1Ье  ]ипс1:1оп8. 

\УЬеп  1Ье  А1Ьейоте1ег8  аге  р1асе(1  \у11Ь  1Ье1г  8еп8111уе  е1етеп18  (1о\\т\уаг(18,  1Ьеу  теа8иге  1Ье 
га(11а110П  гейес1е(1  !гот  1Ье  8иг!асе  о^  1Ье  дгоипс!. 

\УЬеп  1Ье  А1Ье(1оте1ег8  аге  р1асе(1  \у11Ь  1Ье1г  зепвЩуе  е1етеп18  ирхуагйз,  1Ьеу  теазиге  1Ье 
1о1а1  ог  8саиеге(1  ((11Йи8е{1)  гасИаНоп  ^гот  1Ье  8ип  апй  8ку.  ТЬе  1аиег  га(11а11оп  {гот  1Ье  вку  а1опе 
18  теа8иге(1  Ьу  зЬасИп^  1Ье  8еп8111уе  е1етеп1  Ьу  теапв  о^  а  зсгееп. 

ТЬе  А1Ьейоте1ег8  аге  ауа11аЫе  ш  1\^о  81у1е8: 

ТЬе  АС-3  X  3  81а11опагу  А1Ье(1оте1ег  и8е(1  а!  те1еого1о§1са1  81а110П8  аз  81а11опагу  ипНз; 

ТЬе  АП-3  X  3  Р1еМ  А1Ье(1оте1ег  ивей  Ьу  ехресИИопз  ои181(1е  1Ье  те1еого1о§1са1  81а110П. 

ТЬе  8рес1Г1са11оп8  оГ  Ьо1Ь  т81гитеп18  аге  МепИсаЬ 

ТЬе  вепзЩуНу  о!  1Ье  1Ьегтор11е  18  7—11  тУ  рег  са1ог1е  рег  8д.  ст  рег  т1пи1е.  ТЬе  1п81гитеп1 
1пег11а  с1ое8  по1  ехсеей  40  зесопйз,  ТЬе  1Ьегтор11е  ге8181а11се  18  30  ±  5  ОЬт. 

ТЬе  (11теп81оп8  о!  1Ье  1п81гитеп1  \у11Ьои1 1Ье  §а1уапоте1ег  аге  180  тт  (Ма.  х  225  тт.  У^ещЫ 
2.9  к^. 


АЬВЕВ0МЁТКЕ8,  М0ВЁЬЕ8  АС-3  х  3,  АП-3  х  3 

Ьез  а1Ье(1отё1ге8  а88ос1ё8  а  ип  §а1уапотё1ге  зоп1  (1е811пё8  а  тезигег  зоИ  ПМепзИё  йе  1а 
гасИаНоп  гёйёсЫе  раг  ипе  зиг^асе  дие1сопдие,  зоИ  Г1п1епз11ё  (1е  1а  гасИаНоп  1о1а1е  а1П81  дие  се11е  (1е 
1а  га(11а11оп  (Ийизёе  1пс1(1еп1ез  зиг  ипе  8иг!асе  Ьоп2оп1а1е  е!  уепап!  с1е  Га1то8рЬёге  е!  (1и  8о1е11. 
Ь'ог^апе  зеп81Ые  с1е  Га1Ье(1отё1ге  ез^  ипе  1Ьегтор11е  сопзШиёе  раг  77  соир1е8  соп81ап1ап-тап^а- 
шпе,  ЬгапсЬёз  еп  зёпе. 

Ьа  зиНасе  йе  1а  1Ьегтор11е  ез1  ре1п1е  еп  <1еих  сои1еиг8:  1ез  воийигез  1тра1гез  8оп1  по1ге8  е!  1е8 
8ои(1игез  ра1ге8  зоп1  ЫапсЬез.  Ьез  зоийигез  ре1п1ез  еп  по1г  аЬзогЬеп!  р1из  (1е  гасИаНопз  1ПС1(1еп1е8 
дие  1е8  зоийигез  ре1п1ез  еп  Ыапс;  сек  (аИ  паНге  ипе  {огсе  ё1ес1гото1г1се  ргорог110ппе11е  а  1а 
(111!егепсе  йез  1етрёга1иге8  (1ез  зои(1игез  (1е  1а  рИе.  ЬМп^епзИё  Ае  1а  га(11а110П  ез!.  шезигёе  раг  1е8 
(1ёУ1а110П8  (1е  Га1§иШе  (1и  §а1уапотё1ге ;  сез  (1ёу1а11опз  зоп!  ргорогИоппеПез  а  1а  (111Тёгепсе  йез 
1етрёга1иге8  (1е8  зоийигез  е1,  раг  сопзёдиеп1,  а  Г1п1епз11ё  (1е  1а  гасИаНоп  гедие  раг  сез  (1егтёгез. 

Ьеиг  рагИе  зеп81Ые  ё1ап1  (Игщёе  уегз  1е  Ьаз,  1е8  а1Ье(1отё1ге8  тезигеп!  1а  гас11а110п  гёйёсЬ1е 
раг  1а  зигГасе  1егге81,ге. 

Ьогздие  1еиг  раг1,1е  зеп81Ые  ез1  (Изрозёе  Ьог12оп1а1етеп1  е1 1оигпёе  уегз  1е  Ьаи1, 1е8  а1Ье(1отё1ге8 
тезигеп!  1е8  га(11а110П8  1о1а1е8  ои  сНЯизёез,  8о1а1гез  ои  а1то8рЬёг1дие8.  Еп  таздиап!  1а  рагИе 
8еп81Ые  (1е  ГаррагеИ  раг  ип  ёсгап,  оп  тезиге  ип1диетеп1  1а  га(11а110П  (11Яи8ёе  а1то8рЬёг1дие. 

Ьез  а1Ье(1отё1гез  зоп!  ехёси^ёз  еп  (1еих  1урез,  Га1Ье(1отё1ге  АС-3  х  3  йхе,  йезИпё  а  ё1ге 
Ш81а11ё  а  йетеиге  (1ап8  1е8  роз1е8  тё1ёого1о§1дие8  е1  Га1Ьес1отё1ге  рог1а11Г  АП-3  х  3,  с1е811пё  а 
ё1ге  и11И8ё  еп  сашрадпе,  еп  йеЬогз  йез  ро81е8  тё1ёого1о^1диез. 

Ьез  сагас1ёпз11диез  1есЬтдие8  (1ез  (1еих  1урез  (1'арраге11з  8оп1  1{1еп11дие8.  Ьа  8епз1ЫИ1ё  (1е  1а 
1ЬегторПе  ез1  йе  7—Н  тУ/са\1ст^/тт.  Ь'1пег11е  1Ьегт1дие  (1е  ГаррагеИ  пе  (1ёра83е  раз  40 «ее.  Ьа 
гё8181апсе  йе  1а  гЬегторИе  ез1  йе  30  ±  5  оЬтз. 

В1теп81оп8  (1е  ГаррагеИ  (§а1уапотё1ге  поп  сотрг18)  —  0  180  х  225  тт.  РоМз  (1е  ГаррагеИ  — 
2,9  кё. 
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АЬВЕВОМЕТЕЕ  АС-ЗхЗ  111ЧБ  АП-ЗхЗ 


016  А1Ье(1оте1ег  (11епеп  1п  УегЫп(1ипд  шИ  е1пет  Оа1уапоте1ег  гиг  ЕгшхШипд  е1пег  уоп  ехпег 
ИасЬе  гейек11ег1еп  81;гаЫипд,  8о\у1е  е1пег  аи{  е1пе  Ьог12оп1а1е  РШсЬе  ][а11еп(1еп  д€8ат1еп  ипс1 
2ег81геи1еп  8оппеп-  ип(1  Н1тте1881гаЫипд.  А18  АиГпаЬте§ега1(1е8  А1Ье(1оте1ег8(11еп1  е1пеТЬегто- 
Ьаиегхе  аи8  77  1П  Ке1Ье  §е8сЬа11е1еп  ТЬегтое1етеп1еп,  51е  аи8  Коп81ап1ап-  ипс1  Мап^апхпйгаМ 
Ьег§е81е111  81п(1. 

016  ОЬегЯасЬе  (1ег  ТЬегтоЬаНепе  181  1п  2\уе1  ГагЬеп  ап§е81г1сЬеп:  сИе  гт§ега(1еп  ЬбШеПеп  — 
8сЬ\уаг2,  (Не  дега(1еп  —  \уе113.  В1е  аи{  с11е  ТЬегтоЬаиег1е  !а11еп(1е  81гаЫип§  тг(1  (1игсЬ  (Не  8сЬАл^аг2еп 
РеМег  81агкег  аЬ8огЫег1  а18  (^и^сЬ  6.\е  \уе1Ве11,  \уо(1игсЬ  е1пе  1Ьегтое1ек1г18сЬе  КгаП  ег2еи§1  \у1гс1, 
(11е  (161»  Тетрега1игип1ег8сЫе(1  йег  Ваиепе1б181е11еп  ргорогИопа!  181.  Бег  81гаЫи11§8\уег1  \^1г(1  пасЬ 
йет  2е1§егаи88сЫа§  {1е8  1п  (1еп  81готкге18  (1ег  Т11егтоЬа11ег1е  1п  Ке1Ье  §е8сЬаНе1еп  Оа1уапоте1ег8 
ЬевИтт!,  ёег  (1ет  Тетрега1игип1ег8сЫе(1  (1ег  Ьб181е11еп  —  !о1§11с11  аисЬ  &ег  1п1:,еп811а1  (1ег  уоп  йеп 
Ьб1:.81е11еп  аи!депоттепеп  81,гаЫип§  —  ргорогИопа!  181. 

А1Ье(1оте1ег,  йегеп  Аи{паЬте§ега1е  йег  Егйе  ги^екеЬг!  81п(1,  ЬевИттеп  (Не  уоп  (1ег  Ег(1- 
оЬегйасЬе  гейек11ег1е  81гаЫип^. 

\У1Г(1  (1а8  АиГпаЬте^ега!  (1ег  А1Ье(1оте1ег  Ьог12оп1а1  пасЬ  оЬеп  ехрошег!,  8о  Ье811ттеп  81е  (11е 
§е8ат1е  о(1ег  2ег81геи1е  8оппеп-  ип(1  Н1тте1881гаЫипд.  8о11  пиг  (11е  уот  Сге8ат1Ытте1  2ег81геи1е 
81гаЫип§  (1п8о1а11оп)  дете88еп  \уег(1еп,  \у1г(1  аи{  (1а8  Аи^паЬте^ега!  е1П  Ве8сЬа1:1ип§88сЫгт  §е1е§1. 

В1е  А1Ьес1оте1ег  \^ег(1еп  ш  2\^е1  Туреп  Ьег§е81е111: 

81а11оп8а1Ье(1оте1ег  АС-3  х  3  Шг  (11е  81а11опагеп  УегЬа11'П188е  (1ег  те1еого1о§18сЬеп  81а110пеп; 

РеИа1Ье(1оте1ег  АП-3  х  3  !йг  Ехре(1111оп8уегЬа11т88е  аийегЬаШ  (1ег  те1еого1о§18сЬеп  НйНеп. 

Ве1(1е  А1Ье(1оте1ег1уреп  Ье8112еп  (11е  ^ЫсЬеп  1:.есЬп18сЬеп  Кепп\уег1е. 

ЕтрГшсШсЬкеИ  (1ег  ТЬегтоЬаНепеп:  7—11  тУ1са\1ст^1т(п.  ТгадЬеН  (1е8  Оега^з:  шсМ  йЬег 
40  зек.  \У1(1ег81ап(1  (1ег  ТЬегтоЬаиег1е :  30  гЬ  5  ОЬш, 

АЬте88ип§еп  (1е8  Оега18  оЬпе  Оа1уапоте1ег :  0  180  X  225  тт.  ОешсЫ,:  2,9  А;§. 


АЬВЕВ0МЕТК08  АС-3  х  3  У  АП-3  х  3 


Е81о8  арага1о8,  ш11(1о8  а  ип  да1уап6те1го  81гуеп  рага  те(11г  1а  епегд1а  га(11ап1е  гейеза(1а  рог 
ипа  8ирегГ1с1е,  у  1а  га(11ас16п  д1оЬа1  у  (11!и8а,  дие  сае  еп  1а  8ирегГ1с1е  Ьог120п1а1  ргосе(1е111е  6.е\  8о1  у 
(1е1  с1е1о.  81гуе  д.е  гесер1ог  ипа  Ьа^епа  1егтое1ёс1г1са  (1е  77  раге8  еп  8ег1е,  !огта(1о8  рог  а1атЬге 
(1е  соп81ап1ап  у  тап^ашпа. 

Ьа  8ирегГ1с1е  (1е  1а  Ьа^епа  е81а  рт1а(1а  йе  6.о&  со1оге8:  1о8  соп1ас1:о8  1траге8,  (1е  пе^го,  у  1о8 
раге8,  (1е  Ь1апсо.  Ьа  га(11ас1бп  ^ие  сае  епГа  Ьа1епа  ез  аЬ8огЫ(1а  рог  1о8  сиа(1го8  педгоз  соп  та8  1п1еп- 
81(1а(1  дие  рог  1о8  Ыапсо8,  а  соп8есиепс1а  (1е  1о  сиа1  8е  рго(1исе  ипа  {иегга  е1ес1гото1г12  ргорогс1опа1 
а  1а  (11Сегепс1а  (1е  1етрега1ига8  еп1ге  1о8  соп1ас1о8  (1е  1а  Ьа1ег1а.  Ьа  тадп11и(1  Ае  1а  га(11ас16п  8е 
(1е1егтта  рог  1а  (1е8У1ас16п  6.е  1а  ади^а  (1е1  ^а1уап6те1го  сопес1а(1о  еп  8ег1е  соп  1а  Ьа1ег1а,  (1е8у1ас16п 
дие  е8  ргорогс1опа1  а  1а  (11!егепс1а  6.е  1етрега1ига  еп1ге  1о8  соп1ас1о8  (1е  1о8  раге8  1егтое1ёс1г1со8, 
у,  рог  соп81§и1еп1е,  а  1а  га(11ас1бп  дие  сае  8оЬге  1о8  т18то8. 

Ьо8  а1Ье(16те1го8  (118рие81о8  соп  е1  гесер1ог  Ьас1а  аЬа^о  (1е1егтшап  1а  га(11ас16п  тейе^аАа  рог 
1а  вирегйсхе  (1е  1а  Иегга. 

Сиап(1о  е1  гесер1ог  е81а  со1оса(1о  Ьог12оп1а1теп1е  т1гап(1о  }1ас1а  агг1Ьа,  1о8  а1Ье(16те1го8 
(1е1егт1пап  1а  епегдха  д1оЬа1  о  (НГива  (1е1  8о1  у  е1  с1е1о.  Ьа  га(11ас16п  (НГиза  ргосе(1еп1.е  (1е  1а  Ь6уе(1а 
се1е81е  8о1атеп1е  8е  (1е1егт1па  роп1еп(1о  ипа  рап1а11а  дие  ргоуес1е  8и  зотЬга  8оЬге  е1  гесер1ог. 

8е  !аЬг1сап  а1Ье(16те1го8  6.е  (1о8  Проз: 

е1  а1Ье(16те1го  е81ас1опаг1о  АС-3  х  3,  дие  зе  етр1еа  еп  1о8  оЬ8егуа1ог108  те1еого16д1со8  еп  ип 
етр1а2ат1еп1о  Г1]о,  у 

е1  а1Ье(16те1го  (1е  сатрапа  АП-3  х  3,  дие  8е  етр1еа  еп  1гаЬа]о8  (1е  сатро  {иега  (1е1  оЬ8егуа1ог1о. 

Ьа8  сагас1ег1811са8  1ёстса8  (1е  атЬо8  а1Ье(16те1го8  8оп  1(1ёп11са8.  8еп81ЫИ(1а(1  (1е  1а  Ьа1ег1а 
1егтое1ёс1пса :  7—11  т7рага  1  са1/ст2  рог  тти1о.  1пегс1а  6.е\  арага1о  по  ехсед.е  йе  40 5е^.  В.е8181еп- 
с1а  (1е  1а  Ьа1ег1а  1егтое1ёс1г1са  ее  30  ±  5  ОЬт1о8. 

В1теп810пе8  (1е1  арага1о  вш  да1уап6те1го :  0  180  х  225  тт.  Рево  (1е1  арага1о:  2,9  к§. 
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ГАЛЬВАНОМЕТР  СТРЕЛОЧНЫЙ  АКТИНОМЕТРИЧЕСКИИ  ГСА-1 

Гальванометр  Г(!А-1  является  электроизмерительным  прибором  магнитоэлектрической 
системы  и  служит  для  измерения  термоэлектрических  токов,  возникающих  в  актинометрических 
приборах  (актинометр,  пиранометр,  пиргеометр,  балансомер,  альбедометр). 

Гальванометр  имеет  пределы  измерения  от  О  до  75 /уа  ±  2э  /на.  Внутреннее  сопротивление  — 
42  гЬ  5  ом.  Рабочее  положение  горизонтальное. 

Размеры  гальванометра  —  0  210  х  170  мм.  Вес  прибора  с  кожухом  —  2,8  кг. 


АСТШОМЕТШС  РОШТЕК  еАЬУАЛОМЕТЕВ  ГСА-1 

ТЬе  ГСА-1  Оа1уапоте1ег  18  а  тоу1п§  со11  е1ес1г1са1  теа8иг1пд  1П81гитеп1  изей  1о  теазиге 
1Ьегтое1ес1г1с  сиггеп18  ^епега1е(1  1п  ас11поте1г1С  1П81гитеп18  (Ас11Поте1ег,  Ругапоте1ег,  Руг- 
§еоте1ег,  Ва1апсете1ег,  А1Ье(1оте1ег). 

ТЬе  гап^е  оГ  теа8игетеп18  оГ  111е  Сга1уапоте1ег  18  О  1о  1Ъ  /иА  ±  25 /гЛ.  1пЬегеп1  ге8181апсе 
42  -ь  5  ОЬт.  ОрегаПп^  розШоп  —  Ьоп20п1а1. 

П1теп81оп8  оГ  1Ье  Оа1уапоте1ег  210  тт  (Ма.  х  170  тт.  \Уе1дЫ  оГ  1п81гитеп1  \уНЬ  сазе  2.8  А:^. 


ОАЬУАКОМЁТВЕ  АСТINОМЁТШ^^IЕ  А  АШШЬЬЕ,  МОВЁЬЕ  ГСА-1 


Ье  §а1уапотё1ге  ГСА-1  ез!  ип  аррагеИ  та§пё1о-ё1ес1г1дие  (1е81шё  а  1а  тезиге  с1е8  соигап^з 
1Ьегто-ё1ес1пдие8  па188ап1  (1апз  1е8  аррагеИз  ас11потё1г1дие8  (ас1тотё1ге8,  ругапотё1ге8,  руг^ёо- 
1пё1ге8,  а1Ье(1отё1ге8,  е1с.). 

СаНЬге  (1и  §а1уапотё1ге  —  (1е  О  а  75  ±  2Ъ  /лЛ.Ьа  гё8181апсе  ргорге  (1е  Гаррагв!!  ез!  (1е  42  ± 5 оЬтз. 
Ье  §а1уапотё1ге  ез!  ип  аррагеИ  Ьотоп1а1. 

01теп810П8  йи  ^а1уапотё1ге:  0  210  х  170  тт.  РоМз  Ае  1'арраге11,  ЬоН^ег  сотрг18:  2,8  А;§. 
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АКТШОМЕТШ8СНЕ8  2;ЕIеЕЕ0А^VАN0МЕТЕК  ГСА-1 

Вав  Сга1уапоте1.ег  ГСА-1  181  е1п"1)геЬ8ри1§а1уапоте1ег  ип(1  (11еп1  гиг  Ме88ип§  уоп  ТЬегто- 
81г6теп,  (Не  1п  ак11поте1п8сЬеп  Сгега1еп  еп181еЬеп  (Ак11поте1ег,  Ругапоте1ег,  Ругдеоте^ег, 
Ва1апсете88ег,  А1Ьейоте1ег). 

Мей^гепгеп  (1е8  Оа1уапоте1ег8:  уоп  О  Ь18  1Ъ  /иА  ±  25  /и, А.  Тппегег  \У1(1ег81ап(1 :  42  ±  5  ОЬш. 
АгЬе11881е11ипд:  Ьоп20п1а1. 

АЬте88ип§^еп  йев  Оа1уапоте1ег8 :  0  210  х  ПО  тт.  ОетсЫ  (1е8  Сгега18  тИ  СгеЬаи8е:  2,8 /с^. 


ОА^VАNОМЕТКО  АСТШОМЕТШСО  ВЕ  СГАВКАОТЕ  ГСА-1 


Е1  §а1уап6те1го  ГСА-1  е8  ип  арага1о  йе  те(11с1б11  (1е1  8181ета  тадпе1о-е1ёс1г1со  у  81гуе  рага 
те(11г  1а  1п1еп81(1а(1  6.е  1а8  согпеп1е8  1егто-е1ёс1пса8  дие  8е  ^епегап  еп  1о8  арага1о8  ас11потё1псо8: 
ас1ш6те1го,  р1гап6те1го,  р1го-11еИ6те1го,  ас11п6те1го  (1е  Ьа1апсе  у  а1Ьес16те1го. 

Ьо8  ИтИев  ее  тес11с16п  (1е1  §а1уап6те1го  8оп:  О  у  7Ъ /иА  ±2Ъ^и,А.  Ке8181епс1а  ш1егпа: 
42  ±5  ОЬт1о8.  Ро81с16п  (1е  1гаЬа]о:  Ьоп20п1а1. 

В1теп81опе8  (1е1  §а1уап6те1го :  0  210  X  170  тт.  Ре8о  (1е1  арага1о  соп  1а  са]а:  2,8 /с^. 
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ГЕЛИОГРАФ  универсальный  ГУ 


Гелиограф  универсальный  ГУ  предназначен  для  регистрации  продолжительности  солнеч- 
ного сияния  и  применяется  на  метеорологических  станциях.  Приемной  частью  гелиографа 
является  массивный  стеклянный  шар,  собирающий  в  фокусе  падающие  на  него  солнечные 
лучи,  которые  прожигают  вставленную  в  пазы  чашки  гелиографа  разграфленную  на  часы 
бумажную  ленту.  Длина  прожога  на  ленте  определяет  продолжительность  солнечного  сияния. 
Регистрация  продолжительности  солнечного  сияния  гелиографом  возможна  в  течение  круглых 
суток  (полярный  день).  Гелиограф  может  применяться  во  всех  широтах.  Все  металлические 
части  гелиографа  имеют  антикоррозийное  покрытие. 

Прибор  поставляется  с  годовым  запасом  лент. 

Размеры  прибора  —  200  х  225  х  325  мм.  Вес  —  7,5  кг. 


ГШУЕК8АЬ  НЕЫООКАРН  (8ГК8НШЕ  КЕСОКНЕК)  ГУ 


ТЬе  ГУ  1]шуег8а1  НеИо§гарЬ  18  и8е(1  а!  те1еого1о§1са1  81а1)оп8  1о  гесогс!  1Ье  (1ига11оп  о! 
зипзЫпе.  ТЬе  8ип8Ыпе-8еп8111Уе  е1етеп1 18  а  8оИ(1  §1а88  8рЬеге  1Ьа1  {оси8е8  1Ье  гау8  оГ  1Ье  8ип  ЫИпд 
оп  11;  1Ье8е  сЬаг  а  8рес1а1  81г1р  оГ  рарег  §га(1иа1е(1  1П  Ьоигз  ап(1  ЬеИ  ш  1Ье  §гооуе8  о{  1Ье  НеИо- 
дгарЬ  сир.  ТЬе  1еп§1Ь  о!"  1Ье  сЬаггес!  Ипе  с1е1егт1пе8  1Ье  (1ига11оп  о1  зипзЫпе.  Кесог(11п§  о{  1Ье 
(1ига11оп  оГ  8ип8Ь1пе  Ьу  1Ье  НеИодгарЬ  18  ро881Ые  1Ьгои^Ьои1  1\уеп1у  Гонг  Ьоиг8  (ро1аг  (1ау).  ТЬе 
НеИо^гарЬ  сап  Ье  и8ес1  1п  а11  1а111и(1е8.  АН  ше1а1  раг18  оГ  1Ье  НеИодгарЬ  аге  тас1е  согго81оп-ргооГ. 

ТЬе  1П81гитеп1  18  Гигш8Ье{1  хуНЬ  а  уеаг'8  8ирр1у  оГ  рарег  81г1р. 

В1теп81оп8  о^  1Ье  1п81гитеп1:  200  х  225  х  325  тт.  \Уе1§Ы  7.5  к^. 
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НЁЫООКАРНЕ  ПШУЕК8ЕЬ,  МОВЁЬЕ  ГУ 

ЬЪёИодгарЬе  ишуегве!  ГУ,  йевИпё  а  епгед181гег  1а  (1игёе  йе  Г1П8о1а11оп,  ее!  иИНзё  (^ап8  1е8 
ро81е8  тё1ёого1о§1дие8.  Ье  гёсер1еиг  йе  ГЬёИо^гарЬе  ее!  соп8111иё  раг  ипе  арЬёге  еп  уегге  та881^' 
^и^  (а11  сопуег^ег  аи  Гоуег  1е8  гауоп8  1пс1(1е1118  (1и  8о1е11.  Сеих-с1  1шрп1пеп1  еп  1а  Ьгй1ап1  ипе  1гасе 
8иг  ипе  Ьап(1е  с1е  рар1ег  8рёс1а1е,  дга(1иёе  еп  Ьеигеа  е1  епса81гёе  с1ап8 1е8  епсосЬе8  с1е  1а  сиуе  тё^а11^^ие 
с1е  ГаррагеИ.  Ьа  1опдиеиг  йе  1а  1гасе  Ьгй1ёе  виг  1а  Ьап(1е  ез!  ГопсИоп  с1е  1а  с1игёе  (1'1п8о1а110п.  Ь'еп- 
ге§181гетеп1  йе  се11е  йигёе  реи!  8'еЯес1иег  реп(1ап1  24  Ьеиге8  (раг  ехетр1е  аи  соиг8  йе  Гё1ё  роЫге). 
Ь'аррагеИ  е81  иНИзё  8ои8  1ои1е8  1е8  1аШи(1е8.  Тои1е8  8е8  рагИез  тё1а1Ндие8  рог1еп1  ип  геуё1етеп1 
ап11согго81Г. 

Ь'аррагеИ  е81  Иугё  ауес  ипе  ргоУ181оп  аппиеИе  йе  Ьап(1е8  (1е  рар1ег. 

В1теп810П8  (1е  ГаррагеИ:  200  х  225  х  325  тт.  Ро1Й8  с1е  ГаррагеИ:  7,5  к^. 


ГШУЕК8АЬНЕЫ0аКАРН  ГУ 

Оег  ИшуегваШеНо^гарЬ  181  гит  Кед181пегеп  (1ег  8оппеп81гаЫип§8(1аиег  ЬевИтт!  ипй  \у1Г(11п 
те1еого1о§18с11еп  81а11опеп  уег\^еп(1е1.  А18  АиГпаЬте^ега!  (1е8  НеИо^гарЬеп  \у1Г(1  е1пе  та881уе 
Ст1а8киде1  уег\уеп(1е1,  (11е  1п  {Ьгет  ВгепприпИ  (Не  аи!"  81е  ГаИепйеп  8оппеп81гаЫеп  8атте11;  (Неве 
Ьгеппеп  1п  ехпеп  тИ  81ип(1еп1е11ип§  уегзеЬепеп  ип(1  1п  с11е  8сЬа1еппи1еп  (1е8  НеИо^гарЬеп  еш- 
де8е121еп  Рар1ег81ге1!еп  е1пе  8риг.  ВигсЬ  (11е  8риг1ап§^е  1т  81ге1Геп  \у1г(1  дле  Ваиег  (1ег  8оппеп81гаЫип§ 
Ье811тт1.  В1е  8оппеп81гаЫип§8(1аиег  капп  т1ие18  НеИо^гарЬ  1т  Ьаи{е  уоп  24  81ип(1еп  (Ро1аг1а§) 
гед181г1ег1  \уег(1еп.  Бег  НеИо^гарЬ  181  1п  затШсЬеп  ЕгйЬгеНеп  уег\^еп(1Ьаг.  8ат111сЬе  Ме1а111е11е 
(1е8  НеИодгарЬеп  ЬаЬеп  Ко818сЬи12. 

Вав  Оега!  \у^1г(1  т11  ешет  81ге1{еп]аЬге8Уогга1  §еИеГег1. 

АЬте88ипдеп  (1е8  Оега18:  200  X  225  х  325  тт.  Сте\у1сЬ1:  7,5  к%. 


НЕЫООЕАГО  ГШУЕЕ8АЬ  ГУ 

Е1  ЬеИб^гаГо  ип1уег8а1  ГУ  81гуе  рага  гед181гаг  1а  (1игас16п  (1е  1а  га(11ас16п  8о1аг  (11гес1а;  за 
етр1еа  еп  1о8  оЬ8егуа1ог1о8  те1,еого16§1со8.  81гуе  еп  ё1  д^е  гесер1ог  ипа  езГега  д.е  сг181а1  тас12а,  дие 
сопсеп1га  еп  е1  Госо  1о8  гауоз  йе  8о1  дие  саеп  еп  е11а;  е81о8  гауоз  сопсеп1га(1о8  диетап  ипа  с1п1а  {1е 
раре!  гауа{1а  рог  Ьогаз,  дие  раза  рог  ипаз  гапигаз  еп  1а  1а2а  (1е1  ЬеИ6§га!о.  Ьа  1оп§11и(1  (1е  1а 
диета(1ига  гергезеп^а  1а  (1игас16п  йе!  ЬпИо  с1е1  8о1.  8е  риейе  ге§181гаг  е81а  (1игас16п  (1игап1е  24  Ьогаа 
зе^иМаз  ((На  ро1аг).  Е1  ЬеИ6дга!о  рие(1е  етр1еагзе  еп1о(1а8  1а8  1аШи(1е8.  То(1а8  зиз  раг1е8  те^аИсаз 
е81ап  гесиЫег1а8  соп  сараз  ап11Согго81Ые8. 

Е1  арага1о  зе  зит1т81га  соп  С1п1а8  (1е  гериез1о  рага  ип  апо. 

В1теп81опе8  (1е1  арага1о:  200  х  225  х  325  тт.  Резо:  7,5  к^. 
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АНЕМОМЕТР  ручной  СО  СЧЕТНЫМ  МЕХАНИЗМОМ  МС-13 

Анемометр  МС-13  предназначен  для  измерения  при  помощи  секундомера  средней  скорости 
ветра  за  определенный  промежуток  времени  и  применяется  на  гидрометеорологических  стан- 
циях и  в  экспедициях.  Анемометр  МС-13  может  быть  использован  также  для  измерения  скорости 
воздушного  потока  в  промышленных  установках  и  аэродинамических  трубах. 

Приемной  частью  анемометра  является  крестовина  с  четырьмя  полушариями,  укрепленная 
на  вертикальной  оси  и  защищенная  от  механических  повреждений  проволочной  защитой. 

Вращение  полушарий  под  действием  ветра  за  определенный  промежуток  времени  дает 
возможность  определить  по  показаниям  на  циферблате  среднюю  скорость  ветра. 

Циферблат  имеет  три  шкалы:  шкалу  единиц,  сотен  и  тысяч.  Анемометр  снабжен  арретиром 
для  включения  и  выключения  счетчика.  В  нижней  части  корпуса  имеется  винт  для  крепления 
прибора  на  деревянной  стойке. 

Анемометр  поставляется  в  деревянном  футляре  с  мягкой  обивкой  внутри. 

Пределы  измерения  скорости  ветра  —  от  1  до  20  м/сек.  Порог  чувствительности  —  0,8  м/сек. 

Размеры  прибора  —  168  х  69  х  60  мм.  Вес  анемометра  без  футляра  —  0,25  кг. 


НАN^  СГР  АNЕМОМЕТЕК  МС-13 


ТЬе  МС-13  Апешоте1ег  18  изеё  1о  шеазиге,  Ьу  теап8  оГ  а  81ор-\уа1сЬ,  1Ье  теап  \ут(1  уеЬсНу 
оувг  а  ^1уеп  11те  т1егуа1.  И 18  и8е(1  а1  Ьу(1гоше1еого1од1са1  81а110П8  ап(1  Ьу  ехре(1111оп8.  ТЬе  МС- 13 
Апетоте1ег  сап  а18о  Ье  изес!  1о  теазиге  1Ье  уе]ос11у  оГ  а1г  сиггеп18  1п  1п(1и81г1а1  р1ап18  апй  1п  \у1пс1 
1иппе18. 

ТЬе  \У1П(1-8еп8111уе  е1етеп1  оГ  1Ье  Апетоте1ег  18  а  ргореПег  у/НЬ  4  Ьет18рЬег1са1  сир8,  \уЫсЬ 
18  шоип1е(1  оп  а  уегИса!  8р1п(11е  ап(1  рго1ес1е(1  а§а1П81  шесЬашса!  (1ата^е. 

ТЬе  го1а11оп  оГ  1Ье  Ьет18рЬег1са1  сир8  ипс1ег  \у1пс1  асИоп  оуег  а  §1Уеп  Ише  ш1егуа1  регшИз 
111е  шеап  лу1пг1  уе]ос11у  1о  Ье  (1е1егт1пес1,  1Ы8  Ье1п^  Ьа8е{1  оп  1П(11са11оп8  Ьу  1П(1ех  Ьапйз  оп  а  с11а1. 

ТЬе  (11а1  Ьа8  3  8са1е8:  иш18,  Ьип(1ге(18  ап(1  1Ьои8ап(18. 

ТЬе  Апетоте1ег  18  ргоУ1с1ес1  \у11Ь  а  (1еУ1се  Гог  1Ьго\у1П§  1Ье  соип1ег  1п  ап(1  он!  о^  §еаг.  А  зсгеду 
!ог  Г1Х1п^  1Ье  1П81гитеп1  оп  а  \Уоо(1еп  81ап(1  18  ргоуШей  1п  1Ье  1о\уег  раг1  о^  1Ье  Ьо(1у. 

ТЬе  Апешоте1ег  18  {и^п^8Ье(^  ш  а  \Уоо(1еп  сазе  8оН  Ипе(1  1п1егпа11у. 

Капде  о{  теа8игегаеп18  оГ  \ут(1  уеЬсИу:  {"гош  1  1о  20  т/^ес.  8еп8111У11у  ИтН:  0.8  т/зес. 

1)1теп81оп8  оГ  1п81гитрп1:  168  х  69  х  60  тт.  \Уе1^ЬЬ  0.25  к§. 
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АКЁМОМЁТКЕ  А  МАШ,  А  С0ГРЕ8,  МОВЁЬЕ  МС-13 

Ь'апётотё1ге  а  та1п,  МС-13,  8ег1  а  тезигег  а  Га1с1е  й'ип  сЬгопотё1ге  1а  уНезбе  тоуеппе  йи 
уепЬ  реп(1ап1  ип  1ар8  с1е  1етр8  (1ё1егт1пё.  Се1  аррагеП  ез!  иИНзе  (1ап8  1е8  ро81е8  Ьус1готё1ёого1о§1дие8 
еЬ  еп  сатрадпе.  II  реи!  зегухг  ёда1етец!  а  тевпгег  1а  уНезве  (1е  Га1г  (^ап8  1е8  1п81а11а110П8  1п(1и81пе11е8 
е1  (1ап8  1е8  8оиШег1е8  аёго(1упат1дие^. 

Ь'огдапе  8еп81Ые  с1е  Гапётотё1ге  соп8181с  еп  ипе  сго1х  а  4  соирез  ЬётхврЬёпдиез,  са1ёе  виг 
ип  ахе  уегИсаЬ  Ье  потЬге  (1е  1оиг8  4е8  соирев  еЯес1иёе8  8ои8  ГасИоп  (1и  уеп1  репйап!  ип  сег1а1п 
1арв  д.е  1етр8  регте!  с1е  с1ё1егт1пег  1а  у11е88е  тоуеппе  с1и  уеп1  еп  раг1ап1  с1е8  1П(11са11оп8  (1и 
сотр1е-1оиг8. 

Ье  сотр1е-1оигв  ез!  а  1го18  саёгапв  1пс11диап1  гевресНуетеп!,  1е8  ипНёв,  1е8  сеп1а1пе8  е1  1е8 
тШез.  Ь'апётотё1ге  ев!  Ао1ё  с1'ип  сИвровШ?  (1'епс1епсЬетеп1;  е!  (1е  Ыоса^е  с1и  сотр1еиг.  8а  рагИе 
ш!ёг1еиге  сотрог1е  ипе  у1в  роиг  ПхаНоп  г]е  ГаррагеП  виг  ип  топ1ап1  еп  Ьо18, 

Ь'аррагеИ  ев1  Иугё  с]ап8  ип  ё1и1  сарНоппё  еп  Ьо18. 

Уа1еиг8  ПтНев  с1е  1а  уНеззе  г1и  уеп1:  с1е  1  а  20  т/звс.  8епв1ЫИ1с  1п111а1е  т1штит:  0,8  т/^ес. 

01тепв1оп8  йе  ГаррагеП:  168  х  69  X  60  тт.  Ро1(18  с1е  ГаррагеП:  0,25  к§. 


8СНА^ЕN-НА]V^АNЕМ0МЕТЕК  МС-13 

Вав  Апетоте1ег  МС-13  сНеп!  гиг  Меввип^  йег  тНИегеп  \\Чп(1девсЬ\утс11§ке11  1т  ЬаиГе  ешев 
Ьев11тт1еп  Хе11-аЬвсЬпН1в  тШеЬ  8екип(1еп2;аЫегв  ипё  \У1Г(1  1п  те1еого1од18сЬеп  81а11опеп  ип(1 
ЕхресИИопеп  уег\уеп(1е1. 

Вав  Апетоте1ег  МС-13  капп  аисЬ  гиг  Меввипд  (1ег  Ьи1'181гот§е8сЬ\ут(11дке11  1П  1п(1и81пе- 
ап1адеп  ипс1  \У1П(1капа]еп  уег\уеп(1е1  \уег{1еп. 

Бег  Аи1'па11те1е11  Пев  Апетоте1ег8  в1е111  е1п  8с11а1епкгеи2  т11  4  8сЬа1еп  Паг,  Пав  аи!"  ешег 
8епкгесЬ1еп  АсЬве  Гев^деЬаНеп  ипП  §е§ев.  тесЬап18с11е  Ве8сЬаП1§ипдеп  девсЬМг!  181. 

Nас11  Пег  ВгеЬгаЫ  Пег  8сЬа1еп  1т  ЬаиГе  е1пег  Ье811тт1еп  2!еП8раппе  ип1ег  \У1пПеттгкип§ 
капп  П1е  тПИеге  \Ут(1§е8с11\утП1дке11  (1игс11  АЫезеп  Пе8  21ЯегЫаие8  егтП1е11  \^егПеп. 

Вав  ХПТегЫаи  1ш1  Пге!  8ка1еп:  П1е  Ешег-,  НипПег1ег-  ипП  Таи8епПег8ка1а.  Вав  Апетоте1ег 
181  тП  ешег  Агге11егУогг1сЫип^  гит  Е1п-  ипП  АиввсЬаНеп  Пев  2,аЫегв  уегвеЬеп.  1т  ип1егеп 
ОеЬаи8е1еП  1в1  еше  8сЬгаиЬе  гиг  Ве!ев11^ип^  Пез  Оега1в  ап  е1пеп  Но1г81апПег  Уог^езеЬеп. 

Ваз  Апетоте1ег  \у1гП  ш  Но1гк181е  тП  луе1сЬет  1ппепЬезсЫа^  деИеГег!. 

МеВ^гепгеп  Пег  \У1пП§е8сЬ\утП1§ке11 :  уоп  1  Ыв  20  т/ зек.  ЕтрГшП11сЬкеПззсЬ\уе11е:  0,8  т/зек. 

АЬтевзипдеп  Пез  Оега18:  168  х  69  X  60  тт.  Сте\у1сЬ1:  0,25  к§. 


АNЕМОМЕТЕО  Р0КТАТ1Ь  ВЕ  ТА2А8  МС-13 


Е1  апет6те1го  МС-13  81гуе  рага  теП1г  соп  ауиПа  Пе  ип  ведипПего  1а  уе1ос1ПаП  теП1а  Пе1 
у1еп1о  Пигап1е  ип  1ар8о  Пе  Нетро  Пе1егттаПо;  ве  етр1еа  еп  оЬвегуа1ог1о8  те1еого16д1со8  у  еп 
ехреП1с1опе8.  Ез1е  апет6те1го  риеПе  етр1еагве  1атЫёп  рага  теП1г  1а  уе1ос1ПаП  Пе  сотеп1е8  Пе 
а1ге  еп  тз1а1ас1опев  тПи81па1е8  у  1иЬо8  аего(1шат1сов. 

81гуе  Пе  гесер1ог  еп  е1  апет6те1го  ипа  сгиг  соп  сиа1го  Ьет18Гег1ов,  Г1]а  а  ип  е]е  уег11са1  у 
ргоу181а  Пе  П18ро8111уо  Пе  рго1'есс16п. 

Е1  пйтего  Пе  уиеНаз  Пе  1оз  11ет181'ег1оз  зе  ге§181га  еп  е1  сиаПгап1е  Пе1  апет6те1го,  1о  дие  а1 
саЬо  Пе  ип  С1е11о  Нетро  регтИе  Пе1егттаг  соп  е1  зе^ипПего  1а  уе1ос1(1аП  теП1а  Пе1  у1еп1.о. 

Е1  сиаПгап^е  Непе  3  евсакв:  Пе  ишПаПез,  сеп^епав  у  тШагез.  Е1  апет6те1го  уа  ргоу18Ьо  Пе 
ра1апса  Пе  сопех16п  у  Пе8сопех1бп  Пе1  соп1аПог.  Еп  1а  раг1е  тСепог  Пе1  сиегро  Ьау  ип  1огш11о  рага 
й]аг  е1  арага1о  а  ип  зорог1е  Пе  таПега. 

8е  еп1ге§а  е1  арага1о  еп  ип  ез^исЬе  Пе  таПега  соп  Гогго  тиШПо. 

Оата  Пе  теП1с16п  Пе  уе1ос1ПаПе8  Пе1  у1еп1о:  Пе  1  а  20  т18е§.  ЫтИ-е  8еп81Ые:  0,8  т/5е§. 

Втепзшпез  Пе1  арага1о:  168  х  69  х  60  тт.  Резо:  0,25  к^. 
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АНЕМОМЕТР  ручной  СО  СЧЕТНЫМ  МЕХАНИЗМОМ  АСО-3 

Анемометр  ручной  АСО-3  применяется  для  измерения,  с  использованием  секундомера, 
средней  скорости  направленного  воздушного  потока  в  шахтах,  пром^тшленных  и  бытовых 
сооружениях. 

Приемной  частью  анемометраслужит  легкая  крыльчатка,  посаженная  на  полую  червячную 
ось,  внутри  которой  проходит  натянутая  стальная  струна,  являюпдаяся  осью  вращения  крыль- 
чатки. На  концах  оси  в  непосредственной  близости  от  опор  струны  посажены  подшипники. 
Вращение  крыльчатки  передается  посредством  зубчатой  передачи  редуктора  на  стрелки  прибора. 

Циферблат  имеет  три  шкалы:  шкалу  единиц,  сотен  и  тысяч.  Включение  и  выключение 
механизма  производится  арретиром.  Механизм  прибора  находится  в  металлическом  корпусе. 

Анемометр  поставляется  в  деревянном  футляре  с  мягкой  обивкой  внутри. 

К  каждому  прибору  прилагаются  2  тарировочных  графика  для  измерения  скоростей  потока 
до  1  м1сек  и  от  1  до  5  м1сек.  Пределы  измерения  скорости  ветра  —  от  0,3  до  5  м/сек.  Порог  чувстви- 
тельности —  0,2  м/сек. 

Размеры  анемометра  —  .184  х  105  х  102  мм.  Вес  анемометра  без  футляра  —  0,45  кг. 


НА1ЧБ  УАNЕ  АNЕМОМЕТЕК   АСО-3 

ТЬе  АСО-3  Нап(1  Уапе  Апетоте1ег  18  и8е(1  1о  теазпге,  Ьу  теап»  о!  а  з1ор-луа1сЬ,  1Ье  теап 
уо1ос11у  о!  а  гНгес1е(1  а1г  сиггеп!  1п  йЬайз,  1пс1и81па1  аш!  ЬаЬНаЫоп  ргет18е8. 

ТЬе  зепяШуо  е1етоп1  оГ  1Ьс  Апотото1ег  18  а  И§Ы  ргореНег  тоип1е(1  оп  а  ЬоПоху  \Уогт  зЬаП; 
1П81(1е  1Ье  8Ьа1Ч  18  з^ге^сЬес!  а1оп^^  а  81,ее1  согс1  ^оттт^  Ню  ах18  о^  го1а110п  оГ  Нш  ргореПег.  Оп  1Ьс 
еп(1з  о!  1Ье  зЬа!!,  пеаг  Ню  зиррогЬз  оГ  1:Ье  сог(1,  Ьеатчпдз  аге  тоип1ес1.  Ко1а110П  оГ  1:.Ье  ргореПег  18 
1гап8т1ие(1  1о  Ню  1пс1ех  Ьапйз  оГ  Ню  1п81:гитеп1  Н1гопд}1  а  ге(1псНоп  ^еаг. 

ТЬе  с11а1  Ьаз  1,Ьгее  зсакз:  иш1з,  Ь1Ш(1гес18  аш!  1Ьои8ап»18, 

А  ]оск1П^  (1еУ1се  13  ргоУ1(1е(1  1о  1Ьго\у  1Ьо  тссЬашзт  1п  ап(1  ои!  оС  ^еаг. 

ТЬе  тесЬашзт  оГ  1Ье  Ш81п1теп1  18  аггапдес!  1п  а  тс1а1  сазо. 

ТЬе  Апетоте1ог  18  {игшзЬес!  1п  а  \Уоос1еп  сазе  зоП  Ипе(1 1п1огпа11у.  ЕасЬ  1п81гитеп1 18  1'11гп18Ье(1 
\У11,Ь  2  саИЬга11пд  ^гарЬз  1о  теазиге  а1г  сиггеп1  уеЬсчНсз  Ье1о\^  1  т/^ес  ап(1  1п  1Ье  гап^е  Ггот  1  10 
5  т18ес. 

Кап^е  оГ  теазигешеп^з  оГ  сиггеп!  уе1ос11,у:  0.3  1о  5  т18ес.  ЗепзШуНу  Ит1Ь:  0.2  т/зес. 

1)1теп81опз  оГ  Апетоте1ег:  184  х  105  х  102  тт.  \V^^щ\\^  0.45  к§. 
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АNЁМОМЁТКЕ  А  МАШ,  А  МОБЬШЕТ,  М0ВЁ1.Е  АСО-3 

Ь'апётотё1ге  АСО-3,  а  та1п,  а  тонНпе!,  ез!  (^евИпё  а  тезигег  а  Гахйе  (1'ип  сЬгопотё1ге 
1а  уНеззе  тоуеппе  (1е8  уе1пе8  (1'а1г  (1ап8  1е8  т1пе8  а1п81  дне  (1ап8  ]е8  ё1аЫ|88етеп18  1п(1т181г1е18  он 
1е8  ЬаЫ1а11оп8, 

Ь'ё1ётеп1  гёсер1еиг  (1е  Гапётотё1ге  е81  соп8111иё  раг  ип  тоиНпе!,  1ё^ег,  са1ё  зиг  ип  агЬге 
сгеих  а  у18  8ап8  Гш.  Ппе  сог(1е  й  р1апо  1еп(111е  а  ]'ш1ёг]еиг  (1е  се1  агЬге  сопзШие  Гахе  с1е  го1а1шп 
с1и  тоиИпе1.  Вез  раИегз  8оп1  еттапсЬё8  зиг  1ез  ех1гёт11ё8  йе  Гахе,  аи  У0181па^е  1ттёс11а1  йез 
рог1ёе8  йхез  йе  1а  сог(1е  а  р1апо.  Ьа  у18  запз  Гш  соттапс1е  1е8  аг^иШез  г1'ип  сотр1е-1оигз  раг 
1'т1егтё(11а1ге  (1'еп^гепа^ез  гё(1ис1еиг8. 

Ье  сотр1е-1оиг8  соп8181е  еп  1го18  сайгапв,  се1и1  (1е8  ипНёв,  с1е8  сеп1ате8  е1  йез  тШез. 

Ь'арраге11  ее!  тип!  (1'ип  (118ро8111Г  (1'епс1епсЬетеп1  е!  (1е  Ыоса^е  йи  тёсашзте  с1е  сотр1а§е. 

Ье  тёсашзте  Ае  РаррагеИ  ез1  епГегтё  йапз  ип  ЬоШег  тё1а1Идие. 

Ь'аррагеИ  ез!  Гоигш  (1ап8  ип  ё1и1  сарИоппё  еп  Ьо18. 

СЬадие  аррагеИ  681  Гоигш  ауес  (1еих  йха^гаттез  саИЬгеигз,  Гип  роиг  тезигез  йез  уНеззез 
(1'а1г  1п]Гёпеигез  а  1  т.18ес,  е1  Гаи1ге  роиг  йез  уНеззез  (1е  1  а  5  т18ес.  Ыт11ез  (1е  уНеззез  тезигаЫез: 
(1е  0,3  а  5  т18ес.  ЗепзхЬИНё  1п111а1е:  0,2  т18ес. 

01тепз1опз  йе  Гапётотё1ге:  184  х  105  х  102  тт.  Ро1(18  йе  ГаррагеИ:  0,45 /с^. 


ГЬ^ОЕЬКАВ-НАКВАКЕМОМЕТЕК  АСО-3 

Ваз  Р1йде1-Нап(1апетоте1ег  АСО-3  (Неп!  /иг  Меззип^  (1ег  тНИегеп  СезсЬхушсИдкеИ  е1пе8 
^епсЫе1еп  ЬиГ1з1готз  1п  ОгиЬеп,  1п(1и81г1е-  ипс1  Наи8Ье(1аг!8ап1а§еп  тШек  ЗекипйепгаЫегз. 

А1з  Аи{паЬте§ега1  с1е8  Апетоте1ег8  (11еп1  е1п  ЫсЫез  Р1й§е1га(1,  ёаз  аи!  е1пег  ЬоЫеп 
ЗсЬпескепасЬзе  аи^^е8е^1^  181,  йигсЬ  (1егеп  НбЫип^  е1пе  ^езрапп1е  В^аЫзаНе  §еЫ,  А\е  а18ВгеЬасЬзе 
(1ез  Р1й§^е1га(1е8  (Цеп!.  Ап  <1еп  АсЬ8еп(1еп  1п  иптШеШагег  NаЬе  (1ег  8а11;епз1й12;еп  81п(1  (Не  Ьа^ег 
апдеог(1пе1.  Вег  Г1й§е1га(1ит1аи{  \у1г(1  тШеЫ  е1пе8  0Ьег8е12ип§82аЬпде1г1еЬе8  аи!  (1еп  Сгега12е1§ег 
йЬегЬга^еп. 

Ваз  ХШетЫаИ  Ьа1  (1ге1  8ка1еп:  (11е  Ешег-,  Нип(1ег1ег-  ипс!  Таи8еп(1ег8ка1а.  Ваз  Егп- ип(1 
АиззсЬаИеп  (1е8  МесЬашзтиз  ег!о1§1  т1ие18  Агге11егуогг1сЫип§,  Вег  ОеггИетесЬашзтиз  181  1п 
ехпет  Ме1а11§еЬаи8е  ип1ег§^еЬгасЫ. 

Ваз  Апетоте1ег  \У1Г(1  1п  Но12к181е  тН  \уе1сЬет  1ппепЬезсЫа§  §еИе!ег1. 

^е(^ет  ОетаЛ  \уег(1еп  2\уе1  Е1сЬкигуеп  гиг  Меззип^  йет  Ьи!1з1гот§е8сЬ\У1П(11§ке11  Ыз  ги  1  т18ек 
ип(1  уоп  1  Ыз  5  т18ек  ЪещеЫ^Ь. 

Ме13^геп2еп  Ает  Ьиа§е8сЪу/т(\щкеИ :  уоп  0,3  Ыз  5  т18ек.  ЕтрГикШсЬкеИззсЬлуеПе :  0,2  т18ек. 

АЬтеззипдеп  (1е8  Апетоте1ег8:  184  х  105  х  102  т.т.  Сге\у1с111:  0,45  к§. 


АNЕМОМЕТВО  Р0КТАТ1Ь  ВЕ  РАЬЕТА8  АСО-3 

Е81е  апет6те1.го,  ит(1о  а  ип  8е§ип(1его,  81гуе  рага  те(11г  1а  уе1ос1(1а(1  те(11а  (1е  согг1еп1е8  (1е 
ахге  еп  ттаз,  !аЬпса8  у  е(1Шс108  еп  §епега1. 

81гуе  (1е  гесер1ог  еп  е1  апет6те1го  ип  то1те1е  И^его  топ1а(1о  еп  е1  е]е  Ьиесо  (1е  ип  1огш11о 
зш  Гш,  еп  сиуо  1п1епог  Ьау  ип  Ы1о  (\е  асего  11гап1е,  дие  ез  е1  е]е  (1е  §1Г0  (1е1  то1ше1е.  Еп  1оз  ех1гетоз 
(1е1  е]е  Ьау  (1о8  со]ше1е8  1пте(11а1о8  а  1о8  рип1.08  (1е  ароуо  (1е1  Ы1о.  Е1  ^1го  (1е1  тоИпе1е  зе  ^гапзтНе 
а  1а  ади]а  (1е1  сиаёгап1е  рог  те(11о  (1е  1о8  еп^гапаз'ез  (1е1  ге(1ис1ог. 

Е1  сиа(1гап1е  Непе  3  е8са1аз:  в.е  иш(1а(1ез,  сеп1:.епаз  у  тШагез.  Е1  тесашзто  зе  сопес1а  у 
(1е8сопес1а  рог  те(11о  (1е  ип  Ьо16п.  Е1  тесашзто  (1е1  арага1о  зе  епсиеп1га  еп  е1  сиегро  те^аИсо. 

Е1  апет6те1го  зе  еп1ге§а  еп  ип  ез^исЬе  (1е  та(1ега  соп  !огго  ти1И(1о. 

8е  еп1ге^ап  соп  са(1а  арага1о  (1о8  сигуаз  Ае  1п1егрге1ас1бп  (1е  1а8  1П(11сас1опе8  Ае1  сиа(1гап1е: 
ипа  рага  уе1ос1(1а(1е8  дие  по  ехсе(1ап  (1е  1  т18е§,  у  о1га  (1е  1  а  5  т18е§.  Стата  (1е  те(11С1бп  (1е  уе1о- 
С1(1а(1е8  (1е1  У1еп1о:  (1е  0,3  а  5  т18е^.  ЫтИе  йе  1а  8епз1ЫИ(1а(1 :  0,2  т(8е^. 

В1теп81опе8  (1е1  апет6те1го:  184  х  105  х  102  тт.  Резо:  0,45 /г^. 
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АНЕМОМЕТР  ручной  ИНДУКЦИОННЫЙ  АРИ-49 

Анемометр  АРИ-49  является  индукционным  электрическим  прибором  и  служит  для 
определения  скорости  ветра  в  м/сек,  на  уровне  установки  прибора  в  стационарных  и  полевых 
условиях. 

Анемометр  построен  на  принципе  измерения  угловой  скорости  вращения  трехчашечной 
метеорологической  вертушки  методом  электрического  индукционного  тахометра. 

Приемной  частью  прибора  является  вертушка,  состояш;ая  из  трех  полушарий,  жестко 
закрепленных  во  втулке.  Втулка  вместе  с  осью  прибора  вращается  на  шарикоподшипниках. 
На  нижнем  конце  оси  находится  жестко  связанная  с  ней  магнитная  система. 

Отсчет  измеряемой  скорости  ветра  производится  по  положению  указательной  стрелки  от- 
носительно шкалы,  имеющей  деления  в  м/сек.  Шкала  покрыта  светящейся  массой,  что  дает 
возможность  производить  отсчеты  по  прибору  в  ночное  время.  Крепление  прибора  производится 
на  хвостовике,  на  который  навертывается  ручка  или  специальный  наконечник. 

Прибор  поставляется  в  футляре. 

Пределы  измерения  скорости  ветра  —  от  2  до  30  м/сек.  Начальная  чувствительность  — 
1,5  м/сек. 

Размеры  анемометра  ^  0  114  X  200  жж.  Вес  анемометра  без  наконечника  и  футляра 
0,34  кг. 

НАШ)  IШ)^СТIОN  АМЕМОМЕТЕК  АРИ-49 

ТЬе  АРИ-49  Апешоте1ег  18  ап  е1ес1г1са1  1п(1ис11оп  1п81г1]теп1  изес!  1о  теазиге  \У1П(1  уеЬсИу 
ш  те1ге8  рег  зесопс!  а!  1Ье  1еуе1  оГ  1П8Ьа11а11оп  оГ  1Ье  1п81гитеп1 11П(1ег  81,а11опагу  ог  йеИ  сопсИНопз. 

ТЬе  Апетоте1ег  18  (1е81§пе(1  оп  ЬЪе  рг1пс1р1е  о1  шеазигш^  1Ье  ап§и1аг  уе1ос11,у  о!  а  1Ьгее-сир 
ше1еого1о^1са1  ргореИег  Ьу  1Ье  те1:Ьо(1  о!  ап  е1ес1г1са1  1П(1ис1.10П  1асЬоте1ег. 

ТЬе  зепзШуе  е1етеп1  оС  1Ье  1П81гитеп1 18  а  ргореИег  т1Ь  3  Ьет18рЬег1са1  сирз  г1§1(31у  йхес!  1п 
а  ЬизЬ.  ТЬе  ЬизЬ  1о§е1Ьег  \у11Ь  1Ье  ах1е  о!  1Ье  1п81гитеп1  го1а1е8  оп  Ьа11  Ьеаг1пд8.  А  та§пе11С  зуз^ет 
18  п§1с11у  тоип1ес1  оп  1Ье  1оу/ег  епс!  о!  1Ье  ах1е. 

ТЬе  \ут(1  уеЬсИу  18  1п(11са1е(1  Ьу  ап  1П(1ех  12апс1  оп  а  8са1е  §га(1иа1ес1  1п  те1ге8  рег  8есоп(1. 
ТЬе  8са1е  18  соа1ес1  \у11Ь  а  1ит1пе8сеп1  сотроип(1,  1о  а11о\у  1о  1аке  геа(31П^8  а!  ш^Ы-Ите.  ТЬе 
т81гитеп1  18  йхес!  Ьу  шеапз  оГ  Из  81ет  оп1о  \уЫсЬ  а  ЬапсИе  ог  а  зрес1а1  а11ар1:ег  сап  Ье  8сге\^е(1, 

Капде  о^  \ут(1  уеЬсИу  теазигешеп^з:  ^гош  2  1о  30  т/5ес.  ТпШа!  зепзШуИу:  1.5  т18ес. 

В1теп81оп8  о!  Апетоте1ег:  114  тт  с11а.  х200  тт.  Ше'щЪЬ  \уНЬои1  ас1ар1;ег  пог  саггуш^  сазе: 
0.34  к§. 
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АNЁМОМЁТКЕ  А  МАШ,  А  ШВтеТЮК,  М0ВЁ1.Е  АРИ-49 

Ь'апётотё1ге  АРИ-49,  аррагеИ  ё1ес1пдие  а  1п(1ис11оп,  зег!  а  тезигег  ]а  уНевзе  (111  уеп1,  еп  т/5, 
аи  шуеаи  с1е  зоп  етр1асетеп1;  11  реи1  ё1ге  и11118ё  а  ро81е  йхе  ои  еп  сатра^пе. 

Ье  !опс11оппетеп1  с1е  Гапётотё1ге  герозе  зиг  1а  тезиге  йе  ]а  уНеззе  ап§и1а1ге  с1'ип  тоиНпе* 
тё^ёо^о1од^^ие  а  1го18  соирез  а  ГаШе  (1'ип  1асЬутё1ге  ё\ес1гщие  а  1пс1ис110п. 

Ь'огдапе  гёсер1еиг  с1е  ГаррагеИ  ез!  ип  тоиИпе!  сотрог1ап1  1го13  соирез  Ьёт18рЬёпдие8  са1ёе8 
зиг  ип  тоуеи.  Ье  тоуеи,  зо1Ма1ге  (1е  Гахе  йе  ГаррагеИ,  1ригпе  с1апз  (1ез  гои1етеп18  а  ЫПез.  11п 
С1гсш1  та§пё11дие  ез!  пд1(1етеп1  топ1ё  зиг  Гех^гётНё  1п?ёг1еиге  Ае  Гахе. 

Ьа  уНеззе  с1и  уеп1;  е81.  1П(11диёе  раг  1ез  (1ёУ1а11оп8  6.е  Гах^иШе  зиг  ип  сас1гап  ^гайиё  еп  т/*. 
Се  сайгап  е81  1ит1пеих,  се  ди!  регте!.  с1'ейес1иег  1ез  тезигез  тёте  раг  1етр8  (\е  пи11.  Ь'арраге!! 
е81  йхё  зиг  зиррог1,  виг  1едие1  реиуеп1  зе  У13зег  зо11  ипе  ро1§пёе,  зо11  ип  ешЬои!,  зрёс1а1, 

ЫтНез  йез  уНеззез  тезигаЫез:  йе  2  а  30  т/зес.  §епз1ЬШ1ё  шН1а1е  —  1,5  т18ес. 

01тепз1оп8  д.е  Гапётотё1ге:  0  114  х  200  тт.  Ро1(1з  йе  1'аррагеи,  ё1и1  е1  етЬои!  поп 
сошрпз:  0,34  к§. 


IN^^КТI0N8-НА]Ч^АNЕМ0МЕТЕК  АРИ-49 


Ваз  Апетоте1ег  АРИ-49  181-  е1п  е1ек1г18сЬез  1п(1ик110пз§ега1  ипс1  &{еп1  2иг  Егт1111ип§  йег 
\У1П(1де8сЬ\у1п(Л§ке11  1п  т/5  1п  АиГ81е11ип§зЬбЬе  йез  Оега^з  1п  81а11опагеп  ип(1  Ре1(1уегЬа11п1з8еп. 

В1е  \У1гкип§8\уе18е  йез  Апетоте1ег8  ЬегиЫ  аиГ  йет  Рг1П21р  (1ег  \У1пкеИгеЬ^е8сЬ\у1п(11§кеи8- 
теззип^  е1пез  те1еого1о§1зсЬеп  Вге13сЬа1епЯй§е1га(1ез  пасЬ  (1ег  Ме1Ьос1е  с1ез  е1ек1пзсЬеп  1п(1ик- 
110П81ас11оте1ег8. 

А18  Аи^паЬте^ега.1  (11еп1:,  е1п  Р1й§е1гас1  аиз  3  8сЬа1еп,  (11е  81агг  1П  (1ег  NаЬе  Ье!ез11^1  81П(1.  В1е 
NаЬе  1аи!1  §ете1п8ат  т11  с1ег  Оега1еасЬ8е  1п  КидеНа^егп,  Ат  ип1егеп  АсЬзепйе  ЬеГ1П(1е1  31сЬ  с1аз 
81агг  т11  1Ьт  уегЬипйепе  Ма§пе18у81ет. 

Ваз  АЫезеп  йег  детеззепеп  \У1п(1§е8сЬ\у1пс11§ке11  ег{о1д1  пасЬ  (1ег  2е1§ег81е11ипд  1т  УегЬаИтз 
гиг  8ка1а,  (11е  т11  ТеПип^еп  ш  т/5е/с  уегзеЬеп1з1,  1)1е  8ка1а  181  тН  ЬеисЬ1з1оЯ  Ье(1еск1,  хуойигсЬ  йаз 
АЫезеп  йег  Ап2е1§е  аисК  пасЫз  тбдИсЬ  181.  Ваз  Оега!  \у1Г(1  аи!  е1пет  8сЬ\уап281йск  Ье!е811д1,  аиГ 
йаз  (1ег  Нап(1§п{Г  ойег  еш  Ьезопйегег  Аи!8а12  аиГдезсЬгаиЫ  \У1Г(1. 

Меб§геп2еп  в.ег  \Ут(1§езсЬ\У1П(11§ке11 :  уоп  2  Ыз  30  т18ек.  ЕтрГшсШсЬкеНззсЬхуеИе :  1,5  т18ек. 

АЬтеззип§;еп  йез  Апетоте1егз:  0  114  х  200  тт.  ОешсЫ  оЬпе  АиГза12  ип(1  Ка81еп:  0,34  к§. 


А1ЧЕМ0МЕТЕ0  РОВТАТП  ВЕ  ШБТССЮК  АРИ-49 


Е1  апет6те1го  АРИ-49  ез  ип  арага1о  е1ёс1псо,  (1е  1п(1исс16п,  ^ие  81гуе  рага  тей1г  еп  т/^е^ 
1а  уе1ос1(1а(1  (1е1  У1еп1о  а  1а  аИига  йопйе  зе  со1одие  е1  арага1о;  риейе  етр1еаг8е  1ап1о  еп  оЬзегуа1ог108 
сото  еп  1гаЬа]о8  (1е  сатро. 

Е1  рг1Пс1р1о  (1е  1'ипс1опат1еп1о  <\е\  апет6те1го  соп8181е  еп  те{11г  рог  те(11о  (1е  ип  1ас6те1го 
(1е  1п(1исс16п  1а  уе1ос1с1а(1  ап^и1аг  (1е  §1то  (1е  ип  тоИпе^е  те1еого16§1со  йе  1гез  1:а2а8. 

81гуе  (1е  гесер1ог  е1  тоИпе1е  еп  сиезИоп,  дие  сопз1а  6.е  3  Ьет1з{ег103  Г1д1(1атеп1е  ишйоз  а  ип 
саздшИо.  Е81е,  ит(1о  а1  езе  (1е1  арага1о,  д1га  зоЬге  со]'ше1е8  йе  Ьо1аз.  Еп  е!  ех1гето  1пГепог  Ае\  е]е 
ев1ё.  е\  з181ета  та^пёНсо,  ип1(1о  г1§1(1атеп1е  а  ё1. 

8е  1ее  1а  уе1ос1(1а(1  (1е1  У1еп1о  рог  1а  ро81с16п  йе  1а  а^и'уа  еп  ипа  езса1а  §гас1иа(1а  еп  т18е§.  Ез1а 
е8са1а  ез  1итшо8а,  1о  ^ие  йа  1а  ро81ЫИ(1а(1  (1е  Ьасег  1ес1ига8  6.е  посЬе.  Е1  арага1о  11епе  ип  гаЬо  а1 
дие  зе  й^а,  у  дие,  а  зи  уег,  зе  а1огт11а  а  ип  тапдо  о  а  ип  1егтша1  е8рес1а1. 

Оата  (1е  те(11с1бп  (1е  1а8  уе1ос1(1а(1е8  (1е1  у1еп1о :  (1е  2  а  30  т/^е^.  Сот1еп2о  (1е  1а  8еп81Ы1Ша(1 : 
1,5  т18е§. 

В1теп81опе8  с1е1  апет6те1го:  0  114  х  200  тт.  Резо  з1п  1егт1па1  у  зш  ез1исЬе:  0,34  А;^. 
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АНЕМОРУМБОМЕТР  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  АРМЭ-1 


Анеморумбометр  электрический  АРМЭ-1  предназначен  для  быстрого  дистанционного 
определения  скорости  и  направления  ветра,  измеряемых  на  уровне  установки  соответствующих 
датчиков. 

Анеморумбометр  построен  на  принципе  преобразования  значений  хметеорологических 
элементов  в  электрические  величины,  отсчитываемые  по  показаниям  электроизмерительных 
приборов. 

Анеморумбометр  электрический  состоит  из  блока  датчиков  (скорости  и  направления)  и 
приемной  части  с  электроизмерительными  приборами,  оформленной  в  виде  настольного  при- 
бора. Блок  датчиков  соединяется  с  приехмной  частью  шестижильным  кабелем  длиной  50—100  м. 

Узел  скорости  ветра  построен  на  принципе  измерения  угловой  скорости  вращения  трехча- 
шечной  метеорологической  вертушки  методом  электрического  тахометра  переменного  тока. 

Узел  направления  ветра  построен  на  принципе  синхронной  передачи  величины  угла  сле- 
дящей системой  постоянного  тока. 

Питание  прибора  может  осуществляться  от  сети  переменного  тока  напряжением  110,  127, 
220  в  или  от  30-вольтовой  батареи. 

Блок  датчиков  ветра  устанавливается  на  деревянном  столбе  или  на  специальной  метео- 
мачте высотой  6м. 

Анеморумбометр  электрический  поставляется  в  деревянном  укладочном  ящике. 

Пределы  измерения  скорости  ветра  —  от  2  до  30  м/сек  и  направления  ветра  —  от  О  '  до  360". 
Начальная  чувствительность  датчика  скорости  ветра  —  1,5  м1сек. 

Размеры  прибора:  блока  датчиков  ветра  -  650  х  800  х  400  мм',  приемной  части 
—  250  X  210  X  150  жж;  тагана  —  310  х  160  жж;  Вес:  блока  датчиковветра  —  6,5  кг;  приемной 
части-  5  кг;  тагана  -  4,5  кг;  комплекта  прибора  с  укладочным  ящиком  и  катушкой  с  кабелем 
длиной  100л<  —  64  кг. 
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ЕЬЕСТШСАЬ  АNЕМОКН^МВОМЕТЕК  АРМЭ-1 


ТЬе  АРМЭ-1  Е1ес1пса1  АпетогЬитЬоте1ег  18  ивей  Гог  гар1(1  гето1е  теааигетеп!  о!  \у1п(1 
уеЬсИу  ап(1  (11гес11оп  а*  1Ье  1еуе1  оГ  1п81а11а110П  о!  ЬЪе  гевресНуе  зепвШуе  е1етеп18. 

ТЬе  АпетогЬитЬоте1ег  18  (Зе81дпе(1  оп  Пае  рг1пс1р1е  оГ  сопуег81011  оГ  1-Ье  те1еого1од1са1  диап1111е8 
1п1о  е1ес1г1са1  диапИИез  геас!  оп  е1ес1пса1  теавиг!!!^  1п81гитеп18. 

ТЬе  Е1ес1г1са1  АпетогЬитЬоте1ег  соп81818  о!  а  Ыоск  о^  зепвШуе  е1етеп18  (уеЬсИу-вепзШуе 
ап(1  (11гес11о11-8еп811;1уе)  ап(1  а  с1е1ес11пд  раг1  хуНЬ  е1ес1:.г1са1  теа8иг1пд  1П81гитеп18,  1Ы8  1а11,ег  раг1 
Ъе{щ  т  1Ъе  ^отт  о(  а  1аЬ1е  ипП,  ТЬе  Ь1оск  о^  вепзШуе  е1етеп18  18  соппес1е(1  1о  1Ье  (1е1ес11п^  раг1 
Ьу  теап8  о!  а  81х-соге  саЫе  50—100  т  \оп§. 

ТЬе  \ушс1  уе1осНу  ипП  18  (1е81дпе(1  оп  1Ье  рг1пс1р1е  оГ  теавигш^  1Ье  апди1аг  уе1ос11у  о?  а  1Ьгее-сир 
те1еого1о§1са1  ргореИег  Ьу  1Ье  те1Ьос1  оГ  ап  а11.егпа11П§  сиггеп!  е1ес1г1са1  1асЬоте1ег, 

ТЬе  \утс1  сИгесИоп  иш1 18  (1е81§пе(1  оп  1Ье  рг1пс1р1е  оГ  вупсЬгопоив  1гап8т1881оп  оГ  1Ье  ап§1е  Ьу 
а  (11гес1  сиггеп!  зегуо  тесЬашвт. 

ТЬе  Ш81гитеп1  сап  Ье  орега1е(1  1'гот  а  110,  127,  220  V  А. -С.  8ирр1у  воигсе  ог  1'гот  а  30  7 
ЬаНегу. 

ТЬе  Ыоск  0^  \У1П(1  вепвШуе  е1етеп18  1в  тоип1е(1  оп  а  \уоо(1еп  ро1е  ог  оп  а  8рес1а1  те1еого1о- 
§1са1  тав1  6  т  ЪщЪ. 

ТЬе  Е1ес1г1са1  АпетогЬитЬоте1ег  1в  ГигтвЬе(1  1п  а  \у^оо(1еп  саггу1п§  саве. 

ТЬе  гапдев  о^  теавигетеп^в  аге:  \ушс1  уеЬсИу  Сгош  2  1о  30  т/зес;  \у1П(1  с11гес11оп  Ггот  0°  1о 
360°.  1пШа1  8еп8Шу11у  оГ  1Ье  \ут(1  уе1ос11у-8епвШуе  е1етеп1:  1.5  т18ес. 

В1теп81оп8:  В1оск  оГ  хушс^-вепзШуе  е1етеп18  650  х  800  х  400  тт;  (1е1ес1ш§  раг1 
250  X  210  X  150  тт;  81ап(1  310  х  160  тт.  У^ещЫ:  В1оск  о?  \УШ(1-8еп8Н1уе  е1етеп18  6.5  А;§; 
(1е1ес11п§  раН  Ьк§;  81ап(1  4.5 /с^;  \уе1дЫ  о!  сотр1е1е  ои1Г11  \у11Ь  саггу1пд  саве  апй  соИ  о?  саЫе 
100  т  1оп§:  64  к§. 


АNЁМОI^^МВОМЁТКЕ  Ё^ЕСТЫ^^Е,  МОВЁЬЕ  АРМЭ-1 

Ь'апётогитЬотё^ге  ё1ес1г1дие,  то(1ё1е  АРМЭ-1  вег1  а  тевигег  гар1(1етеп1  а  с1181апсе  1а  уНевве 
е1 1а  (ИгесИоп  (1и  уеп1  аи  шуеаи  с1е8  огдапев  гёсер1,еиг8  (1е  се1  аррагеИ. 

II  1гап8{огте  1е8  §гап(1еиг8  тё1ёого1о§1дие8  тезигёев  еп  дгап(1еиг8  ё1ес1;г1дие8  (1оп1  1е8  уа1еиг8 
8оп1  1п(11диёе8  раг  1е8  аррагеИв  йе  шезиге  сопуепаЫев. 

Ь'апётогитЬотё1ге  ё1ес1г1дие  ев!,  сопвШиё  раг  ип  епветЫе  (1'ог§апе8  8еп81Ыев  (а  1а  уНевзе 
е1  а  1а  (ИгесИоп  (1и  уеп1)  е!  ипе  рагИе  гёсер1г1се  сотрог1ап1  йев  1п81гитеп1в  йе  тевиге  ё1ес1г1дие8 
гёишв  с1апз  ип  аррагеИ  6.е  1аЫе.  Ь'епзетЫе  ётеНеиг  е81  соппес1ё  а  1а  рагИе  гёсер1г1се  раг  ип  саЫе 
а  81х  соп(1ис1еиг8,  (1е  50  а  100  т  6.е  1оп§иеиг. 

Ье  (ИзровИ!!  вегуап!  а  тевигег  1а  уНевзе  (1и  уеп1  герёге  1а  уНсззе  ап§и1а1ге  (1'ип  тоиИпе! 
тё1ёого1о§1дие  а  3  соирез  аи  тоуеп  с1'ип  1асЬутё1ге  ё1ес1г1дие  а  соигап!  а11егпа1:1{. 

Ее  сИзровШ!  вегуап!  а  герёгег  1а  сИгесИоп  (1и  уеп1  1гап8тс1  8упсЬгоп1диетеп1  1а  уа1еиг  (1е 
Гапд1е  раг  ип  8у81ёте  8и1уеиг  а  соигап!  сопИпи. 

Ь'аррагеИ  реи!  ё1ге  аИтеп1ё  зо11  раг  ип  8ес1еиг  (1е  соигап!  аНегпаИ!  (1е  110,  127  ои  220  V, 
8011  раг  ипе  ЬаНепе  (1е  30  V. 

Ь'епветЫе  йез  огдапев  8епз1Ые8  (1о11  ё1ге  топ1ё  зиг  ип  ро1еаи  еп  Ьо18  ои  зиг  ип  та!  тё1ёого1о- 
§1дие  зрёс1а1  Ьаи1  (1е  6  т. 

Ь'апётогитЬотё1ге  ё1ес1г1дие  ез1  Гоигп!  (1ап8  ипе  са188е  еп  1)018. 

Е1т11ев  (1е8  уНеззез  с1и  уеп1  тезигаЫез:  йе  2  а  30  т/^ес,  сеПез  йе  1а  (ИгесИоп  йи  уеп1  -  (1е  0° 
а  360°.  ЗепвШИНё  1т11а1е  йе  Гог^апе  ётеНеиг  роиг  1а  уНеззе  йи  уеп!  —  1,5  т/^ес. 

В1теп810пз  йе  ГаррагеП:  епзетЫе  ётеиеиг:  650  х  800  X  400  тт,  рагИе  гёсер1г1се: 
250х210х150тт;   р1ей :  310  х  160  тт. 

Ро1Й8  йе  ГепзетЫе  ётеиеиг:  6,5  А;§;  се1и1  йе  1а  рагИе  гёсер1г1се:  Ъ  к§;  се1и1  йи  р1ей:  4,5  А;^; 
ро1Й8  йе  Гарраге11  сотр1е1  еп  са188е  й'етЬаПаде,  ауес  ЬоЬ1пе  е!  100  т  йе  саЫе  —  64  к§. 
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ЕЬЕКТШ8СНЕ8  АNЕМОКН^МВМЕТЕК  АРМЭ-1 

Ва8  е1ек1п8сЬе  АпетогЬитЬте1ег  АРМЭ-1 18*  гиг  8сЬпе11еп  Регпап2е1§е  (1ег  \У1П(1г1сЬ1ип§  ип(1 
-§е8сЬлу1п(11^ке11  ЬевИтт!,  Й1е  1п  АиГ81е11ип§8ЬбЬе  (1ег  еп18ргесЬеп(1еп  ОеЬег  §ете8зеп  \уег(1еп. 
'         Т)[е  \У1гкип§8\уе18е  (1е8  Стега18  ЬегиМ  аи!  (1ет  Рг1П21р  (1ег  \Уег1ит8е12ип§  с1ег  те1еого1о§18сЬеп 
Е1етеп1е  1П  е1ек1г18сЬе  ОгбВеп,  (Не  с1игсЬ  Ап2е1деп  6.ег  е1ек1г18с11еп  МеВдега1е  аЬде1е8еп  \уег(1еп. 

Ваз  е1ек1,г18сЬе  АпетогЬитЬте1ег  Ье81еЫ  аиз  (1ет  ОеЬегЫоск  {в.ет  С^е8сЬ\V^пс^^§ке^^  ип(1 
К1сМип^)  ипй  (1ет  Етр!ап§81е11  шИ  йеп  е1вк1г18сЬеп  Мейаррага1еп,  (1ег  а18  Т18сЬдега1  аиз^еЫМе* 
181.  Вег  ОеЬегЫоск  лу1Г(1  т11  (1ет  Етр!апд81е11  йигсЬ  е1П  8есЬ8а{1г1§е8  50—100  т  ]ап§е8  КаЬе! 
уегЬ1Шс1еп.  Вег  \^1п(1де8с11\У1П(^1§ке118кпо1еп  ЬегиЫ  аи{  <1ет  Рг1п21р  йег  \^1пке1(1геЬ§е8сЬ\ут(11§- 
ке118те88ип^  е1пе8  (1ге18сЬаИ§еп  те1еого1од18сЬеп  Р1й^е1га(1е8  пасЬ  (1ег  Ме1Ьо(1е  йез  е1ек1,п8сЬеп 
\УесЬ8е181гот1асЬоте1ег8. 

Бег  \У1п(1г1сЬ1ип§8кпо1еп  ЬегиЫ  аи!  (1ет  Рг1П21р  (1ег  зупсЬгопеп  11Ьег1га^ип^  (1ег  \У1пке1дг66е 
йигсЬ  е1п  01е1сЬ81гот!о1де8у81ет. 

Вхе  8ре18ип§  с1е8  Стега18  капп  уоп  ешет  ДУесЬ8е181готпе12  шИ  110,  127,  220-7-8раппипд 
о(1ег  УОП  ехпег  30-У-Ваиег1е  ег{о1§еп. 

Вег  \У1П(1деЬегЫоск  \^1Г(1  аи!  е1пет  Ноктаз!  о(1ег  ешет  8ре21е11еп  те1еого1од18сЬеп  Маз!  уоп 
6  т  НбЬе  ап^еЬгасЬ!. 

Ваз  е1ек1п8сЬе  АпетогЬитЬте1ег  ДУ1Г(1  1п  Но12Уеграскип§8к1з1е  деИе!ег1. 

МеВ^гепгеп  (1ег  \У1П{1§езсЬлу1п(11§ке11 :  уоп  2  Ь18  30  т/зек;  6.ег  \^1п(1г1сЫипд :  уоп  0°  Ыз  360°. 
Етрйп(1ИсЬке11з8сЬ\уе11е  (1е8  \У1п(1дезсЬ\у1п(11дке11здеЬег8 :  \,Ът18ек. 

АЬтеззипдеп  (1е8  Сгега.1:з:  Д^1п(1деЬегЬ1оск  —  650  к  800  X  400  тш]  Етр!апд81е11  — 
250  X  210  X  150  тт;  Вге1!иВип1ег8а12  -  310  X  160  тт. 

Ое\У1сЬ1:  \У1Пс1деЬегЫоск  —  6,5  к§;  Етр!апдз1е11  —  5  А;^;  Вге1!и6-11п1егза12  —  4,5  к§;  Сгега1е8а12 
тИ  Уеграскип§8к181е  ип(1  8ри1е  т11  100  т  ]апдет  КаЬе!  —  64  к§. 


АNЕМОЕ^МВОМЕТI^О  ЕЬЕСТЕЮО  АРМЭ-1 


Е81е  арага1о  ез^а  (1е81ша(1о  а  (1е1;егтшаг  гар1(1атеп1е  а  (11з1апс1а  1а  уе1ос1(1а(1  у  (11гесс1бп  (1е1 
У1еп1о  а1  шуе1  6.е  1о8  соггезропсНеМез  е1етеп1о8  8еп81Ые8, 

Е81а  Ьа8а(^о  еп  1а  1гап8!огтас16п  (1е  1а8  тес11(1а8  (1е  ]о8  !ас1оге8  те1еого16§1со8  еп  тейМаз 
е1ёс1г1саз,  дие  8е  1ееп  еп  арага1.08  е1ёс1г1со8  йе  тесНшоп. 

Сопз1а  (1е  ип  Ыодие  6.е  е1етеп1о8  зепзхЫез  {(1е  уе1ос1(1а<1  у  (1е  (11гесс16п)  у  ип  гесер1ог  соп 
арага^оз  6.е  те(11с16п,  сотриез^о  еп  !огта  с1е  арага1о  Ае  зоЬгетеза.  Е1  Ыодие  6.е  е1етеп1о8  зепзхЫез 
86  сопес1а  соп  е1  гесер1ог  рог  те<110  йе  ип  саЫе  (1е  зе1з  соп(1ис1огез,  (1е  50  а  100  те1го8  (1е  1опдИ:и(1. 

Ьа  уе1ос1с1а(1  (1е1  а1ге  зе  (1е1егт1па  т1(11еп(1о  1а  уе1ос1(1ас1  апди1аг  в.е  §1го  йе  ип  тоИпе1е  те1е- 
ого16§1Со  (1е  1ге8  ^агаз  рог  тесНо  (1е  ип  1ас6те1го  е1ёс1г1со  (1е  согг1еп1е  аНегпа. 

Ьа  (11гесс16п  с1е1  у1еп1о  зе  тШе  тесНаМе  1а  1гап8т181бп  з1псгоп12а(1а  с1е  1а  тадш1и(1  с1е1  апди1о 
(1е  ип  81з1ета  (1е  согг1еп1е  сопИпиа,  дие  зе  ог1еп1а  рог  е1  У1еп1о. 

Е1  арага1о  рие(1е  аИтеп1аг8е  1отап(1о  согг1еп1е  с1е  1а  гей  йе  аНегпа  а  110,  127  6  220  V,  о  Ыеп 
йе  ипа  Ьа1ег1а  (1е  30  V. 

Е1  Ыодие  йе  е1етеп1о8  8епз1Ые8  (1е1  у1еп1о  зе  топ1а  еп  ип  роз1е  йе  та(1ега,  о  еп  ип  ро81е 
те1еого16д1Со  езрес1а1  д^е  6  т  6.е  аНига. 

Е1  арага1о  зе  еп1ге§а  еп  ип  саз"6п  йе  тайега. 

Оата  (1е  те(11С1бп  Зе  уеЬсШайез  йе!  У1еп1о:  (1е  2  а  30  т/5е§.  Иет  (1е  1а  (Нгессхоп  6.е\  у1еп1о: 
(1е  0°  а  360°.  8еп81ЬШ(1а(1  1шс1а1  (1е1  е1етеп1о  8епз1Ые  6.е  уеЬсШас!  (1е1  у1еп1о:  1,Ът18е§. 

В1теп31опе8  (1е1  арага1о:  Ыодие  (1е  е1етеп1оз  зепзхЫез  (1е1  у1еп1о:  650  X  800  X  400  тт; 
гесер1ог  250  х  210  X  150  тт;  ЬтёЬе^е  310  X  160  тт. 

Резо:  Ыодие  йе  е1етеп1оз  зепзШкз  <1е1  у1еп1о:  6,5  А:^;  гесер1ог  Ъ  к§;  1гёЬе(1е  4,5  А;^;  арага1о 
сотр1е1о  соп  са^оп  у  сагге1е  соп  100  те1го8  йе  саЫе  64  к§. 
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УСТАНОВКА  ДЛЯ  ПОВЕРКИ  АНЕМОМЕТРОВ  РУЧНЫХ  УПАР-01 

Установка  для  поверки  анемометров  УПАР-01  служит  для  поверки  анемометров 
ручных  типа  МС-13.  Установка  рассчитана  на  работу  с  питанием  от  сети  переменного  тока. 
Воздушный  поток  в  установке  создается  вентилятором  от  электромотора.  Требуемая  скорость 
потока  устанавливается  изменением  скорости  вращения  электромотора  вентилятора,  что  до- 
стигается изменением  величины  напряжения  питания  с  помощью  трансформатора  с  бесступен- 
чатым (плавным)  регулированием  коэффициента  трансформации.  К  установке  прилагается  спе- 
циальный контрольный  анемометр,  с  помощью  которого  на  месте  использования  установки 
периодически  контролируется  ее  исправность.  Установка  обеспечивает  поверку  анемометров 
ручных  МС-13  в  пределах  от  1  м/сек  до  20  м1сек. 


IN8ТА^^АТI0N  ГОВ  СНЕСКШО  НАКВ  А1ЧЕМ0МЕТЕВ8   УПАР-01 

ТЬеУПАР-О!  ш81а11а11оп  18  изес!  1о  сЬеск  Напй  Сир  Апетоте1ег8,  Туре  МС-13,  ТЬе  1П81а11а11о11 
орега1е8  ?гот  ап  А. -С.  8ирр1у  йоигсе.  ТЬе  а1Г  сиггеп!  1п  1Ье  т81а11а110п  18  ргойисей  Ьу  ап  е1ес1пса11у 
йпуеп  !ап.  ТЬе  геди1ге(1  уеЬсНу  о!  1Ье  а1г  сиггеп1 18  а(1]и81е(1  Ьу  уагу1п§  1Ье  8рее(1  о!  1Ье  е1ес1пса1 
то1ог  (1гтпд  1Ье  !ап,  зисЬ  8рее(1  уапаНоп  Ье1п§  асЫеувс!  Ьу  уагу1п^  1Ье  8ирр1у  УоИаде  Ггот  а 
1гап8Гогтег  \у11Ь  ап  ]пГ1ш1е1у-уаг1аЫе  га11о.  ТЬе  1П81а11а110П  18  ]Ригш8Ье(1  луНЬ  а  8рес1а1  соп1го1 
апетоте1ег  Ьу  теапз  о!  луЫсЬ  1Ье  1п81а]1а11оп  сап  Ье  репо(11са11у  сЬеске(1  оп  зНе  1о  8ее  1Ьа1  И  18 
1п  доо(1  \Уогк1п^  огйег.  ТЬе  1П81а11а110П  епаЫез  1о  сЬеск  МС-13  Нап(1  Апетоте1ег8  1п  1Ье  гап^е 
!гот  1  т/5ес  1о  20  т/зес. 
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IN8ТА^^АТI0N  БЕ  СООТКбЬЕ  ВЕ8  АNЁМ0МЁТКЕ8  А  МАШ,  МОВЁЬЕ 

УПАР-01 

ЬЧп81а11а11оп  У11АР-01  е81  ипе  зоиШепе  еп  т1п1а1иге  зегуап!  аи  соп1г61е  с1е8  апётотё1,ге8 
а  та1п,  а  соире8,  то(1ё1е  МС-13.  ЕИе  &оИ  ё1ге  аИтеп1ёе  раг  ип  8ес1еиг  аНегпаИ!.  Ьа  уеше  (1'а1г 
681  сгёёе  раг  ип  уеп111а1еиг  ё1ес1пдие.  Ье  гё^1а§е  (1е  1а  У11е88е  (1е  Гахг  ее  !а11  еп  то(11Г1ап1 1а  1еп81оп 
(1'аИтеп1а110П  (1и  то1еиг  с1и  уеп10а1еиг  е1,  раг  сопзёдиеп!,  1а  уНеззе  с1е  се  йегпхег  аи  тоуеп  й'ип 
1гап8{огта1еиг  а  гё§1а§е  рго§ге881С  (поп  ёсЬеЬппё)  (1и  гаррог1  (1е  1гап8Согта11оп.  Ш  апётотё1ге 
8рёс1а1  {1е  соп1гб1е  ез!  !оигш  ауес  Г1П81а11а11оп  аГш  (1е  регтеИге  йе  уёпйег  рёг1о(11диетеп1  8оп 
Гопс11оппетеп1  а  р1е(1  с1'с1еиуге.  Ь'1п81а11а11оп  регте!  йе  соп1г61ег  1е8  апётотё1ге8  ^  та1П,  тос1ё1е 
МС-13,  с1е  1  а  20  т/зес. 


РКИГАКЬАОЕ  Г1Ш  НАN^АNЕМОМЕТЕК  УПАР-01 


В1е  РгйГап1а§е  Гиг  Нап(1апетоте1:,ег  УПАР-01  81:е111  е1пеп  М1та1иг-\У1п(11иппе1  йаг  ип(1  (11еп1 
гиг  Ргй1ип^  (1ег  Напс18сЬа1епапетоте1ег  Туре  МС-13.  Вхе  Ап1аде  181  Гиг  \УесЬ8е181гот8ре18ип^ 
ЬегесЬпе1.  Бег  ЬиГ181гот  1п  (1ег  Ап1а§е  \у1г(1  йигсЬ  е1пеп  Уеп111а1ог  тН  е1ек1гото1ог18сЬет  Ап1г1еЬ 
еггеид!.  В1е  егГогс1егИсЬе  ЬиГ181гот§е8сЬлУ1П(11§ке11  \У1гс1  йигсЬ  ВгеЬ2аЫа.пс1егип^  (1е8  УепШа1ог- 
Ап1г1еЬто1ог8  е1пге§иИег1,  \уа8  (1игсЬ  Уегапйегип^  йег  ОгбВе  йег  8ре]8е8раппип^  т111е18  Тгап8- 
Гогта1ог8  тИ  81иГеп1о8ег  Ке§е1ип§  (1е8  0Ьег8е12ип§8уегЬа11п188е8  еггхеН  \У1Г(1.  Вег  Ап1а^е  \У1Г(1  е1П 
8ре21е11е8  Коп1го11апетоте1ег  Ъе'ще(й§1,  тИ  (1е88еп  Н1Ие  1Ьг  еш\уапс1Гге1е8  ГипкИошегеп  ат 
ОеЬгаисЬзог!  рег10(118сЬ  коп1го1Иег1  \У1Г(1.  Вхе  Ап1а§е  егто^ИсМ  (1а8  КасЬргиГеп  (1ег  Нап(1апето- 
те1ег  МС-13  1п  (1еп  Огепгеп  уоп  1  т/зек  Ы8  2и  20  т/зек. 


Ш8ТА^АСI0N  ВЕ  СОМРЕОВАСIОN  ВЕ  АКЕМ0МЕТК08  Р0КТАТ1ЬЕ8 

УПАР-01 


Е81а  1П81а1ас16п  е8  ип  1иЬо  аего(11пат1со  еп  тш1а1ига,  у  81гуе  рага  сотргоЬаг  1о8  апет6те1го8 
рог1а111е8  (1е  1а2а8  Про  МС-13.  Е81а  ргоуес1а(1а  рага  {ипс1опаг  соп  согг1еп1е  йе  1а  ге(1  (1е  согг1еп1е 
аНегпа.  Ьа  согг1еп1е  (1е  а1ге  8е  Гогта  рог  тес110  (1е  ип  уепШайог  тоуМо  рог  ип  то1ог  е1ёс1г1со. 
8и  уе1ос1(1а(1  8е  уагха  сатЫап(1о  1а  уе1ос1с1а(1  (1е  го1ас1бп  (1е  (ИсЬо  то1ог,  1о  сиа1  ее  соп81§ие  Ьас1еп(1о 
08С11аг  1а  1еп81бп  (1е  аИтеп1ас16п  йе!  тхзто  рог  тесНо  йе  ип  1гап8Гогта(1ог,  еп  е1  дие  риейе  ге§и1аг8е 
8иауетеп1е  (81п  8а11о8)  е1  соеГ1с1еп1е  (1е  1гап8{огтас16п.  8е  еп1геда  соп  1а  1П81а1ас16п  ип  апет6те1го 
е8рес1а1,  дие  81гуе  (1е  рго1о11ро,  рог  тесНо  с1е1  сиа1  8е  сотргиеЬа  (1е  Петро  еп  Петро  е1  !ипс10па- 
т1еп1о  у  1а  ргес181бп  йе  1а  Ш81а1ас16п  т18та.  Ьа  1п81а1ас1бп  регтНе  сотргоЬаг  1о8  апет6те1го8 
МС-13  еп1ге  1а8  уе1ос1(1а(1е8  (1е  1  а  20  т1зе^. 
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ФЛЮГЕРЫ  ФВЛ,  ФВТ 

Флюгер  предназначен  для  измерения  скорости  и  направления  ветра  и  применяется  на 
метеорологических  станциях. 

Под  действием  ветра  флюгарка  вращается  около  вертикальной  оси  и  устанавливается  по 
направлению  ветра.  Ее  положение  отмечается  по  штифтам,  укрепленным  на  вертикальном 
стержне  под  флюгаркой  и  ориентированным  по  сторонам  горизонта.  Под  действием  давления 
ветра  свободно  висящая  доска  отклоняется  на  некоторый  угол,  зависящий  от  скорости  ветра. 
Угол  отклонения  доски  отсчитывается  по  штифтам  дуги,  укрепленной  рядом  с  доской. 

Каждый  штифт  соответствует  определенной  скорости  ветра.  Для  установки  флюгера  на 
столбе  вертикальный  стержень  имеет  внизу  специальную  вырезку. 

Флюгеры  изготавливаются  двух  типов:  флюгер  ФВЛ  —  с  легкой  доской  (вес  доски  200  г)  и 
флюгер  ФВТ  —  с  тяжелой  доской  (вес  доски  800  г). 

Верхний  предел  измерения  скорости  ветра  по  флюгеру  с  легкой  доской—  20  м/сек,  с  тяжелой 
доской  —  40  м/сек. 

Размер  доски  —  150  х  300  мм.  Размеры  флюгеров  —  0  1000  х  1225  мм.  Вес  флюгера  с  легкой 
доской  —  10,5  кг,  с  тяжелой  доской  —  11,5  кг. 


\УШВ  УАКЕ8  ФВЛ,  ФВТ 

ТЬе  \У1П(1  Уапез  аге  изес!  а1  те1еого1о§1са1  81а11оп8  1о  шеазиге  1Ье  у/1п(1  уе]ос11у  апй  (ИгесИоп. 

Ипйег  1Ье  асИоп  оГ  1Ье  \У1П(1  1Ье  \Ут(1  Уапе  го1а1е8  аЬои1  Из  уегИса!  ах18  ап(1  1аке8  ир  а 
розШоп  соггезрошИпд  1о  1Ье  (ИгесИоп  о!  1Ье  \ушс1.  ТЬе  ро8111оп  18  1ПгИса1е(1  Ьу  р1п8  йхес!  оп  а 
уегИса!  го(1  ипс1ег  1Ье  \Ушс1  Уапе  апс1  соггезропйхпд  1.0  1Ье  сагсИпа!  ро1п18  оГ  1Ье  Ьог12оп.  11п(1ег 
1Ье  асИоп  о1  \у1П(1  рге88иге,  а  !гее1у  8и8реп(1е(1  Ьоаг(1  (1ейес18  1о  ап  апд1е  йерепгИп^  оп  1Ье  \У1Пг1 
уе1ос11у.  ТЬе  ап§1е  о!  (1ейес11оп  18  т(11са1.е(1  Ьу  рш8  оп  ап  агс  !а81епе(1  пеаг  1Ье  Ьоагс!.  ЕасЬ  р1П 
соггезропйз  1о  а  йеГшИе  лу1п(1  уе1ос11у.  ТЬе  уегИса!  го(1  18  1Ьгеас1е(1  а!  118  1о\уег  еп(1  1о  епаЫе  1о 
тоип1  1Ье  \У1П(1  Уапе  оп  а  ро1е. 

ТЬе  \У1п(1  Уапез  аге  ауаИаЫе  1п  1\уо  1уре8:  ФВЛ  \у11Ь  а  ИдЫ  Ьоагс!  (\уе1§Ь1  о{  1Ье  Ьоаг(1  200  §) 
ап(1  ФВТ  \у11Ь  а  Ьеауу  Ьоаг(1  (\уе1§Ь1  оГ  1Ье  Ьоаг(1  800^). 

ТЬе  иррег  11тН8  о!  1Ье  \у1п(1  уе1ос11у  гап^е  оС  теа8игетеп18  аге :  ^^1п(1  Уапе  луНЬ  а  \щЫ  Ъоатб. 
20  т/зес;  УЧтд.  Уапе  хуИЬ  а  Ьеауу  Ьоагй  40  т/зес. 

В1теп81оп8  о{  1Ье  Ьоаг(1:  150  х  300  тт.  В1теп8шп8  оГ  1Ье  \Ут(1  Уапе:  1000  тт  (11а.х1225тт. 
\Уе1§Ы  оГ  1Ье  \У1п(1  Уапе  хуИЬ  а  \щЫ  Ьоагй  10.5  к§;  \у11Ь  а  Ьеауу  Ьоагй  11.5  к§. 

28 


атОБЕТТЕ8  М0ВЁЬЕ8  ФВЛ,  ФВТ 

Ьез  §1гоиеие8  ФВЛ  е!  ФВТ  зегуеп!  а  тезигег  1а  уНеззе  е!  1а  (11гес11оп  йи  уеп1;  еИез  8оп1 
иНИзёез  ^ап8  1е8  розЬез  тё1ёого1од1дие8. 

Ьа  §1гоие11е  1о11гпе  аи1оиг  (1'ип  ахе  уег11са1  е1  8'опеп1е  (1ап8 1е  И1  с1и  уеп1 ;  е11е  еп  1П(11д11е  1а  сНгес- 
Поп  сГаргёз  1а  р1асе  дие  за  1ате  сГопеп1а11оп  оссире  ге1а11уетеп1  а  1а  гозо.  Ьа  р1апсЬе  ИЬгетеп1  зиз- 
реп(1ие  с1е  1а  ^хгоиеие  (1ёу1е  8оиз  1а  рге881оп  с1и  уеп1  с1'ип  сег1а1П  ап§1е,  {опсИоп  с1е  1а  уНеззе  (1и  уеп1. 

СеИе  (1ёУ1а11оп  зе  тезиге  зиг  1ез  ро1п1ез  (1'ип  агс  р1асё  соп1ге  1а  р1апсЬе;  сЬадие  ро1п1е 
сопезропс!  а  ипе  уНеззе  (1ё1/егттёе  (^и  уеп1. 

Ь'ех1гёт11ё  1п!ёг1еиге  (1е  Гахе  уег11са1  д.е  1а  ^хгоиеНе  рог1е  ип  Ше1а§е  регте11ап1  с1е  1а  йхег 
зиг  ип  ро1еаи. 

Ьез  §1гоие11ез  зе  {оп1  еп  с1еих  то(1ёк8:  ^хгоиеНе  ФВЛ,  щтрёе  (1'ипе  р1апсЬе  тос1ё1е  1ё^ег 
((1е  200  1^),  е1  ^хгоиеНе  ФВТ  тише  й'ипе  р1апсЬе  то(1ё1е  1оигс1  ((1е  800  §). 

ЫтНез  зирёгхеигез  (1ез  уИеззез  тезигаЫез  (1и  уеп1  ауес  1а  р1апсЬе  тос1ё1е  1ё§ег:  20  т/^ес; 
ауес  1а  р1апсЬе  тос1ё1е  1оигс1:  40  т/^ес.  Со1ез  с1е8  р1апсЬез:  150  х  300  тт. 

В1теп81оп8  с1е8  дхгоиеиез:  0  1000  х  1255  тт.  Ро1с18  6.е  1а  ^{гоиеНе  ауес  1а  р1апсЬе  то(1ё1е 
1ё§ег:  10,5  А^;  ауес  се11е  то(1ё1е  1оигс1:  11,5  А^. 


АVIN^ГАНNЕN  ФВЛ,  ФВТ 

В1е  \У]П(1!аЬпе  181  гиг  Меззип^  (1ег  \Ут(1^е8сЬ\У1П(11§ке11  ип(1  -г1сЫип§  ЬезИтт!  ипй  \У1Г(1  1п 
те1еого1о§18сЬеп  81а11опеп  уег\уепс1е1. 

Ве1  АпЫазип^  \у1г<1  (11е  ^^хпсИ'аЬпе  иш  1Ьге  уег11ка1е  АсЬзе  §ес1геЫ.  ип(1  81е111  зхсЬ  1п  \У1П(1- 
г1сЬ1ип§.  1Ьге  81е11ип§  \у1г(1  йигсЬ  811{1.е  §екеппге1сЬпе1,  (Не  аи!  (1ет  зепкгесМеп  81аЬ  ип1ег  с1ег 
\У1п(1!аЬпе  Ье!ез11§1  ип(1  пасЬ  (1еп  Н1тте1зпсЬ1ип§еп  ог1еп11ег1  81п(1.  11п1ег  Е1п\у1гкип§  (1е8 
\У1П(1(1гиске8  \у1г(1  (11е  {ге1Ьа.п§еп(1еТа^е1  ит  е1пеп  §е\^188е11,  уоп  в.ет  \У1п(1дезс11\ут(11^ке11  аЬЬапд1§еп 
\У1пке1  аЬ§е1епк1. 

Вег  АЫепкип§8\у1пке1  (1ег  ТаГе1  \У1Г(1  пасЬ  (1еп  811Г1еп  аи!  е1пет  пеЬеп  (1ег  Та!е1  Ье!е811§1еп 
КгехзЬо^еп  аЬ^екзеп. 

Зев.ет  ^ИН  еп18рпсЫ  е1пег  ЬезИшт^еп  \У1п(1§езсЬ\У1П(11§ке1Ь.  Ъиг  Аи{81е11ип§  (1ег  \У111(1!аЬпе 
аи{  (1ет  Маз1  1з1  (1ег  8епкгесЬ1е  81аЬ  тИ  зре21е11ет  Сге"VV^п(^е  уегзеЬеп. 

В1е\У1П(1!аЬпеп\уег(1еп1п  гхуе!  Туреп  Ьег§ез1е111:  \Ут(1!аЬпе  ФВЛ  —  тИ  1е1сМег  Та!е1  (Та(е1- 
§е\у1сЫ  200^)  ипй  \У1п(1{аЬпе  ФВТ  -  шН  зсЬлуегег  ТаМ  (ТаЫ§е\у1сЫ  800^). 

В1е  оЬеге  МеВ^гепге  (1ег  \У1п(1§е8сЬ\У1П(11§ке11  пасЬ  йег  \У1п(1!аЬпе  тИ  1е1сЫег  Та!е1 131 20  т]8ек, 
тИ  8сЬ\уегег  ТаМ  —  40  т/зек.  ТаГекЬтеззип^еп:  150  х  300  тт. 

АЬтеззип^еп  (1ег  \У1П(1ГаЬпеп:  0  1000  X  1225  тт.  Сгелу1сЬ1:  (1ег  \У1п(1ГаЬпе  шН  ЫсМег  ТаГе1: 
10,5  А;^,  тИ  зсЬ\уегег  Та!е1:  11,5  А^. 


УЕЬЕТА8  ФВЛ  Т  ФВТ 

Ез1аз  уе1е1аз  81гуеп  рага  те(11г  1а  уе1осМа(1  у  1а  (Нгессхбп  (1е1  у1еп1о  у  зе  етр1еап  еп  1о8  оЬзег- 
уа1опо8  те1еого16§1со8. 

Ва^о  1а  асс1бп  (1е1  у1еп1о,  1а  уе1е1а  зе  ропе  рага1е1а  а  ё1  §1гап(1о  а1ге(1е(1ог  (1е1  езе  уег11са1.  8и 
ро81с16п  8е  с1е1егт1па  рог  ипа  зепе  (1е  ЬаггНаз  Г1]а8  а1  е^е  уег11са1  (1е  Ьа]о  (1е  1а  уе1е1а  ргор1атеп1е 
сИсЬа  у  ог1еп1а(1а8  рог  Ьз  с11Гегеп1ез  гитЬоз. 

Ьа  рге81бп  (1е1  У1еп1о  (1е8У1а  ипа  р1апсЬа  дие  сие1§а  ИЬгетеп1е  у  1е  (1а  ипа  1пс11пас16п  дие 
(1ереп(1е  (1е  1а  уе1ос1(1а(1  (1е1  У1еп1о.  Е1  ап§и1о  6.е  1ПсИпас16п  (1е  1а  р1апсЬа  8е  тИе  рог  ипаз  ЬаггИаз 
(118рие51а8  Гогтап(1о  ип  агсо,  дие  е81а  со1оса(1о  ]ип1о  а  е11а. 

Сас1а  ЬаггИа  согге8роп(1е  а  ипа  уе1ос1(1а(1  (1е1егт1па(1а  (1е1  У1еп1о.  Е1  е^е  уегиса1  Непе  еп  зи 
раг1е  1п!епог  ипа  гозса  езрес1а1,  дие  81гуе  рага  а1огп111аг  1а  уе1е1а  еп  е1  роз1е  о  зорог1е. 

8е  1аЬпсап  (1оз  Проз  (1е  уе1е1аз:  ФВЛ,  соп  ркпсЬа  Идега  ((1е  200^),  у  ФВТ,  соп  р1апсЬа 
ре8ас1а  ((1е  800  §). 

Ьа  рптега  рие(1е  те(11г  уе1ос1(1а(1е8  с1е1  у1еп1о  Ьаз1а  20т/5е^;  1а  8е§ипс1а,  Ьаз1а  40  т/^е^. 
В1теп81опе8  (1е  1а  сЬара:  150  X  300  тт.  В1тепз1опез  (1е  1а8  уе1е1а8:  0  1000  х  1225  тт.  Резо  (1е 
1а  уе1е1а  соп  р1апсЬа  И^ега:  10,5  А:^;  соп  р1апсЬа  ре8а(1а:  11,5  А^. 
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БАРОМЕТРЫ  РТУТНЫЕ  СР,  ИР,  КР 


Барометры  ртутные  используются  для  определения  значения  атмосферного  давления. 
Действие  барометров  основано  на  уравновешивании  атмосферным  давлением  ртутного  столба, 
заключенного  в  барометрической  трубке.  Для  учета  влияния  температуры  окружающей  среды 
на  показания  барометров  в  их  оправу  установлены  термометры,  по  показанию  которых  вводятся 
температурные  поправки. 

Барометры  поставляются  трех  типов: 

1.  Барометр  станционный  чашечный  СР,  применяемый  на  гидрометеорологических 
станциях.  Барометр  имеет  миллибаровую  шкалу  и  нониус  для  точного  отсчета  его  показаний. 

Барометры  чашечные  изготавливаются  с  пределами  измерения: 

Тип  А -810-1070  ^кб; 

Тип  Б  -  680-1070  мб. 

Точность  отсчета  по  шкале  составляет  ±0,1  мб. 

Размер  прибора  —  0  70  х  925  мм.  Вес  —  2,55  кг. 

2.  Барометр  инспекторский  ИР,  который  используется  в  качестве  контрольного  прибора 
при  инспектировании  гидрометеорологических  станций.  Прибор  имеет  миллиметровую  и  милли- 
баровую шкалы,  по  которым  производится  отсчет  с  помопдью  нониуса,  укрепленного  на  под- 
вижной муфте. 

Барометр  изготавливается  с  пределами  измерения  от  570  до  1070  мб. 

При  использовании  нижней  части  шкалы  и  дополнительного  хомута  измерения  по  этому 
прибору  могут  быть  в  пределах  от  430  до  930  мб. 

Точность  отсчета  по  миллибаровой  шкале  —  0,05  мб. 
Размеры  барометра  —  0  51  х  1064  мм.  Вес  —  3,25  кг. 

3.  Барометр  контрольный  КР  применяется  в  качестве  образцового  прибора  для  сличения  с 
ним  показаний  инспекторских  и  чашечных  барометров. 

Барометр  имеет  миллибаровую  шкалу  и  нониус  на  подвижной  муфте  для  отсчета  его 
показаний. 

Прибор  изготавливается  для  измерения  давления  в  пределах  от  880  до  1090  мб. 

Точность  отсчета  по  шкале  —  0,05  мб. 

Размеры  прибора  —  0  58  х  1115  мм.  Вес  прибора  —  4,5  кг. 
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МЕКСГШАЬ  ВАК0МЕТЕК8  СР,  ИР,  КР 

ТЬе  Мегсипа!  Ваготе1ег8  аге  ивей  1о  теазиге  а1то8рЬег1С  ргевзиге.  ТЬе  рг1пс1р1е  о!  1Ье8е 
Ваготе1ег8  18  Ьа8ес1  оп  Ьа1апс1пд,  Ьу  1Ье  а1то8рЬег1с  рге88иге,  1Ье  тегсигу  со1итп  соп1а1пе(1  ш 
1Ье  Ьаготе1пс  1иЬе.  А  1Ьегтоте1ег  18  ргоуМес!  1п  1Ье  Ваготе1ег  Ьои81П§  1о  епаЫе  1о  т1го(1исе 
1етрега1иге  соггесИопз  (1ие  1о  1Ье  атЬ1еп1  1етрега1иге. 

ТЬе  Ваготе1ег8  аге  ауаНаЫе  1п  1Ье  Го11о\у111§  3  1уре8: 

1.  Мегсипа1-С181егп  1уре  81а11оп  Ваготе1ег  СР  и8ес1  а!  Ьу(1готе1еого1о§1са1  81а110П8.  ТЬе 
Ваготе1ег  Ьаз  а  тИИЬаг  8са1е  апс!  уегшег  Гог  геасИпд  ассигасу. 

ТЬе  тегсипа1-С181егп  1уре  Ваготе1ег8  аге  ауа]1аЬ1е  Гог  1Ье  Го11о\у1п§  гапде8  о^  теа8игетеп18: 

Туре  А-  810-1070  т6; 

Туре  В  -  680-1070  тЬ. 

КеасИпд  ассигасу  1о  хуНЬш  ±0.1  тЬ. 

В1теп81оп8  оГ  1П81гитеп1:  70  тт  (11а.  х  925  тт.  \Уе1§Ы  2.55  к§. 

2.  1п8рес110П  Ваготе1ег  ИР  и8е(1  аз  а  соп1го1  1П81гитеп1  \уЬеп  1п8рес11п§  Ьу(1готе1еого1о- 
§1са1  81а110П8.  ТЬе  1п81гитеп1,  Ьаз  а  т11Ите1ге  8са1е  апй  а  тИИЬаг  8са1е,  \у11Ь  а  уегшег  йхеА  оп 
а  тоу1п§  81ееуе. 

ТЬе  Ваготе1ег  18  ауаНаЫе  {ог  1Ье  {о11о\Ушд  гап^ез  о!  теа8игетеп18 :  Ггош  570  1о  1070  тЬ. 
Ву  и81П§  1Ье  1о\уег  раг1  о!  1Ье  8са1е  ап(1  ап  а(1(1111опа1  с1атр,  1Ы8  1П81гитеп1  сап  Ье  и8е(1  1п  1Ье 
гап^е  о!  теазигетеМз  {гот  430  1о  930  тЬ. 

Кеа(11п§  ассигасу  оп  шИИЬаг  8са1е  —  0.05  тЬ. 

01теп81оп8  о!  Ваготе1ег:  51  тт  (На.  х  1064  тт.  У^е[§Ы  3.25  к§. 

3.  Соп1го1  Ваготе1ег  КР  и8е(1  а8  ап  1П81гитеп1  81апс[аг(1  1о  сЬеск  1Ье  ассигасу  о!  1п8рес110П 
Ваготе1ег8  апй  Мегсиг1а1-с181егп  Ваготе1ег8. 

ТЬе  Ваготе1ег  Ьаз  а  тИИЬаг  8са1е  апй  а  уегшег  оп  а  тоУ1П§  з1ееуе. 

ТЬе  1пз1гитеп1  1з  ауаНаЫе  1о  шеазиге  а1то8рЬег1С  ргеззиге  1П  1Ье  гапде  Ггот  880  1о  1090  тЬ. 

Кеа(11п§  ассигасу:  1.0  т1Ьт  0.05  тЬ. 

Втепзюпз:  58  тт  (11а.  х  1115  тт.  \VещЫ  4.5  к§. 


ВАЕ0МЁТКЕ8  А  МЕКСГКЕ  СР,  ИР,  КР 

Сев  Ьаготё1,ге8  зоп!  шишз  (1'ип  1Ьегтотё1ге  (1оп1 1е8  1П(11са11оп8  вегуеп!  а  гё(1и1ге  1е8  тезигев 
(1е  ргезз1оп  а  1а  1етрёга1иге  81ап(1аг(1, 

Ьез  Ьаготё1гез  а  тегсиге  8е  !оп1  еп  1го18  то(1ё1ез: 

1.  Ваготё1ге  а  сиуе,  то(1ё1е  СР  (1е81тё  аих  ро81ез  тё1ёого1о§^^ие8. 

Се  Ьагошё^ге  ез1  §та<\иё  еп  тЬ,  ип  уегшег  геп(1ап1  р1из  ргёс1зе  1а  1ес1-иге  (1е8  1п(11са11опз  6.е 
ГаррагеИ. 

Ьез  Ьаготё1гез  а  сиуе  зе  !оп1  роиг  1е8  НшИез  6.е  шезигез  зи1уап1ез: 

Туре  А:  йе  810  а  1070  т^»; 

Туре  В :  (1е  680  а  1070  тЬ. 

Ргёс1з1оп  (1е  1ес1иге  аи  уегшег  —  ±0,1  тЬ. 

Б1теп81оп8  (1е  ГаррагеИ  —  0  70  х  925  тт.  РоМз  (1е  ГаррагеП  —  2,55  к§. 

2.  Ваготё1ге  (1Чп8рес11оп,  то(1ё1е  ИР,  иНИзё  роиг  1е  соп1г61е,  аи  соигз  (1'1П8рес1юп8,  (1е8 
ро81е8  Ьу(1готё1ёого1о§1диез.  Ь'арраге!!  ез!  ^га(1иё  еп  тЬ  е1  еп  тт;  1а  1ес1иге  зе  {а11  аи  уегшег, 
йхё  зиг  ип  тапсЬоп  соиИззап!. 

ЫтИез  (1е8  ргез81опз  шезигаЫез:  (1е  570  а  1070  т^. 

Ь'иНИзаНоп  (1е  1а  рагИе  1п!ёг1еиге  6.е  РёсЬеПе  е!,  (1'ипе  ЬгИе  зирр1ётеп1а1ге  регте!  (1'е1Гес1иег 
1е8  шезигез  (1ап8  1ез  ИшИез  (1е  430  а  930  тЬ. 

Ьа  ргёс181оп  (1е  1ес1иге  зиг  РёсЬеПе  еп  шИИЬагз  ез1  (1е  0,05  тЬ. 
01теп31оп8  (1е  ГаррагеП  —  0  51  х  1064  тт.  РоМз  (1е  ГаррагеП  —  3,25  к§. 

3.  Ваготё1ге  в.е  соп1г61е,  то(1ё1е  КР,  з'ешрЫе  сошше  ё1а1оп  (1е  сотрага18оп  роиг  1е8  Ьаго- 
тё1ге8  (1'ш8рес11оп  е1  сеих  (1е8  роз1ез  тё1ёого1од1диез. 

Ье  Ьаготё1ге  ез1  §га(1иё  еп  тЬ,  1а  1ес1иге  зе  ^аИ  а  ГаМе  (1'ип  уегшег  йхё  8иг  ип  шапсЬоп 
соиИ83ап1. 

ЫшНез  (1е  тезиге:  6.е  880  а  1090  тЬ.  Ьа  ргёс181оп  (1е  1ес1иге  аи  уегшег  ез1  (1е  ±0,05  тЬ. 
В1теп81опз  (1е  ГаррагеП:  0  58  х  1115  тт.  РоЫз  (1е  ГаррагеП:  4,5  А:§. 
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^^ЕСК8I^ВЕКВАИ0МЕТЕК  СР,  ИР,  КР 

В1е  Н^-Ваготе1ег  \уег(1еп  ъит  ЕгтИНипд  (1е8  ЬиГМгискв  уег\уе11(1е1.  Вхе  \У1гкип§8\уе18е  йег 
Ваготе1ег  ЬегиЫ  йагаиГ,  йай  (11е  1т  Ваготе1еггоЬг  е1п§е8сЫо88епе  ^иеск8^1Ье^8аи1е  (1ет  ЬиГЫгиск 
(1а8  0]е1сЬ§е\У1сЬ1  ЬаИ.  Ват11  (1ег  Е1ПЙиВ  6.ет  ПтдеЬип^1етрега1иг  аиГ  (Не  Ваготе1;егап2е1деп 
Ьегйск81сМ1§1  \уег(1еп  капп,  81П(1  1п  1Ьгег  Е1п!а88ипд  ТЬегтоте1ег  апдеог(1пе1,  (1егеп  Ап2е1деп  с1ег 
Тетрега1игкоггек11оп  Шепеп, 

Вхе  Ваготе1ег  \уег(1еп  1п  (^ге^  Туреп  Ьег§е81е111: 

1.  §1а11оп8деГа13Ьаготе1ег  СР  гиг  Уег\уеп(1ипд  1п  те1.еого1о§18сЬеп  81а11опеп, 

Ва8  Ваготе1ег  Ьа1  е1пе  8ка1а  тИ  М11НЬаг1е11ип§еп  ипй  е1п  У181ег  гиг  ^епаиеп  АЫевип^  йег 
Ап2;е1деп. 

В1е  Ое{а13Ьаготе1ег  луег(1еп  тИ  Го1§еп(1еп  МеВЬеге1сЬеп  Ьегде81е111: 

Туре  А:  810-1070  т6; 

Туре  В :  680-1070  тЬ. 

АЫе8едепашдкеН  пасЬ  йег  8ка1а  ±0,1  тЬ. 

АЬтеввип^еп  с1е8  Сгега18:  0  70  х  925  тт.  Ое\У1сЫ:  2,55  к§. 

2.  1п8рек1огЬаготе1ег  ИР,  \у1г(1  а18  Коп1го11дега1  Ье1  1п8рек11оп  уоп  Ну(1готе1еого1о§18сЬеп 
81а110пеп  уег\уепс1е1.  Вав  Оега!  ЪаЬ  2\уе1  8ка1еп  —  (Не  ехпе  т!!  М11Ите1ег1е11ип§  ип(1  (Не  ап(1еге 
т11  М11ИЬаг1,е11ипд,  (11е  гиг  АЫезип^  &ег  Апгех^еп  тШеЬ  ехпев  аи!  е1пег  Ье\уедИсЬеп  Мийе  Ье- 
!е811§1еп  У181ег8  (11епеп. 

Ва8  Ваготе1ег  \у1г(1  1йг  2\уе1  МеВЬеге1сЬе  Ьегде81е111:  уоп  570  Ы8  1070  т^,  \У1Г(1  (1ег  ип1еге 
8ка1еп1е11  ип(1  е1п  гива^гИсЬег  Вй^е!  Ьепй121,  8о  капп  (Невез  Оега!  гиг  Ме88ип§  1п  (1еп  Огепгеп 
УОП  430  Ы8  930  тЬ  уег\уеп(1е1  луегёеп. 

АЫе8е^епаи1дке11  пасЬ  (1ег  М11ИЬаг8ка1а  —  0,05  тЬ. 

АЬте88ип§еп  (1е8  Ваготе1ег8:  0  51  х  1064  тт.  Сге\У1сЫ:  3,25  А;^. 

3.  Ргй{Ьаготе1ег  КР,  \у1гс1  а18  Е1сЬ§ега1  гиг  Ргй!ипд  (1ег  Апгехдеп  (1ег  1п8рек1ог-  ип(1  ОеГай- 
Ьаготе^ег  уеглуеп(1е1г. 

Ва8  Ваготе1ег  Ьа1  е1пе  М11ИЬаг8ка1а  ип(1  е1п  У181ег  аи!  Ье\уед11сЬег  МиЯе  гиг  АЫе8ип§  (1ег 
Апге1§еп. 

Ва8  Сгега1  \у1гс1  гиг  Вгисктезвипд  1п  (1еп  Огепгеп  уоп  880  Ыз  1090  тЬ  Ьег§е81е111.  АЫеведепаихд- 
кеН  пасЬ  (1ег  8ка1а :  0,05  тЬ. 

АЬте88ип§еп:  0  58  х  1115  тт.  СгелУ1сЫ:  4,5 /с^. 


ВАК0МЕТК08  ВЕ  МЕВСГВЮ  СР,  ИР,  КР 

81гуеп  рага  шесНг  1а  рге816п  а1то8Гёг1са.  8и  !ипс1опат1еп1о  е81а  Ьа8а(1о  еп  е!  еди1ИЬг1о  еп1ге 
1а  рге816п  а1то8!ёг1са  у  1а  со1итпа  (1е  тегсиг1о  епсегга(1а  еп  е1 1иЬо  Ьаготё1г1Со.  Рага  ро(1ег  1отаг 
еп  соп81(1егас1бп  1а  1пйиепс1а  в.е  1а  1етрега1ига  атЬхеп^е  еп  1а8  1ес1ига8,  ее  Ьап  рие81о  еп  1а  топ1ига 
(1е  1о8  Ьаг6те1го8  1егт6те1го8,  соп  ауи(1а  6.е  1о8  сиа1е8  8е  Ьасеп  соггесс10пе8. 

8е  8ит1т81гап  Ьаг6те1го8  д.е  1ге8  11ро8: 

1.  Ваг6те1го  (1е  е81ас1опе8  (1е  1а2а  СР. 

8е  етр1еа  еп  1о8  оЬ8егуа1ог1о8  те1еого16§1со8. 

Т1епе  ипа  е8са1а  еп  тШЬагев  у  ип  пошо  рага  аГшаг  1а8  1ес1:ига8. 

8е  {аЬг1сап  е81о8  Ьаг6те1го8  соп  (1о8  датаз  (1е  те(11с16п. 

Т1ро  А:  (1е  810  а  1070  т6; 

Т1ро  В:  (1е  680  а  1070  т6. 
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Ргес181бп  (1е  1а8  1ес1ига8  еп  1а  е8са1а:  ±0,1  тЬ. 
О1теп81опе8  &е1  арага1о:  0  70  х  925  тт.  Рево:  2,55  к§. 

2.  Ваг6те1го  с1е  1П8ресс1бп  ИР  ее  етр1еа  соп  Гшев  (1е  сопГгоп1ас16п,  сиап(1о  зе  1П8ресс1опап 
1о8  оЬ8егуа1ог108  те1еого16д1С08,  Т1епе  е8са1а8  еп  т111те1го8  у  еп  тШЬагев,  еп  1а8  сиа1е8  8е  Ьасеп 
1а8  1ес1ига8  соп  ауи(1а  (Зе  ип  пошо  Що  а  ип  тап^иИо  тоу!!. 

§е  ^аЬпсап  е81о8  Ьаг6те1го8  соп  §ата8  с1е  те(11с16п  (1е  570  а  1070  тЬ. 

ШШгапйо  1а  раг1е  1пГег1ог  6.е  1а  е8са1а  у  е1  соПаг  8ир1етеп1апо  8е  риейепЬасег  сопе81еарага1о 
те(11с1опе8  еп1ге  1о8  ИтНев  (1е  430  а  930  тЬ. 

Ргес1816п  (1е  1а8  1ес1ига8  еп  1а  е8са1а  в.е  тШЬагев:  0,05  тЬ. 
В1теп81опе8  (1е1  Ьаг6те1го:  0  51  х  1064  тт.  Рево  (1е1  т18то:  3,25 /с^. 

3.  Ваг6те1го-рго1о11ро  КР  8е  етр1еа  сото  рго1о11ро  рага  соп!гоп1аг  соп  ё!  1а8  1ес1ига8  (1е  1о8 
Ьаг6те1го8  Ае  Ш8ресс16п  у  йе  1а2а. 

Т1епе  ипа  е8са1а  еп  тШЬагев  у  ип  пошо  воЬге  тапди11о  шоуП  рага  Ьасег  1а8  1ес1ига8. 
Е81а  ргерага(1о  рага  тесИг  рге81опе8  еп1,ге  1о8  ИтНев  с1е  880  а  1090  тЬ.  Ргес181бп  (1е  1а8  1ес1ига8 
рог  1а  е8са1а :  0,05  тЬ. 

В1теп81опе8:  0  58  х  1115  тт.  Рево:  ^,Ь  к§. 


^ 
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МАНОМЕТР  ртутный  БЮРО  ПОВЕРОК  МБП 

Манометр  МБП  служит  для  определения  давления  в  вакуумных  установках,  используемых 
при  испытании  и  поверке  различных  метеорологических  и  аэрологических  приборов  (баро- 
метров, барографов,  анероидов,  радиозондов  и  др.),  а  также  для  измерения  атмосферного  да- 
вления. 

Шкала  манометра  разделена  на  миллибары  с  пределами  измерений  от  О  до  1080  мб.  Точность 
отсчета  по  шкале  составляет  0,05  мб. 

Размеры  прибора  —  1225  х  275  х  140  мм.  Вес  прибора  —  15  кг. 


МЕЕСГБТ  РКЕ88ГКЕ  ОАГС^Е  ГОК  СОNТКО^  ВГЕЕАГ  МБП 


ТЬе  МБП  Ргезвиге  Сгаидс  зегуез  1о  теавиге  1Ье  ргевзиге  1П  уасиит  1п81а11а11оп8  ивес!  Гог  1е811пд 
ап(1  соп1го1Ип§  уаг1ои8  те1еого1од1са1  ап(1  аего1о§1са1  1П81гитеп18  (Ваготе1ег8,  Ваго^гарЬв, 
АпегоМв,  Ка(11о8оп(1е8,  е1,с.),  а18о  1о  теазиге  а1то8рЬег1С  рге88иге. 

ТЬе  (11а1  оГ  1Ье  Ргеззиге  Оаи^е  18  §га(1иа1е(1  1п  тИИЬагз,  \у11Ь  а  гапде  оГ  теа8игетеп18  Ггот 
О  %о  1080  тЪ.  Ассигасу  о!  уасиит  теазигетеп!  18  1о  луНЫп  0.05  тЬ. 

В1теп8шп8:  1225  х  275  х  140  тт.  \Уе1дЫ  15  к^. 
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МАNОМЁТКЕ  ВЕ  СООТКОЬЕ  А  МЕКСГКЕ,  МОВЁЬЕ    МБП 

Ье  тапотё1ге  МБП  е81  (1е811пё  а  1а  тезпге  ёез  ргеззхопз  (1ап8  1е8  1п81а11а11оп8  с1с  уШе,  иНИзёез 
роиг  е88а18  е1  соп1гб1е  с1е8  арраге118  тё1ёого1о§1дие8  е1  аёго1о§1д11е8  (11Уег8  (Ьаготё1гоз,  Ьаго§гарЬе8, 
апёго1с1е8,  ^ас^^о8оп(^е8,  еХс.)  аш81  ди'й  1а  тезиге  Ле  1а  рге8810п  а1то8рЬег1д11с. 

Ь'ёсЬеПе  йи  тапотё1ге  е81  §га(1иёе  еп  тЬ  ауес  ИшНез  йе  тезигез  (1е  О  ^  10  тЬ.  Ьа  ргёс131оп  с1е 
тезиге  (1и  уМе  ез1  (1е  0,05  тЬ. 

В)теп81опз  (1е  РаррагсИ:  1225  х  275  х  140  тт.  Рок18  (1е  ГаррагеИ  15  к§. 


.   ^^ЕСК8I^ВЕКМАN0МЕТЕК  ВЕ8  РК1}ГАМТ8   МБП 

Оаз  Мапоте1ег  МБП  (Неп!  2иг  ОгискегтИПип^  1п  Уакиитап1адеп,  (11е  гит  Ргй!еп  ип(1 
NасЬр^й^еп  уегзсЫейепег  те1еого1о§18сЬег  игк!  аего1о§18сЬег  Сгега1е  (Ваготе1ег,  Ваго^гарЬеп, 
Апего1с1е,  Ка(11о8оп(1еп  и8\у.)  зо\У1е  гиг  Меззип^  ёез  Ьи{1с1гиск8  уег\уеп(1е1  \уег(1е11. 

В1е  Мапоте1ег8ка1а  шИ  М11ИЬаг1е11ип§  Ьа1  ехпеп  Ме6Ьеге1сЬ  уоп  О  Ыз  1080  тЬ.  В1е  МеС- 
^епаищкеИ  (1е8  Уакиитз  Ье1га§1  0,05  тЬ. 

АЬте8зип§еп:  1225  х  275  х  140  тт.  ОешсЫ:  15  к§. 


МАNОМЕТЕО  ПЕ  МЕВСГЕЮ  ПЕЬ  ВГНО  ПЕ  СОМРЕОВАСЮК   МБП 


Ез1е  тап6те1го  зхгуе  рага  (1е1егт1паг  1а  ргез16п  еп  1а8  1П81а1ас1опез  (1е  уасш  ^ие  зе  етр1еап 
рага  1а  сотргоЬас16п  6.е  (Иуегзоз  арага1о8  аего16§1со8  у  те1еого16§1со8  (Ьаг6те1го8,  Ьаг6§га1о8, 
апегоШез,  гасИо-зопйаз,  е1с.),  аз!  сото  рага  тейхг  1а  ргез16п  а1тоз!ёпса. 

Ьа  езса1а  ез1а  (11у1(11(1а  еп  тШЬагез  у  1а  §ата  (1е  тесИсхоп  ез  йе  О  а  1080  тЬ.  Ьа  ргезхоп  с1е 
те(11с16п  с1е  уасю  ез  в.е  0,05  тЬ. 

01тепзюпе8:  1225  х  275  х  140  тт.  Резо:  \Ьк§. 
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БАРОМЕТР-АНЕРОИД  ШКОЛЬНЫЙ  БР-52 

Барометр-анероид  БР-.52  предназначен  для  определения  атмосферного  давления.  Действие 
барометра  основано  на  свойстве  металлической  анероидной  коробки  реагировать  на  изменение 
атмосферного  давления.  Ход  коробки  преобразуется  передаточным  механизмом  в  перемещение 
указывающей  стрелки  относительно  шкалы,  градуированной  в  мм  ртутного  столба  и  в  мб. 
Прибор  имеет  также  фиксирующую  стрелку.  Барометр-анероид  школьный  используется  только 
в  качестве  наглядного  пособия. 

Пределы  измерения—  720—780  мм  рт.  ст.  (960—1040  мб).  Цена  наименьшего  деления  шкалы  — 
1  мм  рт.  ст.  и  1  мб. 

Размеры  прибора  —  0  140  х  50  мм.  Вес  прибора  —  500  г. 


АNЕКОГО  ВАВОМЕТЕК  Е^^САТIОNА^  БР-52 


ТЬе  БР-52  Апего1(1  Ваготе1ег  18  изес!  1о  теазиге  а1шо8рЬег1с  ргеззиге.  ТЬе  орегаНоп  о1  1Ье 
Ваготе1ег  18  Ьазес!  оп  1Ье  ргорег1у  оГ  а  те1а1  апегоМ  сар8и1е  1о  гезропс!  1о  сЬап^ез  1п  а1то8рЬег1с 
рге88иге.  ТЬе  йе{огта110П  о!  1Ье  сар8и1е  18 1гап8т111е(1 1о  ап  1П{1ех  Ьапс!  ап(1  геас!  оп  а  8са1е  дгас1иа1е(1 
1п  т11Ите1ге8  о!  шегсигу  ап(1  1п  тИИЬагз.  ТЬе  1п81гитеп1  а18о  Ьа8  а  8е111п§  Ьап(^.  ТЬе  Е(1иса11опа1 
Апего1(1  Ваготе1:ег  18  и8е(1  аз  а  У1811а1  а1(18  1п81гитеп1  оп1у. 

Капде  оГ  теа8игетеп18:  720  1о  780  тт  шегсигу  (960— 1040  т6).  8та11е81  8са1е  8иЬ(11У1810п: 
1  тт  шегсигу  апс!  1  тЬ. 

В1теп81оп8:  140  тт  сИа.  х  50  тт.  \Уе1§Ь1  500^. 
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ВАКОМЁТКЕ  АNЙI^ОШЕ  8С0ЬАШЕ,  МОВЁЬЕ  БР-52 


Ье  ГопсИоппетеп!  (1и  Ьаготё1ге  апёгоМе  БР-52  герозе  зиг  1е8  йё^огтаНопз  ё1а811дие8  (1е 
сар8и1е8  апёго1(1е8  8ои8  ГеЯе!  (1е  1а  рге881оп  ех1ёпеиге.  Се8  йё^огтаНопз,  атрИйёез  раг  ип  шёсашзте 
а  1еу1ег8,  8оп1 1гап8т18е8  а  ипе  ах^иШе  (1оп1, 1е8  (1ёу1а11оп8  8оп1. 1ие8  зиг  ип  сас1гап  ^та^мё  еп  тт  (1е 
тегсиге  ои  еп  тЬ.  Ь'аррагеИ  е81  ёда1етеп1  тип!  (1'ипе  ах^иШе  1ёто1П.  Ье  Ьаготё1ге  апёгоМе 
8со1а1ге  пе  (1о11  ё1ге  иИИзё  ди'еп  диаШё  (1'арраге11  йе  (1ётоп81га110п. 

Ь1т11е8  с1е  тевиге:  720—780  тт  Ае  тегсиге  (960—1040  тЬ).  Уа1еиг  йе  1а  (11у1810П  твштит  (1е 
ГёсЬеИе  —  1  тт  (\е  тегсиге  ои  1  тЬ. 

В1теп8юп8  с1е  Гарраге11:  0  140  х  50  тт.  РоИз  (1е  Гарраге11:  500^. 


8СН^^АNЕК0ГОВАI^0МЕТЕК  БР-52 


Оаз  Апего1с1Ьаготе1ег  БР-52  181  гиг  ЕгтИПип^  (1е8  ЬиЛйгискз  Ье811тт1,  01е  \У1гкип^  (1е8 
Ваготе1ег8  ЬегиЫ  аи!  йег  Е1§еп8сЬаИ  с1ег  Ме1а11апего1(1{1о8е  аи!  ЬиЛ{1гискап(1егип§  хи  геа§1егеп. 
Бег  ВигсЬЫе§ипд8\уе§  (1ег  Возе  \у1г(1  с1игс11  е1пеп  ОЬег^ап^зтесЬатзтиз  1п  Хе\§ег\ет&1е\\ип§  \т 
УегЬаНтз  гиг  8ка1а  ит^е8е121,  (11е  1п  М11Ите1ег  с1ег  ^иеск8^1Ьег8аи1е  ипс1  1п  МНИЬаг  дее1сЬ1  181. 
Оаз  Оега!  Ьа1  аисЬ  е1пеп  Р1х1египд82е1§ег.  Ва8  8сЬи1апего1(1Ьаготе1ег  \У1гс1  пиг  а18  ЬеЬгтШе! 
уег\уеп{1е1. 

МеЙЬеге1с11е :  720— 780  тт  ^иеск8^1Ьег8аи1е  (960— 1040  т^),  К1е1П81ег  8ка1еп1е11ипд8\уег1 : 
I  тт  ^иеск8^1Ье^8аи1е  ипё  1  тЬ. 

АЬтеззип^еп :  0  140  х  50  тт.  Ое\у1сЬ1 :  500  §. 


ВАКОМЕТКО  АNЕКОI^Е  Е8С0ЬАК  БР-52 


Е1  Ьаг6те1го  апего1(1е  БР-52  81гуе  рага  те(11г  1а  рге816п  а1то8!ёг1са.  Е1  {ипс10пат1еп1о  с1е1 
Ьаг6те1го  е81а  Ьазайо  еп  1а  ргор1е(1ас1  (1е  1а  са^а  теШ1са  апегоМе  йе  геасс1опаг  а  1а8  уаг1ас1опе8  (^е 
рге81бп  а1то8{ёг1са.  Е1  тоУ1т1еп1о  йе  1а  са^а  зе  1гап8{огта  рог  те(11о  (1е  ип  тесатзто  с1е  1гап8- 
т181оп  еп  (1е8р1а2;ат1еп1о  (1е  1а  а^и^а  1П(11са(1ога  (1е1ап1е  6.е  ипа  е8са1а  §га(1иа(1а  еп  тШте1го8  с1е 
тегсипо  о  еп  тШЬагез.  Е1  арага1о  Непе,  а(1ета8,  ипа  ади]а  6.е  Г1зас1бп.  N0  зе  етр1еа  таз  дие 
сото  та1ег1а1  с1е  еп8епап2а  еп  1аз  езсие1а8. 

Оата  йе  тес11с16п:  (1е  720  а  780  тт  йе  тегсипо  (960  а  1040  тЬ).  Уа1ог  (1е  1а8  (11у1з10пе8  тепогез 
(1е  1а  е8са1а :  1  тт  (1е  тегсипо  у  1  тЬ. 

О1теп81опоз:  0  140  х  50  тт.  Резо:  500^. 
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ТЕРМОГРАФЫ  М-16н,  М-16с 

Термографы  служат  для  регистрации  на  гидрометеорологических  станциях  изменений  тем- 
пературы окружающего  воздуха  во  времени.  Приемной  частью  термографов  является  изогнутая 
биметаллическая  пластина,  связанная  при  помощи  рычага  и  стрелки  с  пером.  Передаточная  и 
регистрирующая  части  прибора  смонтированы  на  металлическом  основании  с  откидной  за- 
стекленной пластмассовом  крышкой.  Приемная  часть  прибора  защищена  от  повреждений.  Тер- 
мографы изготовляются  двух  типов:  «суточные»  —  М-16с  и  «недельные»  —  М-16н.  Продолжи- 
тельность одного  оборота  барабана  соответственно  равна  26  часам  и  176  часам.  Продолжитель- 
ность действия  завода  для  суточного  и  недельного  часовых  механизмов  180  часов.  Пределы 
шкалы  на  ленте  от  —35°  С  до  +45°  С.  Точность  хода  часового  механизма  у  термографа  «суточ- 
ного» +  5  минут  за  сутки,  у  термографа  «недельного»  +30  минут  за  неделю. 

Размеры  термоу'рафа  —  360  х  195  х  135  мм.  Вес  —  5  кг. 

Термографы  поставляются  с  годовым  запасом  ленты,  запасными  перьями  и  специальными 
чернилами. 

За  отдельную  плату  могут  быть  поставлены  запасные  часовые  механизмы  с  барабанами. 


ТНЕКМ00КАРН8  М-16н,  М-16с 

ТЬе  ТЬегто^гарЬв  аге  ивес!  аЬ  Ьу(1готе1еого1о§1са1  81а11оп8  1.0  гесог(1  1етрега1иге  сЬап^ез  о^ 
1Ье  8иггоип(1ш§  а1г  У8.  Ише.  ТЬе  1етрега1иге-8еп8111уе  е1етеп1  о!  1Ье  1Ьегто^гарЬ8  соп81818  о!  а 
сигуес!  Ыте1а1  81г1р  соппес1ес1  Ьу  теапа  о!  а  1еуег  1о  ап  агт  саггу1П§  а  реп.  ТЬе  {гапзтИПп^  апс1 
гесогсИп^  раг18  о!  1Ье  1п81гитеп1  аге  тоип1е(1  оп  а  те1а1  Ьа8е  хуНЬ  а  Ып^ей  р1а811С  соуег.  ТЬе 
1:етрега1иге-8еп8111Уе  ектеп!  18  рго1ес1е(1  а§а1п81:  йата^е.  ТЬе  ТЬегтодгарЬ8  аге  ауаНаЫе  1п  1\уо 
1уре8:  Опе-Вау  ТЬегшо^гарЬз  М-16с  ап(1  8еуеп-Вау  ТЬегто^гарЬв  М-16н.  ТЬе  (1гит.  геуо1уе8 
опсе  еуегу  26  ап(1  176  Ьоиг8,  ге8рес11Уе1у.  ТЬе  с1оск  тоуетеп!.  1П  е11Ьег  1уре  ^е^^1^^е8  ге\у1п(Ип^ 
еуегу  180  Ьоиг8.  СЬаг1  8са1е  гап^е:  !гот  —35°  1о  +45°  С.  Ассигасу  о1 1Ье  с1оск  тоуетеп1:  Опе-Ьау 
ТЬегто^гарЬ  1о  \у11Ып  ±5  т1пи1е8  рег  24Ьоиг8;  8еусп-0ау  ТЬегто^гарЬ  1о  лухПнп  ±30  т1Ш]1о8 
рег  луеек. 

В1теп81оп8:  360  х  195  х  135  тт.  \Уе1дЬ1  5  к§. 

ТЬе  ТЬегто§гарЬ8  аге  ^игшзЬес!  \у11Ь  а  уеаг'з  8ирр1у  о!"  рарег  сЬаг18,  8раге  реп8  апс!  8рес1а1 1пк. 

8раге  с1оск  тоуетеп18  \у11Ь  йгитз  аге  ауаНаЫе  ех1га. 
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ТНЕКМ0аЕАРНЕ8,  М0ВЁЬЕ8  М-16н,  М-16с 

Ье8  1Ьегто§гарЬе8  8оп1  иНИзёз  с1ап8  1е8  ро81:е8  Ьу(1готё1ёого1од1дие8  роиг  Гепге2181гетеп1  еп 
ГопсИоп  йи  1етр8  (1е8  уапа11оп8  (1е  1а  1етрёга1иге  (1е  Га1г  атЫап!.  Ь'ог^апе  8еп81Ые  {^и  1Ьегто- 
^гарЬе  681  соп8(л1иё  раг  ипе  1ате  Ытё1а1Идт1е  соигЬе,  геИёе  раг  ип  1еУ1ег  е1  ип  81у1е  а  ипе  р1ите 
З'епге^181гетеп1.  Ье  тёсашзте  й'атрИйсаНоп  е1  1е  8у81ёте  (1'епге§181гетеп1  8оп1  топ1ё8  811Г  ип 
р1а1еап  тё1а1Идие  рог1ап1  ип  соиуегсЬ  Ьа8си1ап1  еп  таНёгез  р1а811дие8.  Ь'ог^апе  8еп81Ые  (1е 
Гарраге11  е81  рго1ёдё.  II  ехд81е  йеих  1уре8  с1'епге^181,геиг8:  1е8  1Ьегто§гарЬе8  «зоигпаНег8»  М-16с 
е1  1е8  111егтодгарЬе8  «11еЬ(1ота(1а1ге8»  М-16н,  Ьа  йигёе  й'ипе  гёУоЫНоп  сотр1ё1е  (1е8  су11П(1ге8 
епгед181геиг8  е81  йе  26  Ьеиге8  е1  (1е  176  Ьеигев  гевресНуетеп!.  Ьа  гёзегуе  с1е  тагсЬе  {1е8  тёсап18те8 
]оигпаИег8  ои  ЬеЬ(1отас1а1ге8  е81  д.е  180  Ьеиге8.  ЫтНез  6.е  дгайиаНоп (1е8  ^еи111е8  (1е  —  35°  а  +45°  С. 
Ьа  тагсЬе  (11игпе  (1и  шоиуетеп!  (1'Ьог1одепе  (1и  1ЬегтодгарЬе  зоигпаИег  ез!  (1е  ±5т1пи1е8. 
Ьа  тагсЬе  ЬеЬ(1отас1а1ге  (1и  1ЬегтодгарЬе  681  (1е  ±30т1пи1е8. 

В1теп81оп8  с1е  ГаррагеИ:  360  х  195  х  135  тт.  Ро1(\&  (1е  Гарраге!!:  5  к§. 

СЬадие  1ЬегтодгарЬе  е81  Иугё  ауес  ипе  ргоУ181оп  аппиеПе  йе  рархег  дгайиё,  (1е  р1ите8  (1е 
гесЬапдс  е1  с1'епсге  8рёс1а1е. 

Ое8  тоиуетеп18  (1'Ьог1одег1е  (1е  гесЬап^е  ауес  суИп{1ге8  епге§181геиг8  8оп1  !оигп18  8иг  (1етап(1е 
тоуеппап1  ип  8ирр1ётеп1  (1е  рг1х. 


ТНЕКМООЕАРНЕК  М-16н,  М-16с 

В1е  ТЬегто^гарЬеп  \уег(1еп  1П  Ьу(1готе1еого1о§18сЬеп  81а11опеп  гиг  Кед181г1егип§  (1ег  геШюЬеп 
ЫтдеЬипд81:етрега1иг8сЬ\уапкип§еп  уег\уеп(1е1.  А18  АиГпаЬте^ега!  (1ег  ТЬегто^гарЬеп  с11еп1  ехпе 
^еЬодепе  В1те1а11р1аие,  (^^е  йЬег  НеЬе!  ипе!  2е1^ег  шИ  (1ег  8сЬге1Ь!е(1ег  уегЬип(1еп  181.  ОЬег- 
1га§ипд81е11  ип(1  Ке§181пег1е1]  (1е8  Оега18  81п(1  аи!  е1пег  Ме1а11дгип(1р1аие  шИ  аиГк1аррЬагет  Песке! 
топНег*.  Вег  АиГпаЬте1е11  с1е8  Оега18  181  де^еп  тесЬапхзсЬе  ВезсЬасИдип^еп  де8сЬй121.  В1е 
ТЬегто^гарЬеп  \уег(1еп  1П  2\уе1  Туреп  Ьег^е81еШ:  !йг  ,,Та§е8Ье1пеЬ"  (М-16с)  ипй  !йг  ,,\УосЬеп- 
Ье1пеЬ"  {М-16н).  Ветеп18ргесЬеп(1  Ьа1  (Не  Тготте1ит(1геЬип§  е1пе  Оаиег  уоп  26  Ьгху.  176  ЗЫ. 
1)\е  ЬаиГгеИ  (1ег  Та^ез-  ипй  \УосЬепиЬг\^егке  Ье1гад1  180  8Ы.  8ка1еп§геп2;еп  аиГ  (1ет  ЗсЬгехЬ- 
81ге11'еп:  уоп  —35°  С  Ыв  +45°  С.  Оапд^епаи1дке11  (1е8  ЫЬгхуегкв  йез  ТЬегтодгарЬеп  Гиг  ,,Таде8- 
Ье1г1еЬ":  ±5  Мт.  рго  Тад,  (1е8  ТЬегто§гарЬеп  Гиг  ,,\УосЬепЬе1г1еЬ":  ±30  М1п.  рго  \УосЬе. 

АЬте88ипдеп  360  х  195  х  135  тт.  Оелу1сЫ  5^к§. 

01е  ТЬегто^гарЬеп  \уег(1еп  тИ  ехпеш  1аЬге8уогга1  ап  81ге1{еп  8о\у1е  Ег8а128сЬге1ЬСе(1егп  ип(1 
8ре2;1а111п1е  §еИе!ег1. 

Ое^еп  8оп(^егЬе2аЫипд  луегйеп  аисЬ  Ег8а12и11г\уегке  тИ  Тготте1п  §е]1е!ег1:.. 


ТЕКМ0аКАГ08  М-16н  У  М-16с 

81гуоп  рага  ге^хзЬгаг  еп  1о8  оЬ8егуа1ог1о8  те1еого1бд1С08  1а8  уаг1ас1опе8  в.е  ]а  1етрега1ига 
атЬ1еп1е  еп  !ипс1бп  (1е1  Нетро.  Е1  гесер1ог  с1е]  1егт6§гаГо  соп8181е  еп  ипа  р1ади11а  те1аИса  сигуас^а, 
ишс1а  а  1а  р1ита  (1е1  сИзрозШуо  ге^181га(1ог  рог  тесНо  (1е  ипа  ра1апса.  Ьа  1гап8т1816п  у  е!  с118ро8111уо 
ге§18Ьга(1ог  уап  топ1а(1о8  епипа  Ьазе  те1аИса  соп1ара  йе  та1ег1а  р1а811са  йоЬге  У18а^га8.  Е1  гесер- 
1ог  Непо  8и  согго8роп(^1еп1е  рго1есс1бп. 

8е  1'аЬпсап  1егт6дгаСо8  (1е  с1о8  11ро8:  "(11аг1о"  М-16с  у  "8етапа1"  М-16н.  Ьа  уиеНа  еп1ега 
(1е1 1атЬог  с1ига  еп  еНоз  ге8рес11уатеп1е  26  у  176  Ьогаз.  АтЬо8  11епеп  тесашзтоз  Ае  ге1озег1а  сои 
сиегйа  рага  180  Ьогаз.  Ьоз  ИтНез  йе  1а  езсак  еп  1а  С1п1а  зон  -35°  у  +45°  С.  Ьа  ргес181бп  (1е1 
тесашзто  (1е  ге1о]ег1а  еп  е1  1егт6§га{'о  "(11аг1о"  ез  Не  +5  т1пи1о8  еп  24  Ьогаз,  у  еп  е1  "зетапа!" 
с1е  ±30т1пи1о8  еп  1  зетапа. 

В1теп81опе8:  360  X  195  х  135  тт.  Резо:  5  к§. 

8е  зит1шз1гап  1о8  1егт6дгаГо8  соп  С1п1а  <1е  гериез1о  рага  1  апо,  р1ит111а8  йе  гериез^о  у  1ш1а 
езрес1а1. 

Ме(11ап1е  радо  8ир1етеп1аг1о  рие(1еп  еп1ге§аг8е  шесашзшоз  бе  ге1озег1а  (1е  герие81о  соп 
1атЬоге8. 
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БАРОГРАФЫ  М-ЗЗн,  М-22с 

Барографы  предназначаются  для  непрерывной  записи  изменений  атмосферного  давления. 
По  принципу  действия  они  относятся  к  типу  относительных  приборов.  Чувствительным  эле- 
ментом барографа  являются  мембранные  коробки.  Запись  изменений  атмосферного  давления 
производится  на  специальной  разграфленной  ленте,  надетой  на  барабан,  в  который  вмонтирован 
часовой  механизм.  Барографы  помещены  в  пластмассовом  корпусе  —  футляре.  Барографы  изгото- 
вляются двух  типов:  «суточные»  —  М-22с  и  «недельные»  —  М-22н.  Продолжительность  одного 
оборота  барабана  соответственно  равна  26  часам  и  176  часам.  Продолжительность  действия 
завода  для  суточного  и  недельного  часовых  механизмов  180  часов.  Пределы  шкалы  на  ленте  от 
960  до  1050  жб.  Цена  наименьшего  деления  —  1  мб.  Точность  хода  часового  механизма:  у  баро- 
графа «суточного»  ±  5  минут  за  сутки,  у  барографа  «недельного»  ±  30  минут  за  неделю.  Прибор 
рассчитан  на  работу  при  температуре  от  — 10°  до  +40°  С.  Барографы  поставляются  с  годовым 
запасом  лент,  запасным  пером  и  специальными  чернилами. 

Размеры  прибора  —  255  х  195  х  135  мм.  Вес  прибора  —  3,5  кг. 

За  отдельную  плату  поставляются  запасные  барабаны  с  часовыми  механизмами. 


ВАЕ00ЕАРН8  М-22Н,  М-22с 

ТЬе  ВагодгарЬв  аге  и8е(1  1о  оМаш  соп1шиои8  гесог(18  оГ  а1то8рЬег1с  ргеззиге  сЬапдез.  ТЬеу  аге 
о!  1Ье  1уре  теавиппд  ге1а11Уе  уа1ие8.  ТЬе  рге88иге-8еп8Н1Уе  е1етеп1  о!  1Ье  Ваго^гарЬ  соп8181;8 
о!  (НарЬгадт  сар8и1е8.  ТЬе  уагхаНоп  оГ  1Ье  а1то8рЬег1С  рге88иге  18  гесог(1е(1  оп  а  8рес1а11у  ги1е(1 
сЬаг1  \Уоип(1  оп  а  <1гит  луНЬ  а  с1оск  тоуетеп!  тоип1е(1  1п81(1е.  ТЬе  Ваго^гарЬ  18  Ьои8ес1  1П  а 
р1а811с  сазе.  ТЬе  ВагодгарЬз  аге  ауаНаЫе  ш  1\уо  1уре8:  Опе-Оау  Ваго^гарЬ  М-22с  ап(1  8еуеп-Вау 
Ваго^гарЬ  М-22н.  ТЬе  йгит  геУо1уе8  опсе  еуегу  26  ап(1  176  Ьоигз,  ге8рес11уе1у.  ТЬе  с1оск 
тоуетеп1  1п  еНЬег  1уре  гедшгез  ге\уш(1т§  еуегу  180  Ьоигз.  СЬаг!  8са1е  гапде:  !гот  960  1о 
ЮЪО  тЬ.  8та11е81  8са1е  8иЬ(11у181оп:  1  тЬ.  Ассигасу  оГ  1Ье  с1оск  шоуетеп!:  Опе-Вау  Ваго^гарЬ 
1о  \у1Шп  ±5  тти1е8  рег  24  Ьоиг8;  8еуеп-Вау  Ваго§^гарЬ  1о  хуНЫп  ±30  тти1е8  рег  \уеек.  ТЬе 
т81гитеп1  18  (1е81рте(1  1о  орега1е  а!  1етрега1иге8  Ггош  —10°  1о  +40°  С.  ТЬе  ВагодгарЬз  аге  1иг- 
шзЬес!  \у11Ь  а  уеаг'8  8ирр1у  о!  рарег  сЬаг18,  а  8раге  реп  апй  8рес1а1  1пк. 

В1теп81оп8  оГ  1п81гитеп1:  255  х  195  х  135  тт.  \Уе1§Ы  3.5  к§. 

8раге  с1оск  тоуетеп18  \у11Ь  (1гит8  аге  !игш8Ье(1  ех1га. 
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ВА110(ЖАРНЕ8  М0ВЁЬЕ8  М-22н,  М-32с 

Сев  ЬагодгарЬез  8оп1  (1е81шё8  а  Гепге§181гетеп1  соп1ти  йез  уапа11оп8  йе  1а  рге8810П  а1то8- 
рЬёпдие.  Раг  1еиг  рг1пс1ре  <\е  !опс11оппетеп1,  сев  ЬагодгарЬев  8оп1  (1е8  аррагеИв  6.е  тезиге  гекНуе. 
Ьеиг  ог^апе  зепзхЫе  681.  сопвШиё  раг  ипе  рИе  (1е  сар8111е8  апёго'Мсз.  Ь'епге§181гетеп1  (1е8  уапа110П8 
(1е  1а  рге881оп  а1то8рЬёг1дие  8'е1Тес1ие  виг  (1и  рар1ег  врёсхактеп!  ^гайиё  епгои1ё  раг  ип  суИп(1ге  а 
Гт1ёг1еиг  йидие!  е81  топ1ё  ип  тоиуетеп!  с1'Ьог1о§ег1е.  Ьез  Ьаго^гарЬев  воп!  1о^ёв  (1ап8  ип  ёЬт  еп 
шаНёгев  р1а811дие8.  Ив  воп!  ГаЬпдиёв  еп  (1е11х  1уре8 :  Ьаго^гарЬев  «зоигпаИегв»  М-22с  е1  Ьаго^гарЬез 
«ЬеЬ(1ота^а1ге8»  М-22н.  Ьа  (1игёе  ё'ипе  гёУоЫНоп  сотр1ё1е  (1е8  суИп(1ге8  (1е  сев  аррагеИв  е81(1е26  е1 
с1е  176Ьеиге8геврес11Уетеп1.  ЬагёзегуейетагсЬе  йев  епге^1в1геиг8  зоигпаИегв  е!  ЬеЬ(1ота(1а1ге8  е81 
(1е  180  Ьеигев.  ЫтНев  йе  1а  ^гайиаНоп  йев  {ешИев  (1е  рархег  воп!  с1е  960  а  1050  тЬ.  Уа1еиг  де  1а 
(1т810П  т1штит  ев!  1  тЬ.  Ьа  тагсЬе  (1шгпе  (1и  тоиуетеп!  (1'Ьог1одег1е  йи  Ьаго^гарЬе  ]оигпаИег 
ев!  (1е  ±  5  т1п,  1а  тагсЬе  11еЬ(1ота{1а1ге  (1и  Ьаго^гарЬе  ЬеЬйотайахге  ее!  6.е  ±  30  т1п.  Ьа  соп8!гис110П 
йе  ГаррагеИ  1и1  аввиге  ип  !опс11оппетеп!  погта1  еп!ге  -  10°  е!  +40°  С.  Ьев  Ьаго^гарЬев  зоп!  Иугёв 
ауес  ипе  ргоухзхоп  аппиеИе  (1е  ЬиШев  (1е  рар1ег  §га(1иё,  й'епсге  врёс1а1е  е1  ипе  р1ите  {1е  гесЬап^е. 

В1тепВ1оп8  6.е  ГаррагеИ:  255  х  195  X  135  тт.  РоМв  (1е  ГаррагеП:  3,5  к§. 

Оев  тоиуетеп18  (1'Ьог1одег1е  (1е  гесЬап^е  ауес  суИп(1ге8  епгед181геиг8  воп1  Гоигшв  зиг  (1етап(1е 
тоуеппап!  ип  8ирр1ётеп!  (1е  рг1х. 


ВАКООЕАРНЕК  (ЬГГТВЕтеК8СН11Е1ВЕК)  М-22н,   М-22с 

В1е  Ваго^гарЬеп  В1П(1  ги  коп11пи1егИсЬег  Ке§181г1египд  йег  ЬиГ1(1гискап(1егип§еп  ЬевИтт!, 
1Ьгег  \У1гкип§в\уе18е  пасЬ  деЬбгеп  81е  гиг  Туре  (1ег  УегЬа11п18дега1е.  А18  РйЫог^ап  йет  ВагодгарЬеп 
(^^епеп  МетЬгапйозеп.  В1е  Ьи!1с1гискап{1египдеп  луеЫеп  аи!  е1пет  Ьевопйегеп,  аи{  е1пе  Тготте! 
де8е!21еп,  Ишег1еп  8сЬге1Ь81ге1{еп  уегтегк!;  1т  ТготтеИппегеп  18!  1Ьг  Ап!г1еЬ8иЬг\уегк  ап§еог{1пе!. 

В1е  Ваго^гарЬеп  81п(1  ш  е1пет  Кип8!8!оГ!и!!ега1  ип!ег§еЬгасЬ!.  81е  у^егйеп  т  гхуе!  Туреп  Ьег- 
де8!е11!:  !йг  ,,Таде8Ье!пеЬ"  {М-22с)  ипй  Шг  ,,\УосЬепЬе!пеЬ"  (М-22н).  Ветеп!вргесЬеп(1  Ьа!  (11е 
Тготте1ит(1геЬип§  е1пе  Ваиег  уоп  26  Ь2\у.  176  ЗЫ.  Ые  ЬаиГге!!  йег  Та^ез-  ипй  \УосЬепиЬг\уегке 
Ье!га§!  180  ЗгЛ.  8ка1еп§геп2еп  аи{  (1ет  8сЬге1Ьв!ге11'еп :  уоп9бОЫ8  1050  т6.  К1е1пв!ег  Те11ипд8\уег! : 
1  тЬ.  016  Сгап§^епаи1^ке1!  (1е8  Шг\уегк8  (1е8  Ваго^гарЬеп  Гиг  ,,Та§е8Ье!пеЬ"  Ье!гад!  ±5  М1п.  рго 
Та^,  (1ез  Ваго^гарЬеп  Мг  ,,\УосЬепЬе!пеЬ"  ±30  Мт.  рго\УосЬе.  Оав  Оега!  18!  Мг  (1еп  Ве!пеЬ  Ье1 
Тетрега!игеп  уоп  -  10°  Ь18  +40°  С  (11теп81отег!.  В1е  Ваго^гарЬеп  \уег(1еп  т1!  е1пет  1аЬге8Уогга! 
ап  8!ге1{еп  во\у1е  т1!  Ег8а!28сЬге1Ы'е(1егп  ипс1  8ре21а1!1п!е  §еИе!ег!. 

АЬтевзип^еп  (1е8  Сгега!8:  255  X  195  х  135  тт.  ОетсЬ!  (1е8  Сгега!8:  3,5  к§. 

Ое^еп  8оп(1егЬе2аЫипд  \уег(1еп  аисЬ  Ег8а!2!готте1п  т1!  Шг\уегкеп  деНеГег!. 


ВАКОаВАГО»  М-22н,  М-22с 

Е8!ап  (1е8!1па(1о8  а  ге§18!гаг  1а  сигуа  йе  уапас1опе8  (1е  1а  рге816п  а!то8!ёг1са.  Рег!епесеп  а  1а 
са!е§опа  йе  1о8  арага!о8  Ае  1ес!ига  ге1а!1Уа.  Е1  е1етеп!о  8еп81Ые  еп  е11о8  ез  1а  са]*а  (1е  тетЬгапа. 
Ьа  сигуа  (1е  уапас16п  д.е  1а  рге816п  а!товГёпса  ее  уа  !га2ап(1о  еп  ипа  ст!а  соп  сиа(1г1си1ас1о  евресха!, 
епго11ас1а  а  ип  !атЬог  еп  е1  сиа1  уа  топ!а(1о  ип  тесашвто  йе  ге1о]ег1а.  Ьов  Ьаго^гаЬв  уап  еп  ип 
е8!исЬе  йе  та!епа  р1а8!1са. 

8е  ГаЬпсап  <1е  (1о8  !1ро8:  "(Иапов"  М-22с  у  "зетапа1е8"  М-22н.  Ша  уиеНа  еп!ега  (1е1 
!атЬог  (1ига  еп  еПов  ге8рес!1уатеп!е  26  у  176  Ьогав.  11по  у  о!го  !1епеп  тесап18то8  6.е  гвЬ^епа  соп 
сиег(1а  рага  180  Ьогав.  Ьов  ИтНез  (1е  1а  езса1а  еп  1а  с1п!а  зоп  960  у  1050  тЬ.  Е1  уаЬг  с1е  1а  (11у131бп 
тепог  ев  (1е  1  тЬ.  Ргес1816п  (1е1  д1го  (1е1  !атЬог:  еп  е1  Ьаг6§га{о  "(11апо"  ±5  т1пи!о8  еп  24  Ьогав; 
еп  е1  "зетапаГ'  ±30  тти!о8  еп  1  зетапа.  Е8!о8  арага!о8  е8!ап  (1ез!та(1о8  а  !гаЬа]аг  соп  !етрега- 
!ига8  атЫеп!е8  <\е  —10°  а  +40°  С.  8е  еп!ге§ап  соп  герие8!о  (1е  ст!ав  рага  ип  апо,  герие8!о  (1е 
р1ит111а8  у  !1п!а  е8рес1а1. 

01теп81опе8  (1е1  арага!о:  255  х  195  X  135  тт.  Резо  с1е1  т13то:  3,5 /с^. 

Ме(11ап!е  радо  8ир1етеп!аг1о  зе  8ит1Ш8!гап  !атЬоге8  (1е  гериез!о  соп  тесашзтоз  йе  гвЬ^епа. 

41 


ГИГРОГРАФЫ  М-21н,  М-21с 


Гигрографы  предназначены  для  регистрации  во  времени  изменений  относительной  влаж- 
ности воздуха  в  пределах  от  30  до  100%,  при  температурах  от  -35°  до  +45°  С. 

Гигрографы  могут  также  использоваться  в  промышленных  установках,  в  лабораториях  и 
в  складских  помещениях. 

Приемной  частью  гигрографа  служит  пучок  специально  обработанных  волос,  укрепленный 
в  рамке  прибора.  Изменение  длины  пучка  волос,  вызываемое  изменениями  относительной  влаж- 
ности воздуха,  при  помощи  передаточного  механизма  передается  стрелке  с  пером,  которая  за- 
полняется чернилами.  Запись  влажности  воздуха  производится  пером  на  специальной  ленте, 
надетой  на  барабан,  приводимый  в  движение  часовым  механизмом. 

Механизм  прибора  смонтирован  на  металлическом  основании  с  откидной  застек.яенной 
пластмассовой  крышкой.  Приемная  часть  гигрографа  защищена  от  повреждений  пластмассоьой 
защитой. 

Гигрографы  изготавливаются  двух  типов:  «недельные»  М-21н  с  оборотом  барабана  часо- 
вого механизма  за  176  часов  и  «суточные»  М-21с  с  оборотом  барабана  часового  механизма  за 
26  часов. 

Точность  хода  часового  механизма:  у  гигрографа  «недельного»  —  ±30  минут  за  неделю,  у 
гигрографа  «суточного»  —  ±5  минут  за  сутки.  Продолжительность  действия  завода  «недельных» 
и  «суточных»  часовых  механизмов  —  180  часов. 

Пределы  шкалы  на  ленте  от  О  до  100  %.  Шкала  равномерная.  Цена  наименьшего  деления  1  %. 

Размеры  прибора  —  315  х  225  х  195  мм.  Вес  прибора  —  Ь  кг. 

Прибор  поставляется  с  годовым  запасом  лент,  двумя  запасными  перьями  и  флаконом  спе- 
циальных чернил. 

За  отдельную  плату  поставляются  запасные  часовые  механизмы  с  барабаном. 
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НУ0К00ЕАРН8  М-21н,  М-21с 

ТЬезе  теЬеого1о§1са1  Ну^го^гарЬз  аге  изес!  1о  оЬ1а1п  а  сопИппопв  гесогс!  оС  сЬап^ез  оЕ  Ню 
ге]а11уе  11ит1(111у  о{  Ню  а1Г  \у111ип  а  гап^о  (гот  Ж)  1о  100%  а!  1етрега1иге8  {гот  —35°  1о  +45°  ('.. 

ТЬс  Ну^го^гарЬз  сап  а18о  Ье  и8е<^  1п  1пс1и81г1а1  р]ап18,  1аЬога1опе8  аш1  луагеЬо118е8. 

ТЬе  1шт1с111у-8еп8111Уе  е1етеп1  оГ  Ню  Ну§го§1'арЬ  соп81818  оГ  а  111Г1  оГ  8рес1а11у  1геаЬеА  ]\а[г 
Га8Ьепес1  1п  111е  1п81гптеп1  Ггате.  ТЬе  уапа110п  оГ  Ню  1еп§111  оГ  1Ье  11а1г  (1ие  1о  уапаНоп  оГ  Ню 
ге1аНуе  ЬитШИу  оГ  1Ье  а1г  18  1гап8т1ие(1  1о  ап  т6.ех  Ьап(1  саггу1п§  а  реп  йИев.  чуНЬ  1пк.  ТЬп 
уа11а110П8  оЕ  1Ье  ге1аНуе  Ьитхс^Иу  о?  1Ье  а1г  аге  гесог(1е(1  Ьу  1Ье  реп  оп  а  сЬаг!  хуотшг!  оп  а  (1тт 
с1пуеп  Ьу  а  с1оск  тоуетеп!. 

ТЬе  тесЬат8т  оС  1:.Ье  1П81гитеп1 18  тоип1е(1  оп  а  те^а!  Ьа8е\уНЬ  а  Ып^ес!  §1а2е{1  р1а8Нс  соуег. 
ТЬе  Ьит1(111у-8еп81Нуе  е1етеп1  18  рго1ес1ес1  1'гот  йата^е  Ьу  а  8сгееп. 

ТЬе  Нудго§гарЬ8  аге  ауаУаЫе  ш  1\уо  1уре8:  8еуеп-Вау  Ну§годгарЬ8  М-21н  \у1Н1  а  с1оск 
тоуетеп1,  йгит  так1п^  опе  геуо1и110п  1п  176  Ьоигз  апс!  Опе-Вау  Ну^го^гарЬз  М-21с  \у1Н1  а 
с1оск  тоуетеп1  с1гит  так1п§  опе  геуо1иНоп  1П  26  Ьоиг8, 

Ассигасу  оС  1Ье  с1оск  тоуетеп!:  8еуеп-Вау  Ну^го^гарЬ  1о  \уШип  ±30тти1е8  рег  \уеек; 

Опе-Вау  Ну^годгарЬ  10  хуНЫп  ±5т1пи1-е8  рег  24  Ьоиг8. 

ТЬе  с1оск  тоуетеп!  1П  еНЬег  1уре  геди1ге8  ге\У1П(11п§  еуегу  180  Ьоиг8. 

СЬаг1  8са1е  гап^е:  1'гот  О  1о  100  %.  ТЬе  8са1е  18  еуеп1у  (ИуИес!.  8та11е81  8са1е  811Ьс11У181оп:  1  %. 

01теп81оп8  оГ  1Ье  1п81гитеп1:  315  х  225  х  195  тт.  \\ещЫ  оГ  1Ье  1п81:.гшпеп1 :  5  к§. 

ТЬе  Ш81гитеп1 18  ГигшвЬес!  \у11:Ь  а  уеаг'8  8ирр1у  о!  рарег  сЬаг18,  1\уо  враге  репе  апс]  а  ЬоШе 
оГ  8рес1а1  1пк. 

8раге  с1оск  тоуетеп18  \уНЬ  (1гит8  аге  ауа11аЫе  ех1га. 


НУвК0аКАРНЕ8,  М0БЁЬЕ8  М-21н,  М-21с 


Ьев  Ьу§го§гарЬе8  М-21н  е1  М-21с,  иНИвёв  (1ап8  1е8  ро81е8  тё1ёого1о§1дие8,  8оп1  (]е8Нпё8 
а  епге§181гег  еп  ГопсНоп  (1и  1етр8  1е8  уапаНопз  (1е  ГЬитМНё  ге1аНуе  (1е  1'а1г  с1ап8  1е8  ]1т11е8  (]е 
30  а  100%,  8ои8  (1е8  1етрёга1иге8  Ае  -35°  а  +45°  С. 

Се8  арраге118  8оп1;  ё^а1етеп1  иНИ8ё8  (1ап8  1е8  1П81а11аНоп8  1П(1и81г1е11е8,  1е8  1аЬога1о1ге8  е1  1е8 
еп1герб18. 

Ьа  рагНе  8еп81Ые  (1е  ГЬу^го^гарЬе  е81  сопзШиёе  раг  ипе  тёсЬе  (1е  сЬеуеих  8рё(ла1етепЬ 
1га11ёе,  йхёе  &  ип  зиррог!.  Ье8  уаг1аНоп8  6.е  1а  ]оп§иеиг  с1е8  сЬеуеих,  ргоуодиёез  раг  1е8  уаг1аНоп8 
(1е  ГЬитМиё  ге1аНуе  йе  Га1г,-8оп1 1гап8т18е8  раг  ип  тёсаш8те  8рёс1а1  а  ип  81у1е  шиш  (1'ипе  р1ите 
гетрИе  (1'епсге. 

Ь'епге§181гетеп1  йе  ГЬитШИё  йе  Га1г  8е  {аИ  раг  сеИе  р1ите  зиг  ипе  !еи11]е  6.е  рар1ег  ^гайиё 
епгои1ё  8иг  ип  суИп(1ге  асНоппё  раг  ип  тоиуетеп!  (1'Ьог1о§ег1е. 

Ье  тёсап18те  (1е  ГаррагеИ  е81  топ1ё  8иг  ипе  р1адие  тё1:а1Идие  рог1ап1:  ип  соиуегс1е  Ьа8си1ап1 
еп  таНёгез  р1а8Н^ие8. 

Ь'ог^апе  8еп81Ые  (1е  ГЬу^го^гарЬе  е81  рго1ё§ё  раг  ип  соиуегс1е  еп  та11ёге8  р1а8^^^ие8. 

II  ех181е  (1еих  1уре8  с1'арраге118:  Ьу^го§гарЬе8  «ЬеЬ(]ота(1а1ге8»  М-21н  е1  Ьу§го§гарЬо8 
<доигпаИег8»  М-21с.  Ьа  с1игёе  сотр]ё1е  (1е  гёуо1п11оп  (1е8  оуИпс1ге8  (1с  со8  аррагеИз  е81,  гезресН- 
уетоп1  с1е  176  е!  с1е  26  Ьеиге8. 

Ьа  тагсЬе  ЬеЬ(1ота(1а1ге  (1и  тоиуетеп1  (1'Ьог1о§ег1е  с1е  ГЬу^го^гарЬе  «ЬеЬс1отас1а11т»  е81  6.е 
±30  т1пи1е8;  1а  тагсЬе  <1шгпе  (1е  ГЬу^го^гарЬе  «зоигпаИег»  е81  &е  ±Ъ  т1Ш11е8,  Кёзегуе  (]е  тагсЬе 
(1е8  тёсаш8те8  «]оигпаИег8»  е1  «ЬеЬ(1ота(1а1ге8»  е81  (1е  180Ьеигс8. 

Ь1тие8  с1е  1а  §гас1иаНоп  (1е8  ГеиШев  8оп1  (1е  О  а  100  %.  Ь'ёсЬеИе  с1е  1а  §гас1иаНоп  С81  ип1Ьгте. 
Уа]еиг  (1е  1а  с11у181оп  тЫтит  (1е  1а  §га(1иаНоп  ев!;  1  %. 

В1теп81оп8  йе  ГаррагеИ:  315  X  225  х  195  тт.  Ро1с18  (1е  Гарраге!!:  5  А^. 

Ь'аррагеИ  ев1  Иугё  ауес  ипе  ргоу1в1оп  аппиеИе  6.е  рар1ег  §гас1иё,  с1еих  рЬипев  (1е  гесЬап^е  еЬ 
ип  Яасоп  й'епсге  8рёс1а1е. 

Ьев  тоиуетеп18  (1'Ьог1о§ег1е  (1е  гесЬап^е  ауес  суИп(1ге8  епге§181геиг8  воп!  Иугёв  виг  (1етап(1е 
тоуеппап1  ип  вирр1ётеп1  (1е  рг1х. 
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НТОЕОаЕАРНЕN  М-21н,  М-21с 

Вхе  те1еого1о^18сЬеп  Нудго^гарЬеп  81п(1  гиг  Ке§181г1егип§  ^ег  геНИсЬеп  Ап(1егип§еп  (1ег 
ге1а11Уеп  ЬиШеисЬИдкеИ  1п  йеп  Огепгеп  уоп  30  Ыз  100  %  Ье1  Тетрега1игеп  уоп  —35°  Ыз  +45°  С 
ЬезИтт!. 

В1е  Ну^го^гарЬеп  кбппеп  аисЬ  1п  1п(1и81пеап1а§еп,  ЪаЬога1опеп  ип(1  Ьа^еггаитеп  уег\уеп(1е1 
хуегйеп. 

А18  АиГпаЬте1е11  с1е8  Ну^годгарЬеп  сНеп!  еш  Ье8оп{1ег8  ргарапег1е8  НаагЬйп(1е1,  (1а8  1т 
КаЬтеп  (1е8  Оега18  ЬеГезИд!  181.  В1е  йигсЬ  Апс1египдеп  йег  ге1а11Уеп  Ьии!еисЬ1е  Ьегуог^егиЬпе 
Ьапдепапйегипд  йез  Нааге8  \у1г(1  т1ие18  0Ьег1,га§и11§8тесЬат8ти8  аи!  йеп  Хе'щег  йЬег1га§еп, 
йевзеп  8сЬге1Ь!е(1ег  тН  Т1п1е  ^еСйШ  \у1Г(1. 

В1е  Ьи!1!еисЬ1е  \у1г(1  т1ие18  с1ег  8сЬге1Ь{е(1ег  аиГ  е1пет  Ье8оп(1егеп  аи!  ехпег  Тготше!  вНхепйеп 
8сЬге1Ь81ге1(еп  аи1'§е2е1сЬпе1;  (11е  Тготте!  \У1Г(1  йигсЬ  е1П  ПЬгхуегк  а11де1г1еЬеп. 

Бег  Сгега1етесЬап18ти8  181  аи!  ехпег  Ме1а11§гип<1р1аие  аи!деЬаи1,  (11е  е1пеп  аи!к1аррЬагеп 
Кип81,81оШеске1  шИ  &1а88с11е1Ье  Ъе8Их1. 

Бег  Аи{паЬте1е11  (1е8  Ну§го§гарЬеп  181  уог  Ве8сЬа(11§ипдеп  (1игсЬ  ехпеп  Кип8181оГЫеске1 

В1е  Ну^годгарЬеп  \уегс1еп  ш  2\уе1  Туреп  Ьег§е81еШ:  !йг  ,,\УосЬепЬе1:пеЬ"  (М-21н),  т11  етег 
Тготте1итс1геЬипд  (1е8  11Ьг\уегк8  ш  176  «З'^й.  ипй  Гиг  ,,Та§е8Ье1г1еЬ"  (М-21с)  тН  етег  Тготте!- 
ишйгеЬипд  (1е8  11Ьг\уегк8  1п  26  81(1. 

ОапддепашдкеН  йез  Шгхуегкз:  с1е8  Ну§го§гарЬеп  !йг  ,,\УосЬепЬе1г1еЬ"  ±30  Мш.  рго  \УосЬе; 
(1е8  Ну^го^гарЬеп  !йг  ,,Таде8Ье1г1еЬ"  ±Ъ  Мт.  рго  Тад.  ЬаиГгеИ,  (1ег  11Ьг\уегке  Гиг  Тадез-  ип(1 
^^осЬепЬе1пеЬ:  180  Лс^. 

8ка1еп§геп2еп  аи!  (1ет  8сЬге1Ь81ге1!еп  уоп  О  Ыз  100  %.  В1е  8ка1а  Ьа1  §1е1сЬтаВ1§е  Те11ип§. 
Бег  к1ет81е  Те11ип§8\уег1 :  1  %. 

АЬте88ип§еп  йез  Сгега18:  315  х  225  х  195  тт,  Ое\у1сМ  (1е8  Сгега18:  5  к§. 

Ваз  Сгега!  \у1г(1  тИ  е1пет  1аЬге8Уогга1  ап  81:ге1Геп,  2\уе1  Ег8а128с11ге1Ь!е(1ег11  ипс1  етег  Р1а8спе 
8ре21а111п1е  §е11е!ег1. 

Сге§еп  8оп(1егЬе2аЫипд  \уег(1еп  аисЬ  Ег8а12иЬг\уегке  шИ  Тготте!  деИе!ег1. 


Н10К00КАГ08  М-21н,  М-21с 

Ьо8  Ы§г6§га!о8  те1еого16д1со8  ез^ап  (1е81ша(1о8  а  ге§1з1гаг  1а8  уаг1ас1опг8  Ае  1а  Ьитейай 
ге1а11уа  (1е1  а1ге  еп1ге  1о8  ИтИсз  (1е  30  а  100%  соп  1етрега1игаз  (1е  —35°  а  +45°  С. 

Риес1еп  стр1саг8о  1атЫёп  еп  шз1а1ас1опе8  т(1из1па1е8,  1аЬога1опо8  у  а1тасепе8. 

81гуе  с1е  гесер1ог  еп  е1  Ы§г6дга!о  ип  Ьаг  с1е  ре1оз  ргеу1атеп1е  зотеИйо  а  ип  1га1ат1еп1о 
е8рес1а1  у  й^оз  а1  тагсо  (1е1  арага1о.  Ьаз  уаг1ас1опез  (1е  1опд11и(1  с1е  1оз  ре1о8  ргоуосайаз  рог  1аз 
о8С11ас1опе8  (1е  1а  Ьитейас!  (1е1  а1ге  зе  1гап8т11еп  рог  те(110  (1е1  согге8роп(11еп1е  тесап18то  а  ипа 
а^и]а  соп  ипа  р1ит111а,  дие  зе  Пепа  (1е  11п1а. 

Ьа  р1ита  1га2а  1а  сигуа  с1е  1а  Ьитейас!  (1е1  а1ге  еп  ипа  ст1а  е8рес1а],  епго1]а(1а  а  ип  1атЬог 
тоуМо  рог  ип  тесатзто  (1е  ге1о]ег1а, 

Е1  тесатзто  <:1е1  арага1о  уа  тоМайо  еп  ипа  Ьазо  те^аИса  соп  ипа  1ара  асг1з1а1ас1а  соп  У18а§га8. 

Е1  гесер1ог  (1е1  Ы^го^гаГо  Непе  ипа  1ара  (1е  та1ег1а  р1а811са  с1с  рго1есс16п.    . 

8е  {аЬпсап  1п^г6^га1'о8  (1е  с1о8  Проз:  "зетапакз"  М-21н,  еп  1о8  дие  ипа  уиеИа  (1е1  1атЬог 
(1ига  176  Ьогаз,  у  "(11аг108"  М-21с,  еп  1о8  дие  йига  26  Ьогаз. 

Ргес1816п  с1е1  тесатзто  (1е  ге1о]ег1а:  еп  е1  Ъщгб^га^о  "зетапаГ':  ±30т1пи1оз  еп  1  зетапа, 
еп  е1  1и§г6§га1'о  "сИаг1о":  ±5т1пи1оз  еп  24  Ьогаз. 

1)по8  у  о1го8  Непеп  еп  е1  тесап1зто  с1е  ге1озег1а  сиегс1а  рага  180  Ьогаз. 

ЫтНез  (1е  1а  езсак  еп  1а  С1п1а:  О  у  100  %.  Ьа  е8са1а  ез  итГогте  у  зиз  (11у1з1опе8  тепогез  уа]еп 
1  %. 

В1теп81опез  Ае\  арага1о:  315  х  225  х  19Ъ  тт.  Резо  (1е1  т18то:  Ь  к^. 

Е1  арага1о  зе  еп1ге§а  соп  сш1аз  ее  гезегуа  рага  1  апо,  (1о8  р1ит111а8  Ае  гериез^о  у  ип  Ьо1-е 
с1е  1т1а  е8рес1а1. 

Ме(11ап1е  ра§о  зир1етеп1аг1о  зе  зитш1з1гап  тесатзтоз  йе  геЬ^епа  (1е  герие81о  соп  1атЬоге8. 
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ГИГРОМЕТР  волосной  МВ-1 


Гигрометр  волосной  МВ-1  предназначен  для  измерения  в  зимний  период  на  метеорологи- 
ческих станциях  относительной  влажности  воздуха  в  пределах  от  30  до  100  %.  Гигрометр  может 
быть  также  использован  в  промышленных  установках,  лабораториях  и  складских  помещениях. 

Приемной  частью  гигрометра  служит  специально  обработанный  (обезжиренный)  волос, 
укрепленный  одним  концом  на  металлической  рамке,  а  другим  концом  закрепленный  на  оси 
стрелки. 

Изменение  длины  волоса,  вызываемое  изменением  относительной  влажности  воздуха,  пере- 
дается стрелке  гигрометра,  которая,  перемещаясь  относительно  шкалы,  указывает  относитель- 
ную влажность  воздуха  в  процентах. 

Все  металлические  детали  прибора  имеют  антикоррозийное  покрытие. 

Размеры  гигрометра  —  290  х  157  х  17  мм.  Вес  —  250  г. 


НАШ  НУОВОМЕТЕК  МВ-1 

ТЬе  МВ-1  На1г  Ну§готе1ег  18  изес!  а!  те1еого1о§1са1  81а11оп8  1п  \у1п1ег  1о  шеазиге  1Ье 
ге1а11уе  ЬитШИу  о(  1Ье  а1Г  \уНЬ1П  а  гап^е  о!  30  1о  100%.  ТЬе  Ну§готе1ег  сап  а18о  Ье  изей  ш 
1п(1и81г1а1  р1ап18,  1аЬога1ог1е8  ап(1  \уагеЬои8е8. 

ТЬе  Ьит1(111у-8еп8Н1уе  е1етеп1,  о1 1Ье  Ну^готе^ег  18  а  8рес1а11у  1геа1е(1  {(1е-011е(1)  Ьа1Г  \уНЬ  опе 
еп(1  аНасЬес!  1о  а  те1а1  Ггаше  апй  1Ье  о1Ьег  еп(1  аНасЬес!  1о  1Ье  т(1ех  Ьап(1  ах1е.  А  сЬапде  1П  1Ье 
ЬитШНу  о(  1Ье  а1г  ех1еп(18  ог  соп1гас18  1Ье  Ьа1г,  ап(1,  а8  а  гезиН,  1116  1п(1ех  Ьапс!  8\уеер8  а1оп§  1Ье 
8са1е  1п81са1т§  1Ье  регсеп1аде  ге1а11уе  ЬитШНу  оГ  1Ье  а1г. 

АН  те1а1  раг18  о!  1Ье  1п81гитеп1  аге  1геа1е(1  1о  ргеуеп!  согго81оп. 

В1теп810П8:  290  х  157  х  17  тт.  \Vе'щЪ^  250  д. 
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НТОКОМЁТКЕ  А  СНЕУЕГ,  МОВЁЬЕ  МВ-1 

Ь'Ьудготё1ге  а  сЬеуеи  МВ-1,  иИНзё  (1ап8  1е8  ровнее  тё1ёого1од1дие8,  ее!  йезИпё  ^  тезигег 
ГЬитМНё  ге1а11уе  6.е  Га1г  еп  рёпойе  Ыуегпак;  ИтНез  (1е  теаиге:  30  ^  100%. 

Се1  аррагеИ  реи!  ё1те  ёда1етеп1  иНИзё  (1ап8  1е8  1п81а11а11оп8  1П(1и81г1е11е8,  1е8  1аЬога1о1ге8  е!  1е8 
еп1гер618. 

Ьа  рагИе  8еп81Ые  (1е  ГЬудготё1ге  е81  соп8111иёе  раг  ип  сЬеуеи  8рёс1а1етеп1  1га11ё  ((1ё§га188ё) 
(1оп1  Типе  (1е8  ех1гётНё8  е81  йхёе  8иг  ип  са(1ге  тё1а1Идие  е!  Гаи1ге  епгои1ёе  зиг  Гахе  д.е  Га1§иШе. 

Ье8  уаг1а11оп8  (1е  ГЬит1(111ё  (1е  Га1г  Гоп1  уаг1ег  1а  1оп§иеиг  йи  сЬеуеи,  се  ди!  ргоVо^ие  1е 
(1ёр1асетеп1  6.е  Гах^иШе  (1еуап1  ип  са(1гап  ^гайиё  еп  роиг-сеп18  6.е  ГЬитМИё  ге1а11Уе.  Тои1е8  1е8 
р1ёсе8  тё1а1Идие8  (1е  1'Ьу§готё1ге  рог1еп1  ип  геуё1етеп1  ап11согго81!. 

В1теп81оп8  йе  ГЬу§готё1ге:  290  х  157  х  17  тт.  Ро1(18  йе  ГаррагеП:  250  §. 


НААКНТаЕОМЕТЕК  МВ-1 


Ва8  НаагЬудготе1ег  МВ-1  181  гиг  Меззипд  (1ег  ге1а11уеп  ЬиИГеисЫе  \у1п1ег8  1п  6.еп  Огепгеп 
уоп  30  Ь18  100  %  ш  те1;еого1о§18сЬеп  81а11опеп  ЬезИтт!. 

Ваз  Ну§готе1ег  капп  еЬеп!а118  1п  1п(1из1.г1еап1а^еп,  ЬаЬога1опеп  ип(1  Ьа^еггаитеп  уег\уеп(1е1 
\^ег(1еп. 

А18  Аи{паЬте1еП  (1е8  Ну§готе1ег8  (11еп1  е1п  Ье8оп(1ег8  ргараг1ег1е8  (еп1!еие1ез)  Нааг,  с1аз  т11 
(1ет  е1пеп  Еп(1е  аи!  (1ет  Ме1а11гаЬтеп,  тН  с1ет  ап(1егеп  —  аи!  (1ег  2е1§егасЬ8е  Ье(е&1щ1  [81. 

01е  (1игсЬ  Ап<1егип§  (^е^  гв1а11уеп  ЬиП^еисЫе  Ьегуог^ешЬпо  Нааг1ап§епап<1егип§  \у1г(1  аиГ  с1еп 
Ну§готе1ег2е1§ег  йЬег1га§еп,  ёег  зхсЬ  1т  УегЬаИшз  гиг  8ка1а  уегзсЫеЫ  ипс1  (11е  ге1а11уе  ЬиГ1!еисЬ1.е 
ш  Ргогеп^еп  ап2е1д1.  АИе  Ме1аШе11е  йез  Оега18  ЬаЬеп  Ко818сЬи12. 

ЛЬтеззипдеп:  290  х  157  х  17  тт.  Ое\у1сМ:  250^. 


ШОВОМЕТВО  ВЕ  РЕЬО  МВ-1 


81гуе  рага  тесИг  еп  1о8  оЬ8егуа1ог1о8  те1еого16§1со8,  еп  1пу1егпо,  1а  Ьитес1а(1  ге1а11уа  йе!  а1ге 
еп1ге  1о8  ИтНез  (1е  30  а  100  %. 

Ез^е  Ы^г6те1го  рие(1е  етр1еаг8е  1атЫёп  еп  ш81;а1ас1опе8  т(1из1г1а1е8, 1аЬога1ог1оз  у  а1тасепе8. 

81гуе  еп  ё1  (1е  гесер1ог  ип  ре1о  йе8еп§га8а(1о  рог  ип  ргосе(11т1еп1о  е8рес1а1,  Гцо  рог  ипо  (1е  зиз 
ех1гето8  а1  тагсо  (1е1  арага1о  у  рог  е1  о1го  а1  с^е  с1е  1а  а^и^а  ш(11са(1ога. 

Ьаз  уапасюпез  (1е  1оп§11ис1  с1е1  ре1о,  с1еЫс1а8  а  1а8  о8с11ас1опе8  (1е  1а  1ште(1а(1  ге1а11уа  (1е1  а1ге 
зе  1гап8т11еп  а  1а  а§и]а,  дие  8е  тиеуе  рог  1а  е8са1а  е  т(Л1са  е1  рогсеп1а]е  с1е  Ьитес1ас1  (1е1  а1ге. 
Тойаз  1а8  раг1е8  те^аИсаз  (1е1  арага1о  е81ап  гесиЫег1аз  6.е  та1епа1  по  согго81Ые. 

В1тепз1опез:  290  х  157  х  17  тт.  Резо:  250^. 
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ГИГРОМЕТР  волосной  в  круглой  оправе  мвк 


Гигрометр  в  круглой  оправе  МВК  предназначен  для  измерения  относительной  влажности 
воздуха  в  пределах  от  30  до  100%  и  применяется  в  складских  помещениях  и  промышленных 
установках. 

Приемной  частью  гигрометра  служат  два  пучка  волос,  последовательно  соединенных  между 
собой  через  рычаг.  Пучок  волос  при  помощи  передаточного  механизма  связан  со  стрелкой 
прибора. 

Изменение  длины  волос,  вызываемое  изменением  относительной  влажности  воздуха,  пере- 
дается стрелке  гигрометра,  которая,  перемещаясь  относительно  шкалы,  указывает  относитель- 
ную влажность  воздуха  в  процентах. 

Размеры  прибора  —  0  121  х  35  мм.  Вес  —  250  г. 


НАШ  нтокомЕТЕК  ш  А  ко^N^  могэт  мвк 


ТЬе  мвк  Нудготе1ег  18  и8е(1  1о  теазиге  1Ье  ге1а11уе  ЬитхсШу  оГ  гЬе  а1г  \у11Ып  а  гап^е  оГ  30 
1о  100  %  1П  \уагеЬои8е8  апс1  1П(1и81г1а1  р1ап18. 

ТЬе  Ьит1Й11у-8еп8Н1уе  е1етеп1  о^  1Ье  Ну§готе1ег  соп81818  оГ  1\Vо  1и1'18  о!"  Ьахг  1п1;егсоппес1е(1 
1п  1ап(1ет  1Ьгои§Ь  а  1еуег.  ТЬе  1иГ*  о^  Ьахг  18  аНасЬес!  1о  1Ье  т(1ех  Ьап(1  о^  1Ье  т81гитеп1 1ЬгоидЬ  а 
1гап8т1881оп  шесЬашвт.  А  сЬап^е  1п  1Ье  ге1а11Уе  Ьит1(111у  оГ  1Ье  а1г  ех1еп(18  ог  соп1гас18  1Ье  Ьа1Г, 
ап(1,  88  а  гевиИ,  1Ье  1П(1ех  Ьап(1  8\уеер8  а1оп§  1Ье  8са1е  1П(11са11п8^  1Ье  регсеп1а^е  ге1а11Уе  ЬитШИу 
о/  1Ье  ап'. 

В1теп81оп8:  121  тт  (11а.  х  35  тт.  ^/е'щЪЬ  250  §. 
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НТеКОМЁТВЕ  А  СНЕУЕП,  А  МОNТ^I^Е  I^ОN^Е,  МОВЁЬЕ  мвк 

Ь'Ьу§готё1ге  МВК,  (1е81шё  й  теаигег  ГЬитШНё  гекНуе  (1е  Га1г  (1ап8  1е8  ИтНев  &е  30  й  100  %, 
681  иИИвё  с1ап8  1е8  ё1аЫ188етеп18  1пс1и81пе18  е!  йапб  1е8  еп1герб18. 

Ьа  рагИе  8еп81Ые  (1е  ГЬу§готё1ге  681  сопвШиёб  раг  йеих  тёсЬез  де  сЬеуеих  гёипхев  ^  1а  8и11е 
раг  ип  1еу1ег.  Е11е8  8оп1  Иёе8  а  Гах^иШе  6.е  ГаррагеП  раг  ип  шёсашвте  атрИГ1са1еиг. 

Ьез  уаг1а110П8  (1е  ГЬитхсШё  гекНуе  (1е  Гахг  тосНйеп!  1а  1оп§иеиг  йев  сЬеуеих,  се  ди!  ргоуодие 
1е  (1ёр1асетеп1  (1е  Га1диЩе  с1е  ГЬудготё1ге  (1еуап1  ип  сас1га11  ^га(1иё  еп  роиг-сеп18  (1'Ьит1(1Нё 
ге1а11уе. 

В1теп81оп8  ^е  ГаррагеП:  0  121  х  35  тт.  РоШв  (1е  ГаррагеП:  250^. 


НААКНТвЕОМЕТЕК  Ш  ЕГ1ЧВЕЕ  ЕЮТА881Ша   МВК 


Ва8  Нудготе1ег  МВК  181  гиг  Мезвип^  (1ег  ге1а11Уеп  ЬиГ1!еисЬ1е  1П  (1еп  Огепгеп  уоп  30  Ыв 
100  %  ЬевИтт!.  ипс1  шгс!  1П  Ьадеггаитеп  ип(1  1п(1и81г1еап1а§еп  уег\уепс1е1. 

А18  АиГпаЬте1е11  (1е8  Ну§готе1ег8  (11епеп  2\уе1  НаагЬй11(1е1,  (11е  ип1еге1пап(1ег  йЬег  ехпеп  НеЬе1 
1п  Ке1Ье  уегЬиЫеп  81пс1.  Ва8  НаагЬйп(1е1 181  т1ие18  0Ьег1,гадип§8тес11ап18ти8  тП  йеш  ЗсЬгехЬагт 
уегЬип(1еп. 

Вхе  (1игсЬ  Ап(1египд  (1ег  ге1а11уеп  ЬиН!еисЬ1е  ЬегуогдегиГепе  Нааг1ап§епап(1еги11§  \у1гс1  аи!"  с1еп 
Нудготе1ег2е1дег  йЬег1гадеп,  с1ег  81сЬ  1т  УегЬаИшв  гиг  8ка1а  уегвсЫеЫ  ипс1  (11е  ге1а11уе  ЬиЛГеисЫе 
1П  Рго2еп1еп  ап2е1^1. 

АЬтеввип^еп:  0  121  х  ЗЪ  тт.  ОешсЫ:  250^.    . 


ШеВОМЕТВО  ВЕ  РЕЬО  МВК  ЕN  МООТБВА  ВЕВОШ)А 


Е81а  (1е81ша(1о  а  тесИг  1а  Ьите(1а(1  ге1а11Уа  (1е1  а1ге  еп1ге  1о8  ИшНев  (1е  30  а  100%.  8е  етр1еа 
еп  а1тасепе8  е  т81а1ас1опе8  1П(1и81г1а1е8. 

81гуеп  <1е  гесер1ог  еп  е1  Ыдг6те1го  йоз  Ьасев  (1е  ре1о  етра1та(1о8  ипо  а  соп1тиас16п  (1е1  о1го 
рог  те(110  йе  ипа  ра1апса.  Ьо8  ре1о8,  а  ви  уе2,  е81ап  еп1а2а(1о8  соп  1а  ади^а  1П(11са(1ога  рог  тесНо 
(1е  ип  тесашвто  Ае  1гап8т1816п. 

Ьа8  уаг1ас1опе8  (1е  1а  1оп§Ни(1  йе  1о8  ре1о8,  (1еЫс1а8  а  1а8  о8сПас1опе8  йе  1а  Ьитейас!  ге1а11уа  (1е1 
а1ге,  ве  1гап8тНеп  а  1а  ади^а  (1е  1а  е8са1а,  дие  1п(11са  1а  Ьите(1а(1  ге1а11уа  (1е1  а1ге  еп  1ап1о8  рог  С1еп1о. 

В1теп81опе8:  0  121  х  ЗЪ  тт.  Рево:  250  §. 
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ПСИХРОМЕТР  АСПИРАЦИОННЫИ  МВ-4 


Психрометр  МВ-4  применяется  для  определения  температуры  и  влажности  воздуха  на 
гидрометеорологических  станциях,  а  также  в  экспедициях  и  лабораторных  условиях. 

Прибор  состоит  из  двух  ртутных  термометров,  укрепленных  в  металлической  оправе. 
Резервуары  термометров  находятся  внутри  защитных  трубок,  сообщающихся  общим  воздухо- 
проводом с  вентилятором.  Вентилятор  приводится  в  движение  заводным  механизмом,  помещен- 
ным в  головке  прибора.  Время  действия  механизма  8—10  минут.  Все  металлические  части  при- 
бора никелированы.  Влажность  воздуха  определяется  по  разности  показаний  термометров  с 
сухим  и  смоченным  резервуарами. 

Пределы  измерения  температуры  от  —31°  до  +50°  С  и  относительной  влажности  от  10  до 
100%.  Цена  наименьшего  деления  шкал  термометров  —  0,2°  С. 

Психрометр  поставляется  в  футляре  и  с  принадлежностями. 

Размеры  психрометра  —  0  90  х  418  мм.  Вес  прибора  —  1,1  кг. 

Термометры  к  психрометру  могут  поставляться  отдельно. 


А8РтАТI0N  Р8УСНЕ0МЕТЕК   МВ-4 


ТЬе  МВ-4  РзусЬготе^ег  18  изес!  1о  шеазиге  1Ье  1етрега1иге  ап(1  Ьпт1(111у  оГ  1Ье  а1г  а!  Ьу(1го- 
те1еого1од1са1  81а110П8,  а18о  Ьу  ехре(1и10П8  апд  1П  1аЬога1ог1е8. 

ТЬе  1п81гитеп1  сотрг18е8  1\уо  тегсигу  1Ьегтоте1ег8  йхес!  1п  а  те1.а1  тоип1.  ТЬе  ЬиШз  оГ  1Ье 
1Ьегтоте1ег8  аге  аггап^е(1  1п81с1е  рго1ес11уе  1иЬе8  соттип1са11пд,  1Ьгои§Ь  а  соттоп  а1г  (1ис1, 
\у11Ь  а  Гап.  ТЬе  Гап  18  (1г1уеп  Ьу  а  8рпп§  то1ог  тоип1е(1  1п  1Ье  иррег  раг1  о!  1Ье  1п81гитеп1..ТЬе 
8ргш§  то1ог  луШ  гип  !ог  8—10  т1пи1е8  \уНЬои1  ге\У1П(11п§.  АН  те1а1  раг18  оГ  1Ье  1п81гитеп1  агс 
шскеТ  р1а1е(1.  ТЬе  а1г  ЬишШНу  18  (1е1егтте(1  Ьу  1Ье  сНЯегепсе  1п  1Ье  геа(11пд8  о1  1Ье  с1гу  ЬиШ 
1Ьегтоше1ег  апс1  1Ьо8е  оГ  1Ье  то181  Ьи1Ь  1Ьегтоте1ег. 

Кап^е  оГ  шеа8игетеп18: 1етрега1иге  Ггош  -31°  1о  -1-50°  С;  гекНуе  ЬитИНу  Ггош  10  1о  100  %. 
8та11е81  8са1е  (1т81оп  оГ  1Ьегтоте1ег8:  0.2°  С. 

ТЬе  Р8усЬготе1ег  18  ГигшзЬес!  1П  а  саггу1П^  сазе  луНЬ  ассе880Г1е8. 

01теп81оп8:  90  тт  (На.  X  418  тт.  \Уе1§Ы  1.1  /с^. 

ТЬегтоте1ег8  !ог  1Ье  Р8усЬготе1ег  аге  а18о  ауаНаЫе  8ерага1е1у. 
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Р8ТСНЕ0МЁТЕЕ  А  А8РГОАТI0N,  МОВЁЬЕ  МВ-4 

Ье  р8усЬготё1ге  МВ-4,  йевИпё  а  1а  тевиге  йе  1а  1етрёга1иге  е!  йе  ГЬит1(111ё  &е  Га1г,  ез! 
иНИвё  (1ап8 1е8  ро81е8  Ьу(1готё1ёого1од1дие8  а1п81  дие  (1ап8 1е8 1аЬога1о1ге8  е1  аи  соигв  (1е8  ехрёсИИопз. 

Ь'аррагеИ  ев!  сопзШиё  раг  йеих  1Ьегтотё1ге8  а  тегсиге  йхёз  &  Гш1ёг1еиг  (1'ипе  топ1иге  еп 
тё1а1.  Ьев  гё8егуо1Г8  (1е8  1Ьегтотё1ге8  8оп1  рго1ё§ё8  раг  с[е8  1иЬе8  (1е  §аг(1е,  соттип1диап1  раг  ип 
сопйиН  (1'а1г  соттип  ауес  1е  уепНЫеиг.  Ье  уеп111а1еиг  ев!  асИоппё  раг  ип  тоиуетеп!  (1'Ьог1о§ег1е 
топ1ё  (1ап8  1а  рагИе  вирёг1еиге  с1е  ГаррагеИ.  Вигёе  (1е  {опсИоппетеп!  (1и  тоиуетеп!  (1'Ьог1одег1е : 
(1е  8  а  10  тти1е8.  Тои!е8  1е8  р1ёсе8  тё1аШдие8  6.е  ГаррагеИ  8оп1  шске1ёе8.  ЬЪишМНё  6.е  Га1г  ев! 
(1ё!егт1пёе  (1'аргёв  1а  (111Тёгепсе  (1е8  1п(11са!1оп8  (1е8  !11егтотё!ге8  а  гёвегуохгв  вес  е!  тоиШё. 

Ыт1!е8  йе  тевигев  йе  1а  !етрёга!иге:  (1е  -31°  а  +50°  С;  ИшНев  <1е  тевигев  (1е  ГЬитИНё 
ге1а!1уе:  {1е  10  а  100%;  уа1еиг  (1е  1а  (1тв1оп  тштиш  6.е  ГёсЬеИе  !Ьегтотё!г1дие  —  0,2°  С.  Ье 
рвус11готё!ге  ев!  Иугё  ауес  ассеввохгев  е!  ё!и1. 

В1теп81оп8  (1е  ГаррагеП:  0  90  х  418  тт.  РоШв  (1е  ГаррагеИ:  1,1  к§. 

Вез  !11егтотё!ге8  йе  гесЬапде  реиуеп!  ё!ге  Иугёв  виг  (1етапс1е. 


А8РтАТIОN8Р8ТСНКОМЕТЕI^  МВ-4 


Вав  Р8усЬготе!ег  \у1г(1  1п  Ьу(1готе!еого1о§18сЬеп  8!а!1опеп,  8о\У1е  ш  Ехре(11!1опв-  ипй  ЬаЬо- 
1'о!огштуегЬа1!п18веп  гиг  Егт1!!1ипд  йег  Ьи{!!етрега!иг  ип(1  ЬиШеисЬ!е  уег\уеп(1е!. 

Ваз  Сгега!  Ье8!еЬ!  айв  глуе!  ^иеск8^1Ьег!Ье^тоте!е^п,  сИе  1пе1пег  Ме!а11!аввипд  Ье!е8!1§!8Ш(1. 
1)[е  ТЬегтоте!ег^е!аВе  Ьейпйеп  81сЬ  1т  Тппегп  уоп  8сЬи!2гоЬгеп,  (11е  (1игсЬ  е1пе  дете1п8ате 
Ьи!!1е1!ипд  т1!  йеш  Уеп!11а!ог  коттишгхегеп.  Вег  Уеп!11а!ог  \У1Г(1  йигсЬ  е1п  Аи!21еЬ\уегк  ап- 
де!г1еЬеп,  дав  1т  Сгега!екор!  ип!ег§еЬгасЬ!  1в!.  В1е  ЬаиГгех!  (1е8  Аи{21еЬ\\гегк8  Ье!га§!  8—10  тт. 
АПе  Ме!а11!е11е  (1е8  Оега!8  81п(1  уегтске!!.  Вхе  ЬиШеисМе  \^1г(1  аи8  йет  11п!ег8сЫе(1  2\У1ВсЬеп  йеп 
Ап2е1§еп  (1ег  ТЬегтоте!ег  т1!  ,,!госкепет"  ип(1  ,,Ье!еисЬ!е!ет"  Сте{аВ  (й.Ь.  т1!  Ве!еисЬ!ипд8- 
8!гитрГ)  егт1!!е1!. 

МеВЬеге1сЬе:  йег  Тетрега!иг  уоп  —31°  Ыз  +50°  С,  (1ег  ге1а11уеп  РеисМе  уоп  10  Ыв  100%. 
Вег  к1етв!е  Те11ипд8\уег!  йег  ТЬегтоте!ег8ка1еп:  0,2°  С. 

Вав  Р8усЬготе!ег  \у1г(1  1п  К1в!е  ипй  т1!  ХиЬеЬбг  деИе!ег!. 

АЬте88ипдеп:  0  90  х  418 /тгт.  Ое\^1сЬ!:  1,1  А;^. 

В1е  ТЬегтоте!ег  гит  РвусЬготе!ег  коппеп  верага!  ^еИеГег!  \уег(1еп. 


ШОЕОМЕТКО  (Р81СК0МЕТЕ0)  ВЕ  А8РтАС10Н  МВ-4 

Е1  р81сг6те!го  МВ-4  ве  етр1еа  рага  тейхг  1а  !етрега!ига  у  1а  Ьитейас!  (1е1  а1ге  еп  1о8  оЬвег- 
уа!ог1о8  Ы(1го-те!еого16д1со8,  ав!  сото  еп  ехре(11с1опе8  у  еп  е1  1аЬога!ог1о. 

Соп8!а  е1  арага!о  (1е  (Зов  !егт6те!го8  6.е  тегсипо  Г1]оз  а  ипа  топ!ига  те!аИса.  Ьоз  (Зерб81!о8 
(1е  1о8  !егт6те_!го8  е8!ап  (1еп!го  (1е  ипов  !иЬов  6.е  рго!есс16п,  дие  зе  сотипхсап  рог  ип  соп(1ис!о  (1е 
а1ге  сотйп  соп  уеп!11а(1ог.  Ез!е  ез  асс1опа(1о  рог  ип  тесатвто  6.е  сиег(1а  вНиайо  еп  1а  саЬега  6.е[ 
арага!о,  Е1  тесашзто  !1епе  сиег(1а  рага  8  6  10  т1пи!о8,  Тойав  1ав  раг!е8  те!аИсав  (1е1  арага!о  е8!ап 
тдие1а(1а8.  Ьа  Ьитейас!  (1е1  а1ге  зе  (1е!егт1па  рог  1а  {11{егепс1а  6.е  1ес!игаз  еп!ге  1о8  (1ов  !егт6те!гов, 
(1е  1оз  сиа1ев  ипо  !1епе  е1  (1ер6в1!о  зесо  у  е1  о!го,  ЬитесЗесШо. 

Оата  6.е  шев-шоп  6.е  !етрега!игаз:  с1е  —31°  а  +50°  С.  Оата  6.е  те(31с16п  йе  1а  Ьитес1а(1 
ге1а!1Уа:  йе  10  а  100%.  Уа1ог  йе  1а  (11У1В1бп  тепог  йе  1а  езса1а  (1е  1оз  !егт6те!гоз:  0,2°  С. 

Е1  р81сг6те!го  ве  еп!ге^а  еп  ип  ев!ис11е  у  ргоу18!о  6.е  !о(1ов  1о8  ассевог1о8. 

В1тепв1опе8:  0  90  х  418  тт.  Рево:  1,1  к§. 

Ьов  !егт6те!го8  рага  е1  рв1Сг6те!го  риейеп  8ит1т8!гаг8е  араг!е. 
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ОСАДКОМЕР  ТРЕТЬЯКОВА  0-1 

Осадкомер  Третьякова  0-1  служит  для  измерения  количества  выпавших  жидких  и  твердых 
осадков  за  некоторый  промежуток  времени. 

Прибор  применяется  для  работы  на  гидрометеорологических  станциях. 

Осадкомер  состоит  из  двух  металлических  приемных  сосудов,  выставляемых  посменно  для 
улавливания  осадков.  Для  предотвращения  выдувания  осадков  прибор  имеет  пластинчатую 
защиту,  состоящую  из  шестнадцати  пластин. 

Приемная  площадь  осадкомера  —  200  см^. 

Размер  в  собранном  виде  0  1040  х  650  мм.  Вес  —  12,5  кг. 


ТКЕТУАКОУ  РКЕСIРIТАТI0N8  ОАГОЕ  0-1 

ТЬе  0-1  Тге1уакоу  Ргсс1р11а110П8  Оаи§е  18  и8С(1  а!  Ьу(1готе1,еого1о§1са1  81а11оп8  1о  теазпге  1Ье 
^иап1^^у  о!  1^^и^(1  ап(1  8оИ{1  ргес1р11а110П8  оуег  а  с1еГш11е  1еп§1Ь  о1  Ите. 

ТЬе  Ргес1р11а11оп8  Оаи^е  соп81818  о^  1\уо  те1а1  гесер1ас1е8  ехрозес!  еасЬ  Гог  (1еГ1пНе  Ьп^ЬЬ  оГ 
Ите  1о  соПес!  1Ье  ргесхрИаНопз.  ТЬе  1П81гитеп1  18  йИей  \у11Ь  16  8ЫеИ1п§  р1а1е8  1о  ргеуеп!  1Ье 
ргес1риа11оп8  {гот  Ье1п§  Ыолуп  ои1. 

ТЬе  со11ес1т§  агеа  о^  1Ье  Ргес1р11а110П8  Оаи^е  18  200  зд.  ст. 

В1теп8шп8  !и11у  а88етЫе(1:  1040  тт  (11а.  х  650  тт.  \Уе1§Ы  12.5  А^. 


АРРАКЕХЬ  ТКЙТГАКОУ  РОГК  МЕ8ЦКЕ  ВЕ8  РКЙСIРIТАТI0N8, 

МОВЁЬЕ  0-1 


Ь'аррагеП  ТгёНакоу  0-1  зег!  а  тезигег  1е8  ргёс1р11а110П8  ИдиМсз  е!  8оИ(1е8  гесие11Ие8  аи  соиг8 
(1'ипе  рёпос1е  (1ё1егтшёе.  И  681  иНИзё  (1ап8  1е8  ро81:е8  Ьу(1^отё1ёо^о1о§^^ие8. 

Ь'аррагеИ  ез!  (1о1ё  с1е  йеих  гёс1р1еп18  тё1а1Идие8  8егуап1  аНегпаНуетеп!  а  гесиеНИг  1е8 
ргёс1р11а11оп8.  Ь'аррагеИ  сотрог1е  16  р1адие11е8  йезИпёез  а  ёуИег  1е8  рег1е8  йез  ргёс1р11а110П8 
гесиеНИез  раг  зоиШа^е. 

8ес11оп  с1'оиуег1иге  (1е  ГаррагеИ  —  200  ст^. 

01теп810П8  ^  Гё1а1  тоМё:  0  1040  х  650  тт.  РоШз  йе  ГаррагеП:  12,5  А^. 
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ШЕВЕК8СНЬА08МЕ88ЕК  0-1  КАСН  ТВЕТ^АКО\V 

Вег  Тге1]ако\У8сЬе  N^е(^е^8сЫа§8те^^8е^  0-1  181  гиг  Мезвипд  (1ег  т  е1пет  Ье811тт1еп  ХеНтаит 
§е!а11епеп  Меп^е  Йй881§ег  ипй  !е81ег  N^е(^е^8сЫа^е  ЬезИтт!. 

Ва8  1п81гитеп1  \У1гй  1т  те1еого1о§18сЬеп  81а11оп8Ье1г1еЬ  уеглуеп(1е1. 

Вег  К1е(1ег8сЫад8те88ег  Ье81еЫ  аиз  2\уе1  АиГГап^^еГаВеп  аи8  Ме1:а11,  (Не  аЬ'\уесЬ8е1п(1  гит 
Аи{!ап§еп  йет  N^е(^е^8сЫа§е  ехротег1  \уег(1еп.  11т  Лет  Негаи8\уе11еп  (1ег  N^ес^е^8сЫа§е  УоггиЬеи^еп, 
181  йа8  Оега!  т11  е1пет  аи8  16  Р1аиеп  Ье81еЬеп(1еп  Р]аиеп8сЬи1г  уег8еЬеп. 

АиГГап^йасЬе  (1е8  N^е(^е^8сЫа§8те88е^8 :  200  ст^. 

ЛЬтеззипдеп  пасЬ  2и8аттепЬаи:  0  1040  х  650  тт.  Сге\у1сЬ1:  12,5  А^. 


РШУЮ-МУОМЕТКО  ТКЕТГАКОУ  0-1 

» 

Е81е  арага1о  81гуе  рага  тесНг  1а  сапИйай  йе  ргес1р11,ас10пе8  ИдиМав  у  8б1Ма8  с1игап1е  ип 
{1е1егтша(1о  1ар8о  с1е  Нетро. 

8е  етр1еа  еп  1о8  оЬ8егуа1опо8  те1еого16^1С08, 

Соп81а  йе  (1о8  гес1р1еп1е8  те1аИсо8  гесер1оге8,  дие  ее  увп  роп1еп(1о  рог  1игпо  рага  гесо^ег  1а8 
ргес1р11ас1опе8.  Рага  еуНаг  1а  тегта  (1е  ё81а8  Ьа^о  1а  асс16п  (1е1  у1еп1о,  е1  арага1о  Непе  ипа  рго1есс1бп, 
дие  соп81а  йе  (11ес18ё18  рЫсав, 

Агеа  6.е  гесо^Ма  (1е1  арага1о:  200  ст^. 

В1теп81опе8  йе1  арага1о  агтайо:  0  1040  х  650  тт.  Ре8о:  12,5  А:^. 
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САМОПИСЕЦ  ДОЖДЯ  П-1 

Самописец  дождя  П-1  предназначен  для  измерения  и  регистрации  интенсивности  и  коли- 
чества выпадающих  в  жидком  виде  атмосферных  осадков. 

Приемной  частью  прибора  служит  дождемерный  сосуд  цилиндрической  формы  с  приемной 
площадью  в  500  см^. 

Жидкие  осадки,  стекая  из  дождемерного  сосуда  в  специальную  поплавковую  камеру,  вы- 
зывают вертикальное  перемещение  поплавка  и  жестко  связанной  с  ним  стрелки  с  пером.  Запись 
осадков  осуществляется  на  специальной  ленте,  надетой  на  барабан  часового  механизма. 

Прибор  может  регистрировать  осадки  любой  продолжительности,  так  как  при  заполнении 
водой  поплавковой  камеры  вода  автоматически  сливается  через  сифон. 

На  приборе  устанавливается  барабан  с  часовым  механизмом  с  продол?кительностью  завода 
180  часов.  Полный  оборот  барабана  осуществляется  за  26  часов.  Точность  хода  часов  за  сутки 
±5  минут.  Цена  деления  ленты  —  0,1  мм  выпавших  осадков. 

Прибор  смонтирован  в  металлическом  корпусе  цилиндрической  формы. 

Размеры  прибора  -  0  400,  высота  —  1350  мм.  Вес  —  25  кг. 

Самописцы  дождя  поставляются  с  годовым  запасом  ленты  (200  шт.),  двумя  запасными 
сифонами,  двумя  перьями  и  флаконом  специальных  чернил. 

За  отдельную  плату  могут  быть  поставлены  запасные  барабаны  с  часовыми  механизмами. 


ЕАШ  КЕСОКВЕЕ  П-1 


ТЬе  П-1  Ка1п  Кесогйег  18  и8е(1  1о  теазиге  ап(1  гесогд  1Ье  га1е  ап(1  диапШу  оГ  йиМ  ргес1р1- 
1а11оп8. 

ТЬе  теазипп^  раг1  о!  1Ье  1П81гитеп1  18  а  гаш  §аид1П^  суИпдг1са1  гесер1ас1е  \у11Ь  а  соПесИп^ 
агеа  оГ  500  8д.  ст. 

ТЬе  Иди1(1  ргес1р11а110П8  (1га1П1П^  (1о\уп  !гот  1Ье  га1П  §аи§1П§  гесер1ас1е  1п1о  а  8рес1а1  йоа! 
сЬашЬег  саизе  1Ье  йоа!  1о  тоуе  уегИсаИу  апс!  1Ьи8  а18о  1Ье  1п{1ех  Ьап5  ап(1  репг1§1(11у  соппес1е(1 1о  1Ье 
йоа1.  ТЬе  ргес1р11а110П8  аге  гесог(1е(1  оп  а  зрес1а1  сЬаг1:  \Уоип(1  оп  а  (1гит  (1г1уеп  Ьу  а  с1оск  тоуетеп!. 

ТЬе  1пз1гитеп1  сап  гесог(1  ргес1р11а110П8  оуег  апу  1епд1Ь  о!  Ите,  аз  1Ье  \уа1ег  13  аи1ота11са11у 
<1га1пе(1  а\уау  1Ьгои§Ь  а  зурЬоп  \уЬеп  1Ье  Доа!  сЬатЬег  18  {и11. 
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ТЬе  йгиш  с1оск  тоуетеп!  геди1ге8  ге\У1П(11П§  еуегу  180  Ьоигв.  Опе  сотр1е1е  геуоЫНоп  оГ  1Ье 
(1гит  18  еди1уа1еп1 1о  26  Ьоигв.  Ассигасу  оГ  1Ье  с1оск  тоуетеп! :  1о  \уНЫп  ±  5  тши1е8  рег  24  Ьоиг8. 

ТЬе  1П81,гитеп1,  18  тоип1е(1  1П  а  гоип(1  те1а1  саве.  Опе  8са1е  (11у181оп  оГ  1Ье  сЬаг!  18  еди1уа1еп1 
1о  0.1  тт  о!  ргес1р11а11оп8. 

В1теп810П8  о!  111е  1П81гитеп1:  400  тт  (На.,  Ье1§Ь1  1350  тт.  \Уе1^111  25  к§. 

ТЬе  П-1  Ка1п  Кесо^(^е^  18  !игт8Ье(1  \уНЬ  а  уеаг'в  8ирр1у  оГ  рарег  сЬаг18  (200  сЬаНв),  1луо  враге 
вурЬопв,  1\У0  репв  апй  а  ЬоШе  о!  врес1а1  1пк. 

8раге  с1оск  тоуетеп18  хуНЬ  йгишв  аге  ауаНаЫе  ех1га. 


РШУЮОКАРНЕ,  МОВЁЬЕ  П-1 

Ье  р1иу1о§гарЬе  П-1  вег1  а  тевигег  е!  а  епге§181гег  1е8  ргёс1р11а110П8  а1то8рЬёг1дие8  1^^и^{1е8. 

Ьа  рагИе  гёсер1г1се  йе  ГаррагеИ  е81  сопвШиёе  раг  ип  суИпйге  р]иу1отё1г1дие  с1е  500  ст^ 
(1'оиуег1иге. 

Ьев  ргёс1р11а11оп8  1^^и^(1ев  8'ёсои1ап1  (1и  гёс1р1еп1  р1иу^отё^^^^ие  рёпё1геп1  йапв  ипе  сЬатЬге 
8рёс1а1е  а  йоНеиг  е1  ргоуодиеп1  1е8  (1ёр1асетеп18  уегИсаих  й'ип  ПоНеиг  е1  (1'ип  81у1е  тиш  (1'ипе 
р1ите  пдМетеп!  Иёе  а  се  (1егшег. 

Ь'епгед181гетеп1  (1е8  ргёс1р11а11оп8  ве  Га11  виг  ипе  ГеиШе  йе  рар1ег  ^гайиё,  епгои1ёе  виг  ип 
суИпйге  й  шоиуетеп!  (1'Ьог1о§ег1е, 

Ь'аррагеИ  реи!  епгед181гег  1е8  ргёс1р11а110П8  (1'ипе  (1игёе  НИтИёе,  саг  аргёв  1е  гетрИзваде  6.е  1а 
сЬатЬге  ^  йоНеиг  сеИе  (1егшёге  ев1  уМапдёе  аи1ота11диетеп1  раг  ип  81рЬоп. 

Ье  суИпйге  к  тоиуетеп!  (1'Ьог1о§ег1е  (1е  ГаррагеН  а  ипе  гёвегуе  (1е  тагсЬе  6.е  180  Ьеигев. 

Ьа  с1игёе  сотр1ё1е  (1'ипе  гёуо1и110п  (1и  суИп(1ге  ев!  с1е  26  Ьеигев,  Ьа  тагсЬе  (1шгпе  (1и  шоиуетеп! 
(1'Ьог1о§ег1е  ез!  (1е  ±  5  т1пи1е8. 

Ь'аррагеИ  ев!  Иугё  еп  ЬаИ  тё^а11^^ие,  6.е  !огте  су1^п(1г^^ие.  11пе  (11у181оп  (1и  рар1ег  §га(1иё 
согге8роп(1  а  0,1  тт  в.е  ргёс1р11а11оп8  гесиеНИев. 

В1теп81опв  <\е  Гарраге!!:  0  400  тт;  Ьаи1еиг  1350  тт.  РоМв  (1е  ГаррагеН:  25  А:^. 

Ье  р1иУ10§гарЬе  П-1  ев1  Иугё  ауес  ипе  ргоУ1в1оп  аппиеИе  6.е  рар1ег  §га(1иё  (200  !еи111е8),  (1еих 
В1рЬоп8  <1е  гесЬап^е,  (1еих  р1итев  еЬ  ип  йасоп  (1'епсге  врёс1а1е. 

Ьев  тоиуетеп18  (1'Ьог1о§ег1е  (1е  гесЬапде  ауес  суИпйгев  епге§181геиг8  воп!  Иугёв  виг  (1етап(1е 
тоуеппап!  ип  вирр1ётеп1  (1е  рг1х. 


КЕвЕN8СНЕЕIВЕI^  П-1 


Вег  Кедеп8сЬге1Ьег  П-1  181  2иг  Меввип^  ип(1  Ке§181г1егип§  (1ег  1п1еп811а1  ип(1  Меп^е  Йй8в1^ег 
N^е(^е^8сЫа§е  ЬевИтт!. 

А1в  Аи{!ап^1е11  йез  1пв1гитеп1в  (11еп1  е1п  2у1т(1п8сЬев  Ке^ептеВ^е^аб  тН  е1пег  АиГГап^йасЬе 
уоп  500  ст^. 

Ые  Ййвв1^еп  N^е(^ег8сЫаде  Й1еВеп  аиз  (1ет  Ке§ептеВ§е!а.13  1п  дав  8сЬ\у1ттег2е!аВ  ип(1  ги1еп 
е1пе  Уег11ка1уег8сЫеЬип^  (1е8  8сЬ\У1ттег8  ип(1  (1е8  тН  1Ьт  в1агг  уегЬи11(1епеп  2е1^ег8  тН  8сЬге1Ь- 
^еАе^  Ьегуог. 

В1е  Кед1в1г1егип§  6.ег  N^е(^е^всЫа§е  егГо1§1  аиГ  е1пет  Ье8оп(1егеп,  аи{  (11е  Тготте!  е1пе8  1]Ьг- 
хуегкв  ^евсЬоЬепеп,  8сЬге1Ь81ге1!еп. 

Оав  1пв1гитеп1  капп  К1е(1ег8сЫа§е  уоп  ЬеИеЫдег  Ваиег  ге§1в1г1егеп,  (1а  Ье!  РйПипд  (1ев 
8сЬ\У1ттег^е{а6ев  (1а8  \Уа88ег  веШвИаН^  аЬдеЬеЬег1  \у1г(1. 

АиГ  (1ет  1п81гитеп1  \у1г(1  еше  Кед181г1ег1готте1  тН  ЫЬгхуегк  аиГ§ев1е111,  (1е8веп  ЬаиГгеН 
180  ЗЫ.  Ье1гад1.  Ып  уоИег  Тготте1ит1аи!  етЫ§1  1п  26  ^1(1.  В1е  Оап§депаи1§ке11  (1ег  Шг  Ье1га§1 
±  5  Мт.  рго  Та^.  Вег  Те11ип^8\уег1  (1е8  8сЬге1Ь81ге1Гепв  Ье1га§1  0,1  тт  §еГа11епег  К1е(1ег8сЫа§е. 

Вав  1п81гитеп1  181  1п  е1пет  Ме1а112у1т(1ег§еЬаи8е  топ11ег1. 

АЬтеввип^еп  (1ев  1пв1гитеп18:  0  400  тт,  НоЬе  —  1350  тт.  Ое\У1сЬ1:  25  А:^. 

В1е  Ке§еп8сЬге1Ьег  \уег(1еп  тИ  е1пет  1аЬге8Уогга1  ап  81:ге1{еп  (200  81йск),  2\уе1  Егва12ЬеЬегп, 
2\уе1  8сЬге1Ь^е(1егп  ип(1  е1пег  ИазсЬе  8ре21аи1п1е  §еИе!ег1. 

Ое^еп  8оп(1егЬе2аЫип§  \уег(1еп  Ег8а121готте1п  шН  1]Ьг\^егкеп  ^еИеГег!. 
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РШУЮОЕАГО  П-1 


Е81а  (1е811па(1о  а  тесИг  у  гед181гаг  1а  1п1еп8Ша(1  у  сап1Ша(1  ^е  1а8  ргес1р11ас1опе8  а1то8Гёг1са8 
11ди1(1а8. 

81гуе  (1е  гесер1ог  еп  е1  арага1о  ипа  уа81]а  р1иу1отё1г1са  сШпйгхса  соп  ип  агеа  с1е  гесо^Ма  бе 
500  ст\ 

Ьа8  ргес1р11ас1опе8  1^^и^(^а8  саеп  (1е  1а  уа81]а  р1иУ1отё1пса  а  ипа  сатага  е8рес1а1  соп  йо1а(1ог, 
у  ргоуосап  е1  с[е8р1а2ат1еп1о  уег11са1  (1е  е81е  йШто  у  йе  1а  а§и]а  соп  р1ит111а  ипМа  а  ё1. 

Ьа  сигуа  с1е  ргес1р11ас1опе8  зе  гед181га  еп  ипа  С1п1а  е8рес1а1,  епго11а(1а  еп  е!  1атЬог  6.е\  тесап18то 
6.е  ге1о]епа.  Е1  арага1о  риейе  гед181гаг  ргес1р11ас10пе8  бе  сиа1ди1ег  {1игас1бп,  уа  дие  сиап(1о  ее  Непа 
1а  сатага  (1е1  йо1а(1ог,  ё81а  уие1уе  а  уас1аг8е  аи1ота11сатеп1е  рог  тесНо  6.е  ип  81!6п. 

Е1  арага1о  Пеуа  ип  1атЬог  соп  тесашвто  йе  ге1о]'ег1а  соп  сиег(1а  рага  180  Ьога8.  Е1  1атЬог 
ба  ипа  уиеИа  еп1ега  еп  26  Ьога8.  Ьа  ргес1816п  (1е1  тесаш8то  йе  ге1о]*ег1а  е8  6.е  1Ь5т1пи1о8  еп 
24  Ьогаз.  Е1  уа1ог  бе  ипа  (11У181бп  с1е  1а  ст1а  68  бе  0,1  тт  бе  Ииуха. 

Е1  арага1о  е81а  топ1а(1о  еп  ип  сиегро  те1аИсо  с11тс1г1Со. 

01теп81опе8  <1е1  арага1о:  0  400;  аИига:  1350  тт.  Резо:  2Ъ  к§. 

Ьо8  р1иУ1бдга!о8  зе  еп1ге§ап  соп  с1п1а8  йе  гезегуа  рага  1  апо  (200  С1п1аз),  (1о8  81Гопе8  бе  герие81о, 
(1о8  р1ита8  у  ип  Ггазсо  соп  11п1а  езрес1а1. 

Ме(11ап1е  ра§о  8ир1етеп1аг1о  рие(1еп  8ит1п181гаг8е  1атЬогез  йе  герие81о  соп  тесашзтоз  бе 
ге1о]ег1а. 


55 


СНЕГОМЕР  весовой  ВС-43 


Снегомер  ВС-43  предназначен  для  определения  плотности  снегового  покрова  и  запаса  воды 
в  снеге  и  применяется  на  гидрометеорологических  станциях. 

Снегомер  состоит  из  полого  металлического  цилиндра  и  весов.  Высота  цилиндра  —  600  мм, 
приемная  площадь  цилиндра  —  50  см^. 

Цена  одного  деления  коромысла  весов  5  г,  что  соответствует  запасу  воды  в  снеге  слоем  в 
1  мм.  Оцифровка  каждого  десятого  деления  шкалы  дана  в  мм  запаса  воды  в  снеге. 

Все  металлические  детали  снегомера  имеют  антикоррозийное  покрытие. 

Размеры  снегомера,  уложенного  в  брезентовый  чехол,  —  700  х  160  х  120  Л1м.  Вес  —  3,5  кг. 


^^0^V  ТУЕЮНШа  ОАГОЕ  ВС-43 


ТЬе  ВС-43  8по\V  Оаще  18  ивес!  а!  Ьу(1готе1еого1о^1са1  81а110П8  1о  теазиге  1Ье  (1еп811у  оГ  а 
8поу^  {а11  апс1  1Ье  \уа1ег  соп1еп18  1П  1Ье  8по\V. 

ТЬе  8по\у  Оаи^е  соп81818  о1  а  Ьо11о\у  те1а1  су1ш(1ег  ап(1  а  Ьа1апсе.  Не1§Ы  оГ  ^Ье  су1т(1ег: 
600  тт;  соПесИп^  агеа  о!  1Ье  суИпйег:  50  вд.  ст.  и> ' 

ЕасЬ  8иЬ(1т81оп  о!  1Ье  Ьа1апсе  Ьеат  8са1е  соггезропйв  1о  5  §,  1Ы5  Ье[щ  еди1уа1еп1  1о  1Ье 
\уа1ег  соп1еп18  ш  1  тт  8по\V  !а11.  ЕасЬ  1еп1Ь  §га(1иа110П  18  питЬегей  1о  1П(11са1е  1п  тт  1Ье  соп1еп18 
о?  \Vа^е^  1п  1Ье  8по\V. 

АН  те1а1  раг18  оГ  1Ье  8по\у  Оаиде  аге  та(1е  согго81оп-ргооГ. 

В1теп81оп8  о!  1Ье  8по\V  Оаиге,  раскес!  ш  а  1аграи1т  8]1р-соуег:  700  X  160  х  120  тт.  У^ещЫ: 
3.5  к§. 
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^ЕN8IМЁТI^Е  А  NЕIеЕ,  МОВЁЬЕ  ВС-43 

Ье  (1еп81тё1ге  ВС-43  (1ё1егт1пе  1а  (1еп811ё  (1е  1а  соисЬе  с1е  пе1§е  а1П81  дие  1а  диапШё  с1е  8оп 
еаи  (1е  (и81оп;  11  е81  иНИзё  йапз  1е8  ро81е8  11у(^готё1ёо^о1о§^^ие8. 

Ь'аррагеИ  ез!  сопзШиё  раг  ипе  Ьа1апсе  гота1пе  е!  ип  суИп(1ге  тё1а1Ндие  сгеих.  Наи1еиг  йи 
суИп(1ге  —  600  тт^  зесИоп  (1'оиуег1иге  —  50  ст}. 

Ьа  уа1еиг  (1'ипе  (11у1810П  йи  Дёаи  (1е  1а  Ьа1апсе  ее!  (1е  5  ^,  се  ди!  ёдихуаи!  а  ипе  соисЬе  (1е  1  тт 
(1'еаи  (1е  !и810п.  Ьез  сЫйгез  рог1ё8  <1е  10  еп  10  зиг  1е8  {1тз1оп8  йе  ГёсЬеПе  зоп!  ехрптёз  еп  тт  (1е 
Ьаи1еиг  Й'еаи  йе  !и81оп. 

Тои1е8  1е8  р1ёсе8  тё^аШдиез  8оп1  рго1ё§ёе8  раг  ип  геуё1етеп1  ап11согго81Г. 

В1теп81оп8  (1е  ГаррагеП  агес  зоп  ё1ш  еп  §гоз8е  1о11е:  700  х  160  X  120  тт.  РоИз  (1е  ГаррагеИ: 
3,5  А:^. 


\VААаЕN8СНNЕЕМЕ88ЕЕ  ВС-43 


Вег  ЗсЬпеетеззег  ВС-43  181  гиг  ЕгтНИипд  (1ег  В1сЫе  йег  8сЬпее(1еске  ипй  (1ез  8сЬте12\уа88ег8 
(1т  ЗсЬпее  еп1Ьа11епег  \Уа8зегуогга1)  Ьез11тт1  ип(1  Гшйе!  т  Ьу(1готе1еого1о§18сЬеп  81а11опеп 
Уег\уеп<1ип§. 

Бег  ЗсЬпеетеззег  Ье81еЫ  аиз  етет  ЬоЫеп  Ме1а112уИп(1ег  ип(1  етег  \Уаа§е.  2у11п(1ег}1бЬе : 
600  тт,  АиГГап^йасЬе  йез  ХуИп(1ег8 :  50  ст'^. 

Вег  Те11ип§8\уег1  йез  "\УаадеЬа1кеп8  Ье1га§1  5  ^,  луаз  етег  8сЬте12\уа88егЬбЬе  уоп  1  тт 
еп18рг1сЫ.  01е  ВегШегиц^  ]е(1ег  геЬМеп  8ка1еп1е11ип§  181  1п  8сЬте12\уа8зегт1111те1ег  ап^е^еЬеп. 

8ат111сЬе  Ме1а111е11е  Зез  8сЬпеете88ег8  ЬаЬеп  Ко818сЬи12. 

АЬтеззип^еп  йез  8сЬпеете88ег8  т11  11Ьег2и§  аиз  Р1ап1е1пеп:  700  X  160  х  120  тт.  Ое\у1сЬ1: 
3,5  кц. 


ВЕК81МЕТЕ0  ВЕ  ШЕУЕ  ВС-43 


Е1  (1еп81те1го  ВС-43  е81а  йезИпайо  а  (1е1егт1паг  1а  (1епз1(1а(1  (1е  1а  сара  йе  шеуе  у  1а  сап11(1а(1 
(1е  а^иа  асити1а(1а  еп  е11а.  8е  етр1еа  еп  1о8  оЬ8егуа1опо8  те1еого16§1со8. 

Соп81а  е1  (1еп81те1го  йе  ип  с11т(1го  те1аИсо  Ьиесо  у  ипа  Ьазси1а.  Е1  сШпйго  Непе  600  тт  (1е 
аНига  у  50  ст^  йе  агеа  с1е  гесо^Ша. 

Е1  уа1ог  йе  ипа  (11у1816п  (1е1  Ьгаго  (1е  1а  Ьазсик  ез  (1е  5  ^,  1о  сиа1  еди1уа1е  а  ипа  сара  (1е  а§иа 
(1е  1  тт.  Е1  езрезог  (1е  1а  сара  (1е  а§иа  еди1уа1еп1е  герге8еп1а  1а  гезегуа  (1е  а^иа  соп1ет(1а  еп  1а 
шеуе.  Ьаз  с1Ггаз  (1е  1а  езса1а  1п(11сап  т1Ите1гоз  {1е  гезегуа  с1е  а^иа. 

То(1аз  1а8  р1е2а8  те1а11са8  с1е1  <^еп31те1го  е81ап  рго1ед1(1аз  соп1га  1а  согго816п. 

В1теп81опез  (1е1  (1еп81те1го  §иаг(1а(1о  еп  ипа  !ипс1а  (1е  1опа:  700  X  160  х  120  тт.  Резо:  3,5  к^. 
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ТЕРМОМЕТРЫ  ПОЧВЕННЫЕ  ВЫТЯЖНЫЕ  ТПВ-50 

Термометры  почвенные  вытяжные  ТПВ-50  предназначены  для  измерения  температуры  почвы 
в  пределах  от  — 10°  до  +40°  С  на  глубинах  от  20  до  320  см.  Термометры  почвенные  вытяжные 
поставляются  двух  типов:  с  длиной  надземной  части  40  еж  и  с  длиной  надземной  части  100  ел. 

Комплект  каждого  типа  термометров  состоит  из  5  или  8  термометров.  Температура  почвы 
измеряется  ртутным  термометром,  помещенным  в  оправу,  которая  укрепляется  на  конце  круг- 
лого деревянного  стержня,  с  помощью  которого  термометр  устанавливается  на  заданной  глу- 
бине внутри  эбонитовой  или  винипластовой  трубы. 

В  каждый  комплект  входит  набор  эбонитовых  труб  и  деревянных  стержней  с  термометрами 
в  оправах.  Различная  длина  их  обеспечивает  измерение  температуры  почвы  на  разных  глубинах : 
для  комплекта  из  пяти  термометров  на  глубине  0,2;  0,4;  0,8;  1,6;  и  3,2  м  и  для  комплекта  из 
восьми  термометров  —  на  глубине  0,2;  0,4;  0,6;  0,8;  1,2;  1,6;  2,4  и  3,2  м. 

Каждый  комплект  снабжается  запасными  ртутными  термометрами  в  оправах. 


801Ь  ТНЕВМ0МЕТЕК8  ТПВ-50 

ТЬе  ТПВ-50  ТЬегтоте1ег8  аге  ивей  1,0  теазиге  1Ье  зоИ  1етрега1иге  1п  Иле  гап^е  Ггот  — 10° 
1о  -1-40°  С  а1  а  (1ер1Ь  Ггот  20  1о  320  ст.  ТЬе  ТЬегтоте1ег8  аге  ауаНаЫе  ш  1\уо  1уре8:  \у11Ь  (,Ье 
оуег^гоипй  раг1  40  ог  100  ст  1опд. 

ТЬе  сотр1е1е  ои1Г11  о!  еасЬ  1уре  соп81818  оГ  5  ог  8  1Ьегтоте1ег8.  ТЬе  8011 1етрега1иге  18  теазигес! 
Ьу  теап8  о!  а  тегсигу  1Ьегтоте1ег  аггапдес!  1п  а  тоип1  1Ьа1  18  Га81епес1  1о  1Ье  епй  о(  а  гоипс! 
луоойеп  го(1 ;  1Ы8  18  1о  регтИ  1Ье  1Ьегтоте1ег  1о  Ье  р1асес1  аЬ  1Ье  геди1ге(1  (1ер1Ь  1П81(1е  ап  еЬош1е 
ог  У1пу1  р1ре. 

ЕасЬ  ои1Г11  сотрг18е8  а  8е1  о!  еЬопНе  р1ре8  апй  \Уоо(1еп  гойв  \уНЬ  1Ьегтоте1ег8  1п  тоип18. 
ТЬе1г  (ИЯегеп!  1еп§1Ь  епаЫев  1о  теавиге  1Ье  8о11  1етрега1иге  а!  уаг1ои8  (1ер1Ь8:  Ьу  теапв  оГ  1Ье 
5-1;Ьегтоте1ег  ои1Г11  а1  с1ер1Ь8  о?  0.2,  0.4,  0.8,  1.6,  апй  3.2  т;  Ьу  теап8  о^  1Ье  8-1Ьегтоте1ег  ои1й1 
а!  (1ер1Ь  о!  0.2,  0.4,  0.6,  0.8,  12,  1.6,  2.4,  ап(1  3.2  т. 

ЕасЬ  ои1Г11  18  !игш8Ье(1  чуНЬ  враге  тегсигу  1Ьегтоте1ег8  1п  тоип1;8. 
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ТНЕКМ0МЁТВЕ8  РОГЕ  МЕ8ГВЕ  ВЕ  ЬА  ТЕМРЁЕАТГКЕ  ВГ  80Ь, 

МОВЁЬЕ  ТПВ-50 

• 

Ье8  1Ьегтотё1ге8  ТПВ-50  8оп1  (1е811пё8  ^  тезигег  1а  1етрёга1иге  (1и  8о1  еп1ге  -  10°  е1  +40°  С 
а  (1е8  рго!оп(1еиг8  (1е  20  а  320  ст.  118  8оп1  !аЬг1диё8  еп  йеих  1уре8:  а  рагИе  ётег§еп1е  (1е  40  ст  е1 
а  рагИе  ётег§еп1е  (1е  100  ст  (1е  1оп§;иеиг. 

СЬадие  ]еи  сотргепс!  5  ои  8 1Ьегтотё1гР8.  Роиг  те8игег  1а  1етрёга1иге  (1и  8о1  оп  р1асе  ип 
1Ьегтотё1ге  (1ап8  ипе  топ1иге  йхёе  аи  Ьои!  (1'ипе  1ще  гопс1е  (1е  Ьо18.  Оп  ГепГопсе  епзиНе  (1ап8  1е 
8о1  а  1а  рго^опйеиг  ге^и^8е  ауес  ипе  §ате  1иЬи1а1ге  еп  ёЬопИе  ои  гёзхпе  у1пуИдие. 

СЬадие  зеи  сотргепй  ип  епзетЫе  (1е  1иЬе8  й'ёЬопИе  е1  (1е  И^ез  (1е  Ьо18  тиш8  (1е  1ЬегтотёЬге8 
ауес  1еиг8  топ1иге8.  Се8  И^ез  йе  (111!ёгеп1е8  1оп§иеиг8  регтеНеп!  (1е  тезигег  1а  1етрёга1иге  (1и  8о1 
а  (1е8  ргоГоп(1еиг8  уапёез:  роиг  ип  ]еи  (1е  5  1Ьегтотё1ге8  й  0,2;  0,4;  0,8;  1,6  е1  3,2  т\  роиг  ип  ^еи 
ае  8  1Ьегтотё1ге8  а  0,2;  0,4;  0,6;  0,8;  1,2;  1,6;  2,4  е!  3,2  т. 

СЬадие  зеи  е81  Иугё  ауес  ^Ьегтотё^^е8  а  тегсиге  (1е  гесЬап^е. 


НЕВАГ821ЕНВАКЕ  ЕВВВОВЕОТНЕВМОМЕТЕВ  ТПВ-50 

В1е  ТЬегтоте1ег  ТПВ-50  8Ш(1  гиг  Ме88ипд  (1ег  Ег(1Ьоаеп1етрега1иг  т  ёеп  Огепгеп  уоп  —  10° 
Ы8  +40°  С  1п  Т1е!еп  уоп  20  Ыз  320  ст  ЬезИтт!.  016  ТЬегтоте1ег  \уег(1еп  1П  2\уе1  Туреп  §еИеГег1: 
Ье1  (1ег  е1пеп  га§1  (1ег  0Ьег1е11  40  ст  йЬег  (1ег  ЕгйоЬегПасЬе  Ьегаив,  Ье1  (1ег  апйегеп  —  100  ст. 

Бег  8а12  ^еЗег  ТЬегтоте1ег1уре  Ье81еЫ  аиз  5  о(1ег  8  ТЬегтоте1егп.  В1е  Ег(1Ьо(1еп1етрега1иг 
\у1га  т1ие18  ехпез  ^иеск8^1Ьег^Ье^тоте1е^8  ^етеззеп,  (1е88еп  Е1п!а88ип§  ат  Еп(1е  е1пег  гипйеп 
Но1281апде  Ье^езИд!  \у1г(1.  МП  НИГе  (Иезег  Но1281ап§е  \V^^(^  (1а8  ТЬегтоте1ег  1п  уог§е§;еЬепег  Т1е(е 
1т  Тппегеп  е1пе8  КоЬгз  аиз  НагЦитт1  о(1ег  Уту1кип81Ьаг2  ап^еЬгасЫ. 

2и  зе(1ег  Ые!егип§  §еЬбг1  е1п  8а12  Наг1^итт1гбЬгеп  ип(1  Но1281ап§еп  шП  ТЬегтоте1егп  1п 
Е1п1а88ип§еп.  1Ьге  уег8сЫе(1епе  Ьап^е  егшбдИсЬ!  (11е  Ме88ип§^  (1ег  Ег5Ьо(1еп1етрега1иг  1п  уег- 
8сЫе(1епеп  Т1е!еп:  Шг  йеп  аиз  5  ТЬегтоте1егп  Ье81еЬеп<1еп  8а12  ш  Т1еГеп  уоп  0,2;  0,4;  0,8;  1,6 
ип(1  3,2  т  ип(1  !йг  (1еп  аиз  8  ТЬегтоте1егп  Ье81еЬепеп  8а12  ш  Т1е!еп  уоп  0,2;  0,4;  0,6;  0,8;  1,2; 
1,6;  2,4  ипа  3,2  т. 

Яейег  8а12  181  тП  Е^8а^2-^иеск8^1Ье^^Ье^тоте1е^п  ш  ЕшГа88ип§  уегзеЬеп. 


ТЕВМОМЕТВ08.80КВА8  РАВА  ТЕВВЕК08  ТПВ-50 

Ьо8  1егт6те1го8  ТПВ-50  е81ап  аезИпайоз  а  тейхг  1а  1етрега1ига  (1е1  1еггепо  еп1ге  1о8  ИтНез 
(1е  —  10°  а  +40°  С  а  рго!ип(11(1а(1е8  (1е  20  а  320  ст.  8е  8ит1п181гап  <1о8  Проз  &е  ез1о8  1егт6те1.го8 : 
ООП  40  у  соп  100  ст  рог  епс1та  (1е1  п1уе1  (1е1  8ие1о  ге8рес11уатеп1е. 

Е1  зие^о  (1е  1егт6те1гоз  (1е  са(1а  Про  соп81а  {1е  5  о  <1е  8  1егт6те1го8.  Ьа  1етрега1ига  (1е1 1еггепо 
ее  т1(1е  соп  ип  1егт6те1го  (1е  тегсиг1о,  ^ие  зе  Гх^а  еп  е1  ех1гето  (1е  ипа  уапПа  ге(1оп(1а  (1е  тайега; 
соп  ауи(1а  (1е  ез1а  уапПа,  е1  1егт6те1го  зе  зНйа  а  1а  рго{ип(11с1а(1  гедиегШа  (1еп1го  йе  ип  1иЬо  (1е 
еЬоп11а  о  (1е  раз1а  у1п111са. 

Еп  са(1а  ^иедо  еп1га  ип  зигПйо  (1е  1иЬоз  с1е  еЬопПа  у  ее  уапПаз  (1е  тайега  соп  1егт6те1го8  еп 
8и8  согге8ропЙ1еп1е8  топ1игаз.  Ьаз  (11!егеп1ез  1оп§Ни(1е8  йе  е81а8  р1е2аз  регтНеп  те(11г  1а  1етрега- 
1ига  с1е1  1еггепо  а  (11!егеп1ез  ргоГип^Иайез:  0,2;  0,4;  0,8;  1,6  у  3,2  т  рага  1о8  ^ие^оз  (1е  5  1егт6- 
те1гоз;  у  0,2;  0,4;  0,6;  0,8;  1,2;  1,6;  2,4  у  3,2  т  рага  е1  ^ие^о  (1е  8  1егт6те1го8. 

Са(1а  ]ие§о  Пеуа  1егт6те1го8  ее  гезегуа  соп  зиз  топ1игаз. 
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ЭЛЕКТРОТЕРМОМЕТР  АМ-2 


Электротермометр  АМ-2  предназначен  для  дистанционного  измерения  температуры  почвы 
и  применяется  на  сети  агрометеорологических  станций. 

Действие  электрического  термометра  сопротивления  основано  на  свойстве  металлических 
проводников  изменять  свое  сопротивление  в  зависимости  от  изменения  температуры  среды, 
в  которой  находится  проводник. 

Электротермометр  состоит  из  датчика  и  пульта.  Датчик  представляет  собой  электрический 
термометр  сопротивления  с  обмоткой  из  медного  изолированного  провода,  который  соединяется 
с  измерительным  пультом  двухжильным  кабелем.  Термометр  сопротивления  имеет  герметиче- 
ский медный  кожух.  Пульт  состоит  из  неуравновешенного  измерительного  моста  сопротивлений, 
указывающего  магнито-электрического  прибора  (микроамперметр  типа  М-24),  включаемого  в 
одну  из  диагоналей  моста,  батареи  сухих  элементов  (типа  1-КС-У-З  или  1-КС-Х-З),  служащей 
для  электропитания  моста,  и  устройства  для  управления  работой  пульта.  Шкала  указывающего 
прибора  имеет  деления  в  градусах  температуры. 

Подключение  датчика  с  кабелем  к  измерительному  пульту  осуществляется  при  помощи 
штепсельного  соединения,  обеспечивающего  надежный  электрический  контакт  при  присоедине- 
нии термометра  к  пульту. 

Предел  измерения  температуры  электротермометром  АМ-2  —  от  -  35°  до  +45°  С. 

Измерительный  пульт  поставляется  в  деревянном  корпусе,  удобном  для  полевых  измерений 
температуры  почвы,  с  десятью  датчиками. 

Размеры  пульта  —  250  х  300  х  80  мм.  Вес  —  1,5  кг. 


ЕЬЕСТШСАЬ  ТНЕЕМОМЕТЕЕ  АМ-2 


ТЬе  АМ-2  Е1ес1г1са1  ТЬегтоте1ег  18  и8С(1  ][ог  гето1е  теазигетеп*  оГ  8о11  1етрега1иге  а1 
а§г1си11ига1  те1еого1о§1са1  81а110П8. 

ТЬе  орегаНоп  о!  1Ье  Е1ес1пса1  ге8181апсе  ТЬегтоте1ег  18  Ьазей  оп  1Ье  ргорег1у  о!  те1а1 
соп(1ис1ог8  1о  уагу  1Ье1г  гезхз^апсе  \у11,Ь  1Ье  атЫеп1  1;етрега1иге  уагхаНоп. 

ТЬе  Е1ес1пса1  ТЬегтоте1ег  соп81818  о!  а  1етрега1иге-8еп8111уе  е1етеп1  ап(1  а  соп1го1-ап(1- 
теавигш^  рапе1.  ТЬе  1етрега1иге-8еп811:1Уе  е1етеп1  18  ап  е1ес1пса1  ге8181апсе  1Ьегтоте1ег  \Уоип(1 
\у11Ь  1п8111а1е(1  соррег  \у1ге,  1Ье  1Ьет*тоте1ег  Ье1пд  соппес1е(1  1о  1Ье  теа8иг1пд  рапе!  Ьу  теап8  о!  а 
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1\уо-соге  саЫе.  ТЬе  ге8181апсе  1Ьегтоте1ег  18  епс1о8е(1  1П  а  Ьегте11са11у  8еа1е(1  соррег  Ьои8ш§.  ТЬе 
соп1го1-ап(1-теа8игш^  рапе!  соп8181:8  оГ  ап  ипЬакпсей  теа8иг1п§  ге8181апсе  ЬгМ^е;  ап  шйхсаПп^ 
тоУШ^-соП  1П81гитеп1  (а  Туре  М-24  М1сгоатте1ег)  1П8ег1е(1  1П  опе  о!  1Ье  ЬгМ^е  (11а§^опа18;  а  (1гу 
се11  Ьаиегу  (Туре  1-КС-У-З  ог  1-КС-Х-З)  1о  8ирр1у  сиггеп1  1о  1Ье  ЬгШ^е;  соп1го1  аррага1и8.  ТЬе 
8са1е  о!  1Ье  1п(11са11П^  1П81гитеп1  18  дга(1иа1е(1  1П  (1е^гее8  Сеп11^га(1е. 

ТЬе  1етрега1иге-8еп8Н1Уе  е1етеп1  \уНЬ  1Ье  саЫе  18  соппес1е(1  1о  1Ье  соп1го1-ап(1-теа8иг1П§ 
рапе!  Ьу  теап8  о!  а  р1и^  соппес1ог  епзипп^  еШс1еп1  е1ес1пса1  соп1ас1. 

ТЬе  гап^е  оГ  теа8игетеп18  Ьу  теап8  оГ  1Ье  АМ-2  Е1ес1г1са1  ТЬегтоте1ег  18  Ггот  -35°  1о 
+  45°  С. 

ТЬе  теа8иг1П§  рапе!  18  Гигш8Ье(1  1п  а  \Уоо(1еп  са8е  сопуешеп!  Гог  8011 1етрега1иге  теавигетеп! 
ш  1Ье  йеИ,  1о§е1Ьег  хуНЬ  10  1етрега1иге-8еп8111Уе  е1етеп18, 

В1теп810П8  о!  соп1го1-ап(1-теа8иг1П^  рапе1:  250  х  300  х  80  тт.  \Уе1§Ы  1.5  А^. 


ТНЕКМОМЁТЕЕ  А  ЕЁ8I8ТАNСЕ,  МОВЁЬЕ  АМ-2 

Ье  1Ьегтотё1ге  а  гё8181апсе  АМ-2,  (1е81шё  а  тевигег  а  (1181апсе  1а  1етрёга1иге  (1и  8о1  е81  и11118ё 
(1ап8  1е  гёзеаи  йез  ро81е8  а^готё1ёого1о^1дие8. 

8оп  ГопсИоппетеп!  геро8е  8иг  1е8  уаг1а11оп8  с1е  1а  гё8181апсе  йев  соп(1ис1еиг8  тё1а1Идие8  еп 
ГопсИоп  (1е  1а  1етрёга1иге  с1и  тШеи  атЫап!. 

Ье  1Ьегтотё1ге  а  гё8181апсе  е81  соп8111иё  раг  ип  ог^апе  8еп81Ые  е1  ип  раппеаи  (1е  те8иге. 
Ь'ог^апе  8еп81Ые  соп8181,е  еп  ип  1Ьегтотё1ге  а  гё8181апсе  ргоргетеп1  6.И,  а  епгои1етеп1  еп  Ш  (1е 
си1Уге  18о1ё,  гассогйё  аи  раппеаи  д.е  те8иге  раг  ип  саЫе  а  <1еих  соп(1пс1еиг8.  Се  1Ьегтотё1ге  е81 
топ1ё  (1ап8  ипе  §аше  ё1апсЬе,  еп  си1уге.  Ье  раппеаи  6.е  те8иге  сотргепс!  ип  роп1  поп  ёдиШЬгё, 
ип  аррагеИ  (1е  те8иге  та§пё1о-ё1ес1пдие  (т1Сгоатрёгетё1ге  то(1ё1е  М-24),  т1егса1ё  йапв  Типе  (1е8 
(11а§опа1е8  (1и  роп1,  ипе  р11е  8ёсЬе  (1уре  1-КС-У-З  ои  1-КС-Х-З),  (1е811пёе  а  ГаИтеп1а11оп  с1и  роп1 
е!  ип  (ИвровШГ  с1е  гё§\а§е  6.е  ГепзетЫе.  Ь'аррагеИ  6.е  тезиге  е81  §га(1иё  еп  0°  С. 

Ь'ог^апе  8еп81Ые  е81  гассогйё  аи  раппеаи  йе  тезиге  а  Га1(1е  й'ип  соппес1еиг  а  ЬгосЬез  е1 
(1ои111е8  а88игап1  ип  ехсе11еп1  соп1ас1  ё1ес1^^^ие  Ае  1опдие  (1игёе. 

Ье8  ИшИез  (1е8  1етрёга1иге8  тевигаЫев  8оп1  (1е  -35°  а  +45°  С. 

Ье  раппеаи  (1е  тезиге  ез!  Иугё  (1ап8  ип  ЬоШег  еп  Ьо18  8е  ргё1ап1  Ыеп  аих  тевигез  &е  1а  1етрё- 
га1иге  (1и  8о1  еп  сатрадпе,  ауес  (Их  1Ьегтотё1ге8  а  гё8181апсе. 

В1теп81оп8  (1и  раппеаи:  250  х  300  х  80  тт.  РоМв  (1и  раппеаи:  1,5  к§. 


ЕЬЕКТЕ18СНЕ8  \VI^ЕI^8ТАN^8ТНЕI^МОМЕТЕК  АМ-3 

Ва8  е1ек1г18сЬе  \У1(1ег81,ап(181Ьегтоте1ег  АМ-2  181  гиг  Регпте88ип^  (1ег  Ег(1Ьо<1еп1етрега1иг 
Ье811тт1  ип(1  \У1Г(1  уот  81готпе12  аеготе1еого1о§18сЬег  81а110пеп  §е8ре181. 

В1е  \У1гкип^8\уе18е  (1е8  \У1(1ег81ап(181Ьегтоте1ег8  ЬегиЫ  аиГ  йег  Е1§еп8сЬа{1  (1ег  Ме1а11е11ег, 
(Не  1Ьгеп  \У1(1ег81ап(1  аЬЬап§1§  уот  Тетрега1иг>уесЬ8е1  йег  Ье11егит§еЬип§  уегап(1егп. 

Ва8  \У1(1ег81ап(181Ьегтоте1ег  Ье81еЫ  айв  ОеЬег  ип(1  МеВриН.  Бег  ОеЬег  181  е1П  \У1(1ег81ап(18- 
1Ьегтоте1ег  тИ  е1пег  \У1ск1ип§  аиз  18оИег1ет  Кир!ег(1гаЫ,  (1а8  шИ  (^ет  МеЙриН  тНЫв  2\уе1- 
а(1пдеп  КаЬе18  уегЬип(1еп  181.  Оаз  \У1(1ег81апс181Ьегтоте1,ег  181  т11  ЬегтеИзсЬ  декарзеНет  КирГег- 
^еЬаизе  уегзеЬеп.  Ваз  Ри11  Ье81еЫ  аиз  ешег  ипЬа1апс1ег1еп  \У1(1ег81ап(1зтеВЬгйске,  ешет  ш  е1пе 
Зег  Вгйскеп(11а§опа1е  де8сЬа11е1еп  ВгеЬ8ри1ап2е1де^ега1  (М1кгоатрегте1ег  Туре  М-24),  ешег 
ВаНепе  аиз  Тгоскепе1етеп1еп  (Туре  1-КС-У-З  о(1ег  1-КС-Х-З)  гиг  8ре18ип^  (1ег  МеВЬгйске  ипе! 
е1пег  81еиегуогпсЬ1ип^  Шг  йаз  Ри11.  В1е  8ка1а  (1е8  Ап2е1§е§ега1з  Ьа1  Тетрега1иг§га(11е11ип§еп. 

Ваз  АпзсЬаНеп  (1е8  ОеЬегз  т11,  КаЬе1  ап  йаз  МеВриН  ег{о1^1  т1ие18  81ескуегЫп(1ип§,  (11е  Ье1т 
АпзсЫиВ  (1ез  ТЬегтоте1ег8  апз  ^и11  31сЬегеп  Коп1ак1  §е\уаЬг1е181е1. 

Тетрега1игтейЬеге1сЬ  йез  \У1(1егз1ап(1з1Ьегтоте1ег8  АМ-2:  уоп  —35°  Ыз  +42°  С. 

Ваз  МеВриН  \у1г(1  т!!  2еЬп  ОеЬегп  1п  е1пет  Шг  РеМтеззипдеп  (1ег  Ег(1Ьо(1еп1етрега1иг 
§ее\§пе1еп  Нок^еЬаизе  деИе(ег1. 

РиИаЬтеззип^еп :  250  х  300  х  80  тт.  (те\У1сЫ:  1,5  к§. 
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ТЕКМОМЕТКО  ЕЬЕСТЕЮО  АМ-2 


Е81а  (1е81ша(1о  а  те(11г  а  (1181апс1а  1а  1етрега1ига  йе!  1еггепо  у  зе  ропе  еп  1а  ге(1  (1е  1о8  оЬвег- 
уа1ог1о8  аего-те1еого16д1со8. 

Е1 1егт6те1го  е1ёс1псо  йе  ге8181епс1а  е81а  Ьазайо  еп  1а  ргорхейас!  6.е  1о8  сопс1ис1оге8  те1аИсо8 
йе  увпаг  ви  ге8181епс1а  а1  сатЬхаг  1а  1етрега1ига  (1е1  атЫеп1е  йопйе  8е  епсиеп^гап. 

Е1  1егт6те1го  е1ёс1г1С0  соп81а  (1е  е1етеп1о  8еп81Ые  у  сиа(1го  гесер1ог.  Е1  рг1тего  соп8181е  еп 
ип  1егт6те1.го  е1ёс1г1со  (1е  ге8181епс1а  соп  (1еуапа<1о  {1е  Ы1о  (Хе  соЬге  ахзкйо,  дие  ве  етра1та  а1 
сиайго  (1е  те(11с1бп  рог  ип  саЫе  (1е  (1о8  соп(1ис1оге8,  Е1 1егт6те1го  (1е  ге8181епс1а  11епе  ипа  епуо1уеп1е 
ЬегшёНса  йе  соЬге.  Е1  сиа(1го  соп81а  (1е  ип  риеп1е  6.е  тесИсхоп  (1е  ге8181епс1а  по  едихИЬгайо,  е1 
арага1о  та§пе1о-е1ёс1псо  1П(11са(1ог  (ип  т1сгоатрепте1го  Про  М-24)  1п1егса1а(1о  еп  ипа  д.е  1а8 
(11а§опа1е8  йе!  риеп1е,  ипа  Ьа^епа  (1е  рИаз  8еса8  (11ро  1-КС-У-З  6  1-КС-Х-З),  дие  (1а  согпеп1е  а1 
риеп1е,  у  ип  (ИвровШуо  рага  тапе^аг  е1  сиа(1го.  Ьа  е8са1а  с1е1  арага1о  Пепе  ипа  е8са1а  еп  §га(1о8  (1е 
1етрега1ига. 

Е1  е1етеп1о  8еп81Ые  соп  е1  саЫе  8е  сопес1а  а1  сиас1го  рог  тесНо  (1е  ип  епсЬи{е,  дие  е8  ^агапИа 
&е  Ьиеп  соп1ас1о. 

Оата  (1е  те(11С1бп  с1е  1етрега1ига8  соп  е1  1,егт6те1го  е1ёс1псо  АМ-2:  6.е  -35°  а  +45°  С. 

Е1  сиа(1го  с1е  те(11с16п  8е  8ит1т81га  еп  ип  сиегро  Ае  тайега,  соп  е1  дие  ее  риейеп  те(11г  соп 
сото(11(1ас1  1а8  1етрега1ига8  с1е1  1еггепо  ]ип1о  а  10  е1етеп1о8  8еп81Ые8. 

В1теп81опе8  (1е1  сиа(1го:  250  х  300  х  80  тт.  Ре8о:  1,5 /с^. 
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МЕРЗЛОТОМЕР  ДАНИЛИНА 


Мерзлотомер  предназначен  для  измерения  глубины  промерзания  почвы  и  применяется  на 
гидрометеорологических  и  агрометеорологических  станциях. 

Приемной  частью  прибора  является  резиновая  трубка,  наполненная  водой  и  закрытая  с 
обеих  сторон. 

Резиновая  трубка,  укрепленная  на  конце  вытяжного  круглого  деревянного  стержня, 
устанавливается  внутри  винипластовой  трубы,  которая  находится  в  почве.  Определение  глубины 
промерзания  или  оттаивания  почвы  производится  прощупыванием  замерзшего  столбика  воды 
в  резиновой  трубке  и  определением  местоположения  конца  этого  столбика  по  шкале,  нанесен- 
ной на  трубке. 

Мерзлотомеры  для  измерения  глубины  промерзания  почвы  изготовляются  двух  типов: 
до  150  см  и  от  150  до  300  см. 

Размеры  I  типа  —  2550  х  60  х  45  мм\  II  типа  —  4050  х  60  х  45  мм.  Вес  комплекта:  3,5  кг 
и  5,0  кг. 


ВАШЬШ  СОNеЕ^АТIОN  МЕТЕК 


ТЬе  Сопде1а11оп  Ме1ег  18  и8е(1  1о  теазиге  1Ье  (1ер1Ь 
ап(1  а§готе1еого1од1са1  81а11оп8. 

ТЬе  (1е1ес1юп  е1етеп1  о!  1Ье  1П81гитеп1  18  а  гиЬЬег 
еп(18. 

ТЬе  гиЬЬег  1иЬе  ^а81епе(1  а!  1Ье  епс1  оГ  ап  ех1еп81оп 
1иЬе  луЫсЬ  18  1оса1е(1 1п  1Ье  8011.  ТЬе  (1ер1Ь  оГ  8о11  сопде1а1 
{го2еп  \уа1ег  со1итп  1п  1Ье  гиЬЬег  1:иЬе  ап(1  геа(1ш^  1Ье 
8са1е  ргоУ1(1е(1  оп  1Ье  1иЬе. 

ТЬе  Соп^е1а11оп  Ме1ег8  1о  теа8иге  1Ье  (1ер1Ь  о!  8011 
1о  150  ст  апй  Сгош  150  1о  300  ст. 

В1теп81оп8  оГ  Туре  I:  2550  х  60  х  45  тт]  оГ  Туре 
3.5  А;^;  5.0  кц. 


о!  8о11  соп§е1а11оп  а1  Ьу(1готе1еого1од1са1 

1иЬе  йИей  \уИЬ  \уа1ег  апй  с1о8е(1  а1  Ьо1Ь 

гоип(1  \уоо(1еп  гос1  18  р1асе(1  1п81(3е  а  ушу! 
1оп  ог  1Ьа\^1П§  18  (1е1егште(1  Ьу  {ееНп^  1Ье 
розШоп  о!  1Ье  епй  о!  1Ы8  со1итп  оп  1Ье 

сопдеЫНоп  аге  ауаНаЫе  ш  1\уо  1уре8:  ир 

II:  4050  х  60  х  45  тт.  \Уе1§Ьг  оГ  оиШ!: 
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801ЧВЕ  БАШЪШЕ  БЕ  ЬА  С0NОЁ^АТI0N  ВГ  80Ь 

• 

Ьа  8оп(1е  ВашИпе,  йезИпёе  а  тевигег  1а  рго!оп(1еиг  (1е  сопдё1а11оп  (1и  8о1,  ее!  иИНзёе  с1ап8  1е8 
ро81е8  Ьус1готё1ёого1од1дие8  е1  а^готё1ёого1о§1дие8. 

8оп  огдапе  8еп81Ые  ез!  сопзШиё  раг  ип  1иЬе  (1е  саои1сЬоис  гетрИ  (1'еаи  е1  !егтё  аих  йеих 
ех1гётНё8. 

Се  1иЬе  йхё  аи  Ьои1  (1'ипе  И§е  гопйе  йе  Ьо18  ез!  топ1ё  а  Г1п1ёг1еиг  (1'ип  1иЬе  еп  гёзхпе  уушИдие 
ди'оп  1п1го(1и11  с1ап8  1е  8о1.  Оп  тезиге  1а  ргоГоп(1еиг  в.е  соп^ёЫюп  йи  8о1  ои  сеПе  (1и  во)  (1ё§е1ё  еп 
ра1рап1  1а  со1оппе  (1'еаи  сопде1ёе  (1ап8  1е  1иЬе  е1  еп  (1ё1егт1пап1  а1П81  Гетр1асетеп1  с1е  Гех^гётНё 
(1е  сеИе  со1оппе  зиг  ипе  ёсЬеПе  рог1ёе  раг  1е  1иЬе. 

Сев  аррагеИз  ех181еп1  еп  йеих  то(1ё1е8:  Гип  роиг  тезигев  а  ипе  ргоГоп(1еиг  пе  (1ёра88ап1  рав 
150  ст  е!  Гаи1ге  роиг  1ев  рго^опс1еигв  (1е  150  а  300  ст. 

В1теп81опв  йи  ргетхег  то(1ё1е:  2550  х  60  X  45  тт;  сеПев  (1и  (1еих1ёте  тос1ё1е:  4050  х  60  х 
X  45  тт.  РоМв  (1е  ГаррагеИ  сотр1е1:  3,5  е!  Ь,0  к§  гевресНуетеп!. 


ВГКСНГШЕЕМЕ88ЕК  NАСН  ^АNI^IN 


Бег  ВигсЬГгхегтеввег  1в1  гиг  Мевзипд  с1ег  ВигсЬ^гхегИеГе  йев  Ег(1Ьо(1еп8  Ье811тт1  ип(1  \У1Г(1  1п 
Ьуйго-  ип(1  адготе1еого1о^18сЬеп  81а11опеп  уег\уеп(1е1. 

А1в  Аи!паЬте1е11  йев  1пв1гитеп18  в.[еп1  ет  ОиттхгоЬг,  йав  шН  \Уаввег  §е!й111  ипй  уоп  Ье1(1еп 
8е11еп  ^евсЫоввеп  181. 

Оав  ат  Епйе  (1ег  ЬегаивгхеЬЬагеп  гипйеп  Нокв^ап^е  ЬеГе811^1е  Сгитт1гоЬг  \у1гс1  1щ  Тппегп 
е1пев  1п  (1еп  Ег(1Ьо(1еп  е1пде1а88епеп  УхпуШипв^ЬагггоЬгв  ап^еЬгасЬ*.  Вхе  ЕгшИПип^  йег  ВигсЬГпег- 
Ъ2\V.  АиПаиНеГе  (1е8  Ег(1Ьо(1еп8  егШ§Ь  с1игсЬ  АЬ1а81:еп  йег  ^еГгогепеп  \Уа88ег8аи1е  1т  Оитт1гоЬг 
ип(1  Еев181е11ипд  6.ег  Ог^вк^е  (1ев  8аи1епеп(1е8  пасЬ  ат  КоЬг  аиГ§;е1га§епеп  8ка1а. 

В1е  ВигсЬМегтеввег  гиг  Ме88ип^  йег  ВигсЬМегИеГе  йев  Ег(1Ьо(1епв  \уег(1еп  1п  2\уе1  Туреп 
Ьегде81е111:  Ыв  ги  150  ст  ип(1  уоп  150  ст  Ыв  ги  300.  ст. 

АЬтеввип^еп:  (1ег  I.  Туре  2550  X  60  х  45  тт\  йег  II. Туре  4050  х  60  х  45  тт.  8а12де\у1сЬ1 : 
3,5  ип(1  5,0  к^. 


АРАКАТО  ВЕ  ВАМЬШ  РАКА  МЕВШ  ЬА  Р110ЕБ1ЧВГОАВ  ВЕЬ    ТЕЕЕЕ1Ч0 

НЕЬАВО 


Ев1е  арага1о,  сиуа  т1816п  ве  ]П(11са  еп  е1  ер1дга{е,  ве  етр1еа  еп  1ав  е81ас1опе8  Ы(1го-те1еого16§1сав 
у  а§го-те1еого16д1сав. 

81гуе  (1е  гесер1ог  ип  1иЬо  Ае  §ота  Непо  {1е  адиа  у  сеттаАо  рог  атЬов  ех1гето8. 

Е1  1иЫ1о  с1е  ^ота,  й]о  а1  ех1гето  (1е  ипа  уагШа  йе  вопйео,  ге(1оп(1а,  (1е  тайега,  ве  ш1го(1исе 
еп  е1  1п1ег1ог  с1е  ип  1иЬо  йе  рав^а  утШса  дие  ве  епсиеп1га  еп  е1  1еггепо.  Ьа  ргоГипйЫас!  Ьаз^а  1а 
сиа1  ев^а  Ье1а(1о  е1 1еггепо  о  а  1а  сиа1  етр1е2а  а  (1евЬе1агве  ве  (1е1егтта  ра1рап(1о  1а  ЬаггНа  (1е  Ые1о 
^ие  ве  !огта  (1еп1го  (1е1  1иЬо  йе  §ота,  у  т1с11еп(1о  еп  1а  евса1а  <1р  (ИсЬо  1иЬо  1а  (1181апс1а  а  дие  ве 
епсиеп1га  е1  ех1гето  (1е  1а  раг1е  11е1а(1а. 

8е  ГаЬпсап  (1ов  Пров  Ае  ев1:о8  арага1ов:  Ьав^а  150  ст,  у  (1е  150  а  300  ст. 

В1теп81опев:  (1е1  1ег  11ро:  2550  х  60  х  45  тт;  Ае\  2  Про:  4050  х  60  х  45  тт.  Рево:  3,5  у 
5,0  к§  ге8рес11Уатеп1е. 
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БУР  почвенный  БН-44 

Бур  БП-44  предназначен  для  взятия  образцов  почвы  для  последующего  определения  ее 
влажности,  а  также  для  измерения  глубины  промерзания  почвы. 

Бур  состоит  из  специального  стакана,  имеющего  на  конце  спиральную  режущую  кромку, 
и  из  полутораметровой  штанги  с  делениями. 

Размеры  —  51  X  500  х  1700  мм.  Вес  —  5,7  кг. 


801Ь  БОНЕ  БН-44 

ТЬе  БП-44  8о11  Боге  18  изес!  1о  1аке  8атр1е8  о{  Иле  8о11  {ог  зиЬведиеп!  (1е1егт1па11оп  оГ  ЬитШНу, 
а18о  1о  теа8иге  1Ье  (1ер1Ь  оГ  8011  соп§е1а11оп. 

ТЬе  Боге  соп81818  о^  а  8рес1а1  сир  \у11Ь  а  8р1га1  сиИшд  ес1§е  ап(1  а  §таАиа1еА  го(1  1.5  т  1оп^. 
В1теп81оп8  о!  1Ье  Боге:  51  X  500  х  1700  тт.  \VещЪ^  5.7  к§. 

САККОТЕГВ,  МОНЁЬЕ  БН-44 

Ье  сагго1еиг  БП-44  681  (1е811пё  а  ргё1еуег  (1е8  ёсЬапНИопз  (1и  8о1  роиг  1а  тезиге  6.е  ГЬитШНё 
е1  1а  рго{оп(1еиг  йе  соп§ё1а11оп  (1е  се  (1егп1ег. 

Ье  сагго1еиг  е»!;  соп8111иё  раг  ип  суИпйге  сгеих  а  геЬог(1  1а111ё  еп  {га18е  ЬёИсоМак  е1  раг  ипе 
11^е  ^гайиёе  йе  1,5  т  (1е  ]оп^иеиг. 

Со1е8  (1и  сагго1еиг:  51  х- 500  х  1700  тт;  роШ  Ае  Гепдш:  5,7  к§. 

ЕКНВОНВЕЕ  БН-44 

Оег  ВоЬгег  БП-44  181  гиг  Еп1паЬте  уоп  ЕгйЬойепргоЬеп  гчуескз  пасЬГо1^еп(1ег  Ме88ип§  <1ег 
Ег(1Ьо<1еп!еисЬ1е  8о\^1е  гиг  Ме88ип§  (1ег  ВигсЬ!г1ег11е!е  Ье811тт1. 

Вег  ВоЬгег  Ье81еЫ  аи8  ешет  2у11п(1ег  т11  ешег  8р1га18сЬпе1(1е  ат  Епйе  ип(1  е1пег  ап(1ег1Ьа1Ь 
Ме1ег  1апдеп  81апде  т11  ТеИип^еп. 

АЬте88ип§еп:  51  х  500  X  1700  тт.  Ое\у1сЫ:  5,7 /с^. 

ВАВВЕNА  РАВА  ТЕВВЕК08  БН-44 

Ьа  Ьаггепа  БП-44  81гуе  рага  1отаг  тие81га8  (1е1  1еггепо  соп  оЬ]е1о  (1е  (1е1егт1паг  1а  Ьите(1ас1 
(1е1  т18то,  у  1атЫёп  рага  тесИг  1а  рго!ип(11(1а(1  а  дне  е81а  Ье1а(1о  е1  8ие1о. 

Соп81а  (1е  ип  уа8о  е8рес1а1, 1егт1па(1о  рог  ипа  аг181а  сог1ап1е  ЬеИсоЫа],  у  (1е  нпа  Ьагга  ^га(1иас1а 
с1е  те1го  у  те(11о  (1о  1оп§11и(1. 

В1теп81опе8:  51  х  500  х  1700  тт.  Ре8о:  5,7 /с§. 
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весовой  стаканчик  ВС-1 

Весовой  стаканчик  ВС-1  служит  для  хранения  и  взвешивания  проб  почвы  и  используется 
на  агрометеорологических  станциях  при  определении  влажности  почвы.  Стаканчик  и  крышка 
имеют  определенные  номера. 

Размеры  —  0  50  X  40  мм.  Вес  —  28  г. 

Весовые  стаканчики  поставляются  в  картонных  коробках  по  100  шт. 


\УЕ10НШа  СГР  ВС-1 

ТЬе  ВС-1  \Уе1дЫпд  Сир  18  и8е(1  1о  кеер  апй  \Vе^§Ь  зоИ  8атр1е8  а!  а^готе1еого1од1са1  81а11оп8 
Гог  8о11  ЬитМИу  теа8игетеп18.  ТЬе  сир  ап(1  Ий  аге  питЬегес!. 
В1теп81оп8:  50  тт  (11а.  х  40  тт.  ^е\фХ  28  ^. 
ТЬе  \Уе1§Ьш§  Сир8  аге  ГигшзЬей  1п  сагйЬоагй  Ьохез,  100  Сир8  ш  еасЬ. 


ООВЕЬЕТ  РОГЕ  С0N8ЕI^VАТI0N  ЕТ  РЕЙАОЕ  ВЕ  САЕ0ТТЕ8,  МОИЁЬЕ  ВС-1 

Ье  §оЬе1е1  ВС-1,  (1е81тё  а  1а  соп8егуа110п  еЬ  аи  ре8а^е  (1е8  ёсЬапНИопз  (1и  8о1,  ез!  иНИзё  (1ап8 
1е8  ро81е8  а§готё1ёого1о§1дие8  роиг  1е  с1о8а§е  йе  ГЬитШНё  (1ап8  1е  8о1.  СЬадие  §оЬе1е1  е1  8оп 
соиуегс1е  8оп1  питёго1ё8. 

В1теп81оп8  (1и  доЬе1е1:  0  50  х  40  тт.  РоШз  (1и  доЬеЫ:  28^. 

Ье8  доЬе1е18  ВС-1  8оп1  Иугё8  раг  1о18  (1е  100,  еп  ЬоНе  <1е  саИоп. 


МЕ88аЬА8  ВС-1 

Ва8  МеВд1а8  ВС-1  (11еп1  хит  АиГЬе\уаЬгеп  ипй  \У1е§еп  уоп  Ег(1Ьо(1епргоЬеп  ип(1  \у1Г(1  ш 
а§готе1еого1од18сЬеп  81а11опеп  гиг  Ве811ттип§  йег  ЕМЬойепГеисЫе  уегАлгеп(1е1.  Ме13§1а8  ипй 
Веске]  ЬаЬеп  Ье811тт1е  Nитте^п. 

АЬтеззипдеп:  0  50  х  40  тт.  Сге\^1сЫ:  28^, 

Вхе  МеВ^Шзег  \уег(1еп  1П  Рарр8сЬасЫе1п  ги  ]е  100  81йск  ^еИеГег!. 


ТА80  ИЕ  РЕ8АЕ  ВС-1 

Е1  уазо  (1е  ре8аг  ВС-1  81гуе  рага  ^иагйаг  у  ре8аг  еп  ё1  тие81га8  йе  1еггепо;  8е  етр1еа  еп  1а8 
е81ас1опе8  а§го-те1еого16д1са8  рага  теЭ1г  1а  Ьитейай  (1е1  8ие1о.  Са(1а  уа8о  у  8и  1ара(1ега  Непеп  ип 
(1е1егт1па(1о  пйтего. 

В\шеп810пе8:  0  50  х  40  тт.  Рево:  28  §, 

Ьо8  уа808  йе  ре8аг  8е  8ит1т81гап  еп  са^аз  (1е  саг16п  дие  сопИепеп  ип  сеп1епаг  с1е  рхегаз. 
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ДИСТАНЦИОННАЯ  МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ  СТАНЦИЯ  ДМС-Н-53 

Дистанционная  метеорологическая  станция  ДМС-Н-53  предназначена  для  быстрого  ди- 
станционного определения  температуры  и  относительной  влажности  воздуха,  скорости  и  на- 
правления ветра  на  уровне  установки  соответствующих  датчиков.  Действие  станции  основано 
на  преобразовании  измеряемых  метеорологических  элементов  в  электрические  величины,  от- 
считываемые визуально  по  отклонениям  стрелок  соответствующих  измерительных  приборов, 
установленных  в  приемной  части  станции. 

Указатели  скорости  ветра,  температуры  и  относительной  влажности  воздуха  объединены  в 
одном  трехшкальном  приборе.  Датчики  станции  скомплектованы  в  двух  блоках:  блоке  датчиков 
скорости  и  направления  ветра  и  блоке  датчиков  температуры  и  относительной  влажности  воз- 
духа. Измерение  скорости  ветра  основано  на  преобразовании  энергии  воздушного  потока  в 
электрическую  энергию  с  помощью  миниатюрного  генератора  переменного  тока,  ротор  которого 
приводится  во  вращение  трехчашечной  вертушкой.  Направление  ветра  определяется  с  помощью 
следящей  системы  постоянного  тока  с  потенциометрическим  снятием  показаний.  Датчиком  тем- 
пературы является  электрический  термометр,  сопротивление  которого  изменяется  в  зависимости 
от  температуры  воздуха.  Измерение  температуры  производится  с  помощью  неуравновешенного 
моста,  в  двигатель  которого  включается  электроизмерительный  прибор  (микроамперметр). 
В  качестве  датчика  относительной  влажности  воздуха  использован  волосной  гигрометр  с  ди- 
станционным снятием  его  показаний. 

Станция  работает  при  питании  ее  как  от  сети  переменного  тока  напряжением  110—127  и 
220  в,  так  и  от  сухой  30-вольтовой  батареи,  находящейся  внутри  приемной  части  стан1дии. 
Батареи  обеспечивают  нормальную  работу  станции  в  течение  6—8  месяцев. 

В  комплект  станции  входят  100  метров  кабеля  для  соединения  датчиков  с  приемной  частью. 
Станция  снабжена  точными  часами,  вмонтированными  в  пульт  управления  (приемную  часть). 

Дистанционная  метеостанция  поставляется  в  деревянном  укладочном  ящике. 

Пределы  измерения:  скорости  ветра  —  от  2  до  30  м1  сек;  направления  ветра  —  от  0°  до  360°; 
температуры  воздуха  —  от  +45°  до  —45°  С;  относительной  влажности  воздуха  от  30  до  100%. 

Размеры  станции:  блока  датчиков  ветра  —  650  х  800  х  400 мм;  блока  датчиков  температуры 
и  влажности  —  0  140  х  340  мм;  приемной  части  станции  —  230  х  200  х  400  мм;  катушки  для 
кабеля  —  0  400  х  380  мм. 

Вес:  блока  датчиков  ветра  —  6,5  кг;  блока  датчиков  температуры  и  влажности  с  защитой  — 
6  кг;  приемной  части  —  10  кг;  катушки  с  кабелем  100  .л*  —  38  кг;  комплекта  станции  с  укладкой 
-  80  кг. 
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ЕЕМОТЕ  ОРЕЕАТШа  МЕТЕОКОЬООЮАЬ  8ТАТI0N  ДМС-Н-53 

ТЬе  ДМС-Н-53  Кето1е  ОрегаПп^  Ме1еого1о§1са1  81.а11оп  18  ивес!  Гог  дишк  гето1е  теазигетеп! 
оГ  ахг  1етрега1иге  ап(1  ге1а11уе  ЬитШИу,  \у1пс1  уе1ос11у  ап(1  (ИгесИоп  аЬ  %Ъе  1оса11оп  1еуе1  о!  1Ье 
согге8роп(1ш§  зепвШуе  е1етеп18.  ТЬе  орегаНоп  о{  1Ье  81а110П  18  Ьа8ес1  оп  1Ье  сопуег810п  оГ  1Ье 
теазигес!  те1еого1од1са1  ^иап^^^^е8  1п1о  е1ес1пса1  диапИИез  У18иа11у  теаЛ  Ьу  1Ье  (1ейес110П  оГ  1п(1ех 
Ьапйз  оп  1Ье  согге8роп(11п§  теа8иг1П§;  1п81гитеп18  1оса1ес1  а!  1Ье  теа8иг1п§  раг1  о!  1Ье  81а11оп. 
ТЬе  \У1П(1  уе1ос11у  1п(11са1ог,  1Ье  а1г  1етрега1иге  ап(1  ге1а11уе  ЬитМНу  1п(11са1ог8  аге  аггап^её  ш 
опе  111гее-8са1е  1П81гитеп1.  ТЬе  зепзШуе  е1етеп18  оГ  1Ье  81а110П  аге  аггап^ес!  1п  1\Уо  ипНв:  1Ье  \У1П(1 
уе1осНу-  ап(1  (11гес110П-8еп8111уе  е1етеп1  иш1,  апй  1Ье  а1г  1етрега1иге-  апс1  ге1а11уе  ЬитМИу- 
8еп8Н1Уе  е1етеп1  ипН.  ДУ1П(1  уе1ос11у  теазигетеп!  18  Ьазей  оп  1Ье  сопуег81оп  оГ  1Ье  \у1п(1  епег^у 
1п1о  е1ес1г1са1  епег^у  Ьу  теапз  о1  а  т1П1а1иге  А. -С.  §епега1ог  (1г1Уеп  Ьу  а  1Ьгее-сир  ргореИег,  ТЬе 
\У1П{1  (11гес110П  18  (1е1егтше(1  Ьу  теапз  о!  а  В. -С.  зегуо  тесЬашзт  \у11Ь  ро1еп11оте1ег  геайш^.  ТЬе 
1етрега1иге-8еп8111Уе  е1етеп1  18  ап  е1ес1г1са1  1Ьегтоте1ег,  1Ье  ге8181апсе  оГ  \уЫсЬ  уаг1е8  \уНЬ  1Ье 
атЫеп!  1етрега1иге.  ТЬе  1етрега1иге  18  теавигес!  Ьу  теапз  о1  ап  ипЬа1апсе(1  ЬгЫ^е  \уНЬ  ап 
е1ес1г1са1  теа8иг1П§  1П81гитеп1  (а  М1сгоатте1ег)  1П8ег1е(1  1п1о  опе  о!  1Ье  (11а§опа18  оГ  1Ье  ЬгИ^е. 
ТЬе  гекНуе  а1г  Ьит1(111у-8еп8111Уе  е1етеп1  18  а  гето1е  1п(11са11пд  Ьа1г  Ну§готе1ег. 

ТЬе  81а11оп  орега1е8  !гот  а  110—127  апс!  220  V  8ирр1у  зоигсе,  ог  !гот  а  (1гу  се11  30  V  ЬаНегу 
соп1а1пе(1  1П  1Ье  теазипп^  раг1  оГ  1Ье  81а11оп,  ТЬе  ЬаНегу  епзигез  погта!  орегаНоп  оГ  1Ье  81а110П 
(111г1пд  6—8  топ1Ьз. 

ТЬе  81а110П  18  !игш8Ьес1  \у11,Ь  а  100  т  саЫе  1епд1Ь  Гог  соппесИоп  о^  1Ье  уаг1ои8  зепзШуе  е1етеп1,з 
1о  1Ье  теазипп^  раг1  оГ  1Ье  81а11оп.  ТЬе  81а110П  сотрг18е8  а  ргес181оп  с1оск  1Псогрога1е(1  1п1о  1Ье 
соп1го1  рапе!  (теазипп^  раг1). 

ТЬе  Кето1е  Ме1еого1од1са1  81а110п  1з  ГигшзЬей  1п  а  \У00(1еп  саггу1П§  сазе. 

Капдез  оГ  теазигетеМз:  \ушс1  уе1ос11у  !гот  2  т/^ес  1о  30  т/зес,  у^тд.  (ИгесИоп  Ггот  0°  1о 
360°;  а1г  1етрега1иге  ^гот  +45°  1о  —45°  С;  гекНуе  а1Г  ЬитМИу  Ггот  30  1о  100%. 

01теп81оп8  о^  1Ье  81а11оп:  \у1п(1-8епз111уе  е1етеп1  ипП  650  х  800  х  400  тт]  1етрега1иге-  апс1 
ЬитМНу-зепзЩуе  е1етеп1  ипП  140  X  340  тт;  теа8иг1п§  раг1  оС  1Ье  81а11оп  230  х  200  х  400  тт; 
саЫе  гее!  400  х  380  тт. 

\Уе1§Ь1:  \у1п(1-8еп811,1уе  е1етеп1  иш1  6.5  А:^;  1етрега1иге-  ап(1  Ьшп1(111у-зепз111уе  е!етеп1  ипН 
\уНЬ  епс!озиге  6  к§;  теазипп^  раг1  о!  1Ье  81а11оп  ЮЛ^;  гее!  \уНЬ  100  т  !еп§1Ь  оГ  саЫе  38  к§; 
сотр1е1е  ои!:^!  оГ  1Ье  81а110П  луНЬ  саггу1П^  сазез  80  к§. 


Р08ТЕ  МЁТ]^ОКОЬООЩГЕ  РОГЕ  МЕ8ГКЕ8  А  В18ТАКСЕ, 

МОВЁЬЕ  ДМС-Н-53 

Ье  роз1е  тё1ёого1од1дие  ДМС-Н-53  е81  йезИпё  а  тезигег  гарМетеп!  а  с1181апсе  1а  1етрёга1иге, 
1'Ьит1(111ё  ге!а11уе  (1е  !'а1г,  !а  уНеззе  е1  !а  (!1гес11оп  (1и  уеп1  аи  шуеаи  {1е8  огдапез  зепз1Ыез.  Ье  ро81е 
1гап8{огте  !ез  ё!ётеп18  тё1ёого!од1дие8  ге!еуёз  еп  ^гапйеигз  ё!ес1пдие8  !ие8  (11гес1етеп1  зиг  (1е8 
аррагеОз  с1е  тезиге  а  а1§и1!!ез  (1ап8  1а  рагИе  гёсер1г1се  (1и  ро81е. 

Ьез  Ш(11са1еиг8  (!е  1а  уНеззе  йи  уеп1,  (1е  1а  1етрёга1иге  е!  йе  ГЬшпМИё  ге1а11уе  {1е  !'а1г  зоп1 
^гоирёз  (1апз  ип  аррагеП  йе  тезиге  ишдие,  а  1го18  сайгапз.  Ьез  ог^апез  8еп81Ые8  йи  ро81е  8оп1 
^гоирёз  еп  йеих  епзешЫез  —  се1и1  (1е  1а  уИеззе  е1  (1е  !а  сИгесИоп  йи  уеп1  е1  се!и1  (!е  1а  1етрёга1иге 
е!  (1е  !'Ьит1(111ё  ге1а11уе  (1е  !'а1г.  Ьа  тезиге  (1е  1а  уНеззе  (1и  уеп1  8'ейес1ие  раг  1гап8Гогта11оп  (1е 
!'ёпег§1е  с^пё^^^ие  (1и  уеп1  еп  ёпег§1е  ё1ес1г1дие  аи  тоуеп  (1'ипе  т1сго§ёпёга1г1се  (1е  соигап1 
аИегпаНГ  (1оп1  !е  го1ог  ез^  еп1га1пё  раг  ип  тоиИпе!  а  1го18  соирез.  Ьа  (11гес11оп  йи  уеп1  е81  (1ё1егттёе 
а  !'а1{1е  (1'ип  зуз^ёте  8и1Уеиг  а  соигап!  сопИпи,  а  !ес1иге  ро1еп11отё1г1дие  (1ез  1п(11са11оп8.  Ь'ог§;апе 
8еп81Ые  (1и  1Ьегтотё1ге  ез1  ипе  гё8181апсе  (1оп1  1а  уа!еиг  уаг1е  еп  {опсИоп  6.е  1а  1етрёга1:иге  &е 
Га1г  атЫап1.  Ьа  тезиге  6.е  !а  1етрёга1иге  8'ейес1ие  а  ГаМе  {1'ип  роп1  поп  ёдшНЬгё  (1апз  Гипе  (1ез 
{11адопа!ез  йидие!  ез!  1п1егса1ё  ип  аррагеИ  (1е  тезиге  (ип  т1сгоатрёгетё1ге).  1]п  Ьу§готё1ге  а 
сЬеуеи,  а  !ес1иге  а  (1181апсе,  зег1  а  !а  тезиге  д.е  ГЬитМНё  ге1а1:1уе  (1е  Га1г. 

Ье  роз1е  (1о11  ё^ге  а11теп1ё  зоН  раг  ип  зес1еиг  йе  110—127  ои  (1е  220  V,  еп  соигап!  аИегпаНГ, 
зоН  раг  ипе  Ьа1:.1ег1е  йе  рИез  зёсЬез  (1е  30  V,  топ1ёе  а  Г1п1ёг1еиг  6.е  !а  рагИе  гёсер1:г1се  (1и  роз1е. 
11пе  1е!1е  Ьаиег1е  аззиге  !е  ^опс110ппетеп1  погта!  (1и  ро81:е  реп(1ап1:,  6  а  8  то1з, 

Ье  роз1е  ез!  Нугё  ауес  100  т  6.е  саЫе  йезИпё  аи  гассогйетеп!  с1ез  ог^апез  8еп81Ые8  а  !а  рагИе 
гёсер1г1се  (1и  роз1е.  II  ез!  (1о1ё  (1'ипе  топ1ге  йе  ргёс1810п  епсаз^гёе  (1апз  1е  рирИге  <1е  соттапйе 
(рагИе  гёсер1г1се  йи  ро81е). 
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^е  ро8Ье  тё1ёого1од1яие  роиг  тевигеа  а  (1181апсе  е81  Иуге  (1ап8  ипе  са188е  еп  Ьо18. 

Ыт11е8  (1е  те8иге:  уНеззе  (111  уеп1  —  с1е  2  а  30  т/зес;  (11гес110П  (1и  уеп1  —  (1е  0°  а  360°;  1етрёга- 
111Г0  (1е  Га1г  атЬ1ап1  (1е  -45°  а  +45°  С;  Ьит1с111(з  геЫНуе  (1е  Га1г  —  (1е  30  а  100%. 

В1теп81оп8  (III  ро81е:  еп8етЫе  (1е8  ог^апеа  зепзьЬкз  роиг  ]а  те8иге  (1е  1а  уИезае  е!  (1е  1а 
(ИгесИоп  (1и  уеп1  —  650  х  800  х  4С0  тт,  сеЬн  (1е  теаиге  (1е  1а  1етрёга1иге  е!  (1е  ГЬитМНе  (1е  Га1г  — 
0  140  X  340  тт;  рагИе  гёсер1г1се  (111  ро81,е  —  230  х  200  х  400  тт;  ЬоЫпе  (1и  саЫе  —  0  4С0  х  380  тт. 

Ро1(18:  еп8етЬ1е  (1е8  ог§апе8  8еп81Ые8  (1е  те8иге  (1е  1а  у11е88е  е!  (1е  1а  (ИгесИоп  (1и  уеп1  —  6,5  к§; 
се1ш  (1е  те8иге  (1е  1а  1етрёга1иге  е1  (1е  ГЬит1(111ё  (1е  Га1г,  (118ро8111Г  (1е  рго1ес110п  сотрг18  —  6  к^\ 
рагИе  гёсер1псе  (1и  ро81е  —  Ю  к^;  ЬоЬ1пе,  г^аЫе  (1е  100  т  еотрт18  —  38  А:^;  епзетЫе  (1и  ро81е 
етЬаПё  —  80  к§. 


ТЕЬЕМЕТЕ0МЕТШ8СНЕ  8ТАТI0N    ДМС-Н-53 

01е  1е1ете1еоте1г18сЬе  81а110п  ДМС-Н-53  181  гиг  8сЬпе11еп  Регпте8811П^  (1ег  Тетрега1иг  ип(1 
ге1а11уеп  Ьи11{еисЬ1е  8о\У1е  (1ег  \У1п(1§е8сЬлу1п(11^ке11  ип(1  -Г1сМип^  1П  (1ег  81ап(1еЬепе  (1ег  еп1- 
8ргесЬеп(1еп  ОеЬег  Ье811тт1.  В1е  \V^^кип§8^Vе^8е  (Иезег  81;а110П  ЬегиЬ!  аи!  (1ег  Ит^огтипд  (1ег 
^ете88епеп  те1еого1о§18сЬеп  Е1етеп1е  1П  е1ек1г18сЬе  ОгбВеп,  с11е  у18ие11  пасЬ  (1еп  Хе1§егаи88сЬ1а§еп 
Зег  еп18ргесЬеп(1еп  1т  ЕтрГап§81е11  (1ег  81а11оп  ап^еог(1пе1еп  МеВ^ега1е  аЬ^е1е8еп  \уег(1еп. 

016  1п(11ка1огеп  (1ег  \У1п(1г1сЫип^,  (1ег  Ьи<'иетрега1иг  ип(1  гекНуеп  ЬиМеисЫе  81п(1  1п  е1пет 
Вге18ка1еп^ега1  уеге1п1^1.  016  ОеЬег  (1ег  81а11оп  81П(1  аи!  2\уе1  В1оск8  уег1е111:  (1ег  ОеЬегЫоск  (\ег 
\У1п(1де8сЬ\у1п(11^ке11  1Ш(1  -г1сЫип^  ип(1  с1ег  ОеЬегЫоск  с1ег  Тетрега1иг  ип(1  ге1а11уеп  ЬиГ1{еисЬ1е. 
01е  \У1П(1§е8сЬ\У1П(11^ке118те88ип^  ЬегиЬ!  аиГ  (1ег  1]тГогтип^  (1ег  ЬиН81готепегд1е  1п  е1ек1п8сЬе 
Епег^1е  т11  НИГе  е1пе8  М1п1а1иг-\Уес1]8е181гот^епега1ог8,  (1(88еп  ЕаиГег  уоп  е1пет  Вге18сЬа1еп- 
Пй^е1га(1  ап§е1г1еЬеп  \у1Г(1.  В1е  \У1П(1г1сЬ1ип^  \у11(1  т111е]8  01е1с}:81гот-Ро1§(8у81,ет8  шИ  ро1еп11о- 
те1п8сЬет  Ап2е1§еаЬ^г1Я  Ь€811тт1.  А18  Тетрега1иг^еЬег  (Неп!  е1П  \У1(1ег81ап(181Ьегтоте1ег, 
(1е88еп  \У1(1ег81ап(1  81сЬ  аЬЬап^!^  уоп  (1ег  ЬиГиетрега1иг  ап(1ег1.  В1е  Тетрега1игте88ип^  егГо1§1 
т1ие18  е1пег  ипЬа1апс1ег1еп  МеВЬгйске,  1П  (1егеп  В1а§опа1е  (1а8  е1ек1г18сЬе  МеВ^ега!  (М1кгоатрег- 
те1ег)  §е8сЬаие1  \У1Г(1.  А18  ОеЬег  (1ег  ге1а11Уеп  Ь11Г1!е11сЬ1е  \у1г(1  е1П  НаагЬу§готе1ег  тН  Регп- 
йЬег1га§ип^  (1ег  Ап2;е1деп  ЬепМг!. 

В1е  81а11оп  \у1г(1  уоп  е1пет  \УесЬ8е181готпе12  тН  110—127  Ьгху.  220  7-8раппип^  ^е8ре181  о(1ег 
УОП  е1пег  30  7-ТгоскепЬаиег1е,  (Не  81сЬ  1т  Етр{ап§81е11  (1ег  81а110П  ЬеГш(1е1  1Ш(1  погта1е8  Еипк- 
110П1егеп  (1ег  81а1,10П  1т  ЬаиЬ  уоп  6—8  Мопа1еп  §е\уаЬг1е181е1. 

2ит  81а11оп88а12  §еЬбг1  е1п  100  т  ]ап^е8  КаЬе1  гиг  УегЫп(1ип§  (1ег  ОеЬег  тИ  (1ет  ЕтрГап§8- 
1е11.  В1е  81а11оп  181  т11  Рга2181оп8иЬгеп  уегзеЬеп,  (Не  1т  81еиегри11:  {Етр!ап§81е11)  е1п§еЬаи1  81п(1. 

01е  Те1ете1еоте1г18сЬе  81а11оп  \у1г(1  1п  Но12к181е  уеграск!  §е11еГег1. 

МеСЬеге1сЬе:  \Ут(1де8с11\у1п(11дке11  уоп  2  т/зек  Ы8  30  т18ек;  \У1п(1г1сЫипд  уоп  0°  Ыа  360°; 
ЕиС11етрега1иг  уоп  +45°  Ы8  -45°  С;  ге1а11уе  ЬийГеисЫе  уоп  30  Ы8  100%. 

АЬте88ип§еп  &ег  81а11оп:  \У1п(1§еЬегЫоск  650  х  800  х  400  тт;  Тетрега1иг-  ип(1  РеисЬИд- 
ке118деЬегЫоск  0  140  х  340  тт;  Етр!ап^81е11  (1ег  81а11оп  230  х  200  х  400  тт;  КаЬеНготте1 
0  400  X  380  тт. 

Ое\у1сЬ1:  \У1п(1^еЬегЫоск  6,5  А:^;  Тетрега1иг-  ипс!  РеисЬ11дке118§еЬегЫоск  т11  8сЬи12  6  к§; 
ЕтрГап^81е11  10  /г^;  Тготте!  т11  100  т  кп^ет  КаЬе1  38  кд;  81а11оп88а12  т11  Уеграскип^  80  кд. 


Е8ТАСI0N  МЕТЕОКОЬОШСА  ДМС-Н-53  1)Е  0В8ЕК\АС10М  А  ^I8ТАNСIА 

» 

Ьа  е81ас16п  те1еого16§1са  ДМС-Н-53  е81а  (1е811па(1а  а  те(11г  а  с1181апс1а  1а  1етрега1ига  у 
Ьите(1а(1  ге1а11уа  (1е1  а1ге,  уе1ос1(1а(1  у  (11гесс16п  (1е1  у1еп1о  а1  п1уе1  еп  дне  8е  ропеп  1о8  согге8роп- 
с11еп1е8  е1етеп1о8  8еп81Ые8.  Рипсюпа  1а  е81ас16п  Ьа8ап(1о8е  еп  е1  тё1о(1о  (1е  1гап8Согтас1бп  с1е  1о8 
Гас1оге8  те1еого16§1со8  а  (1е1егт1паг  еп  тадп11и(1е8  е1ёс1г1са8,  дие  8е  тМеп  рог  1ес111га  у18иа1  (1е 
1а  (1е8у1ас16п  (\е  1а8  ади]а8  1п(11са(1ога8  еп  1о8  согге8роп(11еп1е8  арага1:о8  (1е  тес11с16п  1п81а1а(1о8  еп  е! 
рие81о  (1е  гесерсюп  <\е  1а  е81ас16п  те1еого16^1са. 

Еа8  1п(11сас1опе8  (1е  уе1ос1(1а(1  (1е1  у1еп1о,  1етрега1ига  у  Ьите(1ас1  ге1а11уа  (1е1  а1ге  е81ап  геип1(1а8 
еп  ип  8о1о  арага1о  (1е  1ге8  езсаЫз.  Ео8  е1етеп1о8  8еп81Ые8  (1е  1а  е81ас16п  е81ап  геип1(1о8  еп  1ге8 
Ыодп€8:  ипо  с1е  уе1ос1(1а(1е8  у  гитЬо8  (1е1  у1еп1о  у  о1го  (1е  1етрега1ига8  у  Ь11те(1а(1е8  ге1а11уа8  (1е1 
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а1ге.  Ьа  уе1ос1(1а(1  (1е1  у1еп1о  8е  тЫе  1гап8{огтап(1о  еп  епегдха  е1ёс1г1са  1а  епег^ха  йе  1а  согг1еп1е  Ае 
а1ге  рог  те(11о  (1е  ип  §епе^а(^о^  т1пй8си1о  в.е  согг1еп1е  аНегпа,  сиуо  го1ог  ез  тоуМо  рог  ип  тоИпе1е 
(1е  1ге8  1а2а8.  Ьа  (11гесс1бп  (1е1  у1еп1о  8е  (1е1егт1па  рог  тесНо  йе  ип  8181ета  (1е  согпеМе  сопИпиа  дие 
Ьи8са  сИсЬа  (11гесс16п  у  дие  е81а  ргоу181о  (1е  ип  ро1епс16те1го  рага  Ьасег  1а8  1ес1ига8.  Е1  е1етеп1о 
8еп81Ые  рага  1а  тесИсхоп  (1е  1етрега1ига8  е8  ип  1егт6те1го  е1ёс1г1С0,  сиуа  ге8181епс1а  уапа  еп 
Гипс16п  (1е  1а  1етрега1ига  (1е1  ахге.  Ьа  тейшоп  8е  геаИга  рог  те(11о  (1е  ип  риеп1е  по  еди1ИЬга(1о, 
еп  ипа  Ае  сиуаз  (11а§опа1е8  8е  1п1:.егса1а  ип  т1сгоатрепте1го.  Ситр1е  1а  Гипс16п  с1е  е1етеп1о  8еп81Ые 
(1е  Ьитейаё  ге1а11Уа  &е\  ахге  ип  Ы^г6те1го  (1е  ре1о  соп  с118ро8Н1Уо  (1е  1ес1ига8  а  (1181апс1а. 

Ьа  е81ас1бп  8е  аИтеп1а  (1е  1а  геё  (1е  согпеп1е  аИегпа  а  110—127  у  220  7,  о  Ыеп  с1е  ипа  Ьа1ег1а 
йе  р11а8  зесаз  (1е  30  V  (118рие81а  еп  е1 1п1епог  (1е  1а  раг1е  гесер1ога  с1е  1а  е81:,ас1бп.  Ьа  Ьа1епа  а8е^ига 
е1  Гипс1опат1еп1о  погта!  (1е  1а  е81ас16п  (1игап1е  6  и  8  те8е8, 

Еп  е1  едихро  йе  1а  е81ас1бп  8е  1пс1иуеп  100  т  с1е  саЫе  рага  ишг  ]о8  е1етеп1о8  8еп81Ые8  а  1а  раг1е 
гесер1ога.  Ьа  е81ас1бп  е81а  ргоУ181а  йе  сгоп6те1го8  (1е  ргес1816п  топ1а(1о8  еп  е1  рирИге  <^е  те(11с1бп 
(раг1е  гесер1ога). 

Ьа  е81ас1бп  те1еого16§1са  8е  еп1ге§а  еп  ип  сазоп  йе  тайега  ай  Ьос. 

Оата8  (1е  те(11С1бп:  6.е  уе1ос1(1а(1  (1е1  У1еп1о  —  йе  2  а  30  т18е§;  6.е  (Игесс[6п  (1е1  У1еп1о  —  йе  0°  а 
360°;  (1е  1етрега1ига  (1е1  ахге  —  6.е  +45°  а  -45°  С;  (1е  1тте(1а(1  гекНуа  (1е1  ахге  —  (1е  30  а  100%. 

В1теп81опе8  6.е  1а  е81ас1бп:  Ыодие  6.е  е1етеп1о8  8еп81Ые8  рага  е1  У1еп1о  —  650  х  800  х  400  тт; 
Мет  рага  1етрега1ига  у  Ьитейай  —  0 140 х 340тт ;  раг1е  гесер1ога  (1е  1а  е81ас16п  —  230 х  200 х 400  тт ; 
ЬоЫпа  рага  е1  саЫе  —  0  400  х  380  тт. 

Резо:  Ыодие  Ае  е1етеп1о8  8еп81Ые8  рага  е1  у1еп1о:  6,5  А§;  1<1ет  рага  1етрега1ига  у  Ьитейас! 
соп  1а  сиЫег1а  (1е  рго1:,есс1бп:  6  к§;  раг1е  гесер1ога :  10  А^;  ЬоЫпа  соп  100  т  <1е  саЫе:  38  к§;  е81ас1бп 
сотрЫа  соп  етЬа1а]е:  80  А^, 
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ  МАЧТА  ММ-49 


Метеорологическая  мачта  ММ-49  предназначена  для  установки  дистанционных  приборов 
типа  ДМС-Н-53,  АРМЭ-1  и  других  аналогичного  типа  установок. 

Ствол  метеомачты  состоит  из  четырех  трубчатых  разборных  металлических  секций.  Общая 
высота  мачты  в  собранном  виде  6м.  Метеомачта  устанавливается  на  металлическом  шарнирном 
основании  и  фиксируется  в  вертикальном  положении  двумя  ярусами  т'росовых  оттяжек.  Верхняя 
секция  метеомачты  снабжается  оголовком  для  крепления  приборов  ветра. 

Размеры  мачты  в  укладочном  ящике  —  1600  х  384  х  243  мм.  Вес  с  ящиком  —  80  кг. 


МЕТЕОКОЬОШСАЬ  МА8Т  ММ-49 


ТЬе  ММ-49  Ме1еого1о§1са1  Ма81  18  изес!  1о  тоип!  1Ьегеоп  Туре  ДМС-Н-53,  АРМЭ-1  гето1е 
орегаПп^  1П81гитеп18,  ап(1  81т11аг. 

ТЬе  1гипк  о!  1Ье  Ме1еого1од1са1  Ма81  соп81818  о!  Гонг  1иЬи1аг  (118тоип1аЫе  те1а1  8ес110П8. 
ТЬе  1о1а1  Ье1^Ы  оС  1Ье  Ма81  а88етЫе(1 18  6  т.  ТЬе  Ме1еого1о^1са1  Ма81 18  1п81а11ес1  оп  а  Ып§е<1  те1а1 
Ьа8е  апй  йхеЗ  1п  а  уегИса!  ро8Н10п  Ьу  1\уо  (1еск8  о!  §иу  горе8,  ТЬе  иррег  8ес11оп  оГ  1Ье  Ме1еого1о§1са1 
Ма81  18  ргоу1(1е(1  \у11Ь  а  Ьеас!  Гог  Г1Х1пд  оГ  \у1п(1  1п81гитеп18, 

01теп81оп8  1п  саггу1п§  са8е:  1600  х  384  х  243  тт.  \Уе1§Ы  80  к§. 


МАТ  МЁТЁОКО^ОаI^^Е,  МОВЁЪЕ  ММ-49 


Ье  та!  тё1ёого1о§1дие  ММ-49  е81  (1е811пё  аи  топ1а§е  (1е8  арраге118  (1е  тезиге  а  (1181апсе  (1и  1уре 
ДМС-Н-53,  АРМЭ-1  ои  (1'аи1ге8  (118ро8Н1Г8  апа1о§ие8. 

Ье  согр8  (1и  та1  е81  соп8111иё  раг  диа1ге  зесИопз  1иЬи1а1ге8  (1ётоп1аЫе8.  Наи!е11Г  1о1а1е  (111 
та!  —  6  т.  Ье  та!  тё!ёого1о§1дие,  топ!ё  8иг  ипе  етЬа8е  а  го!и1е,  68!  та1п!епи  еп  ро81!1оп  уег!1са1е 
раг  (1еих  гап§ёе8  йе  ЬаиЬапз.  Ьа  8ес!10П  зирёпеиге  (1и  та!  ез!  (1о!ёе  (1'ип  етЬои!  8рёс1а1  (1е8!1пё  а 
1а  Г1ха!1оп  (1е8  (118ро81!1Г8  ее  тезиге  с[и  уеп!. 

В1теп81оп8  (1и  та!  (1ётоп!ё  е!  етЬаПё  (1ап8  8а  са188е  —  1600  х  384  х  243  тт.  Ро1(18  !о!а1  — 
8,0  к§. 
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МЕТЕ0К0Ь0018СНЕК  МА8Т  ММ-49 


Бег  те1еого1о^18сЬе  Мав!  ММ-49  181  гиг  Аи{81е111т§  уоп  РегптеВ1п81гитеп1еп  Туре  ДМС-Н-53, 
АРМЭ-1  ип(1  Гиг  апйеге  Ап1адеп  аЬпИсЬег  Туре  ЬезИтт!. 

Ва8  Оегйз!  с1е8  те1еого1о§18сЬеп  Ма81е8  Ье81еЫ  аиз  4  аЬтоп11егЬагеп  Ме1а]1гоЬг8сЬй88еп. 
Сге8ат1ЬбЬе  (1е8  2и8аттеп§еЬаи1еп  те1,еого1о§18сЬеп  Ма81е8 :  6  т. 

Оег  те1еого1о^18сЬе  Ма81  \у1г(1  аиГ  е1пет  Ое1епкип1.ег8а12  аиГ§^е81е111  ипс1  йигсЬ  АЬвраппвеИе, 
(11е  1п  2\уе1  НбЬеп  ап^ге1Геп,  1п  (1ег  УегИкаПа^е  Г1Х1ег1.  Вег  оЬеге  Ма818сЬиВ  181.  т!!  е1пет  КорГ  гит 
ВеГе811§;еп  с1ег  \У1п(11П81гитеп1е  уегзеЬеп. 

АЬте88ип^еп  1П  Уеграскипд8к181е:  1600  X  384  х  243  тт.  Ое\У1сЫ:  80  А^. 


Р08ТЕ  МЕТЕОВОЮОГСО  ММ-49 


Е81а  йевИпайо  а  1о8  е1етеп1о8  8еп81Ые8  (1е  1П81.а1ас1опе8  Про  ДМС-Н-53,  АРМЭ-1  у  о1га8 
апа1о^а8. 

Е1  ро81е  ргор1атеп1е  (ИсЬо  соп81а  (1е  4  8есс1опе8  те1аИса8  1иЬи1аге8  (1е8топ1аЫе8.  Ьа  аНига 
1о1а1  с1е1  ро81е  агта(1о  е8  (1е  6  те1го8.  Е1  ро8Ье  8е  топ1а  8оЬге  ипа  аг11си1ас16п  те1.аИса  у  ве  Г1]а 
еп  ро81с16п  уегПса!  рог  те(110  с1е  ипа  вегхе  йе  У1еп1о8  ЬесЬо8  (1е  саЫе8  Г1]а(1о8  а  {1о8  а11ига8  <11!егеп1е8. 
Ьа  8есс16п  8ирег1ог  (1е1  ро81е  Неуа  ип  саЬега!  рага  Г1]аг  1о8  е1етеп1о8  8еп81Ые8  (1е1  У1еп1о. 

Г)1теп81опе8  Ле!  ро81е  етЬа1а(1о:  1600  х  384  х  243  тт.  Резо:  80  к^. 
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БАРАБАНЫ  С  ЧАСОВЫМИ  МЕХАНИЗМАМИ  МЧН  и  МЧС 


Барабаны  с  часовыми  механизмами  предназначены  для  установки  их  в  метеорологические 
самопишущие  приборы:  барографы,  гигрографы  и  термографы. 

Часовые  механизмы  изготовляются  двух  типов:  «недельные»  МЧН  с  оборотом  барабана  за 
176  часов  и  «суточные»  МЧС  с  оборотом  барабана  за  26  часов  с  продолжительностью  завода 
180  часов. 

Часовые  механизмы  обоих  типов  имеют  анкерный  ход  на  рубиновых  камнях.  Работоспособ- 
ность часовых  механизмов  гарантируется  при  температуре  окружающего  воздуха  от  —35°  до 
+  45°  С. 

Точность  хода  часовых  механизмов:  МЧН  +30  минут  за  неделю  и  МЧС  ±5  минут  за  сутки. 

Размеры  барабанов  с  часовыми  механизмами:  0  100  х  103  мм.  Вес  —  0,6  лг. 


БКГМ8  \У1ТН  СЬОСК  МОЛЕМЕОТ  МЧН  А1ЧВ  МЧС 


ТЬе  (1гит8  \у11Ь  с1оск  тоуетеп1  аге  Гог  тоипИп^  1п  те1еого1о§1са1  гесог(11п^  1п81гитеп18: 
1П  Ваго^гарЬй,  Нус1годгарЬ8,  апс1  ТЬегто^гарЬз. 

ТЬе  с1оск  тоуетеп18  аге  ауаНаЫе  1п1\Уо1уре8:  8еуеп-0ау  Туре  МЧН  \у11Ь  1Ье  {1гит  геУо1у1П§ 
опсе  еубгу  176  Ьоиг8,  ап(1  Опе-Вау  Туре  МЧС  \у11Ь  1Ье  (1гит  геуо1у1П§  опсе  еуегу  26  Ьоиг8,  1Ье 
с1оск  тоуетеп1  1П  еНЬег  1уре  геди1пп§  ге\У1П(11П^  еуегу  180  Ьоиг8. 

ТЬе  с1оск  тоуетеп18  аге  оГ  1Ье  1еуег  1уре  оп  гиЬу  ]е\уе18.  ТЬе  орегаНоп  оГ  1Ье  с1оск  тоуетеп18 
18  §иагап1еес1  а!  атЫеп!,  1етрега1иге8  -35°  1о  +45°  С. 

Ассигасу  оГ  1Ье  с1оск  тоуетеп18:  Туре  МЧН  1о  \у11Ып  ±30т1пи1е8  рег  8еуеп  (1ау8;  Туре 
МЧС  1о  \У11Ып  ±5  т1пи1е8  рег  24  Ьоиг8. 

В1теп81оп8:  100  тт  (На.  х  103  тт.  \Уе1дЫ  0.6  к§. 

73 


СУЫ1ЧВКЕ8  А  МОГУЕМЕЭТ  В'НОКЬООЕЫЕ,  М0ВЁЬЕ8  МЧН  ЕТ  МЧС 

Ье8  суНпйгев  МЧН  е1  МЧС  а  тоиуетеп!  (1'Ьог1о§ег1е  8оп1  ёезИпёз  а  ё1ге  топ1ё8  с1ап8  1е8 
арраге118  тё1ёого1о^1дие8  епге^181геиг8-ЬагодгарЬе8,  Ьу§го§гарЬе8  е1  1ЬегтодгарЬе8. 

118  8оп1  ехёси1ё8  еп  йеих  1уре8:  1уре  «ЬеЬс1ота(1а1ге»  МЧН  а  гёУоЫНоп  сотр1ё1е  (1и  суИп(1ге 
еп  176  Ьеигев,  е1  1уре  <доигпаИег»  МЧС  а  гёУоЫНоп  сотр1ё1е  (1и  суИпс1ге  еп  26Ьеиге8;  1а  гёзегуе 
(1е  тагсЬе  е81  (1е  180  Ьеиге8  роиг  1е8  (1еих  1уре8. 

Ьез  тоиуетеп18  ё'Ьог1о^епе  8оп1  а  ёсЬарретеп!  а  апсге,  8иг  гиЫв.  Ьеиг  {опсИоппетеп* 
погта1  ез!,  ^агапИ  роиг  йез  1етрёга1игё8  йе  Гахг  атЫап!  йе  —35°  а  +50°  С.  МагсЬе  ЬеЬс1ота(1а1ге 
(1и  тоиуетеп!  МЧН  ±30т1пи1е8;  тдгсЬе  (1шгпе  йи  тоиуетеп!  МЧС  ±5тти1е8. 

01теп81оп8  (1и  суИпйге:  0  100  х  103  тт.  РоШ  &и  суИпйге:  0,6  к§. 


ЕЕ0I8ТШЕЕТК0ММЕ^N  М1Т  ГНКД^ЕККЕМ  МЧН  ГКО  МЧС 

В\е  Тготте1п  т11  11Ьг\уегкеп  81п(1  Мг  те1еого1од18сЬе  8е1Ь818сЬге1Ьег:  Ваго^гарЬеп,  Нудго- 
^гарЬеп  ип(1  ТЬегто^гарЬеп  Ье811тт1. 

В1е  иЬглуегке  \уег(1еп  1П  2\^е[  Туреп  Ьег^е81е111:  Шг  \УосЬепЬе1г1еЬ  МЧН  тИ  ехпег  ТготгаеЬ 
ит1аиМаиег  уоп  176  81(1.  ипс!  !йг  Та§е8Ье1г1еЬ  МЧС  шИ  ехпег  Тготте1ит1аи!(1аиег  уоп  26  6'/с?. ; 
(11е  ЬаиГгеН  йег  11Ьг\уегке  Ье1га§1  180  ЗЫ. 

01е  Щгхуегке  ЬаЬеп  Апкег^ап^  аиГ  КиЬш81е1пеп,  В1е  АгЬе118!аЫдкеН  йег  11Ьг\уегке  \У1Г(1  Ье! 
етег  Тетрега^иг  йег  11т§еЬип^81и^1  уоп  —35°  Ыз  +45°  С  ^атапИег1. 

Оапддепаих^кеИ  йег  Шг\уегке:  МЧН  ±30  Мт.  рго  \УосЬе  ип(1  МЧС  ±5  Мш.  рго  Та§. 

АЬте88ип§еп:  0  100  X  103  тт.  Сге\у1сЬ1:  0,6  А:^. 


ТАМВ0КЕ8  СОN  МЕСАМ8М08  ВЕ  ЕЕЬ01ЕША  МЧН  У  МЧС 

8е  !аЬг1сап  рага  8и  1п81,а1ас1бп  еп  арага1о8  те1еого16§1со8  гед181га(1оге8 :  Ьагодга^оз,  Ы(1г6дгаГо8 
у  1егт6^гаГо8. 

Ьо8  тесат8то8  йе  ге1о]епа  8е  !аЬпсап  (1е  с[о8  Проб:  "8етапа1е8"  МЧН  соп  1атЬог  дие  (1а  ипа 
уиеНа  еп  176  Ьога8,  у  "с11аг108"  МЧС  еп  1о8  дие  ипа  уиеНа  (1е1  1атЬог  (1ига  26  Ьога8;  ипо8  у  о1го8 
Непеп  сиег(1а  рага  180  Ьогаз.  Ьо8  тесат8то8  (1е  ге1о]ег1а  8оп  йе  апсога,  8оЬге  гиЫез.  8е  ^агапИга 
8и  Гипс1опат1еп1о  соп  1:етрега1ига8  атЫеп1е8  сотргепйМаз  еп1ге  —35°  у  +45°  С. 

Ргес181бп  (1е  1о8  тесаш8то8  в.е  ге1о]ег1а :  е1  МЧН  :  ± 30  т1пи1:о8  еп  1  зетапа,  е1  МЧС :  ±  5  тши1о8 
еп  24  Ьога8. 

01теп81опе8:  0  100  х  103  тт.  Резо:  0,6  к§. 


74 


АЭРОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРИБОРЫ 

АЕКОШСЮАЬ  Ш8ТК^МЕNТ8 

АРРАКЕ1Ь8  АЕК0^0СI^^Е8 

АЕК0Ь0С18СНЕ  IN8ТК^МЕNТЕ 

АРАКАТ08  АЕК0Е0С1С08 


РАДИОЗОНД  гребенчатый  РЗ-049 


Радиозонд  РЗ-049  является  прибором  разового  действия,  выпускаемым  в  свободный  полет 
на  шаре,  наполненном  водородом,  для  определения  давления,  температуры  и  влажности  воздуха 
на  различных  высотах  в  свободной  атмосфере.  Приемником  давления  в  приборе  служат  две 
анероидные  мембранные  коробки,  приемником  температуры  —  биметаллическая  пластинка, 
приемником  влажности  —  пучок  обезжиренных  волос. 

Передача  сигналов  радиозонда  производится  через  специальный  радиопередатчик,  пред- 
ставляющий собой  маломощный  ламповый  генератор  высокой  частоты.  Передача  основана  на 
временно-импульсном  методе  и  осуществляется  с  помощью  специального  коммутатора,  вращае- 
мого пропеллером  прибора.  Прием  сигналов  на  земле  производится  любым  коротковолновым 
радиоприемником. 

ОСНОВНЫЕ  ДАННЫЕ 


Метеорологический  элемент 


Пределы  измерения 


Цена  1  мм  и  зубца  гребенки 


Давление  . . . 
Температура 
Влажность  . . 


1050  Мб  до  20  Мб 

+  40°  до  —70°  С 

20  до  100% 


1  ММ  гребенки  =  12,8  до  14  мб 
1  зубец  =  1,6  до  1,8°  С 
1  зубец  =  8  до  10% 
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КАВ1080КПЕ  ТООТН-СОМВ  ТУРЕ  РЗ-049 


ТЬе  РЗ-049  КасИо8оп(1е  18  ап  "опсе-орегаПп^"  1п81гитеп1  8еп1  ои1  1п1о  Ггее  Я1^Ы:  \уНЬ  а 
Ьуйго^еп  йПеё  р11о1-Ьа11ооп,  1о  (1е1егт1пе  1Ье  рге88иге,  1етрега1иге  ап(1  ЬитМИу  о?  1Ье  ахг  а! 
уапои8  а11Нис1е8  1п  1Ье  Ггее  а1то8рЬеге.  ТЬе  рге88иге-8еп8111уе  е1етеп1  соп81818  о!  1\уо  апего1(1 
сИарЬга^т  сар8и1е8;  111е  1етрега1иге-8еп8111Уе  е1етеп1  18  а  Ь1те1а1  81г1р,  \уЫ1е  1Ье  Ьит1с111у- 
8еп8111уе  е1етеп1  18  а  1иГ1  о1  (^е-о'йед.  Ьа1Г. 

Тгап8т1881оп  о!"  81^па18  Ггот  1Ье  Ка(1108оп(1е  18  1ЬгоидЬ  а  8рес1а1  гасНо  1гап8т1иег,  1Ь18  ]аИег 
Ъе'т^  а  1о\V-ро\Vе^  Ы^Ь-Ггедиепсу  1иЬе  о8С111а1ог.  ТЬе  1гап8т1881оп  18  Ьа8ес1  оп  а  11те-ри18е  те1Ьо(1 
апс1 18  ассотрИ8Ьес1  Ьу  теап8  о\  а  8рес1а1  сотти1а1ог  йпуеп  Ьу  1Ье  1п81гитеп1  ргореНег,  Апу  8Ьог1- 
луаУб  гасНо  гесе1уег  тау  Ье  изей  оп  1Ье  ^гоипй  Гог  гесерИоп  оГ  1Ье  81§па18. 

Е88ЕКТ1АЬ  8РЕС1Г1САТ10Н8 


Ме1еого1о81са1  диап111у 

Капде  оГ  теавигетеШз         |      ^'^"^''^*^''соть\^'й,^"^  ""^  ''"^ 

Ргеззиге   

Тетрега1иге 

Нит1{111у 

1050  тЬ  1о  20  тЬ 

+  40°  1о  -70°  С 

20  1о  100% 

1  тт  о(  1Ье  сотЬ  =  12.8  1о  14  т6 
1  1оо1Ь  =  1.6  1о  1.8°  С 
1  1оо1Ь  =  8  1,0  10% 

КАВ1080КВЕ  А  РЕШNЕ,  МОВЁЬЕ  РЗ-049 


Ьа  га(1108оп(1е  РЗ-049,  и11И8ёе  роиг  ГехрЬгаНоп  (1е  Га1то8рЬёге  а  арраге!!  регйи,  8ег1  а  тезигег 
1а  рге881оп,  1а  1етрёга1иге  е1  ГЬит1(111ё  с1е  Га1г  а  (11Уег8е8  а1111и(1е8.  ЕПе  681  етрог1ёе  раг  ип  ЬаПоп 
рИо^е  ^опЯё  а  ГЬуёго^ёпе.  Ь'ё1ётеп1  8еп81Ые  а  1а  рге881оп  е81  сопзШиё  раг  йеих  сар8и1е8  апёгоМез, 
Гог^апе  8еп81Ые  а  1а  1етрёга1:иге  раг  ипе  1ате  Ытё1а1Идие,  Гё1ётеп1  8еп81Ые  а  ГЬитМНё  раг 
ипе  тёсЬе  (1е  сЬеуеих  с1ё§га188ё8. 

Ьа  1гап8т1881оп  (1е8  81дпаих  епуоуёз  раг  1а  8011{1е  е81  гёаИзёе  а  ГаМе  (1'ип  ро81е  ётеИеиг  8рёс1а1 
(1е  1'а1Ые  ри188апсе,  тип!  й'ип  §ёпёга1еиг  а  1атре  а  Ьаи1е  !^ё^иепсе.  Ье8  81^паих  8оп1  1гап8т18  раг 
1три181оп8  а  (1181г1Ьи11оп  уаг1аЬ1е  (1ап8  1е  1етр8;  се11е  (1181г1Ьи11оп  ез!  гёаИ8ёе  а  ГаМе  й'ип  соп1ас1 
1оигпап1  8рёс1а1  ас110ппё  раг  ип  тоиИпе!.  Ьа  гёсерИоп  (1е8  81^паих  а  1егге  реи!  8'е1!ес1иег  раг  пЧт- 
рогЬе  дие!  ро81е  а  оп(1е8  соиг1,е8. 


САКАСТЙКI8ТI^^Е8  РЕШС1РАЬЕ8 


Рас1еиг  тезигё 

Ыт11е8  йе  тезигез 

Уа1еиг  Ае  1  тт  ои  й'ипе  <1еп1 
йе  ре1^пе 

Рге8810П 

Тетрёга1иге 

Нит1(1иё   

1050  а  20  тЬ 
(\о  +40°  а  —70°  С 
(1е  20  а  100% 

1  тт  йе  ре1^пе  =  12,8  а  14  т6 

1  (1еп1  =  1,6°  а  1,8"  С 

1  с1еп1  =  8  а  10% 

Г^NККАММ80N^Е  РЗ-049 


01е  Рипккатт8оп(1е  РЗ-049  181  е1п  е1птаИ^  \У1гкеп<1е8  Оега!.  81е  \У1Г(1  2и8аттеп  т11  е1пет 
■\уа88ег81ой^е!й]11еп  Р11о1Ьа11оп  1п  йеп  Рге1Яи^  1о8^е1а88еп,  ит  йеп  Вгиск,  (Не  Тетрега1иг  ипй  (Не 
РеисЬ1е  ёег  ЬиИ  ш  уег8сЫе(1епеп  НбЬеп  йег  ^ге1еп  А1то8рЬаге  ги  те88еп.  А18  ВгискаиЫеЬтег  1т 
Оега!  (11епеп  2\уе1  МетЬгап-Апего1^(1о8еп,  а18  Тетрега1игаи!пеЬтег  —  е1пе  В1те1а11р1аие,  а18 
ГеисЬ1еаиГпеЬтег  —  е1п  еп!!еие1:е8  НаагЬйпс1е1. 
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В[е  1}Ьег1га^ип§  с1ег  81§па1е  (1ег  КасИо8опс1е  ег!о1д1  (1игс11  е1пеп  Ье8оп(1егеп  Рипк8еп(1ег,  с1ег  а18 
НосЬ^гедиеп2-КоЬгеп§епега1ог  к1е1пег  Ье181ипд  аиз^еЫМе!  181.  В1е  ^Ьег1гадип§  ЬегиМ  аиГ  (1ет 
2^е111три18Уег1'аЬгеп  ипс1  \у1г(1  т111е18  е1пе8  Ье8оп(1егеп,  уоп  йег  ЬиПвсЬгаиЬе  (1е8  Оега18  ап§е1г1е- 
Ьепеп  Котти1а1ог8  Ье\уегк81е111д1.  Оег  81§па1етрГапд  ат  Ег(1Ьо(1еп  егГо1§1  (1игсЬ  ЬеИеЫ^еп  Кигг- 
\уе11епетрГап§ег. 


НАЦРТВАТЕХ 


Ме1еого1од18сЬе8  Б1етеп1 

МеВЬеге1сЬе 

^ег1  УОП  1  тт  йев  Каттез 
ипй  1  КаттгаЬп 

Вгиск 

Тетрега1иг   

ГеисЫе    

УОП  1050  тЬ  Ыв  20  тЬ 

УОП  +40°  Ыз  -70°  С 

УОП  20  Ыз  100% 

1  тт  йез  Каттез  =  12,8  Ь13  14  тЬ 

1  КаттгаЬп  =  1,6  Ыз  1,8°  С 

1  КаттгаЬп  =  8  Ыз  10% 

КА^I080N^А  ВЕ  РЕШЕ  РЗ-049 


Е1  га(11о8оп(1а  РЗ-049  ев  ип  арага1о  дие  8е  1ап2а  а  1а  а1тб8Гега  еп  уие1о  ИЬге  соп  ип  д1оЬо 
рио1о  Пепо  (1е  ЬМго^епо,  у  е81а  (1е811па(1о  а  8ег  етр1еа{1о  ипа  8о1а  уег;  81гуе  рага  (1е1егтшаг  1а 
ргевхбп,  1етрега1ига  у  Ьите(1а(1  (1е1  а1ге  а  (11!егеп1е8  аИНийез  еп  1а  а1тб8Гега  1егге81ге.  Кеасс1опап 
еп  ё1  а  1а  рге816п  (1о8  са]а8  апегоМев  (1е  тетЬгапа,  а  1а  1етрега1ига  ипа  р1ади11а  Ыте1аИса,  у  а  1а 
Ьитейай  ип  Ьаг  с1е  ре1о8  (1е8еп^га8ас1о8, 

Ьа8  8епа1е8  с1е  1а  га(11о8оп(1а  8е  1гап8т11еп  рог  тесНо  с1е  ипа  ет18ога  (1е  гасНо  е8рес1а1,  дие 
соп8181е  еп  ип  §^епега(1ог  (1е  1атрага8  (1е  а11а  Ггесиепс1а  у  роса  ро1епс1а.  Ьа  1гап8т181бп  е81а  Ьа8а(1а 
еп  е1  тё1о(1о  йе  1о8  1три1808  1гап811ог108  у  8е  Пеуа  а  еГес1о  рог  те(11о  (1е  ип  сопти1а(1ог  е8рес1а1, 
а]  дие  Ьасе  §1гаг  1а  ЬёИсе  с1е1  арага1о.  Еп  Иегга  ее  гетЬеп  1а8  8епа1е8  еп  сиаЦи1ег  гесер1ог  ^е 
оп(1а  соНа. 

ВАТ08  РВШС1РА1.Е8 


Гас1оге8  а  те(11г 

Ь1т11е8  йе  1а  те(11с16п 

Еди1уа1епс1а  шах1ша  у  т1п1та 
йр  1  тт  у  йе  ип  (11еп1е  йеХ  рехпе 

Рге816п 

Тетрега1ига   

Нитейай  

с1е  1050  тЬ  а  20  тЬ 

йе  +40°  а  -70°  С 

с1е  20  а  100% 

1  тт  йе  реше   =  12,8  Ьа81а  14  тЬ 
1  (11еп1е  =  1,6  Ьа81а  1,8°  С 
1  й\еп1е  =  8  Ьа81а  10% 
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МЕТЕОРОГРАФ  самолетный  СМ-43 


Метеорограф  самолетный  СМ-43  предназначен  для  непрерывной  регистрации  давления, 
температуры  и  относительной  влажности  воздуха  в  свободной  атмосфере  при  горизонтальном 
и  вертикальном  зондировании  ее  с  помощью  самолета  при  скоростях  до  250—280  км  в  час. 

Приемником  давления  служат  две  анероидные  коробки,  соединенные  вместе,  приемником 
температуры  —  изогнутая  термобиметаллическая  пластина,  приемником  влажности  —  пучок 
обезжиренных  волос. 

При  изменении  метеорологических  элементов  действие  трех  приемников  вызывает  пере- 
мещение стрелок,  соединенных  рычажной  передачей  с  каждым  из  приемников.  Регистрация 
показаний  производится  на  закопченной  .ленте,  надетой  на  барабан,  посредством  игл,  за- 
крепленных на  концах  стрелок. 

Кроме  того,  прибор  снабжен  неподвижной  фикс-стрелкой,  служащей  для  нанесения  базовой 
линии,  от  которой  производятся  отсчеты. 

Барабан  приводится  во  вращение  часовым  механизмом.  Продолжительность  работы  полного 
завода  часового  механизма  —  18  часов.  Время  одного  оборота  барабана  -  2,4  или  6  часов.  Ра- 
ботоспособность часового  механизма  гарантируется  до  —35°  С. 

Размеры  —  250  X  220  х  115  мм.  Вес  прибора  без  укладочного  ящика  -  2  кг. 


ОСНОВНЫЕ    ДАННЫЕ 


Наименование  метеорологи- 
ческих элементов 

Пределы  измерений 

Чувствительность  на  1  мм 
ординаты  ленты  барабана 

Давление  

Температура  

Влажность    

800  до  150  мм 

—  50°  до +40°  С 

30  до  100% 

8  до  13  Мб 

0,9°  до  1,3°  С 

3  до  10% 
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АШРЬАКЕ  МЕТЕООКАРН  СМ-43 


ТЬе  СМ-43  А11'р1а11е  Ме1ео§гарЬ  18  И8е(1  1о  оЬ1а1П  а  сопИпиоиз  гесог(1  оГ  рге88иге,  1етрега1иге 
811(1  1'е1а11уе  Ьит1(111у  оГ  1Ье  а1г  1п  1Ье  Ггее  а1то8рЬеге  йигшд  Ьог12оп1а1  апё  уегИса!  801тс11п^  оГ 
11  Ьу  теап8  оГ  ап  а1гр1апе  а!  8рее(18  ир  1о  250—280  кт  рег  Ьоиг. 

ТЬе  рге88иге-8еп8111Уе  е1етеп1  соп81818  о!  1\уо  апегоМ  сар8и1е8  соппес1ес1 1о§е111ег,  1}1е  1етрега- 
1иге-8еп8111уе  е1етеп1 18  а  Ыте1а1  81г1р,  у/Ы1е  1Ье  Ьит1(111у-8еп8111уе  е1етеп1 18  а  ХмИ  оГ  (1е-о11е(1  Ьа1г. 

1)е!огта11оп  оГ  1Ье  зепаШуе  е1етеп18  Ьгои§Ь1  аЬои!  Ьу  сЬап^е8  1П  1:,Ье  те1еого1о^1са1  диапИИез 
саи8е8  а  тоуетеп1  оГ  1Ье  1П{1ех  агтз  \уЫс;Ь  аге  соппес1,ес1  1о  еасЬ  оГ  1Ье  8еп8Н1уе  е1етеп18  1Ьгои§Ь 
а  1еуег  8у81ет.  А  гесогс!  оГ  1Ье  уа1ие8  теа8иге(1 18  8сга1сЬе(1  Ьу  р1П8,  аНасЬес!  1о  1Ье  еп(18  оГ  1Ье  1П(1ех 
агт8,  оп  а  1атрЫаскес1  сЬаг1  \Уоип(1  оп  а  геуоЫп^  с1г11т.  ТЬе  1П81гитеп1  Ьа8  аЫо  а  йхес!  Ьапй  1о 
тагк  а  геГегепсе  Ипе. 

ТЬе  (1гит  18  (1пуеп  Ьу  а  с1оск  тоуетеп!.  ТЬе  с1оск  тоуетеп1  ^е^и^ге8  ге\у1пс11п§  еуегу  18  Ьоиг8. 

ТЬе  (1гит  геуо1уе8  опсе  еуегу  2,  4,  ог  6  Ьоиг8.  ОрегаНоп  оГ  1Ье  с1оск  тоуетеп!  18  §иагап1ее(1 
а!  1етрега1иге8  (1о\уп  1о  —35°  С. 

В1теп81оп8:  250  х  220  х  115  тт.  \Уе1§Ь1,  ехс1и81уе  о1  саггуш^  са8е,  2  к^. 

Е88ЕNТIА^  8РЕС1Е1САТ10К8 


Ме1еого1од1са1  диапШу 

Капде  о1  теа8игетеп18 

Еди1уа1еп18  о1  1  тт  сЬаг! 
ог(11па1е 

Ргевзиге   

Тетрега1иге 

Нит1й11у 

800  1о  150  тт 

-50°  1о  +40°  С 

30  1о  100% 

8  1о  13  тЪ 

0.9°  1о  1.3°  С 

3  1о  10% 

МЁТЁОКООКАРНЕ  В'АУ1АТ10К,  МОВЁЬЕ  СМ-43 


Ьетё1ёого§гарЬес1'ау1а11оп  СМ-43,  е81  с1е81тё  а  Гепге§181гетеп1  соп11пи  (1е  1а  рге881оп,  (1е  1а 
1етрёга1иге  е!  (1е  ГЬитШИё  аи  соиг8  (1е  вопйа^ез  уегИсаих  е1  Ьог12оп1аих  (1е  Га1то8рЬёге  ИЬге  раг 
ау1оп  а  (1е8  у11е88е8  пе  (1ёра88ап1  ра8  250—280  /ст/Л. 

Ь'ё1ётеп1  8еп81Ые  а  1а  рге881оп  е81  соп8Шиё  раг  йеих  сар8и1е8  апёго1с1е8;  Гог^апе  8еп81Ые  а  1а 
1етрёга1иге  ез!  ипе  1ате  Ь1тё1а1Идие,  Гё1ётеп1  8еп81Ые  а  ГЬитМНё  —  ипе  тёсЬе  (1е  сЬеуеих 
(1ёдга188ё8. 

Ье8  уапа110П8  {1е8  !ас1еиг8  тё1ёого1о^1дие8  ргоуодиеп!  1е8  (1ё!огта110п8  (1е8  1,го18  ё1ётеп18 
8еп81Ые8,  еп1га1пап1,  1е  с1ёр1асетеп1  йев  81у1е8  согге8роп(1ап18,  аихдие18  сЬасип  с1е  се8  ё1ётеп18  е81 
геИё  раг  1еУ1ег8. 

Ь'епге§181гетеп1  (1е8  1п(11са110П8  8'еЯес1ие  зиг  ипе  СэшИе  (1е  рар1ег  еп^итёе,  епгои1ёе  аи1оиг 
(1'ип  суИп(1ге  епге§181геиг  аи  тоуеп  с[е  рош1е8  йхёез  аих  ех1гёт11ё8  (1е8  81у1е8.  Ь'аррагеИ  ез!  роигуи 
еп  ои1ге  (1'ипе  а1§и111е  йхе  1гадап1  1а  (1го11е  (1е  гё!ёгепсе  1ш11а1е. 

Ьа  го1а110П  <1и  суИп(1ге  епге^181геиг  е81  аззигёе  раг  ип  тоиуетеп!  с1'Ьог1о§ег1е  а  гёзегуе  (1е 
тагсЬе  (1е  18  Ьеигез.  Вигёе  (1'ипе  гёУо1и11оп  сотр1ё1е  (1и  су1ш(1ге :  2,4  ои  6  Ьеигез,  Ье  {опсИоппетеп! 
погта!  (1и  тёсап18те  (1'Ьог1о§епе  ез!,  дагапИ  роиг  йев  1етрёга1иге8  пе  (1е8сеп(1ап1  раз  аи-с1е88ои8 
(1е  —35°  С. 

В1тепз1опз  (1е  ГаррагеП:  250  х  220  х  115  тт.  РоШз  (1е  ГаррагеП  (са18зе-ё1ш  (1е  ГаррагеП  поп 
сотрг1зе) :  2  к^. 

САЕАСТЙЕ18Т1дЦЕ8  РВШС1РА1Е8 


Гас1еиг  те8игё 

Ыт11е8  (1е  тезигез 

Уа1еиг  (1е  1  тт  зиг  1а  ГеихИе 
(1и  суИпдге  епгедхз^геиг 

Рге8810П 

Тетрёга1иге 

Нит1(111ё   

с1е  800  ^150  тт 
с1е  -50°  ^  +40°  С 
с1е  30  а  100% 

йе  8  а  13  тЬ 
0,9  а  1,3°  С 
с1е  3  а  10% 
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ГЬГаХЕГОМЕТЕОКООКАРН  СМ-43 


Бег  Р1и§2еи§те1;еогодгарЬ  СМ-43  181  гиг  коп11пи1ег11сЬеп  Кед181г1егип§  уоп  Вгиск,  Тетрега1иг 
1Ш(1  ге1а11уег  РеисЫе  (1ег  ЬиП  1П  (1ег  Ггехеп  А1то8рЬаге  Ье1  Ног12оп1а1-  ипй  Уег11ка18оп{11египд  уот 
Р1и^2еи§  аиз  Ье1  Сге8сЬ\У1П(11§ке11еп  Ы8  250—280  кт/ЗЫ.  Ье811тт1. 

А18  Вгискаи!паЬтедега1  (11епеп  глуе!  ип1егетап(1ег  уегЬипйепе  АпегоМйовеп,  а18  Тетрега1иг- 
аи^паЬтедега!  —  е1пе  деЬо^епе  ТЬегтоЫте1а11р1а11е,  а18  РеисЫеаи!паЬтедега1  —  е1п  еп1Геие1е8 
НаагЬйп<1е1. 

Ап(1егп  81сЬ  (Не  те1еого1о§18с11еп  Е1етеп1е,  8о  ги!1  (Не  \У1гкипд  6.ег  (1ге1  Аи{паЬтедега1е  е1пе 
Уег8сЫеЬип§  (1ег  2е1^^ег  Ьегуог,  (Не  (1игсЬ  НеЬе1йЬег1гадипд  тН  ]е(1ет  с1ег  Аи!паЬте§ега1е  1п 
УегЬш(11Ш^  81,еЬеп.  018  Ап2е1^еп  луеЫеп  аи{  е1пет  аи!  е1пег  Тготте!  де\у1скеНеп  ЬегиВ1еп  8сЬге1Ь- 
81ге1!еп  т1ие18  К1128с}1ге1Ь8р112еп  ге^181г1ег1,  сНе  ап  с1еп  2;е1§егеп(1еп  Ье{е811д1,  81П(1.  Аи13е^(^ет  181 
(1а8  Стега.1  тН  е1пет  ипЬелуе^ИсЬеп  Р1х-Хе1дег  гит  АиПга^еп  (1ег  Ва818Ите  уег8еЬеп,  1П  Ьегид  аиГ 
\уе1сЬе  (11е  АЫе8ип^еп  ег!о1^еп. 

В1е  Кед181г1ег1готте1  \у1Г(1  уоп  е1пет  11Ьг\уегк  апде1г1еЬеп,  (1е88еп  Ьаи{2е11  18  ,81(1.  Ье1гад1. 
Е1пе  Тготте1ит(1геЬип^  (1аиег1  2,4  ос1ег  6  51с1. 

Т)'1е  АгЬе118!аЫ§ке11  (1е8  11Ьг\уегк8  \у1г(1  Ь18  211  -35°  С  ^агап11ег1. 

АЬте881ш^рп:  250  х  220  х  115  тт.  Ое\у1сЫ  оЬпе  Уеграскипд8к181е:  2  к^. 

НА^РТ^АТЕN 


Кеппипд  йег  те1еого1од18сЬеп 
Е1етеп1е 


Вгиск 

Тетрега1иг 
РеисЫе    . . . 


МебЬегехсЬе 


УОП  800  Ыз  150  тт 

УОП  -50°  Ыв  +40°  С 

УОП  30  Ыз  100% 


ЕтрГ1П(1исЬке11  ]е  1  тт  Ог(1ша1е 
йез  Тготте18сЬге1Ь81гех^еп8 


8  Ыб  13  тЬ 

0,9°  Ыз  1,3°  С 

3  Ы8  10% 


МЕТЕОЕООКАРО  РАКА  АУЮК  СМ-43 


Е81е  арага1о  е81а  (1е811па(1о  а  ге§181гаг  1а8  сигуа8  (1е  1етрега1ига,  рге816п  у  11ите{1а(1  ге1а11Уа 
(1е1  а1ге  еп  1а  а1тб8{ега  ИЬге,  сиап(1о  8е  8оп(1еа  ё81а  Ьоп20п1а1  у  уег11са1теп1е  рог  тесНо  (1е  ип  аУ1бп 
а  уе1ос1(1а(1е8  ^ие  по  ехсе(1ап  д.е  250  а  280  кт/к. 

Ьа8  рге81опе8  зе  тЫеп  рог  те(11о  (^е  (1о8  са]а8  апегоИез  иш(1а8  еп1ге  81,  1а8  1етрега1ига8  рог 
те(11о  д.е  ипа  р1аса  Ыте1а11са,  у  1а  Ьите(1а(1  рог  те(Но  (1е  ип  Ьа2  (1е  ре1о8  (1е8еп§га8а(1о8. 

А1  уаг1аг  е81о8  !ас1оге8  те1еого16^1со8,  геасс10пап  1о8  1ге8  гесер1оге8  у  (1е8У1ап,  а  8и  уег,  1а8 
ади^аз  1П(Нса(1ога8  ипМаз  соп  са(1а  ипо  (1е  е11о8  рог  ипа  1гап8т1816п  йе  ра1апса8,  Е81а8  о8с11ас1опе8, 
рог  те(Но  (1е  ипо8  р1со8  й^оз  а1  ех1гето  д.е  1а8  а^и]аз,  зе  ге^181гап  еп  С1п1а8  сиЫег1аз  (1е  пе^го  (1е 
1што  у  епго11а{1а8  а  ип  1атЬог. 

А(1етаз,  е1  арага1о  Непе  ипа  а§и]а  по  Г1]а  а1  тесашзто,  дие  81гуе  рага  1га2аг  1а  Ипеа  (1е  Ьазе, 
а  рагИг  (1е  1а  сиа1  зе  Ьасеп  1а8  1ес1ига8, 

Е1 1атЬог  §1га  тоу1(1о  рог  ип  тесашзто  (1е  ге1о]'ег1а  соп  сиег(1а  рага  18  Ьогаз.  11па  уиеИа  (1е1 
1атЬог  (1ига  2,  4  6  6  Ьогаз.  Е1  Гипс1опат1еп1о  (1е1  тесашзто  8е  ^агапИга  рага  1етрега1ига8 
зирег1оге8  а  35°  С  Ьа^о  сего. 

В1теп81опе8  (1е1  арага1о:  250  х  220  х  115  тт.  Резо  (1е1  т18то  31П  са]*а:  2  к§. 

ВАТ08  ГЦХВАМЕКТАЬЕ8 


Рас1оге8  а  те(11г 

ЫтИез  йе  те(11с16п 

8епз1ЫИ(1а(1 :  еди1уа1епс1а  йе 

1  тт  еп  1а  е8са1а  йе  отйепАйа» 

йе  1а  С1п1.а  (1е1 1атЬог 

Ргезхбп 

Тетрега1ига   

Нитейас! 

(1е  800  а  150  тт 

йе  -50  а  +40°  С 

йе  30  а  100% 

йе  8  а  13  тЪ 
йе  0,9  а  1,3°  С 

(1е  3  а  10% 
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ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ  УСТАНОВКА  ВУ 

Вентиляционная  установка  ВУ  предназначена  для  искусственной  вентиляции  гребенчатых 
радиозондов  и  самолетных  метеорографов  типа  СМ-43  при  выдержках  их  перед  выпуском. 

Установка  выпускается  четырех  типов: 

для  выдержки  метеорографа  в  закрытом  помещении; 

для  выдержки  метеорографа  в  специально  приспособленной  психрометрической  будке; 

для  выдержки  радиозондов  в  закрытом  помещении; 

для  выдержки  радиозондов  в  специально  приспособленной  психрометрической  будке. 

Установка  каждого  типа  состоит  из  вентилятора  (турбинки)  с  электромотором  и  устройства 
для  присоединения  выдерживаемого  метеорографа  или  радиозонда  к  вентилятору.  При  работе 
вентилятор  втягивает  воздух  в  шахту  вентилируемого  прибора,  в  результате  чего  метеоприем- 
ники прибора  воспринимают  температуру  и  влажность  окружающего  воздуха. 

Электромотор  работает  от  сети  переменного  тока  напряжением  110— 120  в  или  220  е. 

Скорость  создаваемого  воздушного  потока  в  шахте  гребенчатого  радиозонда  -  3— 5ж/се/е; 
в  шахте  самолетного  метеорографа  —  5-7  м/сек. 

Размеры  -  140  X  180  X  200  мм.  Вес       2,6  кг. 


УЩТГЬАТШа  Ш8ТА^^АТI0N  ВУ 

ТЬе  ВУ  УепШаПп^  1п81а11а11оп  18  (1е81§пе(1  Гог  Гогсей  уеп111а11оп  о(  Тоо1Ь-СотЬ  Туре  Ка(110- 
8опс1е8  апс1  оГ  Туре  СМ-43  А1гр1апе    Ме1ео^гарЬ8  1о  сопсИНоп  1Ьет  рг1ог  1о  ге1еа8е. 

ТЬе  Тп81а11а110п  18  ауаНаЫе  1п  {оиг  1уре8: 

То  сопсИНоп  а  Ме1ео§гарЬ  1п  ап  епс1о8е(1  гоот; 

То  сопйШоп  а  Ме1ео§гарЬ  1п  а  8рес1а11у  а(1ар1е(1  р8усЬготе1пс  ЬооИх; 

То  сопсИНоп  Ка(1108оп(1е8  1п  ап  епс1о8ей  гоот; 

То  сопйИшп  Ка(1108оп(1е8  1П  а  8рес1а11у  а(1ар1е(1  р8усЬготе1г1с  Ьоо1Ь, 

Ап  1п81а11а11оп  о(  еНЬег  о!  1Ье8е  1уре8  соп81818  о!  а  8та11  Гап  (111гЫпе)  хуНЬ  а  (1г1у1пд  е1ес1г1с 
то1ог,  ап(1  а  теапз  1о  соппес1  1Ье  Ме1еодгарЬ  ог  1Ье  Ка{1108оп(1е  Ье1п^  соп(1111опе(1  1о  1Ье  Гап. 
ХУЬеп  1Ье  Гап  орега1е8,  а1г  18  (1га\уп  1п1о  1Ье  8ЬаГ1  о!  1Ье  1П81гитеп1  Ьеш^  сопсИНопес!,  8о  1ЪаЬ  1Ье 
1етрега1иге  ап^  1Ье  Ьит1(111у  о!  1Ье  те1еого1од1са1  зепзШуе  е1етеп18  оГ  1,Ье  1п81гитеп1  Ьесоше 
едиа!  1о  1Ьо8е  о!  1Ье  атЬ1еп1  а1г. 

ТЬе  (1гтп§  то1ог  орега1е8  {гот  110—120  V  ог  220  V  А.-С.  та1П8. 

Уе1ос11у  о^  1Ье  а1г  сиггеп!  ргойисей:  1п  1Ье  зЬаГ!  оГ  1Ье  Тоо1Ь-СотЬ  Туре  Ка(1108оп(1е  3  1о 
5  т/зес;  т  1Ье  8ЬаГ1  о!  1Ье  А1гр1апе  Ме1ео§гарЬ  5  1о  7  т/зес, 

В1теп81оп8:  140  х  180  х  200  тт.  УVещЫ  2.6  к^. 
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Р08ТЕ  ВЕ  УЕКТХЬАТЮК,  М013ЁЬЕ  ВУ 

Ье  ровЬе  ВУ  е81(1е8ипё  а  уепШег  1е8  га(11о8оп(1е8  а  ре1дпе  е!  1е8  тё1ёого^гарЬе8  (1'ауюп  то(1ё1е 
СМ-43  ауап1  1е8  1асЬег.  Се8  ро81е8  8оп1  ГаЬпдиё8  еп  диа1ге  1уре8: 

роиг  1гаНетеп1:  (1е  тё1ёогодгарЬе8  еп  1оса1  с1о8; 

роиг  1га11етеп1  йе  тё1ёогодгарЬе8  еп  аЬп  р8усЬготё1г1дие  8рёс1а1етеп1  адепсё; 

роиг  1гаНетеп1  (1е  га(1108оп(1е8  еп  1оса1  с1о8; 

роиг  1гаНетеп1,  йе  гаЙ1о8оп(1е8  еп  аЬг!  р8усЬготё1г1дие  8рёс1а1етеп1  а^епсё. 

Ье  ро81е  йе  сЬа^ие  1уре  8е  сотрове  (1'ип  уеп111а1еиг  еп1гатё  раг  ип  то1еиг  ё1ес^^^^ие  е1  й'ип 
с118ро8Н1Г  роиг  1е  гассогс1етеп1  (1и  уеп111а1еиг  аи  тё1ёогодгарЬе  ои  а  1а  га(11о8оп(1е  уепШёв.  Ье 
уеп111а1еиг  а8р1ге  Га1г  атЫап!  раг  Г1п1егтё(11а1ге  (1е  1а  сЬет1пёе  с1'аёга11оп  аЬои1188ап1  а  ГаррагеИ 
уепШё,  §гасе  а  дио!  1е8  ё1ётеп18  8еп81Ые8  (1е  се  (1егтег  ргеппеп!  1а  1етрёга1иге  (1е  Гахг  атЫап1 
е1  гёа§188еп1  а  8оп  ЬитШНё. 

Ье  то1еиг  йи  уеп111а1еиг  (1о11  ё1ге  аИтеп1ё  раг  ип  8ес1:,еиг  аНегпаНГ  (\е  110—120  ои  220  V. 

Ьа  уНезве  (1е  1а  уеше  (1'а1г  сгёёе  раг  1е  уеп111а1еиг  (1ап8  1а  сЬеттёе  (1е  1а  га(1108оп(1е  а  ре1дпе  е81 
(1е  3  а  5  т/х;  1а  уИевве  (1е  1а  уе1пе  (1'а1г  (1ап8  1а  сЬет1пёе  (1и  тё1ёого§гарЬе  {1'аУ1а11оп  681;  (1е  5  а  7  т/5. 

В1теп81оп8  (1и  ро81е:  140  х  180  х  200  тт;  ро1(18:  2,6  к§. 


VЕNТI^АТI0N8V0I^ЕIСНТ^N0  ВУ 

В1е  УепШа110п8УотсЫип^  ВУ  181  гиг  кйп81ИсЬеп  ВеШйип^  уоп  Ка(^^о8оп(^еп  тИ  Катт8у81ет 
ипй  Р1ид2еидте1еого^гарЬеп  Туре  СМ-43  гит  АизЬаНеп  (1ег8е1Ьеп  уог  Ве§1пп  ]е(1е8  аего1од18сЬеп 
АиГвИедв  ЬевИтт!, 

Е8  \уег(1еп  у1ег  Уогг1с111ип§81уреп  Ьег§е81,е111 : 

гит  АивЬаНеп  (1е8  Ме1.еого^гарЬеп  1п  ^евсЫовзепет  Каит; 

гит  АивЬаИеп  (1е8  Ме1еого§гарЬеп  1п  Ье8оп(1ег8  е1п§ег1сЬ1е1ег  Р8ус11готе1ег11йие ; 

гит  АивЬаИеп  (1ег  КасИовопйеп  т  де8сЫо88епет  Каит; 

гит  АивЬаНеп  (1ег  Ка(11о8оп(1еп  1П  Ье8оп(1ег8  е1п^ег1сЬ1е1ег  РвусЬготе^егЬйНе. 

Зев.е  Уогг1с}11ип§81уре  Ье81,еЫ  аи8  (1ет  Ьй!1ег  (К.1е1п1игЫпе)  тН  Е1ек1гото1ог  ипё  (1ег  Ып- 
г1сЬ1ип§  гит  АпзсЫиВ  ^е8  аи8ги11а11еп(1еп  Ме1еого§гарЬеп  о(1ег  (1ег  Ка(11о8оп(1е  ап  йеп  Ьй^1ег. 
Вет  АгЬеНеп  8аи^1  (1ег  Ьй!1ег  (Ме  ЬиЙ  1П  йеп  ЗсЬасЬ!  (1е8  ги  уепШ1егеп(1еп  1п81гитеп18  ап,  \УогаиГ- 
Ьш  (Не  те1еого1о^18сЬеп  Аи!паЬте^ега1е  (1е8  1п81гитеп18  Тетрега1иг  ип(1  РеисЫе  Аег  1)т§еЬип§8- 
1и!1  аппеЬтеп, 

Бег  Е1ек1гото1ог  ЛУ1Г(1  уоп  ешет  \УесЬ8е181готпе1г  тИ  110—120  V  о(1ег  220  V  §е8ре181, 

ЬиГШготдевсЬтпсНдкеИ  1т  8сЬасЫ  йег  Ка(11о8оп(1е :  З—Ьт/з;  1т  ЗсЬасМ  (1е8  Р1и§геид- 
те1еогодгарЬеп:  5—7  т/5. 

АЬте88ипдеп:  140  х  180  х  200  тт.  Оелу1сЫ:  2,6  к§. 


УЕ]ЧТ1ЬАВ0К  ВЕ  РКГЕВА8  ВУ 

• 

Е1  уеп1иа(1ог  ВУ  е81;а  (1е81та(1о  а  1а  1п8и11ас1бп  аг1Шс1а1  йе  га(1108оп(1а8  у  те1еог6§га!о8  (1е  ау16п 
Про  СМ-43  а1  ргоЬаг1о8  ап1е8  (1е  8и  етр1ео. 

8е  !аЬг1са  сиа1го  Проз  6.е  евЬе  арага1о: 

рага  ргоЬаг  е1  те1еог6§га^о  еп  ип  1оса1  сеггас1о; 

рага  ргоЬаг  е1  те1еог6дга!о  еп  ипа  сатага  р81сготё1г1са  ргерага(1а  а1  е!ес1;о; 

рага  ргоЬаг  га(11о8оп(1а8  еп  ип  1оса1  сеггайо; 

рага  ргоЬаг  гасНозопйаз  еп  ипа  сатага  р81сготё1г1са  ргерагайа  а1  е!ес1о. 

То(1о8  е81о8  арага1о8  соп81ап  (1е1  уеп1:11а(1ог  ргор1атеп1е  (НсЬо  (Ае  Про  <^е  1игЫпа),  то1ог 
е1ёс1псо  у  сНзрозШуо  рага  итг  а1  уеп111а(1ог  еп  га(11о8оп(1а  о  те^еого^га^о  дие  ве  ргиеЬа.  Е1  уепП1а(1ог 
а1  Гипс1опаг  асаггеа  а1ге  а  1а  Ьо^ие(1а(1  (1е1  арага1о  те1еого16д1со,  а  соп8есиепс1а  (1е  1о  сиа1  1о8 
е1етеп1о8  гесер1оге8  (1е1  т18то  геасс10пап  а  1а  1етрега1ига  у  Ьите(1а(1  (1е1  а1ге  атЫеп1е. 

Е1  то1ог  е1ёс1г1С0  8е  аИтеп1а  с1е  1а  ге(1  (1е  согг1еп1е  аНегпа  а  110—120  6  220  V. 

Уе1ос1(1ас1  (1е  1а  согг1еп1е  (1е  а1ге  еп  е1  т1ег1ог  (1е1  га(11о8оп(1а  <1е  рс1пе:  (1е  3  а  5  т18е§]  еп  о1 
1п1ег1ог  (1е1  те1еог6^гаГо  Ае  ау16п:  (1е  5  а  7  т18е§. 

В1теп810пе8  (1е1  арага1о:  140  X  180  х  200  тт.  Резо:  2,6  к§. 
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ЛЕКАЛА  Л-50 


Лекала  Л-50  служат  для  обработки  данных  распределения  давления  по  высоте,  получаемых 
при  радиозондировании  и  самолетном  зондировании  атмосферы. 

Лекала  представляют  собой  стальные  линейки,  одна  сторона  которых  соответствует  кривой 
изменения  давления  в  зависимости  от  высоты. 

Лекала  охватывают  диапазон  давлений  от  1000  мб  до  10  мб  и  диапазон  высот  от  О  до  35  км. 
Для  удобства  эксплуатации  лекала  выполнены  в  виде  четырех  линеек  с  пределами:  О— 9  км, 
7—18  км,  16—27  км  и  25—35  км. 

Размеры  лекал  в  футляре  —  627  х  195  х  35  мм.  Вес  —  1,55  кг. 


ТЕМРЬЕТ8  Л-50 


ТЬе  Л-50  Тетр1е18  аге  ивес!  1о  сотрите  аННийе  (1181пЬи11оп  оГ  ахг  ргеззиге  (1а1а  оЫашес!  а! 
га(11о  8оип(11пд  ап(1  а1гр1апе  8оип(1шд  о?  1Ье  а1то8рЬеге, 

ТЬе  Тетр1е1,8  аге  81ее1  ги1ег8,  опе  81(1е  о!  \уЫсЬ  согге8роп(18  1о  1:.Ье  сигуе  о!  ргеззиге  уагхаНоп 
У8.  аННийе. 

ТЬе  Тетр1е18  соуег  а  рге88иге  гап^е  {гот  1000  тЬ  1о  10  тЬ  ап(1  а1111и(1е  гап^е  Ггот  О  1о  35  кт. 
Рог  сопуеп1епсе  о^  и8е  1Ье  ТетрЫз  аге  тайе  1п  1Ье  !огт  о^  4  8ерага1е  ги1ег8  Гог  гап^ез:  О  1о  9  кт, 
7  1о  18  кт,  16  10  27  кт,  ап<\  25  1о  35  кт. 

]31теп81оп8  т  саггу1п§  сазе:  627  х  195  х  35  тт.  \Че'щЫ.  1.55  к^. 


Р18ТОЬЕТ8  РОГК  В1^Р0Г1ЬЬЕМЕОТ  ВЕ8  МЁТЁ01100КАММЕ8,  МОВЁЬЕ  Л-50 


Ьез  р181о1е18  Л-50  8оп1  йезИпёз  аи  (1ёрои111етеп1  (1е8  (Гоппёез  зиг  1а  (1181г1Ьи11оп  (1е8  ргеззхопз 
еп  аИНийе,  ге1еуёез  1ог8  йи  га(11озоп{1а§е  ои  (1и  зоп(1а§е  раг  ау1оп  (1е  1'а1то8рЬёге. 

Сез  р1з1о1е18  зоп!  йез  гёд1еие8  еп  асхег,  (1оп1  ип  с61ё  а  1а  !огте  (1е  1а  соигЬе  (1е  уаг1а110П  (1е 
рге8310П  еп  а11Ни(1е. 

Ьез  р1з1о1е1з  8оп1  ё1аЫ18  роиг  1а  р1а^е  с1е8  ргеззхопз  с1е  1000  а  10  тЬ  е1  1а  р1а§е  (1ез  а1111и(1е8 
г1е  О  а  35  кт.  Роиг  <1е8  гахзопз  (1е  соттосШё,  1ез  р1з1о1е18  зоп1  ехёси1ё8  зоиз  Гогте  (1е  диа1ге  гё§1еиез 
1п(1ёреп{1ап1ез,  роиг  1ез  р1а§е8  (1'а1111и(1е8  8и1Уап1е8:  йе  О  а  9  кт,  йе  7  а  18  кт,  &е  16  &  27  кт  е!  (1е 
25  а  35  кт. 

]31теп810П8  (1е8  р181о1е18  еп  ё11н:  627  х  195  х  35  тт.  РоМз  йе  ГепзетЫе:  1,55 /с^. 

95 


К^КVЕN^INЕА^  Л-50 


Ваз  КигуепИпеа!  Л-50  (11еп1  2иг  АизхуеИипд  йег  ЕгдеЬпьвзе  (1ег  Ьи{1(1гискуег1е11ип§  1П  тег- 
8сЫе(1епеп  НбЬеп,  (11е  йигсЬ  КасНо-  о(1ег  Р1ид2еи§8оп(11египдеп  йег  А1то8рЬаге  ^е\Уоппеп  у/егйеп. 

В1е  КигуепИпеа1е  81П(1  81аЫИпеа1е,  йегеп  еше  8еНе  (1ег  ЬбЬепаЬЬап§1§е11  Вгискапйегип^зкигуе 
еп18рг1сЬ1. 

В1е  КигуепИпеа1е  йЬег81ге1сЬеп  е1пеп  ВгискЬеге1сЬ  уоп  1000  тЪ  Ыз  10  тЬ  ип(1  ехпеп  НбЬеп- 
Ьеге1сЬ  уоп  О  Ыз  35  кт.  21\уескз  Ье^иете^  НапсИшЬипд  Ье81еЬец  (11е  КигуепИпеаЬ  аиз  4  Ыпеа1еп 
!йг  Го1§еп(1е  НоЬепЬеге1сЬё:  0—9  кт,  7—18  кт,  16—27  кт  \шА  25—35  кт. 

АЬтеззипдеп  1п  К1з1е:  627  х  195  х  ЗЪ  тт.  Ое\У1сЬ1:  1,55  к^. 


РЬАОТ1ЬЬА  Л-50 


Е81а  р1апШ1а  81гуе  рага  ш1егрге1аг  1а8  сигуаз  (1е  (1181пЬис16п  6.е  ргезхопез  а  (11{егеп1е8  аННийез 
оЫепМаз  а1  зопйеаг  1а  а1тб8!ега  соп  гасИозопйаз  о  соп  аухопез. 

Соп8181е  1а  р1ап1111а  еп  ипаз  ге§1а8  те1аИса8,  ип  Ьогйе  (1е  1а8  сиаЬз  гергойисе  1а  сигуа  йе 
уапас1бп  йе  1а  ргез1бп  еп  {ипсхоп  6.е  1а  аИНий, 

Ьа  р1ап1111а  аЬагса  ипа  §ата  с1е  ргез1опез  д.е  1000  а  10  т&  у  ип  (Наразоп  6.е  аИНийез  (1е  О  а 
35  кт.  Рага  ГасИНаг  зи  етр1ео  1а  р1ап1111а  ез1а  (11у1(11с1а  еп  сиа1го  ге§1аз  дие  герге8еп1ап  ге8рес11Уа- 
теп1е  1а8  сигуаз  (1е  О  а  9,  7  а  18,  16  а  27  у  25  а  35  кт. 

Вхтепзхопез  (1е1  арага1о  еп  е1  е81исЬе:  627  х  195  х  35  тт.  Резо:  1,55  к^. 
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ПЛАНПШТ  АМП 


Планшет  АМП  двухсторонний  служит  для  графической  обработки  результатов  ветрового 
и  температурного  зондирования  атмосферы  по  результатам  шаропилотных  наблюдений  и  по 
данным  о  фактическом  распределении  температуры  в  свободной  атмосфере. 

Вычисления  производятся  при  помощи  номограммы,  шкал  и  графика,  наклеенных  на  обе 
стороны  каркаса. 

Специальный  целлулоидный  круг  со  шкалой  и  вращаемая  линейка  смонтированы  на  этом 
же  каркасе. 

Размеры  планшета  —  53Ь  х  535  х  20  мм.  Вес  —  4  кг. 

По  требованию  заказчика,  планшеты  могут  поставляться  односторонними  —  только  для 
вычисления  скорости  и  направления  ветра  на  высотах  по  данным  шаропилотных  наблюдений. 


СОМРГТЕЕ  АМП 


ТЬе  АМП  Сотри1ег  18  ивес!  Гог  ^гарЫса!  сотри^аНоп  оГ  \V^пй  ап(1  1етрега1иге  8оип(11п§  йа1а 
Ьа8е(1  оп  Р11о1  ВаНооп  оЬ8егуа11оп  гезиИз  ап(1  оп  (1а1а  о{  ас1иа1  1етрега1иге  (1181г1Ьи11оп  1п  1Ье  !гее 
а1то8рЬеге. 

ТЬе  сотри1а11оп8  аге  тайе  Ьу  теапз  оС  а  пото^гат,  8са1е8  апс1  а  ^гарЬ  ра81е(1  оп  Ьо1Ь  8Ше8 
о{  1Ье  Ггаше. 

А  зресха!  се11и1о1с1  С1гс1е  \уНЬ  а  8са1е  18  то11п1е(1  оп  1Ье  зате  Ггате,  1о^е1Ьег  \У11Ь  а  го1а1аЫе 
гп1ег. 

01теп81оп8  оГ  1Ье  Сотри1ег:  535  х  535  х  20  тт.  \Уе1^Ы  4  к§. 

Оп  гедиеаЬ,  1Ье  Сотри1ег8  аге  ауаНаЫе  81п^1е  зИес!  Ьг  сотр111а110п  оГ  \У1П(1  уеЬсИу  аж1 
(Игесиоп  а1  уаг1ои8  а1111и(1е8  Ьа8е(1  оп  Р11о1  ВаПооп  оЬзегуаНоп  гезиИз  оп1у. 
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Р^АNСНЕТТЕ,  МОВЁЬЕ  АМП 


Ьа  ркпсЬеНе  АМП  ев^  ёезИпёе  аи  (1ёрои111етеп1  ^гарЫдие  йез  гё8и11а18  с1е8  8опс1а§^е8  с1е 
Га^товрЬёге  роиг  1а  1етрёга1иге  е!  1е  уеп1:,  й'аргёз  1е8  (1оппёе8  йев  ЬаПопз  рИо^ев  е!  се11е8  (1е  1а 
{1181пЬи11оп  угахе  йе  1а  1етрёга1иге  (1ап8  Га1то8рЬёге  ИЬге. 

Ье8  са1си18  зе  Гоп1  а  ГаМе  й'ип  аЬадие,  с1е  §га(1иа11оп8  еЬ  (1'ип  (Иа^гатте  соИёв  (1е8  (1еих 
с61ё8  й'ипе  рЫпсЬеНе. 

1]п  сегс1е  8рёс1а1  ^гайиё  е1  ипе  гё^1е11е  р1уо1ап1е  8оп1.  йхёв  8иг  1а  тёте  ркпсЬеНе. 

В1теп81оп8  с1е  1а  ркнсЬеНе:  535  х  535  х  20  тт.  Ро1(18  (1е  1а  р1апсЬе11е:  4  к§. 

8иг  1а  (1етап(1е  с1е  ГасЬе1еиг,  1е8  р1апсЬеие8  реиуеп1  ё1ге  Иугёез  дгайиёез  (1'ип  8еи1  сб1ё,  роиг 
1е  са1си1  (1е  1а  у11е88е  е!  (1е  1а  (11гес11оп  (1и  уеп1,  аих  сНуегвев  а1111и(1е8  (1'аргё8  1е8  (1оппёе8  (1е8  Ьа11оп8 
рИо^ез. 


МЕ88Т18СНВЬАТТ  (АГН^ЕКТОЕКАТ)  АМП 

Ва8  Аи8\^ег1§ега1  АМП  (11еп1  гиг  ^гарЫзсЬеп  Аи8\уег1ипд  (1ег  \У1П(1-  ипё  Тетрега1иг8оп(11егип§ 
(1ег  А1то8рЬаге  пасЬ  с1еп  Ке8и11а1еп  ^ег  Р11о1Ьа11опЬеоЬасЬ1ип§еп  ип(1  Аеп  Ап^аЬеп  (1ег  ^акИзсЬеп 
Тетрега1игуег1е11ипд  1п  (1ег  !ге1еп  А1то8рЬаге. 

Вхе  ВегесЬпип^еп  егГо1§еп  тН  НПГе  с1е8  Кото^гатт8,  (1ег  8ка1еп  ип(1  с1е8  В1а§;гатт8,  (Не  аиГ 
ЬеМеп  8еНеп  (1е8  Аи8\уег1§^ега1е8  аи^еЫеМ  8Ш(1. 

АиГ  йзт  Аи8\уег1§8га1  81П(1  е1пе  2е11и1о1(1кге188сЬе1Ье  тН  8ка1а  ипс1  е1п  ВгеЫ1пеа1  топНег!. 

АЬте88ип§еп  (1е8  Аи8\уег1^ега1е8 :  535  х  535  х  20  тт.  Ое\У1сМ:  ^  к§. 

АиГ  \Уип8сЬ  кбппеп  (Не  Аи8\уег1§ега1е  аисЬ  гит  ехпзеНх^еп  ОеЬгаисЬ  —  пиг  гиг  ВегесЬпип^ 
(1ег  \^1п(1де8сЬ\У1П(11§ке11  ипс1  \У1П(1г1сЬ1ип§  1п  уег8сЬ1е(1епеп  НбЬеп  пасЬ  Ап^аЬеп  <1ет  РИо^ЬаПоп- 
ЬеоЬасЫипдеп  деИе{ег1  \уег(1еп. 


АВАСО  АМП 


Е81е  аЬасо  81гуе  рага  1п1егрге1аг  1о8  (1а1о8  (1е  1етрега1ига  у  сагас1ег1811са8  (1е1  У1еп1о,  оЫеш(1о8 
еп  1о8  8оп(1ео8  д.е  1а  а1тб8Гега  соп  д1оЬо8  р11о1о8  у  (1е  1о8  (1а1о8  (1е  1а  (1181пЬис1бп  геа1  (1е  1етрега1ига8 
еп  1а  а1тб8Гега  ИЬге, 

Ьо8  са1си1о8  за  геаИгап  рог  те(11о  (1е  пото§гата8,  е8са1а8  у  сигуаз,  ре§а(1а8  а  атЬо8 1а(1о8  (1е  ипа 
агтагоп. 

Еп  е11а  уа  топ1ас1о  1атЫёп  ип  С1Гси1о  (1е  сеШоМе  соп  е8са1а  у  ге§1а  §1га1опа. 

В1теп81опе8  йе1  аЬасо:  535  х  535  х  20  тт.  Резо:  4  А:^. 

А  ре11с16п  (1е1  сИеп1е  ве  рие(1еп  8ит1т81гаг  аЬасо8  (1е  ипа  8о1а  сага:  8б1о  рага  са1си1аг  1а8 
уе1оск1а(1е8  у  сНгесс^оп  с1е1  у1еп1о  а  (111'егеп1е8  аНигаз  рог  1о8  (1а1оз  (1е  1о8  ^1оЬо8  р11о1о8. 
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БАРОГРАФ-ВЫСОТОПИСЕЦ  АД-2 


Барограф-высотописец  АД-2  предназначен  для  регистрации  высоты  подъема  самолета  во 
времени  в  пределах  от  О  до  7000  ж  при  температуре  окружающего  воздуха  от  —35°  до  +45°  С. 

Приемно11  частью  прибора  служит  анероидная  коробка,  которая  деформируется  с  высотой 
подъема  самолета  от  изменения  давления  воздуха. 

Деформация  анероидной  коробки  при  помощи  передаточного  механизма  передается  стрелке 
с  пером. 

Запись  осуществляется  на  специальной  ленте,  надетой  на  барабан  часового  механизма  с 
продолжительностью  завода  —  18  часов.  Часовой  механизм  обеспечивает  получение  трех  скоро- 
стей вращения  барабана.  Один  оборот  барабана  может  осуществляться  за  2,  4  или  6  часов.  Точ- 
ность хода  часового  механизма:  ±2  минуты  при  колебании  температуры  окружающего  воздуха 
от  —  15°  до  +20°  С  и  ±4  минуты  при  колебании  температуры  от  —35°  до  +40°  С  для  всех  скоро- 
стей одного  полного  оборота  барабана.  Цена  деления  ленты  —  200  ^к  высоты  подъема  самолета. 

Механизм  прибора  помещен  в  специальный  футляр  с  амортизаторами  для  подвешивания 
прибора  при  его  эксплуатации. 

Прибор  обеспечивает  непрерывную  регистрацию  высоты  полета  самолета  в  течение  18  часов, 
для  чего  установлена  специальная  кассета,  в  которую  закладывается  удлиненная  лента  баро- 
граммы, намотанная  на  барабан. 

Размеры  —  250  х  190  х  115  мм.  Вес  —  2,5  кг. 

Барографы-высотописцы  поставляются  с  двумя  запасными  перьями,  флаконом  специаль- 
ных чернил  и  флаконом  специального  масла  для  смазки  часового  механизма. 
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ВАКООКАРН-АЬТГГОВЕ  КЕСОКВЕК  АД-2 

ТЬе  АД-2  Ваго§гарЬ-А11Ни(1е  Кесог(1ег  18  изей  1о  гесотд.  ЬЪе  ахгркпе  аИНийе  У8.  Ите,  1П  1Ье 
гапде  Ггот  О  1о  7000  т  а!  атЫеп!  1етрега1иге8  1гот  —35°  1о  +45°  С. 

ТЬе  8еп8111Уе  е1етеп1  оИЬе  1П81гитеп1 18  ап  апегоЫ  сар8и1е.  ОеГогтаНоп  о!  1Ье  сар8и1е  Ьгои^М 
аЬои1  Ьу  а1гр1апе  а11Нис1е  сЬап^ез,  с1ие  1о  а1Г  ргеззиге  сЬап^е8,  18  1гап8т1ие(1  1о  ап  ш(^еx  Ьапс! 
йией  луНЬ  а  реп, 

А  гесог(1  18  оЬ1,а1пе(1  оп  а  8рес1а1  сЬаг1  \Уоипс1  оп  а  (1гит  1Ьа1  18  (1г1уеп  Ьу  а  с1оск  тоуетеп! 
геди1гш§  ге\у1п(1ш§^  еуегу  18  Ьоиг8. 

ТЬе  с1оск  тоуетеп!  ргоУ1с1е8  1Ьгее  (1гит  8реес18:  опе  геуо1и1юп  рег  2,  4,  ог  6  Ьоиг8. 

Ассигасу  о!  с1оск  тоуетеп!:  1о  \у11Ып  ±2т1пи1е8  аЬ  атЫеп1  1етрега1иге  Яис1иа110П  {гот 
-15°  1о  +20°С  ап(1 1о  \уНЬш  ±4  тши1е8  а!  атЫеп1 1,етрега1иге  йис1иа11оп  !гот  -35°  1о  +40°  С, 
Гог  а11  (1ига110П8  о{  опе  сотр1е1е  геуоЫНоп  оГ  1Ье  (1гит. 

СЬаг!  8са1е  (11у1810п  еди1Уа1еп1,:  200  т  а1гр1апе  а1111и(1е. 

ТЬе  1П81гитеп1  тесЬашзт  18  епс1о8е(1  1П  а  8рес1а1  Ьои81П§  "ууНЬ  (1атрег8  1о  8и8реп(1  1Ье  Ш81ги- 
теп1  1п  8егУ1се. 

ТЬе  1П81-гитеп1  регтИв  сопИпиоив  а1гр1апе  йщЫ  а1111и(1е  гесог(11П^  (1иг1П§  18  Ьоиг8,  а  8рес1а1 
ЬоШег  Ьеш§  ргоуМей  {ог  ап  ех1еп(1е(1  Ьагодгат  сЬаг!  луоипй  оп  а  (1гит. 

В1теп81оп8:  250  х  190  х  115  тт.  У^ещЫ  2.5  к§. 

ТЬе  Ваго^гарЬв-АННийе  Кесог(1ег8  аге  1игп18Ье(1  \уНЬ  2  зраге  реп8,  а  ЬоШе  о^  8рес1а1  1пк  апй 
а  ЬоШе  о!  8рес1а1  011 1о  1иЬпса1е  1Ье  с1оск  тоуетеп!. 


АЬТШЁТЕЕ  ВАI^ОМЙТШ^^Е  ЕNВЕШ8ТЕЕ^I^, 
МОВЁЬЕ  АД-2 

Ь'а111тё1ге  Ьаготё^г^^ие  епгед181геиг  АД-2  е81.  (1е811пё  а  Гепге§181гетеп1  (1е  Га11Ни(1е  йе 
ГаУ10п  еп  !опс110П  (1и  1етр8,  еп1ге  О  е!  7000  т  е!  роиг  (1е8  1,етрёга1иге8  в.е  Га1Г  атЫап!  (\е  —35° 
а  +45°  С. 

Ь'ог^апе  8еп81Ые  (1е  РаррагеИ  681  соп8111иё  раг  ипе  сар8и1е  апёгоМе  ди!  8е  (1ё!огте  еп  {опсИоп 
Ае  Га1111и(1е  (1е  ГаУ1оп  8ои8  ГеДе1  (1е8  уаг1а110П8  с1е  1а  рге881оп  ех1ёпеиге. 

Ье8  (1ё!огта110п8  (1е  1а  сар8и1е  апёгоМе  8оп1  1гап8т18е8  раг  ип  тёсаш8те  а  1еУ1ег8  а  ип  81у1е 
тип!  (1'ипе  р1ите  (1'епге^181гетеп1. 

Ь'епгед181гетеп1  зе  !а11  зиг  рар1ег  8рёс1а1  епгои1ё  зиг  ип  суИпйге  асИоппё  раг  ип  тоиуетеп1 
(1'Ьог1о§ег1е,  Ье  тоиуетеп!  (1'Ьог1о§ег1е  регте!  (1'оЬ1еп1г  1го18  уНеззез  йе  го1а11оп  йи  суИп(1ге 
епгед181геиг.  Ьа  гёУоЫНоп  сотр1ё1е  йи  суИпйге  реи!  8'ейес1иег  еп  2,  4  ои  6  Ьеигез.  МагсЬе  (1и 
тоиуетеп!  (1'Ьог1о^епе :  ±2  т1пи1е8  роиг  1е8  ёсаг18  6.е  1а  1етрёга1иге  6.е  Га1г  атЫап!  йе  —15°  а 
+  20°  С  е!  ±4т1пи1е8  роиг  1е8  ёсаг18  &е  -35°  а  +40°  С  раг  гёУоЫНоп  сотр1ё1е  (1и  суИпйге, 
1п(1ёреп(1аттеп1  6.е  1а  уНеззе  сЬо181е. 

Уа1еиг  (1'ипе  с11у181оп  с1и  рар1ег  ^гайиё  —  200  т  ^''аИНиб.е  а11е1п1е  раг  Гау1оп.  Ье  тёсап18те 
(1е  ГаррагеИ  ез!  \о§ё  (1ап8  ип  ЬоШег  8рёс1а1  тип!  (1'атог1188еиг8  роиг  1а  8и8реп81оп  (1е  ГаррагеИ  еп 
8егу1се. 

Ь'аррагеИ  аззиге  Гепге§181гетеп1  сопИпи  (1е  Га1111и(1е  (1е  Гау1оп  реп(1ап1  18  Ьеигез  6.е  зиНе, 
ип  тада81п  8рёс1а1  ауес  ипе  ^гапйе  гёзегуе  6.е  рар1ег  Ьаго^гаттё1г1дие  епгои1ё  зиг  1е  суИпйге 
ё1ап1  ргёуи  а  се1  еЯе1. 

01теп81оп8  (1е  Гарраге!!:  250  х  190  X  115  тт.  РоМз  йе  ГаррагеИ:  2,5  к§. 

Ьез  аШтё^гез  епгед181геиг8  8оп1  Гоигшз  ауес  йеих  р1ите8  йе  гесЬапде,  ип  йасоп  (1'епсге  8рёс1а1е 
е!  ип  Яасоп  {1'Ьи11е  8рёс1а1е  роиг  1е  тёсашзте  (1'Ьог1одег1е. 
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НОНЬЖВАКООВАРН  АД-2 

Бег  НбЬепЬаго^гарЬ  181  гит  Кед181г1егеп  6.ег  геШюЬеп  ЛиТбИе^зЬсЬе  (1е8  Р1ид2еид8  1п  йеп 
Огепгеп  уоп  О  Ы8  7000  т  Ье1  Ьи!11етрега1игеп  уоп  —35°  Ы8  +45°  С  Ье811тт1. 

А18  А11ГпаЬте1е11  (1е8  1п81гитеп18  (11еп1  ехпе  Апе^о^(^(1о8е,  с11е  81сЬ  шИ  (1ег  ЛиСзИе^вЬбЬе  с1е8 
Р1и§ге11§8  1п{о1^е  ЬиГ1с1гискапс1египд  с1е!огт1ег1. 

01е  ОеГогтаНоп  Ает  Апего1(1(1о8е  \у1г(1  т111е18  1)Ьег1га§ип^8тесЬап18ти8  аиГ  6.еп  2е1§ег  тИ 
8сЬге1ЬГе(1ег  йЬег1гадеп. 

01е  АиЬехсЬпип^  егГо1д1  аи{  Ь(8оп(1егет  8сЬге1Ь81ге1Геп,  (1ег  аиГ  (11е  Тготте!  е1пе8  Щгхуегкз 
§е8сЬоЬеп  181,,  йевзеп  ЬаиЬеН  18  ЗЫ.  Ье1га§1.  Ва8  11Ьг\уегк  егтб^ИсМ  с11е  Е1п81е11ипд  (1ге1ег 
Тготте1§е8сЬ\у1п(11§ке11еп.  Еше  Тготте1ит(1геЬип§  капп  2,  4  о6.ег  6  ЗЫ.  (1аиегп,  01е  Оап^- 
^епаи1дке11  йез  11Ьг\^егк8  Ье1гад1  Шг  8ат1ИсЬе  Ое8сЬ\У1П(11дке11еп  (1ег  уоИеп  Тготте1ит<1геЬип§ 
±2  Мт.  Ье\  8сЬ\уапкип^еп  (1ег  Ь1]!иетрега1иг  уоп  -15°  Ы8  +20°  С  ипй  ±^  Мт.  Ье!  §сЬ\уап- 
кип^еп  (1ег  ЬиШетрега1иг  уоп  —35°  Ыа  +40°  С. 

ТеПип§8\уег1  (1е8  8сЬге1Ь81ге1!еп8:  200  ттг  АиГзИедаЬбЬе  (1е8  Р1и§2еи§8.  Оег  МесЬаш8ти8  181 
т  ешег  Ьеаопйегеп  К181е  тИ  Оатр^ег  ип1ег§еЬгасЬ1,  (11е  \уаЬгеп(1  (1е8  Р1и§е8  ап§еЬап§1  \у1г(1. 

Ва8  1п81гитеп1  §е\VаЬг1е^81е1  коп11пи1егИсЬе  Кед181г1егип§  (1ег  Пи^ЬбЬе  1т  ЬаиГе  уоп  18  ЗЫ.; 
(1а2и  (11еп1  е1пе  Ье8оп(1еге  Ка88еие  т11  еп18ргесЬеп(1  1ап§ет,  аи!  е1пег  Тготте!  аиГ§е\у1ске11ст 
Вагодгатт81ге1{еп. 

АЬте88ип§еп:  250  х  190  х  115  тт.  Сге\у1сЫ:  2,5  ^§. 

Вхе  НбЬепЬаго^гарЬеп  \Vе^(1еп  тИ  2\уе1  Ег8а128сЬге1Ь!ес1егп,  е1пег  Р1а8сЬе  8ре21а111п1е  ип<1 
ешег  Р1а8сЬе  8ре21а1б1  Гиг  (Не  Щг\уегкб1ип§  §еИеГег1, 


ВАЕООЕАГО-АЬТЮКАГО  АД-2 

Е1  ЬагодгаГо-аШ^гаГо  АД-2  81гуе  рага  гед181гаг  1а8  аНигаз  а  дие  8е  е1еуап  1о8  ау1опе8  еп  Гипс1бп 
(1е1  Нетро;  8и  §ата  6.е  те(11с16п  68  (1е  О  а  7000  т  соп  1етрега1ига8  атЫеп1е8  (1е  -35  а  +45°  С. 

81гуе  (1е  гесер1ог  ипа  са^а  апегоШе,  дие  8е  (1е{огта  еп  (1ереп(1епс1а  (1е  1а  аНига  а  ^ие  8е  е1еуа  е1 
ау16п  а  соп8есие11С1а  йе  1а  уаг1ас16п  (1е  1а  рге81бп  с1е1  а1ге. 

Е81а  (1еГогтас1бп  8е  1гап8т11е  рог  теЙ10  (1е  ип  тесап18то  а  ипа  а§и]а  соп  р1ит111а. 

Ьа  сигуа  8е  1га2а  еп  ипа  С1п1а  е8рес1а1  агго11а(1а  а1  1атЬог  йе  ип  тесап18то  (1е  ге1озег1а  соп 
сиег(1а  рага  18  Ьогаз.  Е81е  тесашато  регт11е  оЫепег  1ге8  уе1ос1(1а(1е8  (1е  го1ас16п  (1е1  1атЬог. 
11па  уиеИа  еп1ега  йе  ё81е  (1ига  2,  4  6  6  Ьога8  8е§йп  1а  уе1ос1(1а(1. 

Ргес181бп  (1е1  тесашзто  (1е  ге1о]ег1а:  ±2тти1о8  сиап(1о  1а8  1етрега1ига8  атЫеп1е8  озсПап 
еп1ге  -15°  у  +20°  С  у  +4т1пи1о8  сиапйо  е81а8  1етрега1ига8  08с11ап  еп1ге  -35°  у  +40°  С,  8еа 
сиа1  !иеге  1а  уе1ос1(1а(1  (1е  го1ас1бп  с1е1  1атЬог. 

1]па  (11у1816п  6.е  1а  с1п1а  еди1уа1е  а  200  т  (1е  аННис!  (1е1  ау16п.  Е1  тесашзто  (1е1  арага1о  е81а 
(1еп1го  (1е  ип  е81исЬе  соп  атогИ^иайогез  рага  со1даг  е1  арага1о  с1игап1е  8и  етр1ео. 

Е81е  арага1о  риейе  ге§181гаг  81П  1п1еггирс16п  1а8  аНигаз  (1е  уие1о  (1е1  аУ1бп  (1игап1е  18  Ьога8, 
рага  1о  сиа1  8е  Ьа  (118рие81о  ип  сЬа818  е8рес1а1  соп  ип  1атЬог  у  ипа  1аг§а  С1п1а  Ае  Ьагодгаша. 

О1теп81опе8  (1е1  арага1о:  250  х  190  х  115  тт.  Резо:  2,5  к§. 

Ьо8  Ьаг6^гаГо8-аШдгаГо8  8е  еп1гедап  соп  (1о8  р1итШа8  6.е  герие81о,  ип  !га8со  Ае  1т1а  е8рес1а1 
у  ип  !га8со  (1е  асеИе  е8рес1а1  рага  ЫЬпйсаг  е1  тесашзто  (1е  гсЬ^епа. 
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АЭРОЛОГИЧЕСКАЯ   УСТАНОВКА  ДЛЯ  ИЗМЕРЕНИЯ  ВЫСОТЫ  НИЖНЕЙ 

ГРАНИЦЫ  ОБЛАЧНОСТИ  А1 

Аэрологическая  установка  А1  предназначена  для  измерения  высоты  нижней  границы 
облачности  с  помощью  привязанного  шара-пилота. 

Границы  облачности  с  помощью  специальной  таблицы  определяются  по  длине  вытравлен- 
ного троса,  измеряемой  по  счетчику,  и  углу  подъема  шара-пилота,  отсчитываемого  по  визирному 
приспособлению  установки.  Трос  изготовлен  из  капроновой  нити. 

Аэрологическая  установка  позволяет  измерять  высоту  нижней  границы  облачности  до 
200—250  м  при  скоростях  ветра  до  5  м/сек. 

Размеры  установки  в  закрытом  состоянии  —  0  290  х  390  мм.  Вес  —  16  кг. 


АЕВОЬОШСАЬ  8ЕТ  ТО  МЕА8ГЕЕ  ТНЕ  АЬТ1ТГВЕ  ОГ  ТНЕ  ЬО^ЕВ  ЫМ1Т  ОГ 

СЬОЦВШЕ88  А1 


ТЬе  А1  Аего1о§1са1  8е1 18  ивей  1о  шеазиге  1Ье  а1111и(1е  о^  1Ье  1о\уег  ИтН  о!  сЬисИпевз  Ьу  шеапз 
о!  ап  аНасЬес!  Р11о1  ВаПооп. 

Ву  теапз  о!  а  8рес1аИаЫе,  1116  ИтН  оГ  с1ои(1те88  18  йе^егтшей  !гот  1Ье  1епд1Ь  оГ  1Ье  ип\Уоип(1 
горе  геай  оп  а  соип1ег,  апй  !гот  1Ье  ап§1е  о!  а8сеп81оп  оГ  1Ъе  Р11о1  ВаИооп  а8  геаЗ.  оп  а  У18иа1  (1еУ1се 
оГ  1Ье  8е1.  ТЬе  горе  18  шайе  оГ  Саргоп  1Ьгеа(1. 

ТЬе  Аего1о§1са1  8е1  а11олУ8  1о  шеавиге  1Ье  а1111и(1е  о!  1Ье  1оу/ег  ИшН  о!  с1ои(11пе88  ир  1о  200  — 
250  т  а1  \у1п(1  уе1осШе8  ир  1о  5  т18ес. 

01теп810П8  \уЬеп  с1о8е(1:  290  тт  (11а.  х  390  тт.  \^е'щЫ  16  к§. 
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Р08ТЕ  АЁЕО^ОШ^^Е  РОГК  МЕ8БЕЕ  ВЕ  ЬА  НАГТЕГК  ВЕ  ЬА 

NЁВ^^08IТЁ,  МОВЁЬЕ  А1 

Ье  ро81е  аёго1о§1дие  А1  ез!  (1е81шё  а  тевигег  1а  Ьаи1еиг  (1е  1а  пёЬиЬзИё  а  ГаМе  (1'ип  ЬаПоп 
р11о1:.е  сарИГ. 

Ьа  Ьаи1еиг  6.е  1а  пёЬи1о811ё  ез!  са1си1ёе  а  ГаМе  (1'ип  1аЫеаи  8рёс1а1  еп  раг1ап1  (1е  1а  1оп§иеиг 
(1и  саЫе  Шё  шсИдиёе  раг  1е  сотр1еиг  е!  (1е  Гап§1е  йе  топ1ёе  (1и  ЬаИоп  рхЫе,  тезигё  ^  ГаМе  (1'ип 
(ИзрозШ!  (1е  ухзёе.  Ье  саЫе  е81  ехёси1ё  еп  Ш  (1е  саргоп. 

Ье  ро81е  аёго1о§^^ие  регте1  (1е  шезигег  1а  Ьаи1еиг  6.е  1а  пёЬи]о811ё  ]и8ди'а  200—250  т  роиг  с1е8 
У1^е88е8  (1е  уеп1  ^изди'а  5  т/зес. 

01теп81оп8  (1и  ро81е  герНё:  0  270  х  390  тт.  РоМз  (1и  ро81е:  16  к§. 


АЕК0Ь0Ш8СНЕ  АК1.А0Е  ЙГК  НС)НЕNМЕ88^Nа  ВЕК  ^NТЕI^ЕN 

ДV0^КЕNаЕЕN2;Е  А1 


В1е  аего1о§18сЬе  Ап1а^е  А1  181  гиг  Ме88ип§  <1ег  НбЬе  (1ег  ип1егеп  \Уо1кеп^геп2е  т1ие18  Ре88е1- 
Ьа11оп8  Ье811тт1. 

В1е  Огепге  (1ег  \Уо1кепЬбЬе  \у1г(1  т!!  ШИе  е1пег  Ье8оп(1егеп  ТаЬеПе  егтШеН  ипй  пасЬ  (1ег 
с1игсЬ  е1пеп  2аЫег  §ете88епеп  Ьап^е  (1е8  ехп^еЬоИеп  Ре88еМга111е8  ипс1  с1ет  ап  е1пег  У181егуогг1сЬ- 
1ип§  аЬ§е1е8епеп  АиМ1ед8\у1пке1  (1е8  Ре88е1Ьа]1оп8  ЬезИтт!.  Вег  Ре88е1(1гаЬ1  181  айв  КаргопГа(1еп 
Ьег§е81е111. 

01е  аего1о§18сЬе  Ап1а^е  егто^ИсЫ  (Не  Ме88ип^  (1ег  ип1егеп  Огепге  с1ег  \Уо1кепЬбЬе  Ыз  хи 
200-250  т  Ье!  \У1п(1§е8сЬ\^1п(11дке11еп  Ь18  ги  5  т/5. 

АЬтеззип^еп  йез  ^езсЫоззепеп  Аррага18:  0  270  х  390  тт.  Ое\У1сЫ:  16  к§. 


РГЕ8Т0  АЕКОЬОСаСО  А1  РАКА  МЕВ1К  ЬА  АЬТ1ТГВ  ВЕЬ  БОКВЕ  ШГЕКЮК 

ВЕ  ЬА8  N^ВЕ8 

Е81е  арага1о  81гуе  рага  тесИг  1а  аНига  (1е1  Ьогйе  1пГег1ог  (1е  1а8  пиЬез  рог  те(110  (1е  ип  §1оЪо 
р11о1о  атаггайо. 

Соп  ауийа  .(1е  ипа  1аЫа  е?рес1а1  зе  Г1]ап  1а8  соогйепайаз  (1е1  Ьогс1е  де  1а8  пиЬез  рог  1а  1оп§11и(1 
с1е1  саЫе  8о11а(1о  (дие  8е  тМе  еп  ип  соп1а^ог),  у  е1  апди1о  дие  {о1та  соп  е1  р1апо  11оп2оп1а1 1а  У18иа1 
(Ип^Ма  а1  §1оЬо  рог  е1  У18ог  (1е1  арага1:о.  Е1  саЫе  ез  д.е  йЬга  гез181еп1е  "саргоп", 

Е81е  арага1о  регтИе  те(11г  1а  аНига  (1е1  Ьог(1е  1пГег10г  <1е  1а8  пиЬез  Ьа81а  200  6  250  т,  81етрге 
^ие  1а  уе1ос1(1а(1  (1е1  У1еп1о  по  ехсе(1а  (1е  5  т/хе^. 

Ьаз  (11теп81опе8  (1е1  риез^о  сегга(1о  зоп:  0  270  х  390  тт.  8и  резо:  16  к§. 


УЗ 


ШАРОПИЛОТНЫИ  КОМПЛЕКТ  ШК-50 

Шаропилотный  комплект  ШК-50  представляет  собой  набор  приспособлений,  необходимых 
для  наполнения  водородом  шаропилотных  оболочек  и  измерения  свободной  подъемной  силы 
шаров-пилотов. 

Размеры  в  футляре  —  260  х  140  х  Ъ6  мм.  Вес  комплекта  —  1,3  кг. 


Р1ьот  ВА^^00N  ют  ШК-50 

ТЬе  ШК-50  Р11о1  ВаИооп  К11 18  а  ве!  о{  (1еу1се8  гедихгей  !ог  Ьуйгодеп  хпйаНпд  о!  Р11о1  ВаПоопз 
ап(1  !ог  теазигшд  1Ье  {гее  НИ  о!  РИо!  ВаИоопз. 

В1теп81оп8  1п  саггу1п§  са8е:  260  х  140  х  56  тт.  ^/VещЫ  о1  КИ  1.3  к§. 


ТВОГ88Е  РОГЕ  ВА^^ОN  Р1Ь0ТЕ,  МОВЁЬЕ  ШК-50 

Ьа  1гои88е  роиг  ЬаИоп  рхЫе  ШК-50  сотргепс!  ип  епветЫе  йе  (ИзрозШ^в  роиг  1е  допйаде  а 
РЬуйго^ёпе  (1е8  епуеЬррев  (1е8  ЬаНопв  рхЫев  е!  1а  тевиге  <1е  1а  {огсе  а8сеп810ппе11е  ИЬге  йе  се8 
(1егтег8. 

В1теп81оп8  йе  1а  1гои88е:  260  X  140  X  56  тт.  РоИз  (1е  1'еп8етЫе:  1,3  к^. 


РI^отвА^^ОN8АТ2;  шк-50 

Оег  Р11о1Ьа11оп8а12  ШК-50  181  е1пе  котркИе  Уогг1сЬ1и11д  гиг  \Уа88ег81оГ!й11ипд  йег  ВаПопе 
ип(1  гиг  Ме88ип^  йез  Аи!1пеЬ8йЬег8сЬи88е8  (1ег  Р11о1Ьа11опе. 

АЬте88ип§еп  1п  К181е:  260  х  140  х  56  тт.  8а12^е\У1сМ :  1,3  А^, 

Е^^IРО  ВЕ  ОЬОВО  Р1Ь0Т0  ШК-50 

Соп8181;е  еп  ип  соп]ип1о  (1е  (ИвровШуов,  дне  81гуеп  рага  Пепаг  ее  Ы6.г6^епо  1о8  §1оЬо8  р11о1о8 
у  рага  те(11Г  8и  {иегга  а8сеп81опа1. 

В1теп81опе8  (1еп1го  с1е  ип  е81ис11е:  260  х  140  х  56  тт.  Ре8о:  1,3  к^. 
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ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРИБОРЫ 

НУВКОШСЮАЬ  IN8ТК^МЕNТ8 

АРРАКЕ1Ь8  НУ0К0Ь0С1дГЕ8 

НУ0К0Ь0С18СНЕ  IN8ТК^МЕNТЕ 

АРАКАТ08  НШК0ШС1С08 


ТЕРМОБАТИГРАФ  ТБ-52 

Корабельный  термобатиграф  ТБ-52  предназначен  для  автоматической  записи  распределения 
температуры  в  слое  воды  глубиной  до  200  м.  Измерителем  глубины  погружения  прибора  являет- 
ся тарированная  пружина,  заключенная  в  герметический  блок  сильфонов  и  уменьшающая  свою 
длину  по  мере  увеличения  глубины.  Температура  измеряется  с  помощью  термометрической 
системы,  заполненной  толуолом,  который  изменяет  свой  объем  пропорционально  изменениям 
температуры.  Глубина  погружения  прибора  и  температура  на  этой  глубине  записываются  од- 
новременно в  виде  линии,  прочерчиваемой  регистрирующей  стрелкой  прибора  на  стекле  со 
специальным  покрытием.  Стекла  и  состав  для  покрытия  входят  в  комплект  термобатиграфа. 
Термобатиграф  рассчитан  на  применение  его  с  корабля  в  дрейфе  или  на  якоре  и  при  движении 
корабля  со  скоростью  до  12  узлов. 

Термобатиграф  поставляется  в  укладочном  ящике. 

Пределы  измерения  температуры  от  —2°  до  +30°  С.  Наибольшая  глубина  погружения  при- 
бора —  200  м.  Наименьшая  цена  деления  шкалы  температуры  —0,2°  С  и  шкалы  глубины  —  2  м. 

Размеры  —  0  130  х  960  мм.  Вес  —  15  кг. 


ТНЕКМОВАТНООКАРН  ТБ-52 


ТЬе  ТБ-52  8Ыр  ТЬегтоЬа1ЬодгарЬ  18  с1е81дпе(1  !ог  аи1ота11С  гесогсИп^  оГ  1етрега1иге  {1181г1- 
ЬиНоп  1П  а  1ауег  о!  \уа1ег  ир  1о  200  т  (1еер.  ТЬе  1ттег81оп  йер1Ь  те1ег  оГ  1Ье  1П81гитеп1  18  а 
саИЬга1е(1  8рг1п^  епс1о8е(1  1п  а  ЬегшеИсаИу  8еа1е<1  Ыоск  о{  8у1рЬоп8,  1Ье  8рг1п^  соп1гас11п^  \у11Ь  1Ье 
с1ер1Ь  о!  1ттег81оп,  Тетрега1иге  теа8игетеп1  18  Ьу  теап8  о1  а  111егтоте1ег  8у81ет  йИес!  хуНЬ 
1о1иепе  1Ьа1  сЬап§е8  118  Уо1ите  1П  ргорог11оп  1о  1Ье  1етрега1иге  уапаНоп.  ТЬе  (1ер1Ь  о!  1ттег81оп 
оГ  1Ье  1П81гитеп1  ап(1  1Ье  1етрега1иге  дХ  1Ы8  (1ер1Ь  аге  гесогс1е(1  81ти11апеои81у  ш  1Ье  {огт  о!  а 
соп1шиои8  Ипе  8сга1сЬе(1  Ьу  1Ье  гесог(11пд  1П(1ех  Ьапс!  о!  1Ье  Ш81гитеп1  оп  а  8рес1а11у  соа1ес1  §1а88. 
ТЬе  ^1а88е8  апй  1Ье  сотроипс!  Гог  соа11п§  1Ьет  аге  шс1и(1е(1  1п  1Ье  ТЬегтоЬа1ЬодгарЬ  ои1Г11.  ТЬе 
ТЬегтоЬа1Ьо§гарЬ  сап  Ье  и8е(1  {гот  Ьоагй  8Ыр  т  йг!!!  ог  апсЬогес!,  а18о  хуЬеп  8а1Ипд  а!  а  8рее(1 
ир  1о  12  кпо18.  ТЬе  ТЬегтоЬа1ЬодгарЬ  18  {игш8Ье(1  ш  а  саггу1п§  са8е. 

Кап^е  оГ  1етрега1иге  теа8игетеп18:  !гот  -2°  1о  -1-30°  С.  Мах1тит  1ттег81оп  (1ер1Ь  о(  1Ье 
1П81гитеп1 200  т.  8та11е81 1етрега1иге  8са1е  8иЬ(1т810П  0.2°  С;  8та11е81  (1ер1Ь  8са1е  8иЬ(11у181оп  2  т. 

В1теп810П8:  130  тт  (11а.  х  960  тт.  УЧещЫ  15  кц. 
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80КВЕГ11  ТНЕЕМОМЁТЫ^^Е  М0В?]1.Е  ТБ-52 

Ье  8оп(1еиг  111егтотё1пд11е  тагхп  ТБ-52  е81  с1е811пё  а  епгед18Ьгег  аи1ота11диетеп1  1а  с1181п- 
Ьи11оп  6.е  1а  1етрёга1иге  (1ап8  1е8  еаих  аих  рго!опс1еиг8  (1о  200  т  аи  таххтит.  Ьа  ргоГопйеиг 
(1'1ттег81оп  (1е  ГаррагеИ  е81  те8игёе  а  Гахйе  с1'ип  ге88ог1,  ё1а1оппё,  епГегтё  с1ап8  ипе  епуеЬрре  еп 
ассог(1ёоп  ЬегтёНдие  е1  ё1а811дие;  1а  1оп^иеиг  (1и  ге88ог1  <^^т^пие  еп  га18оп  1пусг8е  (1е  1а  ргоГопйеиг 
(1'1ттег810П.  Ьа  1етрёга111ге  е81  тезигёе  раг  ип  8у81ёте  1Ьегтотё1пдие  а  1о1иёпе,  ёоп!  1е  Уо1ите 
уапе  Ипёа1гетеп1  еп  !опс11оп  с1е  1а  1етрёга1иге.  Ьа  рго{оп(1еиг  (1'1ттег81оп  е!  1а  1етрёга1пге 
согге8роп(1ап1  а  сеИе  ргоГопйеиг  8оп1  1п8сгНе8  81ти11апётеп1  8ои8  Гогте  й'ипе  Идпе  1гасёе  раг 
Га1^и111е  (1'епге§181гетеп1  с1е  ГаррагеИ  8иг  ип  уегге  а  геуё1етеп1  8рёс1а1.  Ье8  уеггев  е!  1е  ргойиН 
и11И8ё  роиг  1е8  епйихге  8оп1  Иугёз  ауес  1е  8оп(1еиг  ^Ье^тотё1^^^ие. 

Ье  8оп(1еиг  1Ьегтотё1пдие  е81  иНИзё  а  раг11г  (1'ип  пау1ге  ге81ап1  аи  тоиШа^е,  (1ёг1Уап1  ои 
тагсЬап1  а  ипе  У11е88е  тах1тит  йе  12  поеи(18.  Ье  8оп(1еиг  1:,Ье^тотё^^^^ие  ез!  Иугё  Запа  ипе  са188е. 

ЫтНез  (1е8  1етрёга1иге8  те8игаЫе8:  (1е  —2°  а  +30°  С.  РгоГоп(1еиг  (1'1ттег810п  тах1тит 
(1е  РаррагеИ:  200  т.  Уа1еиг8  тхшта  (1'ипе  (11у181оп:  ёсЬеИе  1Ьегтотё1пдие  —  0,2°  С;  ёсЬеПо  с1е8 
ргоГоп(1еиг8  —  2  т. 

В1теп81оп8  с[о  РаррагеИ:  0  130  х  960  тт.  РоМз  с1е  РаррагеИ:  \5  к.§. 


ТНЕЕМОВАТНУОКАРН  ТБ-52 


Бег  8сЫЯ8-ТЬегтоЬа1Ьу§гар11  ТБ-52  181  гиг  8е1Ь81ге§181г1егип§  йег  Тетрега1игуег1е11ипд  1П 
Х^^авзегИеГеп  Ы8  ги  200  т  Ье811тт1.  А18  Еш1аисЬ11е!епте88ег  (1е8  1п81гитеп18  <11еп1  е1пе  ^ее1сМе 
Ре(1ег,  (Не  1П  етет  ^екар8е11еп  ГаИепзсЫаисЬЫоск  ет§е8сЫо88еп  181  ипё  хЬге  Ьап^е  уегг1П§ег1,  ]е 
§гбВег  (Не  Тхе^е  \у1г(1.  В1е  Тетрега1иг  \У1Г(1  тИ  ШИе  е1пе8  ТЬегтоте1ег8у81,ет8  ^ете88еп;  (Неаеа 
181  т11  То1ио1  ^еГиШ,  (1а8  8е1П  Уо1итеп  ргорог11опа1  (1ет  Тетрега1иг\уесЬ8е1  уегап(1ег1.  ЫМаисЬ- 
11е!е  (1е8  1п81гитеп18  ип(1  Тетрега1иг  (1ег  \Уа88ег8сЫсЬ1  1п  (11е8ег  Т1е!е  \уег(1еп  ^ЫсЬгеШд  уот 
Ке§181г1ег2;е1§ег  (1е8  1п81гитеп18  1п  Рогт  ешег  ЬЫе  аиГ  е1пег  тИ  Ье8оп(1егет  81о1?  йЬегго^епеп 
Сг1а88сЬе1Ье  аиГ§е2е1сЬпе1.  01а88сЬе1Ьеп  ипе!  1]Ьег2ид881о1Т  \уег(1еп  т11  (1ет  ТЬегтоЬа1Ьу^гарЬ 
тИ^еИеГег!.  Бег  ТЬегтоЬа1Ьу§гарЬ  капп  уоп  1ге1Ьеп(1еп  о(1ег  уегапкег1еп  8сЬШеп  аи8,8о\у1е  Ье! 
Ве\уе§ип^  Ыз  ги  12  Кпо1еп  уеглуеп(1е1  \уег(1еп.  Бег  ТЬегтоЬа^Ьу^гарЬ  \у1г(1  1п  Уеграскип§8к181е 
^еИе!ег1. 

Тетрега1игтеВЬеге1сЬе :  уоп  -2°  Ыз  +30°  С.  Мах1та1е  ЫМаисЬИе^е  (1е8  1п81гитеп18:  200  т. 
К1е1п81ег  Те11ип^8\уег1  (1ег  Тетрега1иг8ка1а :  0,2°  С,  (1ег  Т1е!еп8ка1а:  2  т. 

АЬте88ипдеп:  0  130  х  960  тт.  ОетсЫ:  15  А^. 


ТЕЕМ0ВАТ10ЕАЕ0  ТБ-52 


Е1  1егтоЬа11^гаГо  (1е  етЬагсас16п  ТБ-52  ге§181га  аи1ота11сатеп1е  1а  (1181г1Ьис16п  &е  1етрега- 
1ига8  (1е1  а^иа  а  (11:[егеп1е8  рго!ип(11(1а(1е8  Ьаз^а  200  т.  Ьа  рго{ип(11(1а(1  а  дие  е81а  8итегдЙо  е1 
арага1о  8е  тМе  рог  те(110  (1е  ип  тиеИе  са11Ьга(1о  8Ниа(1о  (1еп1го  (1е  ипа  епуо1уеп1е  ЬегтёНса  (1е 
ГиеИе;  е81е  {ие11е  зе  асог1а  соп  е1  аитеп1о  (1е  ргоГип(11(1а(1.  Ьа  1етрега1ига  зе  тЫе  соп  ип  3181ета 
1егтотё1г1со  Пепо  (1е  1о1ио1,  дие  сатЫа  (1е  уо1итеп  ргорогс10па1теп1е  а  1а  уаг1ас1бп  (1е  1а  1ет- 
рега1ига.  Ьа  рго{ип(11(1а(1  у  1а  1етрега1ига  а  е81.а  рго1ип(11(1а(1  зе  ге§181гап  31ти11апеатеп1е  еп  {огта 
(1е  сигуа  ^ае  1га2а  1а  ади^а  ге§181га(1ога  йе1  арага1о  еп  ип  сг181а1  сиЫег1о  (1е  ипа  сара  е8рес1а1. 
Е1  сг181а1  у  1а  ра81а  рага  1'огтаг  1а  сара  тепс1опа(1а  Гогтап  раг1е  (1е1  еди1ро  (1е1  1егтоЬа11§га^о. 
Е81е  е81а  ргоуес1а(1о  рага  зи  етр1ео  а  Ьог(1о  (1е  ипа  етЬагсас16п  а  1а  (1ег1Уа  о  апс1а(1а,  аз!  сото  Ае 
ип  Ьагсо  еп  ги1а  соп  уе1ос1(1а(1  дие  по  ехсе(1а  (1е  12  пи(1оз.  8е  еп1геда  еп  ипа  са]а  е8рес1а1. 

Оата  Ае  тед.ш6п  6.е  1етрега1ига8:  д.е  —2°  а  +30°  С. 

РгоГип(11(1а(1  тах1та  (1е  1птег816п:  200  т. 

Уа1ог  т1што  (1е  1а8  (11У181опе8  <1е  1а8  езсакз:  0,2°  С  еп  1а  (1е  1етрега1ига8  у  2  т  еп  1а  (1е  рго- 
Г|1П(11(1а(1е8. 

В1теп81опе8:  0  130  х  960  тт.  Резо:  15  А:^. 
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ТЕРМОМЕТР  глубоководный  тг 

Термометр  глубоководный  ТГ  служит  для  измерения  температуры  воды  на  разных  глу- 
бинах морей,  озер  и  других  водоемов. 

При  производстве  работ  глубоководные  термометры  укрепляются  либо  в  гильзах  спе- 
циальной опрокидывающейся  рамы,  либо  в  гильзах  рамы  батометра. 

Глубоководные  термометры  поставляются  с  пределами  шкал: 

от  -2°  до  +10°  С  с  наименьшим  делением  шкалы  0,05°; 

от  -2°  до  +  18°  С  с  наименьшим  делением  шкалы  0,1°; 

от  —2°  до  +30°  С  с  наименьшим  делением  шкалы  0,1°. 

Размеры  термометра  —  0  20x320  мм.  Вес  —  165  г. 


ВЕЕР  ^АТЕЕ  ТНЕКМОМЕТЕК  ТГ 

ТЬе  ТГ  Веер  \Уа1ег  ТЬегтоте1ег  18  изей  1о  теазиге  1Ье  1етрега1иге  оГ  Ню  \уа1ег  а!  уаг1ои8 
(1ер1Ь8  1п  8688,  1аке8  апс!  о1Ьег  \уа1ег  ге8егуо1г8. 

Рог  орегаНоп,  1Ье  Веер  \Уа1ег  ТЬегтоте1ег8  аге  8есиге(1  еНЬег  1П  1Ье  1иЬе8  о!  а  8рес1а1 11рр1П§ 
Ггате,  ог  1п  1Ье  1иЬе8  о!  1Ье  Ва1Ьоте1ег  !гате. 

ТЬе  Веер  \Уа1ег  ТЬегтоте1ег8  аге  ауаНаЫе  луНЬ  1Ье  !о11олуш§  8са1е  гап^е8: 

{гот  -2°  1о  +10°  С,  8та11е81  8са1е  8иЬ(1т81оп  0.05°; 

!гот  -2°  1о  +18°  С,  8та11е81  8са1е  8иЬ(1т81оп  0.1°; 

{гот  -2°  1о  +30°  С,  8та11е81  8са1е  8иЬс1т81оп  0.1°. 

В1теп81оп8  оГ  1Ьс  ТЬегтотс1сг:  20  тт  (На.  х  320  ?пт.  У^сл§Ы  165^'. 


ТНЕКМОМЁТКЕ  ВЕ  ОКАN^  ЕОКО,  МОВЁЬЕ  ТГ 


Ье  1Ьегтотё1ге  (1е  дгап(1  {оп(1  ТГ  е81  (1е811пё  а  шезигег  1а  1етрёга1иге  с1е  Геаи  а  (1е8  рго- 
Гоп(1е11Г8  уапёе8  с1ап8  1е8  тег8,  1ас8  е1  аг11ге8  Ьа881П8  й'еаи. 

Аи  соиг8  (1е8  те8иге8,  1е8  1Ьегтотё1ге8  йе  ^гапй  {оп(1  8оп1  Г1хё8  8о11  (1ап8  1е8  с1ои111е8  (1'ипо 
топ111ге  8рёс1а1е  а  гепуег8етеп1,  8011  (1ап8  (1е8  (1ои111е8  (1е  1а  топ1иге  (1'11пе  Ьои1е111е  а  еаи. 

Ье8  1Ьегшотё1ге8  (1е  §гап(1  {опй  ех181еп1  еп  1го18  уаг1ап1е8: 

^га(1иа11оп  6.е  -2°  а  +10°  С,  уа1еиг  (1е  1а  (1т81оп  т1П1тит  (1е  1а  дга(1иа11оп  0,05°; 

дгайиаНоп  (1е  -2°  а  +18°  С,  уа1еиг  в.е  1а  (1т81оп  тш1тит  (1е  1а  ^га(1иа110П  0,1°; 

^гайиаНоп  (1е  -2°  а  +30°  С,  уа1еиг  (1е  1а  (11у181оп  тхштит  йе  1а  §га(1иа11оп  0,1°. 

В1теп81оп8  (1и  1Ьегтотё1ге  0  20  х  320  тт.  РоИз  Ае  ГаррагеИ  165^. 
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ГМК1РРТНЕКМ0МЕТЕЕ  ЬЧЖ  ТIЕЬ^VА88ЕКМЕ88^NОЕN  ТГ 

Ваз  1,1тк1рр111егтоте1ег  ТГ  181  2;иг  Ме88ипд  (1ег  \Уа88ег1етрега1иг  1п  уегзсЫейепег  Т1е{е  уоп 
Меегеп,  Вхппепзееп  ипс1  ап(1егеп  Ое\уа88егп  ЬезИтт!. 

\УаЬгеп(1  йег  Ме88ип^еп  \уег(1еп  &[е  Т1е!8ее1Ьегтоте1ег  еп1\уе(1ег  1п  (1еп  НйПгоЬгеп  е1пе8 
Ье8оп(1егеп  КхрргаЬтепз,  о(1ег  1П  (1еп  НйПгоЬгеп  с1е8  Ва1Ьоте1еггаЬтеп8  Ье!е811§Ь. 

Вхе  Т1е{88е1Ьегтоте1ег  у^егйеп  тН  {о1деп(1еп  8ка1епдгеп2еп  деИе{ег1: 

УОП  -2°  Ыз  +10°  С  тН  к1еш81ег  8ка1еп1е11ип§  0,05°; 

УОП  -2°  Ыз  +18°С  1ш1  к1еш81ег  8ка1еп1е11ипд  0,1°; 

УОП  -2°  Ы8  +30°  С  тН  к1ет81ег  8ка1еп1е11ипд  0,1°. 

АЬте88ипдеп  (1е8  ТЬегтоте1ег8 :  0  20  х  320  тт.  СгехушЫ:  165^'. 


ТЕВМОМЕТВО  ВЕ  АаБА8  РК0Е^N^А8  ТГ 

81гуе  рага  тесИг  1а  1етрега1ига  <1е1  адиа  а  (11!егеп1е8  ргоГип(11(1а(1е8  еп  П1аге8,  1а^о8,  е1с. 
Ьо8  1егт6те1го8  (1е  адиаз  ргоГипйаз  зе  й^ап  а  1аз  сатхзаз  (1е  ип  тагсо-Уо1^ие^е  е8рес1а1  о  а 
1а8  сЫ  тагсо  (1е  ип  Ьа16те1го. 

Ьоз  1егт6те1го8  йе  адиаз  ргоГип(1аз  зе  8ит1ш81гап  соп  1а8  81§и1еп1е8  ^атаз  йе  те(11с16п: 
(1е  —  2  а  +10°  С  соп  1а8  (11у1з1опе8  тепогез  6.е  1а  езса1а  еди1уа1еп1е8  а  0,05°; 
(1е  —  2  а  +18°  С  соп  1а8  (11у181опе8  тепогез  д.е  1а  е8са1а  еди1уа1еп1е8  а  0,1°; 
(1е  —2  а  +30°  С  соп  1аз  (11у181опез  тепогез  с1е  1а  езса1а  едшуа1еп1е8  а  0,1°. 
В1теп81опе8  (1е1  1егт6те1го:  0  20  х  320  тт.  Резо:  165  5^. 
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ТЕРМОМЕТР-ГЛУБОМЕР  ТГМ 

Термометр-глубомер  ТГМ  служит  для  определения  глубины  погружения  гидрологических 
приборов  при  гидрологических  исследованиях  в  морях  и  озерах. 

При  производстве  работ  термометр-глубомер  в  паре  с  глубоководным  термометром  помещают 
в  гильзы  гидрологического  прибора  или  специальной  опрокидывающейся  рамы. 

Термометры-глубомеры  поставляются  с  пределами  шкал:  от  —2°  до  +10°  С  с  наименьшим 
делением  шкалы  0,05°  (для  измерения  глубин  до  350—800  м  при  температуре  воды  на  предельных 
глубинах  от  +5°  до  —2°  С);  от  —2°  до  +20°  С  с  наименьшим  делением  шкалы  0,1°  (для  из- 
мерения глубин  до  450— 1500  ж  при  температуре  на  предельных  глубинах  от  +13°  до  —2°  С); 
от  0°  до  +30'  С  с  наименьшим  делением  шкалы  0,1  (для  измерения  глубин  до  1800—2000  м  при 
температуре  на  предельных  глубинах  от  +3°  до  —2°  С. 


ТНЕВМОМЕТЕЕ-ВЕРТН  МЕТЕК  ТГМ 

ТЬе  ТГМ  ТЬегтоте1ег-Вер1Ь  Ме1ег  18  изей  1о  теавигс  1Ье  (1ер1Ь  о!  1ттег81оп  оГ  Ьу(1го1одк'а1 
1П81гитеп18  хуЬеп  Ьу(1го1од1са1  викИез  аге  сагг1е(1  ои1  оп  зеав  ап(1  1аке8. 

Рог  орегаНоп,  1Ье  ТЬегтоте1ег-Оер1Ь  Ме1ег  18  р1асе(1,  1о^е1Ьег  хуНЬ  а  Веер  \Л^а1ег  ТЬегто- 
те1ег,  еИЬег  т  1Ье  1иЬе8  о!  1Ье  Ьу(1го1о§1са1  1П81гитеп1  ог  1п  1Ье  1иЬе8  о!  а  8рес1а1  11рр1пд  !гате. 
ТЬе  ТЬегтоте1ег-Вер1Ь  Ме1ег8  аге  ауаПаЫе  луНЬ  Пхе  {о11о\у1пд  8са1е  гап^ев:  {гот  -2°  1о  + 10°  С, 
8та11е81  8са1е  8иЬ(11у181оп  О.С5°  С  (1о  теа8иге  (1ер1Ь8  ир  1о  350-800  т,  луНЬ  тах1тит  йерИ!  \уа1ег 
1етрега1иге8  +5°  1о  -2°  С);  {гот  -2°  1о  +20°  С,  8та11е81  8са1е  8иЬ(1т81оп  0.1°  С  (1о  теавиге 
(1ер1Ь8  ир  1о  450— 1500  т,  луНЬ  тах1тит  (1ер1Ь  луа1ег  1етрега1иге8  +13°1о  -2°  С);  !гот  0°  1о 
+  30°  С,  8та11е81  8са1е  8иЬ(11У181оп  0.1°  С  (1о  теавиге  (1ер1Ь8  ир  1о  1800— 2000  т,  хуНЬ  тах1тит 
(1ер1Ь  л\^а1ег  1етрега1игг8  +3°1о  -2°С). 


80КВЕБК  ТНЕЕМОМЁТКI^^Е,  МОВЁЬЕ  ТГМ 

Ье  8оп(1еиг  ^Ьегтотё^г^^ие  ТГМ  8ег1  а  те8игег  1а  рго{оп(1еиг  (1'1ттег81оп  (1е8  аррагеИз 
Ьу(1го1о^1дие8  1ог8  (1е8  гесЬегсЬе8  еЯес1иёе8  (1ап8  1е8  тег8  е1  (1ап8  1е8  1ас8. 

Ьог8  йе8  1гауаих  йе  гесЬегсЬе,  1е  8оп(1еиг  1Ьегтотё1г1дие  а88ос1ё  аи  1Ьегтотё1ге  (1е  ^гапс!  {опс1 
ез!  р1асё  (1ап8  1е8  (1ои111е8  (1е  ГаррагеИ  Ьу(1го1о§1дие  ои  д'ипе  топ1иге  а  гепуег8етеп1  8рёс1а1е.  Ье8 
8оп(1еиг8  1Ьегтотё1пдие8  8оп1  Иугё8  ауес  1е8  ^гайиаНопз  8и1Уап1:е8:  (1е  -  2°  а  +  10°  С,  1а  уа1еиг  с1е 
1а  (11У181оп  тЫтит  (1е  1а  ^га(1па11оп  ё1ап1  (1е  0,05°  С  (роиг  тезиге  (1е8  ргоГопйеигз  (1е  350  а  800  т, 
1а  1етрёга1иге  (1е  Геаи  аих  ргоГоп(1еиг8  Ит11е8  роитап!  уапег  (1е  +5°  а  -2°  С);  (1е  -2°  а  +20°  С, 
1а  уа1еиг  йе  1а  (11у181оп  т1штит  йе  1а  ^гайиаНоп  е1ап1  (1е  0,1°  С  (роиг  1а  тевиге  (1е8  рго!оп(1еиг8 
еп1ге  450-1500  т,  1а  1етрёга1иге  (1е  Геаи  аих  ргоГопйеигз  ИтНез  роиуап1  уапег  йе  +13° 
а  -2°  С);  (1е  0°  а  +30°  С,  1а  уа1еиг  <1е  1а  (11У181оп  тш1тит  йе  1а  ^гас1иа1юп  ё1ап1  (1е  0,1°  С  (роиг 
1а  тевиге  (1е8  ргоГопйеигз  ]и8ди'а  1800—2000  т,  1а  1етрёга1иге  (1е  Гоаи  аих  ргоГопйеигв  11т11е8 
ропуап!  уаг1ег  йе  +3°  а  -2°  С). 
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ТНЕ11М0МЕТЕК-Т1ЕГЕКМЕ88ЕК  ТГМ 

Бег  ТЬегтоте1.ег-Т1еГепте88е^'  ТГМ  (Неп*  гиг  ЕгтхиЫпд  Лет  ЕтХаисЫЫе  Ьу(1го1о^18сЬег 
1п81гитеп1е  Ье!  Ьу(1го1о^18сЬеп  Меегев-  ип(^  8ееГог8сЬип§еп, 

Д^аЬгепс!  йег  Ме88ипд  \У1Г(1  йег  ТЬегтоте1ег-Т1е{епте88ег  гиваттеп  тИ  (1ет  Т1е!8ее1Ьегто- 
те1ег  1П  йеп  НйИгоЬгеп  (1е8  Ьудго1о§18с11еп  1п81гитеп18  ос1ег  е1пе8  Ье8оп(1егеп  К1рргаЬтеп8 
ип1егдеЬгасЫ. 

В1е  Т11егтоте1ег-Т1еГепте88ег  луегйеп  тН  !о1§еп(1еп  ЗкаЬп^гепгеп  ^еИе!ег1:  уоп  —2°  Ыа 
+ 10°  С  тН  к1е1П81ег  8ка1еп1е11ип§  0,05°  (гиг  Т1еГепте88ип§  Ь18  ги  350—800  т  Ье1  \Уа88ег1,етрега1иг 
ш  аеп  Огеп211е!еп  уоп  +5°  Ы8  -2°  С);  топ  -2°  Ыв  +20°  С  тН  к1еш81:ег  8ка1еп1е11ш1^  0,1°  (хиг 
Т1е{епте881тд  Ыз  ги  450—1500  т  Ъе[  \Уа88ег1етрега1иг  ш  йеп  ОгепгИеГеп  уоп  +13°  Ыз  —2°  С); 
УОП  0°  Ыз  +30°  С  тН  к1еш81ег  8ка1еп1е11ип^  0,1°  (гиг  Т1е{епте88ипд  Ы8  ги  1800-2000  т  Ье! 
\Уа88ег1етрега1иг  1П  (1еп  ОгепгИе^еп  уоп  +3°  Ыз  -2°  С). 


ШМЕВ8ШЕТЕ0  ВЕ  ТЕКМ0МЕТК1А  ТГМ 


81гуе  рага  тесИг  1а8  рго!ип(11(1а(1е8  (1е  штегзхоп  6.е  1о8  арага1о8  Ы(1го16^1С08  а!  Ьасег  ехр1огас10- 
пе8  Ы(1го16§1са8  еп  тагез  у  1а^оз. 

Рага  Ьасег  изо  в.е1  1птег31те1го  зе  ропе  ]ип1о  соп  ип  1егт6те1го  с1е  рго{ип(11(1а(1  еп  1а  сатхза 
(1е1  арага1о  Ы(1го16д1Со  согге8роп(11еп1е  о  6.е  ип  тагсо-Уо1дие1е  езреша!. 

8е  зитт181гап  соп  1аз  81^и1еп1ез  ^атаз  (1е  те(11с1бп: 

(1е  —  2  а  +10°  С  соп  1а8  (Пухзхопез  тепогез  с1е  1а  е8са1а  еди1уа1еп1ез  а  0,05°  (рага  те(11г  рго- 
ГипсИйайез  йе  350  а  800  т  соп  1етрега1ига  (1е1  а^иа  а  1аз  тауогез  ргоГ1Ш{11(1а(1ез  6.е  +5  а  —2°  С); 
(1е  —  2  а  +20°  С  соп  1а8  (Пухзхопез  тепогез  6.е  1а  езса1а  еди1Уа1еп1е8  а  0,1°  (рага  тесИг  рго{ип(11(1а(1ез 
(1е  450  а  1500  т  соп  1еп1рега1ига  с1е1  а^иа  а  1аз  тауогез  рго!ип(11(1а(1е8  (1е  + 13°  а  —2°  С);  (1е  0°  а 
+  30°  С  соп  1а8  (11У181опе8  тепогез  6.е  1а  езса1а  еди1Уа1еп1е8  а  0,1°  (рага  те(11Г  рго!ип(11(1ас1е 8  в.е 
1800  а  2000  т  соп  1етрега1ига  (1е1  адиа  а  1а8  тауогез  рго!ип(11(1а(1ез  д.е  +3°  а  -2°  С). 
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РАМА  ДЛЯ  ГЛУБОКОВОДНЫХ  ТЕРМОМЕТРОВ   РОТ-48 

Рама  используется  в  качестве  оправы  для  глубоководных  термометров  при  определении  ими 
температуры  воды  в  водоемах  на  различных  глубинах. 

Рама  опрокидывается  на  заданной  глубине  с  помощью  посыльных  грузов.  Конструкция  рам 
позволяет  применять  их  серией  на  одном  тросе. 

Размеры  —  380  х  85  х  70  мм.  Вес  —  1,1  кг. 


ЕВАМЕ  ЕОВ  ВЕЕР  ДУАТЕВ  ТНЕВМ0МЕТЕВ8  РОТ-48 

ТЬе  Ргате  18  ивес!  аз  а  тоип!  !ог  Оеер  \Уа1ег  ТЬегтоте1ег8  1о  теааиге  1Ье  1етрега1иге  оГ  1Ье 
\уа1ег  а!  уаг1ои8  (1ер1Ь8. 

ТЬе  Ргате  18  1,1рре(1  а!  1Ье  геди1ге{1  (1ер1Ь  Ьу  теапз  оГ  1о\уеге(1  8Ьпкт^  \Уе1§;Ы8.  ТЬе  с1е81§п 
оГ  1Ье  Ргате8  а11о\У8  1Ье1г  и8е  1п  8ег1е8  оп  опе  81ее1  \у1ге  горе. 

01теп81оп8:  380  х  85  х  70  тт.  \Уе1^Ы  о!  Ргате  1.1  к§. 


СНА8818  РОГВ  ТНЕВМ0МЁТВЕ8  ВЕ  ОВАNВ  ГОКВ,  МОВЁЬЕ  РОТ-48 

Ье  сЬа8818  РОТ-48  8ег1  в.е  топ1иге  роиг  1е8  1Ьегтотё1ге8  (1е  дгапс!  Гопс!  1о1'8  (1е8  тезигез  с1е  1а 
1етрёга1иге  6.е  Геаи  а  (1е8  рго!оп(1еиг8  уаг1ёе8, 

Оп  гепуег8е  1е  сЬа8818  а  1а  рго!опдеиг  геди18е  раг  Гепуо!  (1е  те88а^ег8.  Р1и81еиг8  сЬа8818  реиуеп1 
ё1ге  ассгосЬё8  а  ип  тёте  Ш. 

01теп81оп8  (1и  сЬа8818:  380  х  85  х  70  тт.  РоМб  (1е  ГаррагеИ:  1,1  к§. 


КIРРВАНМЕN  Г1}В  Т1ЕЕ8ЕЕТНЕВМ0МЕТЕВ  РОТ-48 

Вег  КаЬтеп  (11еп1  а18  Е1пГа88ип^  {иг  Т1е{8ее1Ьегтоте1ег  Ье!  (1егеп  Вепи12ип§  гиг  ЕгтНИип^; 
йег  Тетрега1иг  1П  уег8сЫе(1епеп  ОехуаззегИеГеп. 

Ваг  КаЬтеп  к1рр1 1П  уог^е^еЬепег  Т1еГе  т1ие18  гизсЫскЬагег  Ве1а81ип^8§е\У1сМе.  01е  КаЬтеп 
вшй  80  §еЬаи1,  {1а6  81е  аиГ  е1пет  ЗеН  Ьт1еге1пап(1ег  ап^еог(1пе1  \уег(1еп  коппеп. 

АЬтевзип^еп:  380  х  85  х  70  тт.  Ое\у1сЫ:  1,1  А^. 


МАВСО  РАВА  ТЕВМ0МЕТВ08  ВЕ  А0^А8  РВ0Е^NВА8  РОТ-48 

8е  етр1еа  сото  топ1ига  6.е  1о8  1егт6те1го8  (1е  а^иаз  ргоСип(1а8  а1  те(11г  соп  ё81о8  1а8  1етрега- 
111га8  (1е1  а^иа  а  (11811п1а8  рго{ип(11(1а(1€8. 

Е1  тагсо  зе  уие1са  а  1а  ргоГип(1Иа(1  (1е8еа(1а  рог  те{110  (1з  резаз  дие  зе  епУ1ап  а1  еГес1о,  Ьа 
е81гис1ига  6.е\  тагсо  регтИе  етр1еаг  уаг108  еп  8ег1е  еп  ип  т18то  саЫе. 

01теп81опе8:  380  х  85  х  70  тт.  Резо:  1,1  А-^. 
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ОПРАВА  К  ТЕРМОМЕТРАМ  ДЛЯ  ВОДЫ  ОТ-51 

Оправа  ОТ-51  предназначена  для  сохранения  термометром  температуры,  принятой  им  в 
период  выдержки  его  в  воде,  а  также  для  предохранения  термометра  от  механических  поврежде- 
ний во  время  работы  с  ним. 

Термометр  вкладывается  в  оправу  через  верхнее  отверстие  основной  трубки,  закрываемое 
регулирующей  пробкой.  Оправа  к  термометру  изготовляется  из  латуни. 

Размеры:  0  62  х  455  мм.  Вес  —  0,4  кг. 


ТНЕЕМОМЕТЕВ  МО^NТ  ГОВ  Г8Е  Ш  \УАТЕВ  ОТ-51 

ТЬе  ОТ-51  Моип!  18  и8е(1  1о  ргевегуе  1Ье  1етрега1иге  асди1ге(1  Ьу  1Ье  Т11егтоте1ег  а!1ег  8иЬ- 
тег81оп  1П  \уа1ег,  а18о  1о  рго1ес1  1Ье  ТЬегтоте^ег  а§а1П81  тесЬап1са1  йата^е  (1иг1п^  орега110п. 

ТЬе  Т11егтоте1ег  18  ]П8ег1е(1  1п1о  1118  Моип1 1Ьгои§Ь  1Ье  1ор  ороп1п^,  луЫсЬ  18  с1о8е(1  Ьу  ап 
аг1]и81,1п§  р1и^.  ТЬе  ТЬегтоте1ег  Моип!  18  о!  Ьга88. 

01теп81оп8:  62  тт  (11а.  х  455  тт.  \Уе1§Ь1  0.4  К^. 


М01ЧТГВЕ  РОБВ  ТНЕВМ0МЁТВЕ8  А  ЕАГ,  МОВЁЬЕ  ОТ-51 

Ьа  топ1иге  ОТ-51  е81  (1е811пёе  а  та1п1еп1г  1а  1етрёга1иге  рг18е  раг  1е  1Ьегтотё1ге  аи  соиг8  (1с 
Г1ттег81оп  а1п81  ди'а  рго1ёдег  сез  аррагеИз  соп1ге  1е8  еп(1отта^етеп18  ёуеп1ие18  1ог8  (1е  1еиг 
иНИзаНоп. 

Ье  1Ьегтотё1ге  8'1п1го(1иН  (1ап8  8а  топ1иге  раг  Гог1Г1се  8ирёг1еиг  (1и  1иЬе  рго1ес1еиг,  геГегшё 
еп8и1+;е  а  Га1(1е  (1'ип  ЬопсЬоп  йе  гё§1а^е.  Ьа  топ1иге  е81  ехёси1.ёе  еп  1а11оп. 

В1теп81оп8  (1е  1а  топ1.иге:  0  62  х  455  тт.  Ро1(18:  0,4 /г^. 
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Е^]ЧЬА88^NО  Г1)К  \УА88ЕЕТНЕКМОМЕТЕЕ  ОТ-51 

Вхе  Е1п{а88ип§  ОТ-51  181  Ааги  Ье811тт1,  (11е  уот  ТЬегтоте1ег  1т  \Уа88ег  аиГдепоттепе 
Тетрега1иг  2и  Ье\уаЬгеп  ипй  (1а8  1п81гитеп1  уог  тесЬап18сЬеп  ВезсЬасИ^ип^еп  ги  8сЬй12;еп. 

Ва8  ТЬегтоте1ег  \у1Г(1  1п  (11е  Е1п{а88ипд  йигсЬ  (11е  оЬеге  ОЯпип§  (1е8  Наир1гоЬг8  етде1е§1,  (11е 
т1ие18  Ке^и11егр{горГеп8  аЬ§е(1еск1  \у1Г(1.  В1е  ТЬегтоте1еге1п(а88ип§  \у1гй  аи8  Ме881пд  Ьег^езШИ. 

АЬтезвип^еп :  0  62  X  455  тт.  Сте\у1сЫ :  0,4  к§. 


МООТГЕА  РАКА  Ь08  ТЕЕМ0МЕТЕ08  ВЕ  АОГА  ОТ-51 

Ьа  топ1ига  ОТ-51  81гуе  рага  дие  е1  1егт6те1го  8е  тап1еп§а  а  1а  1етрега1ига  а  дие  Ьа  81(1о 
ехрие81о  еп  е1  а^иа,  а81  сото  рага  рго1е§ег  а1  1егт6те1го  (1е  ро81Ые8  §о1ре8  (1игап1е  8и  етр1ео. 

Е1  1егт6те1го  8е  1п1го(1исе  сп  1а  топ1ига  рог  1а  аЬеНига  811рег10г  (1е1  1иЬо  рг1пс1ра1,  дие  ее 
с1егга  соп  е1  1ар6п  йе  ге§и1ас16п.  Ьа  топ1ига  е8  (1е  1а16п. 

01теп81опе8 :  0  62  х  455  тт.  Ре8о :  0,4  к§. 
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ВЕРТУШКА  МОРСКАЯ  ВМ-М 


Вертушка  ВМ-М  служит  для  измерения  скорости  и  направления  течения  воды  в  море  на 
любых  глубинах. 

Скорость  течения  определяется  по  числу  оборотов  пропеллера  вертушки,  фиксируемых 
механическим  счетчиком,  а  направление  течения  —  с  помощью  магнитной  стрелки,  по  желобку 
которой  через  определенное  число  оборотов  пропеллера  скатываются  латунные  шарики,  по- 
падающие в  коробку  с  36  отсеками,  ориентируемую  течением.  Включение  прибора  в  работу  и 
выключение  его  производится  с  помощью  посыльных  грузов.  Конструкция  вертушки  позволяет 
применять  ее  на  металлическом  тросе  диаметром  2,0—3,5  мм. 

Пределы  измерения  скоростей  —  от  0,045  до  3,0  м1сек.  По  требованию  заказчика,  вертушка 
комплектуется  пропеллером  из  органического  стекла,  дающим  возможность  измерять  скорости 
от  0,02  м1сек. 

Размеры  —  11Ъ  X  420  х  175  мм.  Вес  вертушки  —  7  кг. 

Вертушка  поставляется  комплектом  с  посыльными  грузами  в  ящике-футляре. 


8ЕА  СГКВЕКТ  МЕТЕВ  ВМ-М 


ТЬе  ВМ-М  Сиггеп!  Ме1ег  18  ивей  1о  теазиге  1Ье  уе1ос11у  апй  (ИгесИоп  о!  зеа  сиггеп18  а1  апу 
(1ер1Ь. 

ТЬе  уе1ос11у  оГ  1Ье  сиггеп!  18  гесогйей  Ьу  1116  питЬег  оГ  геуоЫНопз  о{  1Ье  ргореПег  апй  18 
1п(11са1е(1  Ьу  а  тесЬашса!  соип1ег.  ТЬе  сИгесИоп  о^  1Ье  сиггеп*  18  гесогйес!  Ьу  а  тадпе11С  1П(1ех 
Ьап{1;  Ьга88  Ьа118  гоИ  йоу/п  1Ье  ^гооуе  о!  1Ье  1П(1ех  Ьап{1  аГ1ег  а  йеГшИе  питЬег  оГ  геУо1и110П8  о{  1Ье 
ргореИег  апй  {а11  ш1о  а  Ьох  Ьауш^  36  сотраг1теп18,  1Ье  Ьох  Ье1П^  ог1еп1:е(1  Ьу  1Ье  \уа1ег  сиггеп!. 
ТЬе  1П81гитеп1  18  1Ьго\уп  1П  ап(1  ои!,  о!  ^еаг  Ьу  теапз  о1  81г1к1П§  \Уе1§Ь18.  ТЬе  Сиггеп!  Ме1ег  18 
с1е81§пе(1  ^ог  8и8реп810п  {гот  а  81ее1  \у1ге  горе  Ьаушд  а  Й1ате1ег  о1  2.0  1о  3.5  тт. 

Кап^е  о{  уеЬсИу  теа8игетеп18:  {гот  0.045  1.0  3.0  т/зес.  Оп  ге^ие8^,  1Ье  Сиггеп1  Ме1ег  сап  Ье 
{игп18Ье(1  \^11Ь  а  ргореПег  оГ  ог§ап1с  д1а88  а11о\ушд  10  теавиге  уе1ос111е8  !гот  0.02  т/зес. 

В1теп81оп8:  775  х  420  х  175  тт.  \Уе1§Ы  7  к§. 

ТЬе  Сиггеп1  Ме1:.ег  18  {игп18Ье(1  сотр1е1е  \уНЬ  81пк1П§  \Уе1§Ы8  1п  а  саггу1П§  сазе. 
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МЕ8ГВЕГК  ВЕ  СОИВАОТ  МАЕШ,  М0ВЁ1.Е  ВМ-М 

Ье  тезигеиг  ВМ-М  8ег1  а  (1ё1егт1пег  1а  уНеззе  еЬ  1а  (11гес110П  с1е8  соигап18  таг1п8  а  1ои1е8  1е8 
рго!оп(1еиг8. 

Ьа  у11е88е  (1и  соигап1  зе  (1ё(1и11  (1и  потЬге  с1е  1оиг8  й'ип  тоиИпе1,  епге§181гё8  раг  ип  сотр1е- 
1оиг8  тёсашдие.  Ьа  (ИгесИоп  (1и  соигап1  е81  с1ё1егт1пёе  а  ГаМе  (1'ипе  а1ди111е  а1тап1ёе  1а111ёе  еп 
доиШёге.  СЬадие  !о18  дие  1е  тоиИпе!  а  еЯес1иё  ип  потЬге  йе  1оиг8  (1ё1егттё,  ипе  ЫПе  (1е  1а11оп 
аиИ  сеИе  ^оиШёге  роиг  уеп1г  зе  1одег  (1ап8  Типе  (1е8  36  сазез  йе  ГЬаЫ1ас1е  Ае  Га1§;и111е  а1тап1ёе. 
СеЬ  ЬаЫ1ас1е  е81  опеп1ё  раг  1е  соигап!.  Ь'арраге11  е81  етЬгауё  он  йёЬгауё  раг  епуо!  йе  те88а^ег8. 
Ь'аррагеИ  ей!  8и8реп{^и  а  ип  йИп  тё1а1Идие  (^е  2,0  а  3,5  тт  йе  (11атё1ге,  ЫтНез  (1е  уНе88е8  те8ига- 
Ые8:  (1е  0,045  а  3,0  т/у.  8иг  йетапйе,  РаррагеИ  е81  Иугё  ауес  ип  тоиИпе!  еп  уегге  ог^ашдие 
регтеНап!  6.е  тезигег  1е8  уНеззез  а  рагИг  йе  0,02  т/в. 

В1теп81оп8  с1и  тезигеиг:  775  х  420  х  175  тт.  РоМз  (1е  ГаррагвИ:  7  к§. 

Ь'аррагеИ  ауес  1е8  те88а§ег8  е81  Иугё  (1ап8  ип  ё1и1-са188е. 


МЕЕКЕ8НТВК0МЕТЕВ  ВМ-М 

Оаз  Ну(1готе1ег  {\Уа88егтей11й§е1)  ВМ-М  сНеп!,  гиг  Ме88ип§(1ег  ОезсЬлушсИдкеИ  ип(1  К1сЬ1ип§ 
уоп  \Уа88ег81г6тип§еп  1п  ЬеИеЬ1§еп  МеегезИеГеп. 

В1е  81гбтипд8^е8сЬу/1П(11дке11  \У1Г(1  (1игсЬ  <11е  ВгеЬгаЫ  (1е8  Р1й^е1ргоре11ег8  ЬезИтт!,  (Не  уоп 
е1пет  тесЬашзсЬеп  ХаЫег  Г1Х1ег1  \У1Г(1;  й[е  К1сЫипд  (1ег  81г6тип§  \У1Г(1  тН  ШИе  ешез  Мадпе1- 
2е1§ег8  егт1ие11,  йигсЬ  (1е88еп  К1ппе  пасЬ  ехпег  ЬезИтт^еп  11т(1геЬипд82аЫ  (1е8  РгореИегз  Ме881П^- 
ки§е1п  ЫпаЬгоПеп,  (11е  т  е1пеп  уот  81гот  опеп11ег1еп  Ка81еп  тИ  36  2^е11еп  ГаИеп.  Ваз  ЕшзсЬаИеп 
ипй  АЬзсЬаНеп  йез  1пз1гитеп18  \у1г(1  (1игсЬ  гизсЫскЬаге  Ве1а81ипд8§е\У1сЬ1е  Ье\уегк81,е1И§1.  В1е 
Коп81гик11оп  йез  Р1й^е1з  егтб§ИсЬ1  8е1пе  Уег\уеп(1ипд  аи{  ехпеш  Ме1а118е11  уоп  2,0—3,5  тт  ВигсЬ- 
теззег.  ОезсЬ\у1п(11§ке118те13дгеп2;еп:  уоп  0,045  Ыз  3,0  т/в.  АиГ  \Уип8сЬ  \^1г(1  йег  Р1и§е1  тН  ехпет 
РгореПег  аиз  Р1ех1§1а8  котр1е111ег1,  Аег  ез  егтб^ИсЬ1,  ОезсЬ\У1П(11^ке11еп  уоп  0,02  т/з  ап  2и  теззеп. 

АЬтеззип^еп  775  х  420  х  175  тт.  Ое\У1сМ:  7  к§. 

Вег  Ме6йй§е1  \у1г(1  котр1еи  тИ  6.еп  гизсЫскЬагеп  Ве1а81ип^8§е\у1сЬ1еп  1п  К181е  §е\Ыег1. 


МОЬШЕТЕ  МАВШО  ВМ-М 

Е81е  арага1о  81гуе  рага  те(11г  1а  уеЬсШас!  у  (1е1егт1паг  1а  (11гесс16п  йе  1а8  согг1еп1ез  еп  е1  таг  а 
сиа1ди1ег  ргоГипйЫай. 

Ьа  уе1ос1с1а(1  с1е  1а  согг1еп1е  зе  {1е1егт1па  рог  е1  пйтего  с1е  геуо1ис1опе8  (1е  1а  ЬёИсе  (1е1  то1те1е, 
дие  зе  гед181гап  еп  ип  соп1а(1ог  тесап1со.  Ьа  (Нгессхоп  (1е  1а  согпеп1е  зе  (1е1егт1па  соп  ауийа  Ае 
ипа  а§и]а  1птап1а(1а  ргоу181а  (1е  ипа  асапа1ас1ига,  рог  1а  сиа1  а  1п1егуа1о8  согге8роп(11еп1ез  а  ип 
(1е1егтшас1о  пйтего  йе  уиеНаз  (1е  1а  ЬёИсе  гие(1ап  ЬоИ1а8  Ае  1а1бп,  дие  уап  а  рагаг  а  ипа  са^а  соп 
36  сотраг11т1еп1о8,  ог1еп1а(1а  рог  1а  согг1еп1е.  Е1  арага1о  зе  ропе  еп  тагсЬа  о  зе  рага  соп  резаз 
дие  зе  епУ1ап  (1ез(1е  агг1Ьа.  Ьа  е81гис1ига  (1е1  то1те1е  регт11е  етр1еаг1о  соп  ип  саЫе  те1аИсо  д.е 
2  а  3,5  тт  Ае  (Нате^го.  Ьа  §ата  йе  тесНсхбп  (1е  уе1ос1(1а(1е8  ез  д.е  0,045  а  3,0  т/зе^.  А  ре11с1бп  (1е1 
сИеп1е  риейе  ропегзе  еп  е1  тоИпе1е  ипа  ЬёИсе  Ае  сп81а1  ог^ап1Со,  дие  регтНе  тесИг  уе1ос1(1а(1е8 
(1е8(1е  0,02  т/зе^. 

В1тепз1опе8:  775  х  420  х  175  тт.  Резо:  7  к§. 

Е1  то1ше1,е  зе  еп1,ге^а  еди1ра(1о  соп  резаз  рага  зи  тапе]о  у  (1еп1го  ее  ип  са]бп-ез1исЬе. 
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ВЕРТУШКА  ЖЕСТОВСКОГО  Ж-3 

Гидрометрическая  вертушка  Ж-3  предназначена  для  измерения  скорости  течения  воды  в 
водотоках  в  пределах  от  0,04  до  5,0  м/сек.  Вертушка  относится  к  разряду  приборов  с  электро- 
сигнализацией и  пригодна  для  работы  со  штанги  до  глубины  3  ж  и  с  тросом  до  глубины  25  м, 
как  в  чистой  воде,  так  и  в  загрязненной  примесями  при  температурах  от  0°  до  -[-30°  С. 

Вертушка  состоит  из  лопастного  винта  на  неподвижной  оси  с  контактным  механизмом, 
корпуса  с  рулем  и  приспособлениями  для  работы  со  штанги  и  троса. 

Контактное  устройство  вертушки  дает  одно  замыкание  электрической  цепи  за  один  полный 
оборот  зубчатого  колеса  с  20  зубьями,  что  соответствует  20  оборотам  лопастного  винта. 

Конструкция  вертушки  Ж-3  исключает  возможность  проникновения  воды  к  контактному 
механизму  и  шарикоподшипникам,  помещенным  во  внутренней  полости  трубки  лопастного 
винта,  заполненной  маслом. 

Вертушка  поставляется  в  комплекте  с  сигнальным  устройством,  гальваническими  элемен- 
тами, проводом  и  запасными  частями,  уложенными  в  укладочный  ящик. 

Размеры  прибора  —  360  х  160  х  180  мм.  Длина  штанги  в  собранном  виде  —  3,1  ж.  Длина 
штанги  в  разобранном  виде  —  1,65  м.  Вес  штанги  —  5,2  кг.  Вес  прибора  с  ящиком  без  штанги  — 
7,5  кг. 


1Е8ТОУ8КТ  СГККЕОТ  МЕТЕК  Ж-3 

ТЬе  Ж-3  Ну(1готе1г1с  Сиггеп1  Ме1ег  18  и8е(1 1о  теазиге  1Ье  уе1ос11у  оГ  сиггеп18  1П  \уа1ег  соиг8е8 
\у11Ып  1Ье  гапде  о!  0.04  1о  5.0  т/^ес.  ТЬе  Сиггеп!  Ме1ег  Ье1оп§[8  Ьо  1Ье  1уре  оГ  1П81гитеп18  1Ьа1 
орега1е  Ьу  теап8  о!  е1ес1г1с  81^па18.  И  сап  Ье  орега1е(1  {гот  а  го(1  ир  1о  а  <1ер111  о!  3  т,  ог  ?гот  а 
81ее1  \У1ге  горе  ир  1о  а  (1ер111  о{  25  т,  ЬоЫа  т  с1еаг  \уа1ег  апй  1п  \уа1ег  1а(1еп  луЛЬ  8е(11теп1:,  а! 
1етрега1иге8  тап§\щ  {гот  0°  1о  4-30°  С. 

ТЬе  Сиггеп!  Ме1ег  соп81818  о!  а  Ыа(1е{1  8сге\у  оп  а  йхес!  зЬаП  \у11Ь  а  соп1ас1  (1еУ1се,  а  Ьо(^у  хуНЬ 
а  гий(1ег,  апй  (1еу1се8  {ог  орегаИпд  Ггот  а  тов.  ап(1  {гот  а  81ее1  \у1ге  горе. 

ТЬе  Сиггеп1  Ме1ег  соп1ас1  (1еу1се  с1о8е8  1Ье  е1ес1г1са1  схгсиИ  опсе  рег  опе  сотр1е1е  геуо1и11оп 
о!  1Ье  ^еаглуЬее!  Ьау1п§  20  1ее1Ь,  1Ы8  согге8роп(11П§  1о  20  геуо1и11оп8  о{  1Ье  Ыа(1е(1  8сге\у. 

ТЬе  Ж-3  Сиггеп!  Ме1ег  18  (1е81§пес1 1о  ехс1и(1е  1Ье  ро881ЫИ1у  о{  \уа1ег  репе1га11п§  1о  1Ье  соп1ас1 
йеуюе  ап(1  1о  1Ье  Ьа11  Ьеаг1П^8,  1оса1е(1  1П  1Ье  1ппег  8расе  о{  1Ье  Ыа(1е(1  8сге\у  ЬиаЬ  Шед.  \уНЬ  о11. 

ТЬе  Сиггеп!  Ме1ег  18  {игт8Ье(1  сотр1е1е  хуНЬ  81^па1  (1еу1се,  да1уап1с  е1етеп18,  соппес11пд  \у1ге 
апй  8раге  раг18,  аП  1П  а  саггу1пд  са8е. 

В1теп81оп8  о{  1Ье  1П81гитеп1:  360  х  160  х  180  тт;  1еп^1Ь  о{  го(1  а88етЫе(1  3.1  т;  1еп^1Ь  оГ 
гой  (118а88етЫе(1  1.65  т;  \^ещЫ  о{  гой  5.2  кд.  \Уе1^Ь1.  о{  1п81гг]теп1  \уНЬ  сазе,  ехс1и81Уе  о{  го(1 : 1.Ъкд. 
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МОГЬОЕТ  1Е8ТОУ8К1,  МОВЁЬЕ  Ж-З 

Ье  тоиИпе!  Ьус1готё1пдие  Ж-З  8ег1  а  тевигег  1е8  уНеззез  (1е8  соигап18  (1ап8  1е8  сапаих  е1  соиг8 
(1'еаи  (1ап8  1а  р1аде  (1е  0,04  а  50  т/5.  II  аррагНеп!  а  1а  с1а88е  (1'арраге118  а  ёт1881оп  йе  81дпаих 
ё1ес1г1дие8  е!  реи!  ё1ге  иНИзё  зоИ  йхё  а  ипе  1ще  ^ивди'  а  3  т  йе  рго{оп{1еиг,  8о11.  зиврепйи  а  ип  Шт 
]и8ди'а  25  т  Ае  ргоСопйеиг,  Ь'аррагеИ  ГопсИоппе  еп1ге  0°  е!  +30°  С,  аи881  Ыеп  еп  еаих  ригез  ди'еп 
еаих  8оиШёе8  с1'1триге1ё8. 

Ь'аррагеИ  сотрог1;е  ип  тоиИпе!  ргоргетеп1  (111  а  ра1е8,  топ1ё  8иг  ахе  йхе  а  тёсашвте 
соп1ас1еиг,  ип  ЬоШег  тип!  йЧш  ^оиуегпаИ  е!  (1е8  (118ро8Н1!8  роиг  йхаНоп  виг  И§е  ои  саЫе. 

Ье  тёсап18те  соп1ас1еиг  е1Тес1ие  ипе  !егте1иге  с1и  соигап!  ё1ес1пдие  раг  1оиг  сотр1е1  (1и 
р1^поп  а  20  (1еп18,  се  ди!  соггеаропс!  а  20  1оиг8  (1и  тоиИпе!. 

Ьа  соп81,гис11оп  (1и  тоиИпе!  Ж-З  аввиге  Гё1апсЬё11ё  <1е  8оп  тёсап18те  ('оп1ас1еиг  е1  в.е  вез 
гои1етеп18  а  ЫИез  топ1ё8  а  Г1п1ёпеиг;  сев  ог^апез  Ьа1§пеп1  (1ап8  ГЬи11е. 

Ьа  ГоигпНиге  сотр1ё1е  (1и  тоиИпе!  Ж-З  сотргепс!  ип  (118ро8ШГ  81^паИ8а1еиг,  йез  р11е8  §а1уа- 
п1дие8,  ип  сопс1ис1еиг  е1  (1ев  р1ёсе8  (1е  гесЬап^е,  1е  1оиЬ  гап^ё  с1ап8  ипе  сахвве. 

О1теп81оп8  (1е  ГаррагеИ:  360  х  160  х  180  тт;  1опдиеиг  йе  1а  1ще  а  ё1а1  топ1ё  —  3,1  т; 
1оп^иеиг  д.е  1а  И§г  (1ётоп1ёе  —  1,65  т.  Ро1<18  Ае  1а  Иде:  5,2  к§.  РоМв  йе  ГаррагеИ  вапв  1ще,  са18ве 
сотрпве:  7,5  к§. 


НТВКОМЕТЕК  NАСН  8НЕ8ТО\У8К1  Ж-З 

Вег  РШ^е!  Ж-З  181  гиг  Меззипд  (1ег  81гбтип§8§е8с11\у1п(11дке11  1п  \Уа88ег1аи!еп  1т  Веге1с11  уоп 
0,04  Ыв  5,0  т/5  ЬезИтт!.  Оег  МеВ11йде1  §еЪбгЬ  гиг  Ка1ге§ог1е  (1ег  Оега1е  тИ  е1ек1г1ВсЬег  81дпаИ- 
81египд  ипй  ещпеЬ  81сЬ  !йг  Т1е!еп  Ыв  ги  3  т  т11  81ап§е  ипй  Ь18  ги  25  т  тИ  8е11,  ипе!  2\уаг  вохуоЫ 
т  ге1пет,  а18  аисЬ  уегипге1Ш§1ет  \Уа88ег  1т  Тетрега1игЬеге1сЬ  Уоп  О  Ыз  -1-30°  С. 

Оег  МеВййде1  Ьев1еЬ1  айв  йет  Р1й§е1ргоре11ег  аи!  ипЬе\уе§ИсЬег  АсЬве  т11  Коп1ак1\уегк,  (1ет 
Кбгрег  тИ  81еиег  ип(1  (1еп  Уогг1сМипдеп  гит  Ве1г1еЬ  йев  Р1й§е18  т11  81апде  ипй  8е11. 

Оав  Р1й§е1-Коп1ак1\уегк  всЬИеВ!  йеп  81готкге1В  ]е(1е8та1  Ье!  уоИег  11т(1геЬип§  (1ев  т11 
20  ХаЬпеп  уегзеЬепеп  ^аЬпга(1е8,  \уа8  20  11т(1геЬип§еп  йев  Р1йде1ргоре11ег8  еп1врпсМ. 

Вав  Е1п<1г1пдеп  уоп  \Уав8ег  1п  (1ав  Коп1ак1\уегк  ипй  (Не  Ки^еПадег,  (Не  ш  (1ег  КоЬгЬбЫипд 
(1е8  тИ  01  деГйШеп  Р1й§е1ргоре11ег8  ип1егдеЬгасЬ1  81п(1,  1в1  (1игсЬ  (Не  Коп81гик11оп  аив^езсЫовзеп. 

Бег  МеВ11й§е1  \у1г(1  котр1еи  тИ  81§паИ81еге1пг1сЫипд,  да1уап1ВсЬеп  Е1етеп1еп,  Ье11ипд8(1гаЬ1 
ип(1  Ег8а1г1е11еп  1П  Уеграскип§8к181е  деИе!ег1. 

АЬтеввип^еп  (1е8  1п81гитеп18:  360  X  160  X  180  тт.  УоПе  81ап§еп1ап§е :  3,1  т,  (1етоп11ег1е 
81апдеп1апде :  1,65  т.  81ап§епде\у1сЬ1:  5,2 /г^.  1п81гитеп1де\^1сЬ1  т11  К1в1е  оЬпе  81ап§е:  7,5 /г^. 


МОЬШЕТЕ  ВЕ  2НЕ8Т0У8К1  Ж-З 

81гуе  рага  тесИг  1а  уе1ос1(1а(1  (1е  1а  согг1еп1е  еп  1о8  поз  у  сапа1е8  еп1ге  1о8  ИтНев  (1е  0,04  у 
5,0  т18е§.  Рег1епесе  а  1а  са1е§[опа  (1е  1о8  арага1оз  соп  зепа1е8  е1ёс1г1са8,  у  81гуе  рага  Гипс1опаг 
со1да(1а  с1е  ипа  Ьагга  Ьа81а  1а  ргоГип(11(1а(1  (1е  3  т,  о  (1е  ип  саЫе  Ьав1а  25  т.  Е1  арага1о  Гипс1опа 
1ап1о  еп  а^иаз  Итр1аз  сото  еп  адиаз  сагда(1аз  (1е  1тригега8;  1а  дата  Ае  1етрега1игаз  а(1т181Ые8  е8 
ае  О  а  +30°  С. 

Соп8181е  е1  то11пе1е  еп  ипа  ЬёИсе  с1е  раЫаз  еп  и  и  е]е  й']о  соп  тесап18то  (1е  соп1ас1о8,  ип 
сиегро  соп  ип  Итоп  у  (НзрозШуов  рага  !ипс1опаг  соп  Ьагга  у  соп  саЫе. 

Е1  (11зро8111уо  Ае  соп1ас1о8  с1егга  е1  с1гси11о  е1ёс1г1со  ипа  уег  а  са(1а  уиеНа  сотр1е1а  (1е  ипа 
^ие(^а  соп  20  (11еп1ев,  1о  дие  соггевроп(1е  а  20  уиеИав  Ае  1а  ЬёИсе. 

Ьа  е81,гис1ига  (1е1  тоНпе1е  Ж-З  ехс1иуе  1о(1а  роз1ЫИ(1а(1  (1е  репе1гас16п  (1е  адиа  а1  тесатвто 
с1е  соп!ас1оз  у  а  1о8  со]1пе1ез  Ае  Ьо1а8  811иас1ов  еп  е1  1п1ег1ог  (1е1  1иЬо  Иепо  Ае  асеИе  (1е  1а  ЬёИсе. 

Е1  то1те1е  8е  еп1геда  е^и^ра(1о  соп  е1  (НвровШуо  (1е  8епа1ев,  р11аз  е1ёс1г1са8,  соп(1ис1оге8  у 
р1егаз  Ае  гериез1о,  1оАо  е11о  етЬа1а(1о  еп  ип  са]6п  а(1  Ьос. 

В1теп81опе8  Ае\  арага1о:  360  х  160  х  180  тт.  Ьоп^ИиА  Ае  1а  Ьагга  агта(1а:  3,1  т.  Ьоп§ИиА 
Ае  1а  Ьагга  с1е8агтас1а:  1,65  т.  Рево  (1е  1а  Ьагга:  5,2  к§.  Рево  (1е1  арага1о  соп  е1  са]6п,  рего  81п  1а 
Ьагга :  7,5  к§. 
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БАТОМЕТР  морской  БМ-48 


Батометр  БМ-48  предназначен  для  взятия  проб  воды  в  море  с  различных  глубин.  Прибор 
имеет  цилиндрическую  форму,  снабжен  поворотными  крановыми  затворами  и  устройством, 
опрокидывающим  его  на  заданной  глубине  с  одновременным  закрытием  крановых  затворов. 

Импульс  для  опрокидывания  прибор  получает  от  посыльного  груза,  опускаемого  по  тросу. 
Для  слива  пробы  батометр  снабжен  краном  и  воздушным  вентилем.  Батометры  позволяют  при- 
менять их  серией  на  одном  тросе  диаметром  2—4  мм.  На  корпусе  батометра  установлена  рама, 
в  которой  могут  вставляться  два  глубоководных  термометра  для  определения  температуры  воды 
на  глубине  взятия  пробы. 

Батометр  укомплектован  двумя  посыльными  грузами,  с  поворотными  головками,  весом 
400  г  каждый. 

Емкость  батометра  —  1,0  л. 

Размеры  —  110  X  150  х  650  мм.  Вес  —  4,3  кг. 


8ЕА  БАТНОМЕТЕЕ  БМ-48 


ТЬе  БМ-48  Ва1Ьоте1ег  18  ивес!  1о  1аке  8атр1е8  о{  8еа  \уа1ег  а1  уаг1ои8  (1ер1Ь8.  ТЬе  1п81гитеп1 
18  о!  су11П(1г1са1  !огт,  йНеб.  \уНЬ  го1агу  з^орсоскв  апй  хуИЬ  а  (11у1се  Гог  11рр1П^  11  а!  1Ье  ^е^и^ге(1 
(1ер1Ь  \у1111  81тиНапеои8  с1о8т^  о!  1Ье  81орсоск8.  ТЬе  Ш81гитеп1. 18  Иррей  \уЬеп  81гиск  Ьу  а  81пкт§ 
\Уе1^Ь1 1о\уеге(1  а1оп^  1Ье  81ее1  \у1ге  горе.  ТЬе  Ва1Ьоте1ег  18  Ьиес!  хуИЬ  а  соек  апй  уеп!  уа1уе  !ог 
роипп^  он!  1Ье  8атр1е.  ТЬе  Ва1Ьоте1ег8  сап  Ье  тоип1е(1  1П  88г1е8  оп  опе  81ее1  \У1ге  горе  Ьауш§ 
а  (11ате1ег  о{  2  1о  4  тт.  ТЬе  Ьо(1у  о1 1Ье  Ва1Ьоте1ег  сагг1е8  а  Ггате  1о  1аке  2  Веер-\Уа1ег  ТЬегто- 
те1ег8  !ог  теа8иг1п^  1Ье  1етрега1иге  о!  1Ье  луа1ег  а1 1Ье  (1ер1Ь  \уЬеге  1Ье  8атр1е8  аге  1акеп. 

ТЬе  Ва1Ьоте1ег  18  {игп18Ье(1  сотр1е1е  луНЬ  2  81пк1п^  \Уе1^Ь18  Ьау1п^  го1а11п§  Ьеа(18  апс! 
\уе1§Ып^  400  ^  еасЬ. 

СарасИу  о!  Ва1Ьоте1ег  1  И1ге.  ])1теп81оп8:  110  х  150  х  650  тт.  \Уе1§Ы  4.3  к§. 
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ВОБТЕГЬЬЕ  А  ЕАГ  МАКШЕ,  МОВЁЬЕ  БМ-48 

Ьа  Ьои1е111е  БМ-48  8ег1  а  ргё1еуег  1е8  ёсЬапИПопз  с1'еаи  (1е  тег  а  сИувг8с8  ргоГопйенгз.  Ое  !огте 
су11п(1пдие,  е11е  681  тише  (1е  (1еих  гоЫпе18  е!  й'ип  8у81ёте  регтеНап!  (1е  1а  Ьа8си1ег  а  ипе  ргоГоп(1еиг 
с1ё1егт1пёе  ауес  {егте1иге  81ти11апёе  (1е8  гоЬ1пе18.  Ье  гепуег8етеп1  ее  1а  Ьои1е111е  е81  орёгё  раг  ип 
те88а^ег  (1е8сеп(1ап1  1е  1оп§  (1и  ПИп.  Ьа  уИап^е  Ае  1а  Ьои1е111е  8е  {а11  раг  ип  гоЫпе!.  Ипе  уа1уе  а 
а1г  е81  ргёуие  а  се1  еЯе1.  Р1и81еиг8  Ьои1е111е8  реиуеп1  ё1ге  йхёез  зиг  ип  тёте  йИп  (1е  2  а  4  тт  (^е 
(11атё1ге,  Ье8  Ьои1е111е8  8оп1  тип1е8  с1е  топ1иге8  (1е811пёе8  а  гесеУ01г  (1еих  1Ьегтотё1ге8  8рёс1аих 
роиг  1а  тезиге  йе  1а  1етрёга1иге  аи  п1уеаи  (1и  ргё1ёуетеп1  (1е  РёсЬапИПоп. 

СЬадие  Ьои1е111е  е81  Иугёе  ауес  (1еих  те88а§ег8  а  1ё1е8  1оигпап1е8  резап!  400  §  сЬасип. 

СарасИё  йе  1а  Ьои1е111е:  1,0/.  01теп81оп8  с1е  1а  Ьои1е111е:  110  х  150  х  650  тт.  РоИз:  4,3 /с^. 


МЕЕКЕ8ВАТН0МЕТЕК  БМ-48 


Оаз  Ва111оте1е1'  БМ-48  хзЬ  гиг  Еп1па11те  уоп  ХУаззегргоЬеп  111  уегзс1иес1епеп  МеегезИеГеи 
ЬезИтт!.  Ваз  1п81гитеп1  Ьа1  2уИп(1г13сЬе  Рогт  ип(1  1з1  тИ  ВгеЬЬаЬпуегзсЫйззеп  ип(1  ешег 
УогпсЫип^  гит  К1рреп  1п  Уог^е^еЬепег  ТЫе  ип&  гит  ^1е1сЬге111^еп  ЗоЬНеВеп  г1ег  НаЬпуегзсЫйззе 
уегзеЬеп. 

1)аз  1п81гитеп1  егЬаИ-  <1еп  К1рр1три18  ёигсЬ  (1а8  гизсЫскЬаге  Ве1аз1ип^8§е\у1сЬ1,  (1а8  аиГ  ёеш 
8е11  ЬегаЬ§е1а88еп  \У1Г(1.  2ит  АЬ§1е13еп  (1ег  РгоЬе  181  (1а8  Ва1Ьоте1ег  тИ  ехпет  НаЬп  ипс!  ехпет 
ЬиПуепШ  уегзеЬеп.  В1е  Ва111оте1ег  кбппеп  зег1епу/е18е  аиГ  е1пет  8е11  уоп  2—4  тт,  ОигсЬтеззег 
уег\уеп(1е1  \уег(1еп,  Ат  Ва1Ьоте1егкогрег  1з1  е1п  КаЬтеп  ап^еЬгасМ,  1П  йеп  2\уе1  Т1е{зее1Ьегтоте1ег 
гиг  ЕгтНИип^  Аег  \Уа8зег1етрега1иг  1П  Т1е{е  (1ег  РгоЬееп1паЬте  е1п^е8е1,21  \уег(1еп  кбппеп. 

Ваз  Ва1Ьоте1ег  131  тИ  2\уе1  т11  ОгеЬкорСеп  уегзеЬепеп  гизсЫскЬагеп  Ве1а81ип^з§е\У1сЬ1еп 
УОП  ]е  400  §  котр1еи1ег1. 

Ва1Ьоте1егуо1итеп:  1,0  I.  ЛЬтеззип^еп:  110  х  150  х  650  тт.  Ое\у1сЫ:  4,3  к§. 


ВАТОМЕТКО  МАВШО  БМ-48 


81гуе  рага  1,отаг  тиез1га8  6.е  а^иа  (1е1  таг  а  (11!егеп1е8  рго{ип(11(1а(1ез.  Тхепе  Гогта  с11ш(1г1са 
у  6814  ргоУ1з1о  (1б  ИаУбЗ  йе  с1егге  ЬМгаиИсо  у  (1е  ип  (ИзрозШуо  ^ие  1о  уие1са  а  1а  ргоСипсИйас!  (1е8еа(1а, 
сеггапйо  а1  т18то  Нетро  1аз  11ауе8  ЬШгаиИсаз.  Е1 1три18о  рага  Уо1оаг  е!  арага1о  зе  <1а  рог  те(110  (1о 
ипа  реза,  дие  8е  епУ1а  рог  е1  саЫе.  Рага  засаг  йезриёз  1а  ргиеЬа,  е1  Ьа16те1го  Непе  ип  ^тИо  рага 
уас1аг  е1  а§иа  у  о1го  рага  айтШг  е1  а1ге.  Ез1о8  Ьа16те1го8  е81ап  са1си1а(1о8  рага  рос1ег  зег  рие81о8 
еп  8ег1е:  уаг108  Ьа16те1го8  еп  ип  т18то  саЫе  с1е  2  а  4  тт  Ае  (Нате^го.  Еп  е!  сиегро  с1е1  Ьа1.6те1го 
Ьау  ип  тагсо,  еп  е1  дие  рие(1еп  топ1агзе  (1о8  1егт6те1го8  (1е  а^иаз  рго{ипс1аз  рага  (1е1егт1паг  1а 
1етрега1ига  с1е1  а^иа  а  1а  ргоСипсИйас!  6.е  1ота  (1е  1а  тие81га. 

8е  еди1ра  е1  Ьа16те1го  соп  (1о5  резав  рага  Уо1саг1о.  Ьаз  резаз  Непеп  саЬегаз  §1га1ог1а8  у  резап 
400  §  са(1а  ипа. 

СарасМас!  с1е1  Ьа16те1го:  1  I. 

В1теп81опе8:  110  х  150  х  650  тт.  Резо:  4,3  к§. 


Ш 


БАТОМЕТР  вакуумный  ГР-4,  ГР-5 

Батометр  вакуумный  служит  для  взятия  проб  воды  со  взвешенными  наносами  при  дли- 
тельном наполнении. 

Батометр  вакуумный  состоит  из  вакуумной  камеры,  насоса  двойного  действия  и  заборного 
наконечника. 

Камера  вдоль  цилиндрической  части  имеет  смотровое  окно. 

Цена  деления  шкалы  трехлитровой  камеры  соответствует  20  мл  и  июстилитровой  камеры  — 
^0  мл.  Оцифровка  обоих  камер  наносится  через  25  делений. 

Заборный  наконечник  представляет  собой  изогнутую  металлическую  трубку  с  приспособ- 
лениями для  крепления  на  грузе  и  на  штанге. 

Насос,  входящий  в  комплект  прибора,  стандартный,  двойного  действия,  системы  Камов- 
ского. 

Действие  прибора  основано  на  засасывании  пробы  через  заборный  наконечник  путем 
разрежения  в  вакуумной  камере  с  помощью  насоса. 

Глубина  взятия  пробы  воды  зависит  от  длины  шланга.  В  комплекте  прибора  длина  шланга 
равна  23  Л1. 

Вакуумные  батометры  выпускаются  двух  размеров:  ГР-4  —  емкостью  Зли  ГР-5  -  емкостью 
6  л. 

Размеры:  ГР-4  -  650  х  220  х  224  мм;  ГР-5  -^  780  х  240  х  244  мм. 

Вес  комплекта  батометра  с  насосом:  ГР-4  —  '20  кг;  ГР-5  —  22  кг. 

Батометр  с  принадлежностями,  кроме  насоса,  поставляется  в  деревянном  ящике. 


УАСШТМ  ВАТНОМЕТЕК  ГР-4,  ГР-5 

ТЬе  Уасиит  Ва1Ьоте1ег  18  ивей  1о  1аке  8атр]е8  оГ  \уа1ег  луНЬ  аПпушт  1п  виврепзхоп,  ип(1ег 
1оп^  (1ига110П  йШп^. 

ТЬе  Уасиит  Ва1Ьоте1ег  соп81818  оГ  а  уасиит  сЬатЬег,  а  йоиЫе-асИп^  рнтр  апс1  ап  1п1аке 
по221е. 

Ап  1П8рес1юп  \ут(1о\у  18  ргоуМес!  а1оп^  1,Ье  су11п(1г1са1  раг1  о{  1Ье  сЬатЬег. 

Опе  8са1е  8иЬ(11У181оп  о!  1Ье  3-И1ге  сЬатЬег  18  е^и^Vа1еп1  1о  20  т/,  \уЫ1е  1Ьа1  оГ  1Ье  6-1Нге 
сЬатЬег  18  еди1уа1еп1  1о  40  т1.  ТЬе  8са1е  (11у181оп  уа1ие8  оп  Ьо1Ь  сЬатЬег8  аге  еп^гауес!  еуегу 

25  (11у1810П8. 

ТЬе  т1аке  по221е  18  а  Ьеп1  те1а1  1иЬе  ас1ар1е(1  {ог  аНасЫп^  1о  а  \уе1^Ы  ог  1о  а  гос1. 

ТЬе  ритр  !игп18Ье(1  аз  раг1  о!  1Ье  ои^й!  18  а  81апс1аг(1  (1оиЫе-ас11п^  Катоузку  8у81ет  иш1. 

ТЬе  8атр1е  18  8искес1 1п  {Ьгои^Ь  1Ье  1п1аке  по221е,  1Ье  ритр  ргос1ис1П^  а  уасиит  1п  1Ье  сЬатЬег. 
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ТЬе  (1ер1Ь  аЬ  \уЫсЬ  1Ье  8атр1е  о(  \уа1ег  18  1акеп  (1ереп(18  оп  1Ье  Ьп^И)  оГ  ЬЬе  Ьозе.  ТЬе  ои1Г11 
сотрпвев  а  Ьо8е  23  т  1опд. 

ТЬе  Уасипт  Ва1Ьоте1ег8  аге  ауа11аЫе  1п  2  81268:  ГР-4  ^Ьгее-Ыге  сарас11у,  апг]  ГР-5  81х-1Нге 
сарасНу. 

В1теп81оп8:  ГР-4  650  х  220  X  224  тт;  ГР-5  780  х  240  х  244  тт. 

\VещЪ^  о^  сотр1е1е  оигй!  \уНЬ  ритр:  ГР-4  20  А:^;  ГР-5  22  к^. 

ТЬе  Ва1Ьоте1ег  \у11Ь  118  ассе88ог1е8,  ехсер1  1Ье  ритр,  18  {игшзЬей  1п  а  \Уоо(1еп  са8е. 


В0ГТЕ1ЬЬЕ  А  ЕАГ,  А  РОМРЕ  А  УГОЕ,  М0ВЁЬЕ8  ГР-4,  ГР-5 


Ьа  ЬоиЬеШо  а  еаи,  а  ротре  а  уМе,  евЬ  иезИпёе  аи  ргё1ёуетеп1,  раг  гетрИзва^е  рго§ге881Г, 
(1'ёсЬап1111оп8  (1'еаи  ауес  та11ёге8  8о1Ме8  еп  8и8реп81оп. 

Ь'аррагеИ  ее!  сопвШиё  раг  ипе  сЬатЬге  а  У1(1е,  ипе  ротре  а  йоиЫе  ейе!  е1  ип  ешЬои!  йе 
ргё1ёуетеп1. 

1]п  ге^агс!  е81  тёпа^ё  (1ап8  1а  рагИе  суИп(1г1дие  (1е  1а  сЬатЬге, 

Уа1еиг  (1'ипе  (1т81оп  йе  1а  §^а(^иа^^оп:  сЬатЬге  &е  3  I  —  20  т!;  сЬатЬге  6.е  6  I  —  ^0  т1;  1е8 
сЫЯге8  8иг  1е8  §га(1иа11оп8  (1е8  йеих  сЬатЬгез  8оп1  рог1ё8  1ои1е8  1е8  25  с11у1810П8, 

Ь'етЬои!  йе  ргё1ёуетеп1  е81  сопзШиё  раг  ип  1иЬе  тё1а1Идие  1псигуё  ауес  (ИзрозИ!!  йе  йхаНоп 
а  ип  те88а§ег  ои  а  Гех1гёт11,ё  (1е  1а  1ще. 

Ьа  ротре  погтаИзёе  ^а18ап1  рагИе  йе  ГаррагеИ  е81  а  йоиЫе  еЯе1,  8у81ёте  Катоузк!. 

Ь'аррагеИ  а8р1ге  ГёсЬапНИоп  (1'еаи  а  ргё1еуег  аг  ГетЬои!,  §гасе  аи  уШе  сгёё  (1ап8  1а  сЬатЬге 
раг  1а  ротре. 

Ьа  рго!оп(1еиг  а  1адие11е  8'еЯес1ие  1е  ргё1ёуетеп1  йёрепй  йе  1а  1оп§иеиг  йи  1иуаи.  Ьа  1оп§иеиг 
1о1а1е  (1и  1иуаи  Иугё  ауес  Гарраге11  е81  (1е  23  т. 

Ье8  Ьои1е111е8  (1'еаи  6.е  се  1уре  8оп1  ехёси1ёе8  еп  йеих  §гап(1еиг8:  1а  Ьои1е111е  ГР-4  (1е  3  /  е1 1а 
Ьои1е111е  ГР-5  с1е  6  /. 

Ьа  Ьои1е111е  ауес  зез  ассе88о1ге8,  ротре  поп  сотрте,  е81  Иугёе  (1ап8  ипе  са188е  еп  Ьо18. 

В1теп81оп8  йе  1а  ЬоигеШе  ГР-4:  650  х  220  х  224  тт,  се11е8  (1е  1а  ГР-5:  780  х  240  х  244  тт. 

РоШз  (\е  ГаррагеИ  аи  сотр1е1,  ротре  сотрпае,  20  к^  роиг  1е  1уре  ГР-4,  е1  22  к§  роиг  1е  ГР-5. 


УАКПГМ-ВАТНОМЕТЕК  ГР-4,  ГР-б 

Ва8  Уакиит-Ва1Ьоте1ег  (Неп!  гиг  Еп^паЬте  уоп  \Уа88егргоЬеп  т11  §е\Уо^епег  Ап8сЬ\уеттип§ 
Ье1  Оаиег!й11ип§. 

Оав  Уакиит-Ва1Ьоте1ег  Ье81еЫ  аи8  (1ег  Уакииткаттег,  (1ег  (1орре1тгкеп(1еп  Ритре  ип(1 
(1ет  Еп1паЬтеаиГ8а12.  Ап  ёег  Ьап§88е11е  (1е8  2у1т(1г18сЬеп  ТеИз  ^ег  Каттег  ЬеГшйе!  81сЬ  е1п 
8сЬаи1осЬ. 

Вег  8ка1еп1е11ипд8\уег1  йег  ВгеНИегкаттег  еп18рг1сЫ  20  т1,  (1ег  ЗесЬзШегкаттег  —  40  т1. 
Ап  ЬеШеп  Каттегп  81П(1  ]е  25  ТеНип^еп  Ье21Яег1. 

Вег  Еп1паЬтеаи!8а12  181  е1п  деЬодепез  Ме1а11гоЬг  тИ  Уогг1сЫип§еп  гит  ВеГезИ^еп  ат 
Ва11а81  ипс1  ап  (1ег  81ап§е. 

В1е  гит  8а12  ^еЬбгепйе  Ритре  181  еше  81-ап(1аг(1ритре  уоп  йорреНег  \У1гкипд,  8у81ет 
КатолУ8к1. 

В1е  \У1гкипд8\уе18е  (1е8  1п81гитеп18  ЬегиЫ  аиГ  (1ет  Апзаи^еп  6.ег  РгоЬе  (1игсЬ  (1еп  Еп1паЬте- 
аиГ8а1г,  1пс1ет  (11е  Ритре  1п  Аег  Уакииткаттег  ешеп  8о§  еггеи^1. 

В1е  \Уа88ег11е!е  йег  РгоЬееп1паЬте  Ьап^1  уоп  (1ег  8сЫаисЫап§е  аЬ.  1т  1п81гитеп18а12  181  йег 
8сЫаисЬ  23  т  1ап^. 

В1е  Уакиит-Ва1Ьоте1ег  хуегёеп  !йг  2\уе1  УоЫтеп  Ьег§е81е111:  ГР-4  !йг  3  I  ипй  ГР-5  Гиг  6  /. 

Баз  Ва1Ьоте1ег  т11  ХиЬеЬог,  аиВег  (1ег  Ритре,  \у1г(1  1п  Но12к181е  §е11еГег1. 

АЬтеззип^еп:  ГР-4  -  650  х  220  х  224  тт;  ГР-5  -  780  х  240  х  244  тт. 

8а1г§е\у1сЫ  т11  Ритре :  ГР-4  -  20  А;^,  ГР-5  -  22  к^. 
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ВАТ0МЕТК08  ВЕ  УАСЮ  ГР-4  У  ГР-5 


Е81е  Ьа16те1го  81гуе  рага  1отаг  тие81;га8  йе  адиа  соп  раг11си1а8  еп  8и8реп81бп  еп  ип  ргосево 
(1е  Иепе  рго1опда(1о. 

Соп8181е  е!  Ьа16те1го  еп  ипа  сатага  йе  уас10,  ипа  ЬотЬа  (1е  ЛоЫе  е{ес1о  у  ип  1егт1па1  рага 
1а  1.ота  (1е  тие81га8. 

Ьа  сатага  Иепе  ипа  т1г111а  (118рие81а  а  1о  1агдо  (1е  8и  раг1е  С111П(1г1са. 

Еп  1а  сатага  (1е  3  I  цпа  (1т816п  (1е  1а  е8са1а  е^и^Vа1е  а  20  т1,  у  еп  1а  с1е  6  ^,  а  40  т1.  Еп  ипа  у 
о1га  1а8  с1!га8  е81ап  ^гаЬайаз  са(1а  25  (11у1810пе8. 

Е1  1егтта1  6.е  1ота  соп8181е  еп  ип  1иЬНо  сигуо  (1е  те1а1  соп  (ИзрозШуо  рага  ройег  й]'аг1о  а1 
1а81ге  у  а  1а  Ьагга. 

Ьа  ЬотЬа,  дие  {огта  раг1е  с1е1  едшро  (1е1  арага1о,  ее  81ап(1аг(1,  с1е  с1оЫе  е{ес1о,  8181ета 
Катоувк]. 

Е1  рг1ПС1р1о  (1е1  Г1ШС10пат1еп1о  (1е1  арага1о  е81а  Ьа8а(1о  еп  1а  8исс1бп  (1е  1а  тие81га  рог  е1 
1егтта1  йе  1ота  тетсев.  а1  епгагес1т1еп1о  Ае1  ахге  рго(1ис1(1о  рог  1а  ЬотЬа  еп  1а  сатага  6.е  уас10. 

Ьа  ргоГип{11(1а(1  (1е  1ота  6.е  тие81га8  (1ереп(1е  йе  1а  1оп^11и(1  (1е  1а  тап^а.  Еп  е1  еди1ро  (1е1  ара- 
га1о  еп1га  ипа  тап^а  йе  23  т. 

8е  {аЬг1сап  Ьа1-6те1го8  с1е  уасю  (1е  доз  1атапо8:  е1  ГР-4,  Ае  3  I  Ае  сарас1(1а<1,  у  е1  ГР-5,  йе  6  I. 

Е1  Ьа16те1го  соп  1о(1о8  8и8  ассе8ог108,  а  ехсерс16п  Ае  1а  ЬотЬа,  зе  еп1ге§а  еп  ипа  са^а  Ае  тайега. 

01теп81опе8:  ГР-4  -  650  х  220  х  224  тт;  ГР-5  -  780  х  240  х  244  тт. 

Резо  (1е1  арага1о  сотр1е1о  соп  1а  ЬотЬа:  ГР-4  —  20  к§;  ГР-5  —  22  к^. 
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БАТОМЕТР-БУТЫЛКА  В  ГРУЗЕ  ГР-15 

Батометр-бутылка  в  грузе  ГР-15  служит  для  взятия  проб  воды  со  взвешенными  наносами 
при  длительном  наполнении. 

Батометр-бутылка  состоит  из  литровой  бутылки  и  груза  рыбовидной  формы. 

Бутылка  снабжена  металлической  головкой,  через  которую  проходят  две  трубки  —  водо- 
заборная и  воздухоотводная.  Для  регулирования  времени  заполнения  бутылки  водой,  к  ком- 
плекту прибора  прилагаются  насадки  с  разными  отверстиями.  Бутылка  укрепляется  в  корпусе 
груза.  Груз  имеет  хвостовое  оперение  с  балансирующими  грузиками  и  откидную  головку  с 
вертикальным  пазом,  через  которую  наружу  выводятся  обе  трубки. 

Батометр  с  принадлежностями  (кроме  груза)  поставляется  в  деревянном  ящике. 

Размеры  —  210  X  250  х  170  мм.  Вес  —  40  кг. 


ВОТТЬЕ  ВАТНОМЕТЕК  Ш  А  ^ЕЮНТ  ГР-15 


ТЬе  ГР-15  ВоШе  Ва1Ьоте1ег  ш  а  \уе1дЫ  18  изес!  1о  1аке  8атр1е8  оГ  \уа1ег  \у11Ь  а11иу1ит  1п 
8и8реп81оп,  ип(1ег  1оп§  йигаНоп  Г11Ипд. 
.     ТЬе  ВоШе  Ва1Ьоте1ег  соп81818  оГ  а  1-И1ге  ВоШе  ап(1  а  Г18Ь-8Ьаре  \Уе1§Ы. 

ТЬе  ВоШе  18  {\Ие&  шЬЪ  а  те1а1  Ьеай  1ЬгоидЬ  \уЫсЬ  а  ^Vа1ег-^п^аке  1иЬе  ап(1  ап  а1г-ои11е1 1иЬе 
ра88.  ТЬе  ои1Г11  сотрп8е8  Ира  ^V^1Ь  уаг1ои8  812:6  огШсез  1о  епаЫе  1о  а(1]и81  1Ье  йигаНоп  оГ  ШИп^ 
(,Ье  ВоШе  \У11Ь  \Vа^ег.  ТЬе  ВоШе  18  йхей  1п  1Ье  Ьо(1у  о!  1Ье  \Уе1дЫ.  ТЬе  \Уе1дЫ  Ьа8  а  1а11  иш1 
\У11Ь  8та11  Ьа]апс1П^  \уе1дЫ8,  а18о  а  Ь1п§е(1  Ьеа(1  лу11Ь  а  уегИса!  81о1 1о  аИолу  Ьо1Ь  (.пЬез  1о  Ье  ЬгоидЬ! 
он!. 

ТЬе  Ва1Ьоте1ег  \у11Ь  118  ассе88ог1е8  (ехсер1  1Ье  \уе1дЬ1)  18  Гигп18Ье(1  1п  а  л\'оос1еп  са8Р. 

01теп81оп8:  210  х  250  х  170  тт.  \\ещЫ  40  к§. 


В0ГТЕ1ЬЬЕ  А  ЕАГ,  А  Р^ОМВ-Р01880N,  МОВЁЬЕ  ГР-15 

Ьа  ЬоиЬеШе  а  еаи  ГР-15,  а  р1отЬ-ро188оп,  е81  с1е81111ёе  аи  ргё1ёуетеп1  раг  гетрПвза^е  рго- 
^ге881?  (1'ёсЬап1Шоп8  й'еаи  ауес  та11ёге8  8оИ(1е8  еп  8и8реп81оп. 

Ь'арраге!!  е81  соп8111иё  раг  ипе  Ьои1е1Ме  с1е  1  /  е1  ип  р1отЬ-ро188оп. 

Ьа  Ьои1е111е  е81  д.о1ёе  (1'ип  ЬоисЬоп  тё1а]Идие  1гауег8ё  раг  Леих  111Ье8,  секи  с1е  ргё1ёуетеп1 
(1'еаи  еЬ  се1и1  (1'ёуасиа110п  (1'а1г,  Ьа  йигёе  (1е  гетрИ88а§е  8е  гё§1е  раг  г1е8  (11арЬга^те8  а  огШсез 
сГа8р1га11оп  с11Яёгеп18,  Иугё8  ауес  ГаррагеИ.  Ьа  Ьои1е111е  е81  йхёе  г1ап8  1е  р1отЬ-ро188оп,  йоЬё  (1'ип 
етреппа^г  а  Гагпёге,  ауес  та88Р8  а(1(11{1оппе11е8  с1'ёд1пИЬга^е  е!  ипе  1ё1е  Ьа8си1ап1е  а  Геп1е  уег11са1е, 
1гауег8ёе  раг  1е8  йеих  1иЬе8, 

Ьа  Ьои1е111е  е!  зев  ассе88о1ге8  (р1отЬ-ро188оп  поп  сотрг18)  езЬ  Иугёе  (1ап8  ипе  са188е  еп  Ьо18. 

П1теп8юп8  йе  1а  Ьои1е111е:  210  х  250  х  170  тт.  РоШз  (1е  ГаррагеИ  сотрЫ:  40 /г^. 
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ВАТН0МЕТЕК-Г1.А8СНЕ  Ш  ВАЬЬА8Т  ГР.15 


В'\е  Ва1Ьоте1ег-Р1а8сЬе  1т  Ва11а81  ГР-15  (11еп1  2иг  ЕМпаЬте  уоп  \Уа88егргоЬеп  тИ  де\Уодепег 
Ап8сЬ\уеттип§  Ье1  ОаиеНйИипд, 

Ва8  Ва1Ьоте1ег  Ье81еЫ  аи8  с1ег  ЕхпШегЯазсЬе  ипс!  Лет  Г18сЫбгт1деп  Ва11а81. 

016  Г1а8сЬе  ЬезНг!  е1пеп  Ме1а11кор!,  (1игсЬ  йеп  глуе!  КоЬге  ЬхпйигсЬдеЬеп:  с1а8  \Уа88егеп1паЬте- 
гоЬг  ипс1  (1а8  ЬиГ1аи81аВгоЬг.  7иг  Ке^иИегипд  (1ег  \Уа88ег!й112е11  <1ег  Р1а8сЬе  еп1Ьа11  (1ег  1п81гите111- 
8а12  Аи{8а12е  тИ  уегзсЫейепеп  01Тпип§еп,  В1е  Р1а8сЬе  \У1Г(1  хт  Ва11а81кбгрег  ЬеГе811д1.  Вег  Ва11а81 
Ье81121  е1п  8сЬ\уап21е11\уегк  т!!  Ва1апс1ег§е\У1сЫеп  итк!  ехпеп  зсЬлуепкЬагеп  КорГ  тН  8епкгесЬ1ег 
N01,  (1игсЬ  (1еп  ЬеЫе  ИоЬге  пасЬ  аиВеп  §е!йЬг1  \уег(1еп. 

Оа8  Ва1Ьоте1ег  тх!  ХиЬеЬбг  (аиВег  Ва11а81)  \у1г(1  1п  Но12к181е  деИеГег1, 

АЬте88ип§еп:  210  х  250  х  ПО  тт.  Ое\У1сЫ:  ^0  к§. 


ВАТОМЕТЕО  ВЕ  ВОТЕЬЬА  СОN  ЬА8ТВЕ  ГР-15 


Е1  Ьа16те1го  (1е  Ьо1е11а  соп  1а81ге  ГР-15  81гуе  рага  1отаг  т11е81га8  йе  а§иа  соп  та1;епа8  еп 
8118реп81бп  бп  ргосбВо  ^6  Ивпв  рго1оп§ас1о. 

Соп8181е  е1  Ьа1,6те1го  еп  ипа  Ьо1е11а  у  ип  1а81ге  еп  !огта  йе  рег. 

Ьа  Ьо1е11а  Непе  сото  1ар6п  ипа  р1е2а  те1аИса  рог  1а  дие  еп1гап  (1о8  1иЬо8:  ипо  <1е  1ота  (1е 
адиа  у  о1го  йе  8аИ{1а  (1е  а1ге.  Рага  геди1аг  ]а  (1игас16п  (1е1  Иепе  йе  1а  Ьо1е11а,  еп  е!  еди1ро  (1е1  арага1о 
еп1гап  1аропе8  соп  ог1Г1С108  (11{егеп1е8.  Ьа  Ьо1е11а  8е  8и]е1а  а1  1а81ге.  Е81е  Иепе  ипа  со1а  с1е  р1апо8 
соп  ипаз  ре811а8  рага  едиШЬгаНо  у  ипа  рхега  <1е1ап1ега  6.е  диНа  у  роп  соп  ипа  гапига  уег11са1  рог 
1а  дие  8е  засап  1о8  (1о8  1иЬо8, 

Е1  Ьа16те1го  соп  8и8  ассезопоз  (а  ехсерсхоп  с1е1  1а81ге)  8е  еп1ге§а  еп  ипа  са^а  (1е  тайега. 

В1теп81опе8:  210  х  250  х  170  тт.  Резо  (1е1  арага1о  сотрЫо:  40  к§. 
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БАТОМЕТР-БУТЫЛКА  НА  ШТАНГЕ  ГР-16 


Батометр-бутылка  на  штанге  ГР-16  служит  для  взятия  проб  воды  со  взвешенными  наносами 
при  длительном  наполнении. 

Батометр  ГР-16  состоит  из  однолитровой  бутылки  с  металлической  обоймой  и  штанги. 
Бутылка  с  обоймой  может  устанавливаться  на  любом  месте  штанги  с  помощью  муфты  и  винта. 
Бутылка  снабжена  металлической  головкой,  через  которую  проходят  две  трубки  —  водозабор- 
ная и  воздухоотводная. 

Для  регулирования  времени  заполнения  бутылки,  к  комплекту  прибора  прилагаются  три 
насадки  с  разными  отверстиями. 

Размеры  в  ящике  550  х  145  х  150  мм.  Вес  с  ящиком  —  4,5  кг. 


ВОТТЬЕ  ВАТНОМЕТЕК  0N  А  ВОН  ГР-16 


ТЬе  ГР-16  ВоШе  Ва1Ьоте1ег  оп  а  Ко(1  18  и8е(1  1о  1аке  8атр1е8  оГ  %уа1ег  \у11Ь  аПпухит  1П 
8и8реп81оп,  ипйег  1оп^  (1ига11оп  ШИп§. 

ТЬе  ГР-16  Ва1Ьоте1ег  соп81818  о!  а  1-И1ге  ВоШе  т  а  те1а1  ге1а1пег  ап(1  о{  а  гос1.  ТЬе  ВоШе 
\у11Ь  118  ге1а1пег  сап  Ье  йхеб.  оп  1Ье  го(1  1П  апу  р1асе  Ьу  теап8  оГ  а  81ееуе  апй  8сге\у.  ТЬе  ВоШе 
18  йИес!  \у11Ь  а  те1а1  Ьеас!  1Ьгои^Ь  \уЫсЬ  а  \уа1ег-1п1аке  1иЬе  ап(1  ап  а1г-ои11е1,  1иЬе  ра88. 

ТЬе  ои1Г11  сотрг18е8  3  Ире  ауНЬ  уаг1ои8  812е  огШсез  1о  епаЫе  Хо  а(1]'и81  1Ье  (1ига110п  о!  ЫПп^ 
1Ье  ВоШе  \у11Ь  \уа1.ег. 

01топ81оп8,  раскес!  1п  а  са8е:  550  х  145  X  150  тт.  \Уе1дЫ  \У11Ь  сазе  4.5  А-^. 
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ВО^ТЕI^^Е  а  ЕАГ,  8ГЕ  ТШЕ,  МОВЁЬЕ  ГР-16 

Ьа  Ьои1е111е  а  еаи  ГР-16,  виг  1'ще,  е81  йезИпёе  аи  ргё1ёуетеп1  раг  гетрИззаде  рго^ге881Г, 
(1'ёсЬап1Шоп8  й'еаи  атес  таНёгез  8о11(1е8  еп  8и8реп81оп. 

Ь'аррагеИ  ГР-16  сотрог1е  ипе  Ьои1е111е  д.е  1  /,  ипе  епуеЬрре  тё1а1Идие  е!  ипе  Иде.  Ьа  Ьои- 
1еШе  ауес  8оп  епуе1орре  реиуеп!  8е  йхет  к  ГаИе  (1'ип  тапсЬоп  соиИ88ап1  е1  с1'ипе  У18  й  п'1трог1е 
^ие11е  рагИе  йе  1а  Иде.  Ьа  Ьои1е111е  е81  тип1е  (1'ип  ЬоисЬоп  тё1а111дие  1гауег8ё  раг  (1еих  1иЬе8, 
се1и1  (1е  ргё1ёуетеп1  ^'еаи  е1  се1и1  й'ёуасиаИоп  (1'а1г. 

Ьа  ^игёе  йе  гетрИзваде  8е  гёд1е  а  ГаШе  (1е  1го18  (НарЬгадтев  (11Дёгеп18  а  огхйсев,  Иугёв  ауес 
ГаррагеП. 

В1теп81оп8  йе  Гарраге!!  еп  са188е:  550  х  145  х  150  тт.  РоШв  йе  ГаррагеП,  са188е  сотрпве: 
4,5  А:^. 


ВАТН0МЕТЕК-ГЬА8СНЕ  АГЕ  8ТАN0Е  ГР-16 


В1е  Ва1Ьоте1ег-Р1а8сЬе  аиГ  81апде  ГР-16  (11еп1  2иг  Еп1паЬте  уоп  ^УаввегргоЬеп  тН  де\Уодепег 
Ап8сЬ\уеттипд  Ье!  ВаиегШПипд. 

Ва8  Ва1Ьоте1ег  ГР-16  Ье81еЬ1  аиз  (1ег  ЫпШегПавсЬе  тН  Ме1а118сЬе11е  ипй  йег  81апде.  Г1а8сЬе 
тИ  8сЬе11е  капп  ап  ЬеИеЫдег  81е11е  с1ег  81апде  т1ие18  МиДе  ипй  ЗсЬгаиЬе  Г1Х1ег1  \уег(1еп.  В1е 
ПавсЬе  ЬевНг!  е1пеп  Ме1а11корГ,  йигсЬ  йеп  2\^е[  КоЬге  —  с1а8  \Уа88егеп1паЬтегоЬг  ип(1  йав  Ьи{1- 
аи81аВгоЬг  —  Ып(1игсЬдеЬеп. 

2иг  КедиНегипд  Нег  \\^а88егШ112е11  с1ег  ПавсЬе  еп1ЬаН  с1ег  1п81гитеп18а12  иге!  АиГ8а12е  тН 
уег8сЫе(1епеп  ОЯпипдеп. 

АЬте88ипдеп  ш  К181е:  550  х  145  х  150  тт.  Ое\у1сЫ  тИ  К181е:  4,5  А:§. 


ВАТОМЕТКО  ВЕ  ВОТЕЬЬА  СОN  ВАВКА  ВЕ  INМЕЕ8I0N  ГР-16 


Е81е  Ьа16те1го  81гуе  рага  1отаг  ргиеЬаа  (1е  адиа  соп  та1ег1а8  еп  8и8реп81бп  еп  ргосезо  (1е  Пепе 
рго1опда(1о. 

Соп8181е  е1  Ьа16те1го  еп  ипа  Ьо1е11а  в.е  а  И1го  соп  ип  аго  теЬаИсо  у  ипа  Ьагга.  Ьа  Ьо1е11а  соп  е! 
аго  те1аИсо  риейе  Г1]аг8е  еп  сиа1ди1ег  рип1о  (1е  1а  Ьагга  рог  те(11о  (1е  ип  тапдиНо  у  ип  1огт11о. 
Ьа  Ьо1е11а  Иепе  ип  1ар6п  те1аИсо  рог  е!  цие  еп1гап  еп  еМа  (1о8  1иЬо8:  р1  с1е  1ота  (1е  адиа  у  е!  (1е 
8аИ<1а  с1е  а1ге. 

Рага  геди1аг  1а  (1игас1бп  (1е1  Иепе  (1е  1а  Ьо1е11а,  8е  1пс1иуеп  еп  е1  ес1и1ро  (1р1  арага1о  1ге8  (аропев 
ООП  (ИГегеп^ев  ог1Нс1ов. 

В1тепв1опе8  с1е1  арага1о  еп  8и  са^а:  550  х  145  х  150  т,т.  Рево  (1е1  арага1о  соп  1а  са]а:  4,5  кд. 
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ВОЛНОМЕР  береговой  ВБ-49 


Волнохмер  береговой  ВБ-49  предназначен  для  измерения  элементов  морских  волн  —  периода, 
высоты,  длины,  скорости  и  направления  движения,  а  также  для  измерения  расстояния  на  море. 
Пользуясь  этим  прибором,  можно  производить  также  измерение  скорости  и  направления  тече- 
ний и  дрейфа  льдов. 

Прибор  представляет  собою  монокуляр— половину  призматического  бинокля  Б  8  с  вмон- 
тированной в  него  перспективной  сеткой.  Монокуляр  укреплен  на  теодолитном  основании. 
Сетки  поставляются  по  требованию  заказчика  для  высот  установки  прибора  над  уровном  моря 
3,  5,  10,  15  и  20  м. 

Размеры  —  0  240  х  285  мм.  Вес  —  6,5  кг. 


8Н0КЕ  \УАУЕ  МЕТЕК  ВБ-49 


ТЬе  ВБ-49  8Ьоге  \Уауе  Ме1ег  18  изес!  1о  теазиге  1Ье  е1етеп1  оГ  веа  \уауе8,  1.  е.,  1Ье  ре110с1, 
Ье1дЫ,  ап(1  1еп§1Ь  о!  1Ье  \уауе,  1Ье  зреес!  ап(1  (ИгесИоп  оС  тоуетеп1,  а18о  1о  теазиге  (1181апсе8  а1 
8еа.  Ву  теапз  о!  1Ы8  1П81гитеп1  1Ье  зреей  ап(1  с11гес11оп  о{  \уа1ег  сиггеп18  апй  о^  с1пШпд  1се  сап 
а18о  Ье  теазигес!. 

ТЬе  1п81:гитеп1  13  а  топоси1аг,  1.  е.  опе  Ьа1Г  а  рг18т  Ыпоси1аг  Б  8  \у11Ь  а  регзресНуе  §га11П§; 
1псогрога1е(1 1П  И.  ТЬе  топоси1аг  13  тоип1ес1  оп  а  1Ьеос1оП1е  Ьазе.  Ога11п^8  аге  ауа11аЫе,  оп  гедиез!, 
Гог  Ье1дЫ8  о{  1П81а11а1-1оп  о^  1Ье  1пз1гитеп1  3  т,  5  т,  1()  т,  15  т.,  20  т  аЬоуе  1Ье  зеа  1еуе1. 

01тепз1оп8:  240  тт  (На.  х  285  тт.  \Уе1§Ы  6.5  к^. 
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ШКЕТТЕ  С0Т1ЁКЕ  РОГВ  ЬА  МЕ^ГКЕ  ВЕ8  УА0БЕ8,  МОВЁЬЕ  ВБ-49 


Ьа  1ипеие  соНёге  ВБ-49  ез!  (1е811пёе  а  теаигег  1е8  ё1ётеп18  са^ас^ё^^81^^ие8  с1е8  уа^иез  таг1пе8 
е1  по1аттеп1, 1еиг  рёпо(1е,  1еиг  Ьаи^еиг,  1еиг  1опдиеиг,  а1П81  дие  1еиг  сё1ёг11ё  е1  1а  сИгесИоп  6.е  1еиг 
тоиуетеп1;  е11е  реи!  ё1ге  иНИзёе  ё^а1етеп1  роиг  1а  тевиге  (1е  (1181апсе8  еп  тег,  (1е8  уНе88е8  е1  (1е8 
(11гес1юп8  с1е8  соигап18  таппв  ои  (1е8  д1асе8  еп  йёпуе. 

Ь'аррагеИ  сотрог1е  ип  ухзеиг  топоси1а1ге,  сопзШиё  раг  1а  тоШё  й'ипе  ^итеИе  а  рттез 
Б  8,  тише  (1'ип  ^иа(^^^11аде.  Ье  У18еиг  топоси1а1ге  е81  йхё  виг  ип  р1е(1  (1е  111ёойоИ1е.  Ьез  диа(1п1- 
1а^е8  8оп1  Иугё8  а  1а  йетапйе  йе  ГасЬе1еиг  роиг  Г1п81а11а11оп  (1е  ГаррагеИ  а  3,  5,  10,  15  е1  20  т 
аи-(1е88и8  йи  п1уеаи  (1е  1а  тег. 

01теп81оп8  6.е  ГаррагеИ:  0  240  х  285  тт.  РоЫз  йе  ГаррагеП:  6,5  к§. 


К^8ТЕN\VЕ^^ЕNМЕ88ЕК  ВБ-49 


Ьег  Кй81епу/е11епте88ег  ВБ-49  181  гиг  Ме88ип§  (1ег  Мееге8\уе11епе1етеп1е :  Ре1'1о(1е,  НоЬе, 
Ьап^е,  Сте8сЬ\у1п(11§ке11  ип(1  Ве\уе§ип^8г1сЫип^  8о\У1е  гиг  Еп1Гегпип§8те88ип§  аиГ  8ее  ЬезИтт!. 
Ва8  Оега!  капп  аисЬ  гиг  К1сЬ1ип§8-  ипй  Сге8с11\у1пс11дке118те88ип§  уоп  81гбтип§еп  ипй  Тге1Ье18 
уег\уеп(1е1  \уег(1еп. 

Ваз  Оега!  81е111  ехп  Мопоки1аг:[егпгоЬг  (1аг,  (1.  Ь.  (Не  НаИ1е  (1е8  рпзтаИзсЬеп  Вшоке18  Б  8 
т11.  е1птоп11ег1ет  Рег8рек11упе12.  Ваз  Мопоки1аг!егпгоЬг  181  аиГ  е1пет  ТЬео(1оИ1ип1егза12  Ье- 
!е811§1.  Аи!  \УипзсЬ  \уег(1еп  Nе^2е  Гиг  Моп1а§еЬбЬеп  йез  Сгега18  йЬег  йет  Мееге88р1е§е1  уоп  3  т, 
5  т,  Ют,  15  т  ип<1  20  т  §еИе!ег1. 

АЬтеззип^еп:  0  240  х  285  тт;  Сге\у1сЬ1:  6,5  А:^. 


ОN^ОМЕТВО  С08ТЕВ0  ВБ-49 


Ез1е  оп(16те1го  е81а  с1е81,1па(1о  а  1а  те(11с16п  йе  1о8  {ас1оге8  (1е  1а8  о1а8  (1е1  таг:  рег10(1о,  аНига, 
1оп§11и(1,  уе1ос1(1а(1  у  (11гесс1бп  (1е1  тоУ1т1еп1о;  з1гуе  1атЬ1ёп  рага  тесНг  (1181апс1а8  еп  е1  таг.  Соп 
ё1  риеёеп  тесНгзе  1атЫёп  1а  уе1ос1с1а(1  у  1а  (11гесс16п  (1е  1а8  согпеп1е8  у  (1е  1а  йепуа  (1е  1о8  Ые1оз. 

Е1  арага1о  соп8181е  еп  ип  ап1ео]о,  дие  ез  1а  тНай  йе  ипоз  §ете1о8  рпзтаИсоз  Б  8,  соп  ип 
ге11си1о  ^е  регзресНуа  топ1а(1о  еп  зи  1п1ег1ог.  Е1  ап1ео]о  зе  й^а  а  ипа  Ьазе  6.е  1ео(1о111о.  А  ре11с16п 
(1е1  сИеп1е  зе  8ит1тз1гап  геИсиЬз  рага  аИигаз  (1е  арага1о  (1е  3,  5,  10, 15  6  20  т  зоЬге  е1  шуе1  йе1  таг. 

В1тепз1опез:  0  240  х  285  тт.  Резо:  6,5 /с^. 
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САМОПИСЕЦ  УРОВНЯ  МОРЯ  (МАРЕОГРАФ)   СУМ 

Самописец  уровня  моря  СУМ  предназначен  для  регистрации  во  времени  изменений  высоты 
уровня  моря  у  берегов.  Прибор  позволяет  определять  высоты  уровня  моря  как  по  записи  на 
ленте,  надетой  на  барабан  часового  механизма,  продолжительностью  действия  180  часов,  обес- 
печиваю1цего  полный  оборот  барабана  за  26  часов,  так  и  путем  визуального  отсчета  по  лимбу 
и  положению  индекса  подвижной  рейки  относительно  шкалы.  Для  установкр!  самописца  не- 
обходимо соору?кение  специального  колодца  с  будкой  над  ним.  Прибор  обеспечивает  регистра- 
цию изменений  уровня  моря  в  пределах  крайних  амплитуд  3  м,  6  м  и  12  м,  в  зависимости  от 
чего  приборы  соответственно  выпускаются  трех  моделей  с  масштабами  записи  уровня  на  ленте 
прибора  1: 10;  1:20;  1  :  40. 

Масштаб  записи  времени  постоянный—  12  мм/час. 

Размеры  прибора  без  поплавка  —  405  х  380  х  355  мм.  Вес  -  36,0  кг. 

Приборы  поставляются  укомплектованными  специальной  цепью,  грузами,  годовым  за- 
пасом лент,  чернилами  и  запасными  перьями. 


8ЕА  ЬЕУЕЬ  ЕЕС01ШЕК,  МАКЕОвКАРН  СУМ 

ТЬе  СУМ  §еа  Ьеуе!  Кесог(1ег  18  изес!  Сог  Ийе  У8.  Ите  гесогсИпд  а!  1Ье  зЬогс.  ТЬе  1П81гитеп1 
а11о\У8  1о  (1е1егт1пе  1Ье  11(1е  еНЬег  гесогс1е(1  оп  а  сЬаг1  луоипё  оп  а  с1оск  тоуетеп!  с1гит  1Ьа1 
гсди1ге8  ге\У1П(11П^  еуегу  180  Ьоигз  апй  геуо1уе8  опсе  еуегу  26  Ьоигз,  ог  геас!  оп  а  (Иа1  а^а1п81  ап 
1П(1ех  оп  а  тоб.  шоу1п^  1П  ге1а11оп  1о  1Ье  8са1е.  А  8рес1а1  \уе11  \у11Ь  а  8Ье11ег  оуег  11  ти81  Ье  ргоУ1(1е(1 
Гор  1п81а11а110п  оГ  1Ье  Кесогйог.  ТЬе  Ш81гитеп1  18  (1с81дпе(1  1о  гесогс!  веа  1еуе1  уаг1а110П8  (11(1е8)  1п 
еНЬог  1Ье  3  т,  6  т,  ог  12  т  гап^е;  1Ье  1П81гитеп18  аге  ассог(11п^1у  ауа11аЫе  1п  1Ьгее  тос1о18  \у11Ь 
1еуе1  гесог(11П^  сЬаг1  8са1с8  1 :  10,  1  :  20,  ап(1  1 :  40. 

ТЬе  Ите  гесогсИп^  8са1е  18  соп81,ап1:  12  тт/Ноиг. 

01теп81оп8  оГ  1Ье  1п81гитеп1  \у11Ьои1  1Ьс  Яоа1:  405  х  380  х  355  тт.  \Уе1^Ы  36.0  к§. 

ТЬо  1п81г11топ18  аго  {11гт8Ье(1  сотр1о1е  \у11Ь  а  8рес1а1  сЬа1П,  \уе1§^Ы8,  а  уеаг'8  8ирр1у  оГ  рарег 
('Ьаг1;8,  1пк  апс1  араго  реп8. 
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МАКЁвКАРНЕ,  МОВЁЬЕ  СУМ 

Ье  тагё^гарЬе  СУМ  е81  йекИпё  а  Гепгед181гетеп1  еп  !опс11оп  (1и  1етр8  с1и  шуеаи  ёо  1а  тог, 
аиргёй  (1е8  сб1е8.  Ь'аррагеИ  регте!  (1'ёуа1иег  1е  пхуеаи  (1е  1а  тег,  8011  раг  епгед181гетеп1  виг  ип 
рар1ег  §га(1иё  епгои1ё  8иг  ип  суИпйге  асИоппё  раг  ип  тоиуетеп!  (1'Ьог1о§епе  а  гёзегуе  д.е  тагсЬе 
Ае  180  Ье11ге8  е1  (1игёе  (1'ипе  гёУо1и11оп  сотр1ё1е  (1и  суИп(1ге  (1е  26  Ьеигез,  8о11  раг  1ес1иге  (11гес1с 
8иг  ип  с1ет1-сегс1е  §га(1иё  е1  8и1Уап1  1а  ро8111оп  йе  Ппйех  8иг  ипе  ге^ХеИе  ^га(1иёе  тоЬИе.  Ь'1П81а1- 
1а110П  (1и  тагё^гарЬе  пёсе8811е  1е  сгеи8етеп1,  с1'ип  риНв  8рёс1а1  рго1ё^ё  раг  ип  аЬп.  Ь'арраге11  регто! 
(1'епге^181гег  1е8  уаг1а1:;10П8  (1и  П1Уеаи  (1е  1а  тег  ауес  1е8  атрИ1и(1е8  ех1гёте8  (1е  3,  6  ои  12  т;  1е8 
арраге1]8  8оп1.  ехёси1ё8  а  се!  е1Те1  еп  1го18  Уаг1ап1е8,  а  ёсЬеИез  сГепге§181гетеп1  ёе8  шуеаих  8иг 
рар1ег  §га(1иё  (1е  1  :  10,  1  :  20  е!  1  :  40  гезресНуетеп!. 

Ь'ёсЬеПе  (1е8  1,етр8  е81  соп81ап1е  е!  ё§а1е  а  12  гпт/к. 

01теп81оп8  (1и  тагё^гарЬе  8ап8  ПоНеиг:  405  х  380  х  355  тт.  РоиЫ  с1е  ГаррагеИ:  36,0  к§. 

Ье8  арраге118  Иугё8  8оп1  тиш8  ё'ипе  сЬате  8рёс1а1е,  с1е  р1отЬ8,  с1'ипе  ргоу181оп  аппиеИе  с1е 
рар1ег  §га(1иё,  {1'епсге  е1  с1е  р1ите8  (1е  гесЬап^е. 


К^8ТЕNРЕОЕ^8СНI^ЕIВЕI^-МАI^ЕООКАРН  СУМ 

Вег  Кй81епре^е18сЬге1Ьег  СУМ  181 2иг  геНИсЬеп  Ке§181пегипд  с1ег  \Уа88ег81ап(188сЬ\уапкип^еп  ап 
(1ег  Кй81е  ЬевИтт!.  Ва8  Оега!  егтб^ИсЫ  ёеп  \Уа88ег81апс1  8о\уоЫ  с1игсЬ  Ке^181г1египд  аиГ  е1пет 
аи!  е1пег  11Ьг\уегк1готте1  аи1^е8сЬоЬепеп  81ге11еп,  а18  аисЬ  (1игсЬ  у18ие11е  АЫезипд  (1ег  ЫтЬи8- 
ап2е1^е  ип(1  с1ег  1п(1ех81е11ип^  (1ег  Ьехуе^ИсЬеп  ЬаНе  1т  УегЬаНп18  гиг  8ка1а  ги  ЬевИттеп.  Ваз 
1]Ьг\уегк  §е\уаЬг1е181е1  уоИе  ТготтеЫтёгеЬип^  1п  26  8Ш.  ип(1  ЬевНг!  е1пе  ЬаиГгеИ  уоп  180  Лс?. 
Хиг  Аи!81е11ип^  с1е8  Кй81.епре^е18сЬге1Ьег8  181  еш  Ре^еШгиппеп  ег1ог(1ег11сЬ,  с1е88еп  оЬегег  АЬ8сЫи13 
е111  НокЬаивсЬеп  1га§1.  Ва8  Сега1  ^елуаЬг1е181е1  (Не  Кед181г1егип§  (1ег  \Уа88ег81ап(188с11\уапкип^еп 
1п  с1еп  Сггепгеп  йег  Ех1гетатр111и(1еп  уоп  3  т,  6  т  ипй  12  т;  (1етеп18ргесЬеп(1  луег(1еп  (1ге1  Мос1е11е 
Ьегаив^еЬгасМ,  ип(1  гхуаг  т11  Ыдепйеп  МаВ81аЬеп  <1ег  Ре^е1ге^181г1егип§  аи!  (1ет  8сЬге1Ь81ге1Геп: 
1:10,  1:20;  1:40. 

Г)ег  геНИсЬе  Ке§181г1егтаВ81аЬ  181  коп81ап1:  12  тт/Лс?. 

АЬте88ип^еп  (1е8  Оега18  оЬпе  8сЬ\У1ттег:  405  х  380  х  355  тт.  Се\У1сЬ1:  36^0  к§. 

В1е  Оега1е  \уег(1еп  котр1е11  т11  Ьезопйегег  Ке11е,  Ва11а81еп,  81ге1!еп]аЬге8Уогга1,  Т1п1е  ипй 
Ег8а12!ес1егп  ^еИе!ег1. 


МАКЕООКАЕО  СУМ 

Е1  тагео^гаГо  СУМ  81гуе  рага  ге§181гаг  еп  Гипс16п  (1е1  Нетро  1а8  уаг1ас1опе8  ёе1  шуе1  (1е1  таг 
]ип1о  а  1а  со81а.  РегтИе  с1е1егттаг  1а  аИига  (1е1  таг  &е  (1о8  тапега8:  1,  рог  1а  сигуа  дие  1га2а  еп 
ипа  сш1а  епго11а(1а  а1  1атЬог  (\е  ип  тесашзто  (1е  ге1о]ег1а  соп  сиегйа  рага  180  Ьога8,  дие  йа  еп 
26  Ьогаз  ипа  уиеИа  еп1ега ;  2.  рог  те(11о  <1е  1ес1ига8  у18иа1е8  еп  ип  ИтЬо  у  рог  1а  ро81с16п  (1е1 
т(11се  (1е  ипа  ге^1а  тоуЦ  ге8рес1о  а  1а  е8са1а.  Рага  ропег  е1  арага1о  еп  е81ас1бп  е8  ргес18о  Ьасег 
ехргоГезо  ип  рого  соп  ипа  са8е1а  8оЬге  ё1.  Е1  арага1о  регтНе  гед181гаг  1а8  о8с11ас1опе8  (1е1  туе1  6.е\ 
таг  соп  атрИ1и(1е8  тах1та8  (1е  3,  6  у  12  т  рага  1о  сиа1  8е  ГаЬпсап  1ге8  то(1е1о8  йе  таге6§га{о8,  дие 
1га2ап  еп  1а  сш1а  сигуав  6.е  уапас1бп  (1е1  шуе1  а  е8са1а8  ее  1  :  10,  1  :  20  у  1  :  40  ге8рес11уатеп1е. 

Ьа  е8са1а  ее  гед181го  с1е1  Нетро  е8  соп81ап1е  е  щиа\  рага  1о(1о8:  12  тт1к. 

О1теп81опе8  (1е1  арага1о  81П  йо1а(1ог:  405  х  380  х  355  тт.  Ре8о:  36,0  А:^. 

Е1  арага1о  8е  8ит1т81га  асотрапа(1о  ее  ипа  сайепа  е8рес1а1,  резав,  герие81о  с1е  С1п1а8  рага  ип 
апо  у  р1ита8  (1е  герие81о. 
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САМОПИСЕЦ  УРОВНЯ  ВОДЫ  «ВАЛДАЙ»  СУВ-М 

Самописец  уровня  воды  «Валдай»  предназначен  для  регистрации  изменений  уровня  воды 
во  времени  в  водоемах  и  водотоках. 

Для  установки  самописца  необходимо  сооружение  специального  колодца  с  будкой  над  ним. 

В  зависимости  от  амплитуды  колебания  уровня  воды  в  водоемах  и  водотоках,  прибор  может 
обеспечивать  регистрацию  изменения  уровня  в  масштабах:  1:1,  1:2,  1:5,  1  :  10.  Предел  реги- 
страции прибором  изменения  уровня  воды  6  м. 

Масштаб  записи  уровня  изменяется  путем  перестановки  поплавкового  колеса  на  одну  из  двух 
осей  прибора  с  надеванием  троса  с  поплавками  на  соответствующую  ступень  поплавкового  колеса. 

Запись  времени  производится  в  двух  масштабах:  1  час  —  12  мм  ленты  и  1  час—  24  мм  ленты. 
Часовой  механизм  работает  от  гиревого  привода.  Точность  хода  часов  при  масштабе  записи 
времени  1  час  —  12  мм  ленты  ±5  минут  за  сутки  и  при  масштабе  записи  1  час  —  24  мм  ленты 
гЬ  3  минуты  за  12  часов. 

Размеры  —  550  х  262  х  206  мм.  Вес  —  18,5  кг. 

Прибор  поставляется  с  годовым  запасом  лент  (200  шт.)  и  двумя  запасными  перьями. 

За  отдельную  плату  могут  быть  поставлены  запасные  барабаны. 


\УАТЕК  ЬЕУЕЬ  ВЕСОЕИЕЕ  "УАЬВАГ'  СУВ-М 


ТЬе  "УаМа!"  \Уа1ег  Ьеге!  Кесог(1ег  18  изеё  Гог  гесогсИп^  1Ье  \уа1ег  1еуе1  1п  ге8егуо1Г8  ап(1  1П 
\уа1ег  соиг8е8  у8.  11те. 

А  8рес1а1  \уе11  хуНЬ  а  8Ье11ег  оуег  11  ти81  Ье  ргоуИес!  {ог  1п81а11а11оп  о!  1Ье  Кесог(1ег. 

Оереп(11п^  оп  1Ье  атрИ1и(1е  о1  1Ье  \уа1ег  1еуе1  Йис1иа1юп  1П  1Ье  \уа1ег  ге8егуо1г8  ап(1  \уа1ег 
соиг8е8,  1Ье  1п81гитеп1  сап  ргоУ1(1е  1еуе1  гесог(11пд  8са1е8  1:1,  1:2,  1:5,  ап(1  1  :  10.  ТЬе  1еуе1 
гесогсИп^  гапде  оГ  1Ье  1П81гитеп1  18  ир  1о  6  т. 

ТЬе  гесог(11П§  8са1е  18  сЬап^ес!  оуег  Ьу  тоип11П^  1Ье  йоа!  \уЬее1  оп  опе  ог  1Ье  о1Ьег  1п81гитеп1 
8р1П(11е,  1Ье  горе  хуНЬ  1Ье  Яоа18  Ье1п^  81ип^  оуег  1Ье  согге8роп(11П^  81ер  о{  1Ье  Поа!  \уЬее1. 

ТЬе  11те  гесог(11п^  8са1е  18  еНЬег  1Ьоиг  — 12  тт  сЬаг1  1гауе1,  ог  1  Ьоиг  — 24  тт  сЬаг!  1гауе1. 
ТЬе  с1оск  тоуетеп1 18  \Уогке(1  Ьу  \уе1дЫ8.  ТЬе  ассигасу  о!  1Ье  с1оск  шоуепгеп!  а!  1Ье  Ите  гесогсИпд 
8са1е  1  Ьоиг  —  12  тт  сЬаг!  1гауе1  18  1о  \У11Ьт  ±5  тш  рег  24  Ьоиг8;  а!  1Ье  Ите  гесогйш^  8са1е 
1  Ьоиг  —  24  тт  сЬаг!  1гауе1  11  18  \уНЫп  ±3  тш  рег  12  Ьоиг8. 

В1теп81оп8:  55*0  х  262  х  206  тт.  ^Vе^§Ы  18.5  к^. 

ТЬе  1П81гитеп1  18  (игшзЬес!  \уНЬ  а  уеаг'8  8ирр1у  о!  рарег  сЬаг18  (200  сЬаг18)  апс!  2  8раге  реп8. 

8раге  (1гит8  аге  ауаНаЫе  ех1га. 
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ЕККЕШ8ТКЕГК  »Е  ШVЕА^  «УАЬВА!»  М0БЁ1.Е  СУВ-М 

Ь'еп1'е^181геиг  «УаИа!»  е81  (1р811пс  а  хпзспге  еп  {опсИоп  с1и  1етр8  1е  пгуеаи  с1е8  еаих  (1ап8  1р8 
соиг8  {1'еаи  е!  1е8  ге1епие8  й'еаи. 

8а  т18е  еп  8егу1се  пёсе8811е  1е  сгеи8етеп1  (1'ип  р1и18  рго1ё§ё  раг  ип  аЬг1. 

8е1оп  1а  уа1еиг  йез  атрИ1ийе8  ех1гёте8  (1е8  08с111а110П8  йи  п1уеаи  (1ап8  1е8  ге1епие8  й'еаи  е!  1е8 
соиг8  (1'еа11,  ГаррагеИ  епге^181ге  се8  уаг1а11оп8  аих  ёсЬе11е8  (1е  1  :  1,  1  :  2,  1  :  5  е!  1  :  10.  Ьа  уаг1а110П 
тах1тит  с1и  шуеаи  <1'еаи  те8игаЫе  ауес  Гарраге!!  ез!  д.е  6  т. 

Ь'ёсЬеПе  (1'епге^181гетег11  реп!  ё1ге  тосИйёе  еп  (1ёр1адап1  1а  роиИе  (1и  ЯоНеиг  8иг  ГагЬге 
1т111И8ё  д.е  ГаррагеЙ  е1  еп  тоМап!  1е  саЫе  {1и  Поиеиг  8иг  1а  дог^е  сопуепаЫе  &е  1а  роиИе  с1и 
ЯоНеиг. 

Ьа  У11е88е  (1е  го1а110п  (1и  суИп(1ге  епге^181геиг  реи!  ё1ге  зоН  (1е  12  тт/Н,  8о11  йс  24  тт/Л  с1и 
рар1ег  ^гайис.  Ье  топуетеп!  (1'Ьог1одег1е  681  асИоппё  раг  ип  ро1(18.  Ьа  тагсЬе  сИигпе  (1и  тоиуетепЬ 
(1'Ьог1одепе  ез!  6.е  ±Ъ  тт  роиг  1а  уНеззе  (1е  12  тт/Л  е!  (1е  ±3  тш  роиг  1а  уНеззе  {1е  24  тт/к. 

01теп81оп8  (1е  ГаррагеИ:  550  х  262  х  206  тт.  РоМз  (1е  ГаррагеИ:  18,5  к§. 

Ь'епге^181геиг  €81  Иугё  ауес  ипе  ргоу181оп  аппиеПе  Ае  рархег  ^гайиё  е1  йеих  р1ите8  (1е  гесЬап^е, 

Ве8  су11П(1ге8  епгед181ге11Г8  реиуеп1  ё1го  ^оигшз  зиг  (1ртап{1е  тоуеппап!  гш  8ирр1ётеп1.  с1е  рг1х. 


\УА88ЕК8ТАКБ8СНКЕ1ВЕК  „\\АЬВА1"  СУВ-М 

Ваг  \Уа88ег81ап(18сЬге1Ьег  ,,\Уа1(1а]"  181  гиг  геНИсЬеп  \Уа88ег81,ап(1аи{2е1сЬпип^  1п  \Уа88ег- 
Ьа881П8  ип(1  \Уа88ег1аиГеп  ЬезИтт!.  Хит  АиГ81е]1ипд  (1е8  \Уа88ег81ап(18сЬге1Ьег8  181  е1п  РедеШгиппеп 
ег^оЫегИсЬ,  (1е88еп  оЬегег  АЬвсЫиВ  е1п  НокЬаизсЬеп  1га§1. 

АЬЬап^!^  уоп  с1ег  АтрИ1и(1е  (1е8  Реде181ап(1е8  1п  (1еп  \Уа88егЬа881П8  ип(1  \Уа88ег1аи{еп  ^еу/аЬг- 
1е181е1  с1а8  Оега!  (11е  Ре§э1ге§181пегип§  1П  с1еп  МаВзШЬеп  1  :  1 ;  1  :  2;  1  :  5;  1  :  10.  В1е  Ке§181пег^геп2е 
с1ег  Ре§е181ап(1ап(1егип^  Ье1га^1  6  т. 

Оег  Ре^е1гед181г1егтаВ81аЬ  \у1г(1  деап(1ег1  йигсЬ  11т81:е11еп  <1е8  8с11\у1ттеггас1е8  аи!  е1пе  с1ег 
ЬеМеп  Оега^еасЬзеп  ип(1  АиГзсЫеЬеп  йев  88118  шИ  (1еп  8сЬ\У1ттегп  аи!  (Не  еп18ргесЬеп(1е  81и!е 
(1е8  8сЬ\у1ттегга(1е8. 

В1е  ^е11ге^181г1египд  ег!о1§1  1П  2;\уе1  МаВз^аЬеп:  1  ЗЫ.  —  12  тт  8с11ге1Ь81ге1!еп  ипй  1  ЗЫ.  — 
24  тт  8сЬге1Ь81ге1{еп.  Оа8  11Ьг\^егк  агЬеНе1  уот  Ве1а81ипд8^е\У1сЫап1г1еЬ.  Оап§^епаи1дке11  (1ег 
Шг  Ье1  геНИсЬет  Ке^181г1егтаВ81аЬ  1  ЗЫ.  —  12  тт  8сЬге1Ь8!ге11еп  ±  5  Мш.  рго  Та^,  Ье1  Кед181г1ег- 
таВ81аЬ  1  ЗЫ.  —  24  тт  ±3  Мш.  рго  12  81ип(1еп. 

АЬте88ип^еп:  550  х  262  х  206  тт.  Ое\У1сЬ1:  18,5  к§. 

Ва8  Сгега!  \у1г{1  тИ  е1пет  ^аЬге8У0^^а1  ап  8сЬге1Ь81ге1{еп  (200  81йск)  ип(1  2\уе1  Ег8а1::2!е(1егп 
§еИе!ег1. 

Ое^еп  8оп(1егЬе2аЫип^  \уег(1еп  Ег8а121готте1п  §е^^е^ет^. 


ЕЕ018ТЕАВ0Е  ВЕ  МУЕЬ  ВЕ  АС^ГА  "УАЪВАГ'  СУВ-М 

Е81е  арага1о  е81а  (1е81та(1о  а  ге§181.гаг  еп  {ипс1бп  (1е1  Нетро  1а  уаг1ас1бп  6.е\  туе1  (1е1  адиа  еп 
таге8,  1адо8,  Г108  у  сапа1е8. 

Рага  1п81а1аг1о  ев  ргешво  Ьасег  ехрго!е8о  ип  рого  у  соп81ги1г  8оЬге  ё!  ипа  са8е1а. 

Е1  арага1о  регтНе  гед181гаг  1о8  сатЫов  6.е  туе1  еп  е8са1а  (1е  1  :  1,  1  :  2,  1  :  5  6  1  :  10  ве^йп  веа 
1а  атрИ1и(1  6.е  1ав  овс11ас1опев  (1е1  шуе1  (1е1  а^иа.  Еа  тахта  атрШий  дие  рие(1е  ге§181:,гаг  ев  (1е  6  т. 

Рага  уаг1аг  1а  е8са1а  6.е  ог(1епа(1ав  6.е  1а  сигуа  д.е  шуе1ев  ве  сатЫа  йе  вШо  1а  гиейа  6.е  Яо1а(1оге8, 
у  а1  ропег1а  еп  ипо  (1е  1о8  е]е8  (1е1  арага1о  ве  рава  е1  саЫе  соп  1о8  йо1а(1огев  рог  е1  евса16п  соггевроп- 
(11еп{е  (1е  1а  гиейа. 

Е1  Нетро  ве  ге^181га  еп  (1о8  евса1а8:  12  6  24  тт  (1е  сш1а  еп  ипа  Ьога.  Е1  тесашвто  (^е  гвЬ^епа 
ев  шоуМо  рог  ревав.  Ьа  ргес1816п  (1е1  ге1о]  ев  (1е  ±5  т1пи1ов  еп  24  Ьогаз  сиап(1о  1а  евсаЫ  д.е\  Нетро 
ев  (1е  12  тт  д.е  ст1а  еп  ипа  Ьога,  у  (1е  ±3  тти1ов  еп  12  Ьогав  сиап(1о  1а  евсаЫ  ев  (1е  24  тт  еп 
ипа  Ьога. 

В1теп81опев  (1е1  арага1о:  550  х  262  х  206  тт.  Рево:  18,5  к§. 

8е  еп1гедап  соп  е1  арага1о  200  С1п1а8  (дие  воп  1а  гезегуа  рага  ип  апо)  у  (1о8  р1ита8  йе  герие81о. 

Ме(11ап1е  ра§о  вир1етеп1аг1о  рие(1еп  вит1тв1гаг8е  1атЬоге8  Ае  герие81о. 
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СУДОВАЯ  ДИСТАНЦИОННАЯ  СТАНЦИЯ  СДС 

Судовая  станция  СДС  предназначена  для  дистанционного  измерения  на  корабле  средних 
(кажущихся)  значений  скорости  и  направления  ветра,  температуры  и  влажности  воздуха  и 
температуры  забортной  воды. 

Станция  построена  на  принципе  преобразования  соответствующим  датчиком  измеряемой 
им  гидрометеорологической  величины  в  электрическую,  передаваемую  по  проводам  на  измери- 
тельный пульт,  располагаемый  в  штурманской  рубке. 

Дистанционная  станция  состоит  из  блока  метеорологических  приборов,  содержащего  анемо- 
метр, румбометр  и  психрометр,  заключенного  в  общую  защиту,  пульта  измерения,  источников 
питания,  соединительного  кабеля,  мачты  для  установки  метеорологического  блока  и  кронштей- 
нов для  крепления  пульта. 

Скорость  ветра  определяется  при  помощи  трехчашечного  контактного  анемометра,  который 
через  определенное  количество  оборотов  передает  электрические  импульсы  на  счетный  меха- 
низм пульта,  автоматически  показывающий  среднюю  скорость  ветра  за  100  сек. 

Для  измерения  направления  ветра  используется  колесо  типа  Солейрона,  положение  кото- 
рого относительно  сторон  корабля  при  помощи  потенциометрической  схемы  передается  на 
указатель. 

Температура  воздуха  и  воды  определяется  электрическими  термометрами  сопротивления, 
включаемыми  в  измерительную  цель  уравновешенного  моста. 

Влажность  воздуха  определяется  психрометрическим  методом,  при  этом  в  качестве  смочен- 
ного термометра  используется  также  электротермометр  сопротивления. 

Метеорологические  приборы  располагаются  в  кожухе,  который  защищает  их  от  воздействия 
среды  и  обледенения.  При  наблюдениях  приборы  при  помощи  подъемного  приспособления  под- 
нимаются вверх  и  освобождаются  от  защитного  кожуха.  Управление  защитой  производится 
дистанционно  с  измерительного  пульта. 

Батист  «смоченного»  термометра  защищен  от  загрязнения,  и  смачивание  термометра  осу- 
ществляется автоматически. 

Пределы  измерения:  средней  скорости  ветра  от  1,5  до  ^10  м/сек;  направления  ветра  —  по 
16  румбам;  относительной  влажности  воздуха  —  от  20  до  100  %;  температуры  воздуха  —  от  -25° 
до  -ь35°  С;  температуры  воды  —  от  -2°  до  +30°  С. 

Размеры:  измерительного  пульта  —  240  х  210  х  410  жж;  блока  метеорологических  при- 
боров с  защитой-  0  450  х  2000  л/и< ;  термометра  для  воды-  0  30  х  150  мм;  мачты—  0  40  х  40  х 
X  2000  мм. 

125 


НЕМОТЕ  0РЕКАТ1К0  8Н1Р  8ТАТ10К  СДС 

ТЬе  СДС  81а11оп  18  и8е(1  Гог  гето1е  теазигетеп!  оп  йЫрв  о{  1Ье  вуега^е  (аррагеп1)  \у1п(1 
уе1ос11у  апй  (ИгесИоп  Уа1г1е8,  ахг  1етрега1иге  ап(1  ЬитМИу,  аЬо  оуегЬоаг(1  \уа1ег  1етрега1иге, 

ТЬе  81а11оп  орега1е8  оп  1Ье  рг1ПС1р1е  о{  сопуегвхоп,  Ьу  1Ье  соггезрогкИп^  вепзШуе  е1етеп1, 
о1  1Ье  Ьу(1готе1еого1од1са1  диап111у  теа8иге(1  Ьу  И  1п1о  ап  е1ес1пса1  диап111у  1о  Ье  1гап8т1иес1 
1Ьгои^Ь  \у1ге8  1о  1Ье  теазипп^  рапе!  аггап^ес!  1п  1Ье  зЫр'з  сЬаг1  Ьоиае. 

ТЬе  Кето1е  ОрегаИп^  81а110п  сотрп8е8  а  Ыоск  о!  те1еого1о^1са1  1П81гитеп18,  1.  е.,  ап 
Апетоте1ег,  а  КЬитЬоте1ег  ап(1  а  Р8усЬготе1ег  епс1о8е(1  1п  а  соттоп  рго1ес11оп  Ьои81п^,  а 
теазипп^  рапе!,  8оиг(зе8  оГ  сиггеп!  8ирр1у,  соппесИп^  саЫе,  а  та81  {ог  тоип1ш§  1Ье  те1еого!од1са! 
Ь!ос1с  ап(1  Ьгас1{;е18  Гог  йххпд  1Ье  рапе!. 

ТЬе  \у1п(1  уе!ос11у  18  теа8игей  Ьу  теап8  о!  а  3-сир  соп1ас1  Апетоте1ег  1гап8т1Шпд,  а!1ег  а 
(АеГшНе  питЬег  о(  геуо!и110П8,  ап  е!ес1пса!  ри!8е  1о  1Ье  соипИпд  тесЬап18т  оГ  1Ье  рапе!,  1Ьа1/ 
аи1ота11са!!у  1п(11са1е8  1Ье  ауега^е  лу1П(1  уе1ос11у  оуег  100  8есоп(18. 

А  1уре  8о!еугоп  \уЬёе!  18  и8е(1  !ог  \у1п(1  (ИгесИоп  теа8игетеп1;  1Ье  розШоп  оГ  1Ы8  \уЬее!  ге!а11Уе 
1!1С  8Ь1р  Ьоагйз  18  1гап8т1ие(1  1о  ап  1П(11са1ог  Ьу  теап8  о!  а  ро1еп11оте1ег  С1гси11. 

А1г  ап(1  \уа1ег  1етрега1иге8  аге  теа8иге(1  Ьу  теап8  оГ  е!ес1,г1са!  ге8181апсе  1Ьегтоте1ег8  1п8ег1ес1 
ш1о  1Ье  теа8ипп^  с1гси11  о!  а  Ьа!апсе(1  Ьп(1§е. 

А1Г  !тт1(!11у  18  теа8иге(1  Ьу  1Ье  р8усЬготе1ег  те1Ьо(1,  апе!ес1г1са!ге8181апсе1Ьегтоте1ега!8о 
Ье111^  и8е(1  аз  1Ье  \уе1  1Ьегтоте1.ег, 

ТЬе  те1еого1о^1са!  1п81гитеп18  аге  аггапде(1  1п  а  Ьои81п§  Гог  \уеа1Ьег  рго^есИоп,  а!8о  1о  рго1ес1. 
а^а1п81 1с1П^.  Рог  та!<;1п^  оЬ8егуа110п8,  1Ье  1п81гитеп18  аге  Ьо181е(!  Ьу  теапз  о^  а  Ьо1811п^  (1еУ1се  ап(1 
1Ье  рго1ес110п  Ьои81П§  гетоуе(1.  Соп1го!  о1  1Ье  рго1ес110п  18  гето1е  Ггот  1Ье  теа811г1пд  рапе!. 

ТЬе  сатЬг1с  о!  1Ье  хуе!  1Ьегтоте1ег  18  рго1ес1е(1  а§а1П81.  801!1пд,  апй  хуеШп^  18  аи1ота11с. 

Напрев  0^  теа8игетеп18:  ауега^е  \у1п(1  уе!ос11у  {гот  1.5  1о  40т/5ес;  \у1п(1  (ИгесИоп  оуег 
16  сотра8&  ро1Г118;  ге!а11уе  а1г  ЬитИНу  {гот  20  1о  100%;  а1г  1етрега1иге  {гот  -25°  1о  +35°  С; 
луа1ег  1етрега1иге  {гот  —2°  1о  +30°  С. 

01теп81оп8:  Меа8ипп^  (1е81с  240  х  210  X  410  тт;  Ыос1<:  о!  те1еого!од1са!  1п81гитеп18  луНЬ 
рго1ес11оп  Ьои81пд  450 /пт  (11а.  X  2000  тт;  1Ьегтоте1ег  {ог  \уа1:ег  30  тт  сИа.  х  150  тт;  таз! 
40  тт  (11а.  х  40  х  40  х  2000  тт. 


Р08ТЕ   НТ^КОМЁТЁОI^О^ОШ^^Е   МАЕШ  роге  МЕ8ГКЕ8   а   ^I8ТАNСЕ, 

МОВЁЬЕ  СДС 

Ье  ро81е  Ьу(1готё1ёого!о§1дие  СДС  (1е811пё  а  ё1ге  1П81а!!ё  а  Ьогс!  (!'и11  пау1ге,  8ег1  а  тезигег 
а  (1181апсе  1е8  уа!еиг8  тоуеппе8  (аррагеп1е8)  (1е  !а  у11е88е  е1  6.е  !а  (11гес11оп  (1и  уеп1,  !а  1етрёга1иге, 
!'Ьит1(1Нё  (1е  1'а1г  атЫап1  е!  !а  1етрёга1иге  Ае  !'еаи  епУ1гоппап1е. 

Ье  ро81е  1гап8!огте  !е8  ё!ётеп18  Ьу(^^отё^ёо^о!о^^^ие8  еп  ^гап(1еиг8  ё!ес1пдие8  а  !'а1(1е  (1'ог^апе8 
8еп81Ь!е8  арргорг1ё8  е!  1гап8те1  се8  (1егтёге8  раг  соп(1ис1еиг8  аи  1аЬ!еаи  (1е  те8иге  1П81а1!ё  а  !'аЬп 
(!е  паУ1^а110П. 

Ье  ро81е  сотргегк!  ип  апётотё1ге,  ип  1П(!1са1еиг  (1е  !а  (ИгесИоп  (1и  уеп1  е!  ип  р8усЬготё1ге 
(!18ро8ё8  (1ап8  ипе  епуе!орре  рго1ес1псе  соттипе  а1П81  ди'ип  1аЬ!еаи  (1е  те8иге,  (1е8  8оигсе8  (1'а!1теп- 
1а11оп,  1ш  саЫе  (1е  гассогйетеп1,  ип  та!  роиг  !'1П81а!!а110П  (1е  !'еп8етЫе  (1е8  арраге118тё1.ёого!о§1- 
диеа  е!  (1е8  соп8о!е8  роиг  !а  ЬхаНоп  (1и  1аЬ!еаи  (1е  те8иге. 

Ьа  у11е88е  (!и  уеп1  е81,  тезигёе  а  1'а1(1е  (1'ип  апётотё^ге  а  тои!1пе1,  а  1го18  соире8,  ди!  ёте!  ипе 
1три181оп  ё!ес1пдие  роиг  ип  потЬге  (1ё1егт1пё  (!е  го1а11оп8;  се8  ёт18810П8  8оп1  1гап8т18е8  аи 
оотр1еиг  1П81а!!ё  8иг  !е  1аЬ!еаи  (1е  соттап(1е,  1П(11диап1  аи1ота11диетеп1  !а  У11е88е  тоуеппе  (!и 
уеп1  раг  рёг10(1е8  (1е  100  5. 

Ьа  (ИгесИоп  (1и  уеп1  681  ге!еуёе  а  !'а1(1е  (1'ипе  гоие  ёо!1еппе,  (1оп1,  !а  ро8111оп  раг  гаррог!  аи 
паУ1ге  е81  1гап8т18е  аи  тоуеп  (!'ип  8сЬёта  ро1еп1,^отё^г^^ие  а  !'1п(11са1еиг  (1и  1аЬ!еаи  (1е  те8иге. 

Ьа  1етрёга1иге  (1е  !'а1г  е!  се!!е  (1е  !'еаи  8оп1  те8игёе8  раг  (1е8  1Ьегтотё1ге8  а  гё8181апсе  1п1ег- 
са!ё8  (1ап8  !е  с1гси11  (1е  те8иге  (1'ип  роп1  ё^и^!^Ьгё. 

Ь'Ьит1(111ё  (1е  !'а1г  е81  (!ё1егт1пёе  раг  !а  тё1:Ьо(1е  р8усЬготё1г1дие  ауес  и11118а11оп  (1'ип  1Ьегто- 
тё!,ге  а  гё8181апсе  еп  диаШё  (1е  1Ьегтотё1ге  тоиШё. 

Ьев  арраге1!8  тё1ёого!од1дие8  8оп1  (118ро8ё8  (1ап8  ипе  епуе!орре  ди!  1е8  рго1ёде  (1е  1'ас110П  (1и 
тШеи  атЬ1ап1  е!  (1и  §1Уга§^е.  Роиг  ейес1иег  !е8  оЬ8егуа11оп8,  1е8  аррагеИз  8оп1  топ1ё8  а  !а  Ьаи1еиг 
гедшзе  е!  ЬЬёгёз  (1е  !'епуе1орре  (1е  рго1ес11оп  раг  ип  (ИзровШГ  (1е  1еуа§е.  Ьа  соттап(1е  д.е  сеИе 
орёгаНоп  681  еЯес1иёе  а  (1181апсе,  с1ери18  1е  1аЫеаи  (1е  тезиге. 
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Ьа  тоийкеИпе  (1и  1Ьегтотё1ге  тоиШё  ев!  рго1ё^ёе  соп1ге  Гепсга88етеп1;  ГЬитЫ1Г1са11оп  (1е  се 
111егтотё1ге  е81  аЫотаИдие. 

Ыт11е8  (1е  тевигез:  уНе88е  тоуеппе  (1и  уеп*  —  (1е  1,5  а  40  т/.?;  с11гес1юп8  (1и  уеп1  —  8и1уап1 
1е8  16гитЬ8;  Ьит1с111ё  ге1а11уе  (1е  Га1г  —  (1е  20  а  100  %;  1етрёга1иге  (1е  Га1г  —  (1е  -25°  а  +35°  С; 
1етрёга1иге  с1е  Геаи  —  (1е  -  2°  а  +30°  С. 

Со1е8  (1'епсотЬгетеп1  с1и  1аЫеаи  (1е  тезиге:  240  х  210  х  410  тт\  (1е  Геп8етЫе  (1е8  аррагеИз 
тё1:ёого1о§1д11е8,  епуе1орре  (1е  рго1ес11оп  сотрп8е  —  0  450  х  2000  тт;  йи  1Ьегтотё1ге  роиг  1а 
тезиге  с1е  1а  1етрёга1иге  (1е  Геаи  —  0  30  х  150  тт\  с1и  та!  тё1ёого1о^1дие  —  0  40  х  40  х  2000  тт. 


8СН1ГГ8ГЕККМЕ88ТАТ10М  СДС 

В1е  СДС-81а110П  181  гиг  Регпте88ип§  (1ег  М1ие1\уег1е  {8сЬеш\уег1е)  (1ег  \Утс1§е8с11\У1Пг11^ке11 
ип(1  \Ут(1г1сЬ1ип^,  (1ег  ЬиН1етрега1иг  ипс!  Ьи!1{еисЬ1е  8о\У1е  (1ег  Тетрега1иг  (1е8  8ее\уа88ег8  уот 
8сЫ1!  аиз  ЬезИтт!. 

В1е  \У1гкипд8\уе18е  (1ег  81а11оп  ЬегиЬ!  аи!  йет  Рг1П21р  с1ег  11тГогтип§  (1ег  Уот  еп18ргесЬеп(1еп 
СгеЬег  ^етеззепеп  Ьу(1готе1еого1о^18сЬеп  Огбйе  1п  е1пе  е1ек1п8сЬе,  (Не  йЬег  ВгаЬ1е  йет  1т  81еиег- 
Ьаи8  ип1ег§еЬгасМеп  МеВриН  2и§е1е11е1  \у1г<1. 

В1е  РегптеВ81а11оп  Ье81еЫ  аиз  е1пет  В1оск  те1еого1од18сЬег  1п81гитеп1е  (Апетоте1ег, 
КЬитЬте1ег  ипй  Р8усЬготе1ег)  1п  дете1П8атег  8сЬи12Ьй11е,  (1ет  МеВриН,  с1еп  81готдие11еп,  с1ет 
УегЫпйипдзкаЬе!,  (1ет  Мав!  гиг  Аи{81е11ипд  (1е8  те1еого1о^18сЬеп  В1оск8  ипй  с1еп  Коп8о1еп  гиг 
Ри11Ье(е811дипд. 

В1е  \У1п(1де8сЬ\у1пс11дке11  \У1гё  с1игсЬ  е1П  Оге18сЬа1епкоп1ак1апетоте1ег  егтН1е11,  йаз  пасЬ 
е1пег  Ье811тт1еп  11т1аи{гаЫ  е1ек1п8сЬе  1три18е  ап  (1а8  МеВри11-2аЫ\уегк  аЬ^1Ы,  (1а8  сНе  тНИеге 
\У1П(1§е8сЬ\У1П(11§ке11  !йг  сНе  ХеНзраппе  уоп  100  8ек.  апге!^!. 

Ъпт  \\Чпс1псЫипд8те88ип§  \у1г(1  е1п  Кае!  с1ег  8о1е]гоп1уре  уег\уеп(1е1,  с1е88еп  81е11ип§  1п  Ьеги^ 
аиГсИе  8сЫЯ88е11еп  тШеЫ  е1пе8  ро1еп11оте1п8сЬеп  8сЬета8  аи!  (1еп  Ъещет  йЬег1га^еп  \у1гс1. 

01е  ЪпИ-  ип(1  \Уа88ег1етрега1иг  \уегс1еп  (1игсЬ  \У1(1ег81апс181Ьегтоте1ег  егтШеИ,  (11е  1т 
МеВкге18  е1пег  аи8Ьа1апс1ег1еп  Вгйске  Ие§еп. 

01е  Ьи{1!еисЬ1е  \у1гс1  пасЬ  (1ег  р8усЬготе1п8сЬеп  Ме1Ьо(1е  егтШеН,  \УоЬе1  а18  {еисМез  (с!.  Ь. 
т11  ВеГеис111ип§881гитр!  йЬеггодепез)  ТЬегтоте1ег  аисЬ  е1П  \У1(1ег81апс181Ьегтоте1ег  уег\уепс1е1 
тг{1. 

01е  те1еого1о§18сЬеп  1п81гитеп1е  81п(1  1п  е1пет  8сЬи1гтап1е1  ап§;еогс1пе1,  ёег  81е  уог  Е1П- 
\У1гки11§  с1е8  Мес1шт8  ипс1  уог  Уеге18ип^  8сЬй1г1.  \УаЬгепс1  (1ег  ВеоЬасЫип^еп  \уег(1еп  (Не  1п- 
81гитеп1е  тШеЫ  НеЬеуогпсЫип^  аи8  (1ет  8с11и12тап1е1  Ьегаиз^еЬоЬеп.  В1е  8сЬи1281еиегип§^ 
ег{о1§1  (1игсЬ  ГегпЬе1а11^ипд  уот  МеВриН  аи8. 

Оег  81гитр{Ьа1181  (1е8  ,,ГеисЫеп"  ТЬегтоте1ег8  181  уог  Уегипге1Ш^ип§[еп  дезсЬйШ;  (Не 
ВеГеисЬ1ипд  (1е8  ТЬегтоте1ег8  ег{о1§1  8е1Ь8иа11§. 

МейЬеге1сЬе:  МНИеге  \Ут(1^е8с11\У1П(11§ке11  уоп  1,5  Ыз  40  т/зек;  \У1П(1псЬ1ип§  йЬег  16  \Ут(1- 
81г1сЬе;  гекНуе  Ьи(1!еисЬ1е  уоп  20  Ы8  100%;  Ьи{11етрега1иг  уоп  -25°  Ы8  +35°  С;  \Уа88ег- 
1етрега1иг  уоп  -2°  Ы8  +30°  С. 

АЬте88ип^еп:  МеВриН  —  240  X  210  х  410  тт;  В1оск  (1ег  те1еого1о^18сЬеп  1п81гитеп1е  тИ 
8сЬи12тап1е1  —  0  450  х  200  тт;  \Уа88ег1Ьегтоте1ег  —  30  х  150  тт;  Ма81-  0  40  х  40  х  2000  тт. 


0В8ЕКУАТ0Ш0  БЕ  ЕМВАЕСАСIОN  РАКА  МЕВША8  А  ^I8ТАNСIА  СДС 

Е81а  (1е81ша(1о  а  те(11г  а  (Н81апс1а  а  Ьог(1о  (1е  ип  Ьагсо  1о8  уа1оге8  те(1108  арагеп1е8  (1с  1а 
уо1ос1(1а(1  у  гитЬо  (1е1  У1еп1о,  1етрега1ига  у  Ьите(1а(1  (1е1  а1ге  у  1етрега1ига  <1е1  а^иа  С1гсип(1ап1е. 

Е1  рг1пс1р10  (1е  811  {ипс1опат1еп1о  е81г1Ьа  еп  1а  1гап8Гогтас1бп  еп  1о8  е1етеп1о8  8еп81Ые8  (1е  1а8 
та§ш1и(1е8  Ь1(1го-те1еого16§1са8  еп  та^П11,и(1е8  е1ёс1г1са8,  дие  8оп  1гап8тН1(1а8  рог  Ы1о8  а1  сиа(1го 
(1е  те(11с16п,  8Ниа(1о  еп  е1  рие81о  (1е1  11топе1. 

Е1  оЬ8егуа1опо  соп8181е  еп  ип  Ыодие  (1е  арага1о8  те1еого16^1со8  соп  апет6те1го,  гитЬ6те11'о 
у  р81сг6те1го  (1еп1го  (1е  ипа  епуиеНа  рго1ес1ога  сотйп,  сиа(1го  (1е  те(11С1бп,  {иеп1е8  (1е  согпеп1(! 
е1ёс1пса,  саЫе  (1е  сопех1бп,  ро81е  рага  е1  Ыо^ие  те1еого16^1СО  у  8орог1е8  рага  Г1]аг  е!  сиа(1го. 
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Ьа  уе1ос1с1а(1  (;1е1  у1еп1,о  ве  (1е1егт1па  рог  тесНо  с1е  ип  апет6те1го  с1е  соп1ас1о8  йе  1ге8  1а2а8,  е1 
сиа1,  сас1а  уег  дие  (1а  с1ег1о  пйтего  (1е  У11е]1.а8,  1гап8тНе  1о8  1три1808  е1ёс1псо8  а1  тесашвто  с1е1 
соп1ас1ог  ёе1  с11а(1го,  дие  хпсИса  1а  уе1ос1(1а(1  те(11а  (1е1  у1еп1о  йигаМе  100  8е§ип(1о8. 

Рага  тесИг  1а  уе1ос1(1ас1  (1е1  у1еп1о  ве  етр1еа  ипа  гие(1а  Про  8о1агоп,  сиуа  ро81с1бп  ге8рес1о  а 
1о8  со81ас1о8  (1е1  Ьагсо  8е  геПе]а  еп  е1  1П(11са(1ог  рог  тес11о  (1е  ип  ро1епс16те1го. 

Ьав  1етрега1.ига8  с1е1  а1ге  у  (1е1  а^иа  8е  (]е1егт1пап  рог  тесНо  с1е  1егт6те1го8  е1ёс1псо8  (1е 
ге8181епс1а,  дие  8е  1п1егса1ап  еп  е1  С1гси11о  (1е  те(11с16п  (1е  ип  риеп1е  едиШЬгаёо. 

Ьа  Ьитейас!  Ае!  а1ге  зе  (1е1егтта  рог  е1  тё1ос1о  р81сготё1г1со;  еп  саИс1а{1  (1е  1егт6те1го 
то]'а(1о  8е  етр1еа  о1.го  1егт6те1го  6.е  ге8181епс1а. 

Ьо8  арага1о8  те1еого16§1со8  8о  сИвропеп  еп  ипа  епуо1уеп1е  дие  1о8  рго1е§е  (1е  1пЯиепс1а8  регш- 
010838  (1е1  атЫеп1;е  у  (1е1  Ь1е1о  дие  еп  е11о8  рисИега  {огтагзе.  Са(1а  уег  дие  8е  уа  а  Ьасег  ипа  тесИс1а, 
1о8  арага1о8  8е  1еуап1ап  Ьаша  агпЬа  рог  тес1ю  ее  ип  тесашзто  у  дие(1ап  ИЬгев  ее  1а  епуо1уеп1е 
рго1ес1ога.  Е81а  орегасхоп  8е  геаИга  а  (1181апс1а,  с1е8(1е  е1  сиайго  <1е  те(11с16п. 

Ьа  Ьа1181а  (1е1 1егт6те1го  "то]'а(1о"  е81а  1атЫёп  рго1е§1(1а  соп1га  1а  висхейас!.  Е1  1егт6те1го 
8е  то]а  аи1ота11сатеп1е. 

Стата8  с1е  те(11с16п:  уе1ос1(1а(1  те(11а  с1е1  У1еп1о  —  де  1,5  а  40т/5е^;  ё1гесс1бп  (1е1  У1еп1о  — 
рог  16гитЬо8;  Ьитейас!  ге1а11Уа  с1е1  а]ге  — с1е  20  а  100  %;  1етрега1ига  с1е1  ахге  — с1е  —  25°  а  +35°  С; 
1етрега1ига  (1е1  адиа  —  (1е  —  2°  а  +30°  С. 

В1теп81опе8:  сиас1го  д.е  те(11с16п:  240  х  210  х  410  тпт;  Ыодие  йе  арага1о8  те1еого16^1со8 
соп  епуиеИа  рго1ес1ога:  0  450  х  2000  «^т;  1егт6те1го  рага  е1  адиа:  0  30  х  150  тт;  ро81е8: 
0  40  X  40  X  2000  тт. 
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ИСПАРОМЕТР  ГГИ-3000 

Испарометр  ГГИ-3000  предназначен  для  измерения  испарения  с  водной  поверхности. 

Испарометр  применяется  в  комплексе  со  специальным  дождемером  и  может  быть  установлен 
в  водоеме  или  закопан  в  землю. 

Испарометр  представляет  собой  цилиндрический  бак  с  площадью  3000  см^. 

По  оси  бака  расположена  трубка,  на  которую  при  наблюдениях  устанавливается  объемная 
бюретка  с  площадью  сечения  20  см^. 

В  комплект  испарометра  ГГИ-3000  входят  4  шт.  (2  комплекта)  стеклянных  измерительных 
трубок ;  цена  деления  указанных  трубок  определяется  тарировкой  трубок  на  заводе  и  на  месте 
установки. 

Размеры  испарителя  —  0  757  х  685  мм  и  дождемера  --  0  770  х  890  мм. 

Вес  полного  комплекта  —  42  кг. 


ЕУАР0КАТ10]Ч  МЕТЕК  ГГИ-3000 

ТЬе  ГГИ-3000  ЕтарогаНоп  Ме1ег  18  и8е(1  1о  теазиге  1Ье  еуарогаНоп  1гот  а  \уа1е1'  вигГасе. 

ТЬе  ЕуарогаНоп  Ме1ег  18  ивей  1п  соп]ипс110п  \у11Ь  а  8рее1а1  Ка1п  Оаи^е,  ап(1  сап  Ье  Ш81а11ес1 
1п  а  \уа1ег  ге8егуо1г  ог  Ьигг1ес1  1п1о  1Ье  §гоип(1. 

ТЬе  ЕуарогаНоп  Ме1ег  18  а  3000  ст}  агеа  суИп(]пса1  1апк. 

А1оп^  1Ье  сеп1ге  Ипе  оМЬе  1апк  18  аггап^ей  а  1иЬе  оп  луЫсЬ  а  20  ст^  агеа  Уо1ите1пс  ЬиреИе 
18  р1асе(1  1о  таке  оЬ8егуа11оп8. 

ТЬе  ГГИ-3000  ЕуарогаНоп  Ме1ег  оиШ!  сотрп8е8  4  §1а88  теа8игш§  1иЬе8  (2  8е18).  ТЬе  8са1е 
8иЬ(11у181оп  уа1ие8  оГ  1Ьо8е  1иЬе8  18  с1е1егт1пе(1  Ьу  саИЬгаПп^  1Ье  1иЬе8  аХ  1Ье  \Уогк8  ап(1  оп  811е, 

01теп8шп8  оГ  1Ье  ЕуарогаНоп  Ме1ег:  757  тт  (11а.  х  685  тт]  (11теп81оп8  о1 1Ье  Ка1п  Оаи^е: 
770  тт  с11а.  х  890  тт.  \Уе1§Ы  о!  сотр1е1е  оЫй!  42  к^. 


ЙУАРОВОМЁТВЕ,  МОВЁЬЕ  ГГИ-3000 

Ь'ёуароготё1ге  ГГИ-3000  8ег1  а  тезигег  1е  1аих  й'ёуарогаНоп  а  рагИг  (1'ип  р1ап  (1'еаи. 

Ь'ёуароготё1ге  8'етр1о1е  ауес  ип  р1иу1отё1ге  8рёс1а1  е1  реи1  ё1ге  1П81а11ё  8011  (1ап8  ип  Ьа881п, 
8011  (1ап8  1е  8о1. 

Ь'ёуароготё1ге  е81  сопвШиё  раг  ип  гё8егуо1г  суИп(1г1дие,  а  8игГасе  с1'оиуег1иге  (1е  3000  ст^. 

11п  1иЬе  р1асё  8и1Уап1  Гахе  йи  гё8егуо1г  гедоИ  1ог8  с1е8  те8иге8  ипе  Ьигеие  а  зесИоп  Ае  20  ст^. 

Ь'ёуароготё1ге  ГГИ-3000  681  Иугё  ауес  41иЬе8  (1е  те8иге  еп  уегге  (2  ^еих);  1а  уа1еиг  (1е  1а 
§га(1иа11оп  (1е  сез  1иЬе8  681  (1ё1бгт1пёб  1ог8  (1б  1еиг  саИЬга^е  еЯбс1иё  а  Ги81Г1Б  е!  уёг1Г1ё  виг  р1асе. 

01тбП81оп8  с1е  Гёуарога1биг:  0  757  х  685  тт;  сеПез  (1и  р1иу1отёЬге:  0  770  х  890  тт.  РоМз 
(1е  ГепзбшЫе:  42  к^. 
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УЕЕВГМ8Т1Т]Че8МЕ88ЕК  (ЕУАРОЫМЕТЕЕ)  ГГИ-3000 

Бег  Уег(1ип81ип§8те88ег  ГГИ-3000  181  гиг  Ме88ипд  йег  Уег(1ип81ип§  уоп  \Уа88егйасЬеп  Ье- 
зИтт!. 

Бег  Уег(1ип81ип§8те88ег  тгй  2и8аттеп  тИ  е1пет  Ьезопйегеп  Ке§епте88ег  уег\уеш]е1  ип(1 
капп  еп1\уес1ег  1т  Ое\уа88ег  аи!§е81е111  о(1ег  1т  ЕМЬойеп  уег^гаЬеп  \уег(1еп. 

Оег  Уег(1гт81ип§8те88ег  181  е1п  2у11п(1г18сЬег  Ке88е1  тН  3000  ст^  ПасЬе. 

Ьапд8  (1ег  Ке88е1асЬ8е  181  е1п  КоЬг  ап^еог(1пе1,  аиГ  с1ет  Ье1  ВеоЬасМип^еп  е1пе  Уо1итеп- 
ВйгеИе  уоп  20  ст^  ^ие^8сЬп1и  аи!§е81е111  тгс1, 

2ит  Уег(1ип81ип§8те888г  ГГИ-3000  ^еЬбгеп  4  81йск  (2  8а12;)  01а8та6гоЬге,  йегеп  Те11ип§8\уег1 
Ье1  с1ег  Е1сЬш1§  6.ег  КоЬге  1т  Нег81е11ег\уегк  ип(1  ат  АиГ81е11ип§8ог1  Ье811тт1  \уг1гс1. 

АЬте88ип^еп  (1е8  Уегс1ип81ип§8ше88ег8 :  0  757  х  685  тт,  с1е8  Ке§епте88ег8:  0  770  х  890  тт. 
Сге\у1сЬ1  с1е8  УоПеп  8а12е8:  42  к§. 


ЕУАРОШМЕТКО  ГГИ-3000 

Е1  еуаропте^го  ГГИ-3000  81гуе  рага  тё(11г  1а  еуарогасюп  с1е  1а  8ирегГ1с1е  (1е1  а^иа. 

8е  етр1еа  ип1(1о  а  ип  р1иу16те1го  е8рес1а1  у  рие(1е  топ1аг8е  еп  е1  а^иа  о  еп1еггаг8е  еп  е1  8ие]о. 

Соп8181е  е1  еуаропте^го  еп  ип  (1ерб811о  сШп(1г1со  йе  3000  ст^  с1е  8ирегГ1с1е  ИЬге. 

А  1о  1аг§о  йе!  е^е  ёе1  (1ерб811:о  Ьау  ип  1иЬо,  еп  е1  сиа1,  а1  геаИгаг  1а8  оЬ8егуас1опе8,  рие(1е  ропегзе 
ипа  р1ре1а  с1е  тесИсюп  соп  8есс16п  йе  20  ст^. 

Еп  е1  е^и1ро  с1е1  еуарог1те1го  ГГИ-3000  еп1гап  2  раге8  (1е  1иЬо8  с1е  те(11с16п.  Е1  уа1ог  с1е  ипа 
(11у1816п  с1е  1а  е8са1а  Ае  (11сЬо8  1иЬо8  8е  с1е1егт1па  а1  са11Ьгаг1о8  еп  1а  ГаЬпса  у  еп  е1  1и§аг  йе  1а 
1п81а1ас16п  (1е1  еуаропте^го. 

В1теп81опе8  с1е1  еуарог1те1го :  0  757  х  685  тт  у  (1е1  р1иу16те1го:  0  770  х  890  тт.  Резо  с1е1 
е^и1ро  сотрЫо :  42  к§. 
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ЛЕБЕДКА  МОРСКАЯ  С  КРАНБАЛКОИ  ЛМ-046 

Лебедка  морская  с  кранбалкой  ЛМ-046  служит  для  опускания  и  подъема  гидрологических 
приборов  и  применяется  при  производстве  гидрологических  измерений  на  глубинах  до  60  м. 
Грузоподъемность  лебедки  —  до  50  кг. 

Лебедка  устанавливается  на  судах,  понтонах  и  мостах. 

Длина  вытравленного  троса  регистрируется  блок-счетчиком  типа  0-17,  укрепленным  на 
кранбалке. 

Торможение  барабана  при  опускании  груза  обеспечивается  ленточным  тормозом. 

При  подъеме  груза  обратное  вращение  барабана  исключается. 

Размеры  лебедки  —  400  х  400  х  450  мм.  Вес  лебедки  —  35  кг,  кронбалки  —  20  кг. 


8ЕА  \УтСН  \У1ТН  Н018Т  ЛМ-04() 


ТЬе  ЛМ-046  8еа  \У1псЬ  хуНЬ  Но181  15  ивес!  1о  1о\Vег  ап(1  МП  Ьу(1го1о§1са1  1П81гитеп18  \уЬеп 
такш§  Ьу(1го1од1са1  теазигетеМз  а!  (1ер1Ь8  ир  1о  60  т.  ТЬе  Ьо1811пд  сарасИу  о1 1Ьс  \У1ПсЬ  18  ир  1о 
50  Л^. 

ТЬе  \У1ПсЬ  сап  Ье  1п81а11е(1  оп  8Ыр8,  роп1ооп8  ог  Ьг1(^§е8.  ТЬе  1е11^1Ь  о{  горе  ипхуоиш!  18  1п(11са1ес1 
Ьу  а  Туре  0-17  риПеу-Ыоск  соип1ег  йхес!  оп  1Ье  Но181. 

Огит  ЬгаЫпд,  \уЬеп  1о\уепп^  1Ье  1оа(1,  18  Ьу  теап8  оГ  а  Ьап(1  Ьгаке. 

^УЬеп  Ьо1811п^  1Ье  1оас1,  1Ье  с1гит  18  ргеуеп1е(1  Ггот  геуо1у1П^  1п  1Ье  геуегзе  (ИгесИоп. 

01теп81оп8:  400  х  400  х  450  тт.  \Уе1^Ы  о{  \У1ПсЬ  35  к^\  \уе1^Ы  оГ  Но181  20  А-^. 
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80N^Е^К  А  С0N80^Е,  МОВЁЬЕ  ЛМ-046 

Ье  8оп(1еиг  а  соп8о1е  ЛМ-046  ев!  йевИпё  а  Г1ттег81оп  е1  аи  1еуаде  йез  аррагеИб  Ьу(1го1о^1дие8; 
П  ез!  и11И8ё  роиг  1е8  те8иге8  Ьу(1го1од^^ие8  раг  (1е8  рго!оп(1еиг8  йе  60  т  аи  тах1т11т.  Гогсе  тах1тит 
(111  8оп(1еиг  —  50  к§. 

Ье  8оп(1еиг  е81  и11И8ё  виг  Ьа11теп18,  роп1оп8  ои  роп18.  Ьа  1оп^иеиг  (1и  саЫе  (1ёгои1ё  ее!  епге^18- 
1гёе  раг  ип  (118ро8Н1Г  6.е  сотр1а§е  то(1ё1е  0-17,  йхё  зиг  соп8о1е. 

Ье  ^ге1па§е  с1и  саЫе  1ог8  (1е  1а  (1е8сеп1е  (1и  р1отЬ  е81  аззигё  раг  ип  {ге1п  а  гиЬап. 

11п  (118ро8Н1Г  8рёс1а1  етрёсЬе  Гшуегвхоп  (1е  1а  го1а1]оп  йи  1атЬоиг  йи  8опс1еиг  1ог8  йе  1а  1еуёе 
(1и  р1отЬ. 

В1теп81оп8  йи  зопйеиг:  400  X  400  х  450  тт.  РоШв  (1и  вопйеиг:  35 /с^;  се1и1  Ае  1а  соп8о1е  — 
20  к^. 


МЕЕЕЕ8НГВ^ШВЕ  М1Т  КЕОNВА^КЕN  ЛМ-046 

В1е  Мееге8ЬиЬ\у1п(1е  шИ  КгопЬа1кеп  181  гиг  8епкипд  ип(1  НеЬипд  уоп  Ьу(1го1о^18с}1еп  1п- 
81гитеп1еп  Ье811тт1  ипй  лу1г(1  Ье!  Ьус1го1о§18сЬеп  Меввип^еп  1П  Т1еГеп  Ыв  г\х  60  т  уег\уеп(1е1. 
НиЬкгаП:  Ыв  ги  ЪОк^. 

В1е  НиЬ\у1п(1е  \у1г(1  аиГ  8сЫ1Теп,  Роп1оп8  ипй  Вгйскеп  аиГ^ев^еШ.  Вхе  Ьап^е  (1е8  §ейег1еп  ЗеНв 
\у1гс1  уоп  (1ет  ат  КгопЬа1кеп  ЬеГезИ^^еп  В1оск-ХаЫег  (1ев  Турез  0-17  ге^181пег1. 

Вав  Вгетзеп  с1ег  Тготте!  Ье!  8епкип§  бет  Ьав1  егМ§1  (1игсЬ  ВаЫЬгетве. 

Ве1  НеЬип§  (1ег  Ьав!  181  (11е  ит§екеЬг1е  ТготшеМгеЬип^  аив^езсЫоввеп. 

АЬтеззип^еп:  400  X  400  х  450  тт.  Оелу1сЫ  (1ег  НиЬ\У1П(1е:  35  А:^,  йев  КгопЬаШепв:  20  А^. 


ТОЕКО  МАКШО  СОК  УЮА  БЕ  808ТЕ1Ч  ЛМ-046 

Е81е  1огпо  81гуе  рага  виЫг  у  Ьа^аг  1ов  арага1о8  Ы(1го16д1сов  у  ве  етр1еа  рага  геаИгаг  тесНЫопев 
Ь1(1го16§1са8  а  рго!ип(11(1а(1ев  Ьа81а  (1е  60  т.  Сагда  тах1та  {1е1  1огпо:  50  Л^. 

8е  топ1а  е1  1огпо  еп  етЬагсас10пе8,  роп1опе8  у  риеп^ев.  Е1  саЫе  ве  (1е8епго11а  йе  гш  1атЬог 
тоуШо  а  тапо  соп  ипа  татуе1а.  Ьа  Ьп^Нис!  (1е1  саЫе  дие  ве  уа  воНапйо  ве  тШе  еп  ип  соп1а(1ог 
(1е  ро1еа  Про  0-17,  дие  8е  й^а  еп  1а  У1да  (1е  8о81ёп. 

11п  Ггепо  йе  С1п1а  ге1,аг(1а  е1  тоу1т1еп1о  (1е1  1атЬог  сиапс[о  (1е8с1еп(1а  1а  саг^а. 

01го  (ИвровШуо  1тр1(1е  1а  1пуегв1бп  (1е1  тоУ1т1еп1о  а1  1еуап1агве  1а  саг^а. 

01теп8юпев:  400  х  400  х  450  тт.  Рево  (1е1  1огпо:  35  к^\  (1е  1а  у1^а:  20  к§. 
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ЛЕБЕДКА  МОРСКАЯ  ЛМ-006 


Лебедка  морская  служит  для  опускания  и  подъема  гидрологических  приборов  и  применяет- 
ся при  производстве  гидрологических  измерений  на  глубинах  до  50  м. 

Грузоподъемность  лебедки  —  15  кг. 

Лебедка  используется  на  мелких  судах  (шлюпках,  лодках,  понтонах). 

Вытравленная  длина  троса  регистрируется  показаниями  счетчика  лебедки.  Счетчик  имеет 
три  шкалы  —  десятые  метра,  метры  и  десятки  метров. 

Торможение  барабана  при  опускании  груза  обеспечивается  ленточным  тормозом. 

При  подъеме  груза  обратное  вращение  барабана  исключается. 

Размеры  —  600  х  170  х  400  мм.  Вес  —  30  кг. 


8ЕА  \УШСН,  ЛМ-006 


ТЬе  ЛМ-006  \У1ПсЬ  18  изес!  1о  1о\уег  апд  МП  Ьу(1го1од1са1 1п81гитеп18  луЬеп  так1пд  Ьу(1го1о§1са1 
теа8игетеп18  а1  (1ер1Ь8  ир  1о  50  т. 

Но181ш^  сарасНу  о!  1Ье  \У1псЬ  —  15  А:^. 

ТЬе  \УтсЬ  18  и8е(1  оп  8та11  8Ыр8,  Ьоа18,  ог  роп1ооп8. 

ТЬе  1еп§1Ь  о!  1Ье  горе  ип\Уоип(1 18  1П(11са1е(1  Ьу  1Ье  соип1ег  оГ  1Ье  \У1псЬ.  ТЬе  соип1ег  Ьаа  1Ьгее 
8са1е8:  1еп1Ь8  оГ  а  те1ге,  те1ге8,  ап(1  1еп8  оГ  те1ге8. 

Огит  Ьгак1П^,  луЬеп  1о\^егш^  1Ье  1оа(1,  18  Ьу  теап8  оГ  а  Ьапй  Ьгаке. 

\УЬеп  Ьо1811п§  1Ье  1оа(1,  1Ье  йгиш  18  ргеуеп1е(1  {гот  геУо1у1п^  1п  1Ье  геуегзе  <11гес110п. 

В1теп81оп8:  600  х  170  х  400  тт.  У^ещЫ  30  к^. 
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80N^Е^Е  МАКШ,  МОВЁЬЕ  ЛМ-ООб 


Ье  8ол(1еи1'  тагт  ЛМ-006  с1е81ш6  а  Г1ттег81оп  е1  аи  1еуа§е  11е8  аррагеИз  11ус1го1од1с1ие8.  ев! 
иНИвё  ]и8ди'а  50  т  &е  ргоГоп(1еиг. 

Рогсе  (1и  8оп(1еиг  —  15  к^. 

Се1  еп^т  е&1  иНИвё  зиг  1е8  реШз  паухгев,  1е8  сапо18,  1е8  сЬа1оире8  е!  1е8  роп1оп8. 

Ьа  1опдиеиг  с1и  саЫе  Шё  ез^  епгед181гёе  раг  ип  сотр1еиг  а  1го18  са(1гап8:  се1и1  (1е8  (1ёс1тё1ге8, 
се1и1  (1е8  тё1ге8  е!  се1и1  (1е8  (1ёсатё1ге8, 

Ье  !ге1па§е  йи  1атЬоиг,  1ог8  (1е  1а  с1е8сеп1е  (1и  р1отЬ,  е81  аазигё  раг  ип  !ге1п  а  гиЬап, 

11п  с118ро8111Г  8рёс1а1  етрёсЬе  Гтуег81оп  йе  1а  го^аНоп  (1и  1атЬоиг  1ог8  (1е  1а  1еуёе  йи  р1отЬ, 

01теп810П8  (1и  8оп(1еиг:  600  х  170  X  400 /пт.  РоШз  (1е  ГаррагеИ:  30 /с^. 


МЕЕВЕ8НГВ^ШВЕ  ЛМ-006 


В1е  Мееге8ЬиЬ\у1п(1е  181  гиг  8епкипд  ип(1  НеЬип^  уоп  Ьу(1го1о§18сЬеп  1п81гитеп1еп  Ье811тт1 
ипй  \У1Г(1  Ье!  Ьу(1го1о^18сЬеп  Мезвип^еп  1п  ТхеГеп  Ыз  ги  50  т  уег\уеп(1е1. 

НиЬкга!1:  15 /с^. 

Охе  НиЬ\у1п(1е  ЛУ1Г(1  аиГ  к1е1пеп  8сЬ1Яеп,  Воо1еп,  КаЬпеп  ипй  Роп1оп8  уег'\уеп(1е1. 

01е  §е8сЬНрр1е  ЗеаИап^е  \у1г<1  уош  ХаЫег  йег  НиЬ\у1п{1е  гед1з1г1ег1.  Бег  ХаЫег  Ье8112:1  иге! 
8ка1еп:  2,еЬп1е1те1ег-,  Ме1ег-  ипй  2еЬпте1ег1е11ип^еп. 

Ваз  Вгетзеп  йег  Тготте!  Ье!  Зепкипд  (1ег  Ьа81  егГо1§1  (1игсЬ  Вап(1Ьгет8е. 

Бе!  НеЬип^  ёег  Ьаз1  1з1  тдтдекеЬгЬе  ТготтеИгеЬип^  аиздезсЫоззеп. 

АЬтеззип^еп:  600  х  170  х  400  тт.  Сге\У1сЫ:  30 /с^. 


ТОКNО  МАКШО  ЛМ-006 


81гуе  е81е  1огпо  рага  Ьа^аг  у  зиЫг  арага1о8  Ы(1го16^1со8,  у  зе  етр1еа  рага  геаИгаг  те(11С10пе8 
Ы(1го16д1са8  а  ргоГ1шЙ1да(1е8  тах1та8  (1е  50  т. 

Саг^а  тах1та  (1е1  1,огпо:  \Ъ  к^. 

8е  етр1еа  ез1е  1огпо  еп  етЬагсас1опе8  редиепаз,  Ьо^ез,  Ьагсаз  у  роп1опе8. 

Ьа  1оп^11и(1  (1е1  саЫе  а  тейМа  дие  зе  уа  зо11апс1о  8е  гед1з1га  еп  е1  соп1а<Лог  йе1  1огпо.  Е1  соп1а(1ог 
Непе  1гез  е8са1аз:  (1ес1те1гоз,  те1гоз  у  (1есате1гоз. 

А1  йезсепйег  1а  саг^а,  зе  Ггепа  е1  1атЬог  соп  ип  Ггепо  (1е  с1п1а. 

Л1  1еуап1аг  е1  резо,  зе  ехс1иуе  1а  роз1ЫИ(1а(1  (1е  §1го  1Пуег11(1о. 

01теп81опе8:  600  х  170  х  400  тт.  Резо:  30  к^. 
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БЛОК-СЧЕТЧИК  017 


Блок-счетчик  017  предназначен  для  определения  длины  вытравленного  троса  на  глубинах 
до  100  м  при  работе  с  морскими  и  речными  гидрологическими  приборами. 
Счетчик  имеет  три  шкалы  —  десятые  метра,  метры  и  десятки  метров. 
Приведение  стрелок  к  нулю  осуществляется  вращением  от  руки. 
Блок-счетчик  поставляется  в  укладочном  ящике. 
Размеры  —  230  х  100  х  360  мм.  Вес  —  8  кг. 


РГЬЬЕУ-ВЬОСК  СО^NТЕК  017 


ТЬе  017  Ри11еу-В1оск  Соип1ег  18  и8е(1  1о  шеавиге  1Ье  Ьп^ЬЬ  оГ  горе  1Ш\Уоип(1  хуЬеп  1о\^ег1п]в; 
Г1У('Г  ог  8еа  ЬуйгоЬ^юа!  1п8Ьгитеп18  1о  (1ер1Ь8  ир  1о  100  т. 

ТЬе  Со1ш1ег  Ьа8  1Ьгее  8са1е8:  1еп1,Ь8  оГ  а  теЬге,  те1ге8,  апс1  1еп8  оГ  те1гс8. 

ТЬе  1П(1ех  Ьап(18  аге  ге8е1  1о  гего  тапиаПу. 

ТЬе  Ри11еу-В1оск  Со1ш1ег  18  Гигп18Ьес1  1п  а  саггу1п§  са8е. 

01теп81оп8:  230  х  100  х  360  тт.  \Уе1§Ы  8  к^. 
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В18Р081Т1Г  ВЕ  СОМРТАОЕ,  МОВЁЬЕ  017 


Ье  (118ро8Н11'  (1е  сотр1а§;е  017  ее!  (1е811пе  а  1а  тевиге  (1е  ]а  Ьп^иеиг  с1и  саЫе  Шё  (100  т  аи 
тах1тит)  1ог8  (1е  Ги11И8а11оп  й'аррагеИв  Ьу(1го1од1дие8  Йиу1аих  он  таг1П8. 

Ье  сотр1еиг  ез!  а  1го18  са(1гап8,  се1и1  (1е8  (1ёс1тё1ге8,  сеЫ  (1е8  тё1ге8  е!  се1и1  йез  (1ёсатё1ге8. 

Ьа  гет18е  (1е8  а1^и111е8  аи  хёго  е81  еЯес1иёе  а  1а  та1п. 

Ь'епзетЫе  (1е  сотр1а^е  ез!  Иугё  (1ап8  ипе  са188е. 

В1теп810П8  йе  ГаррагеИ:  230  х  100  х  360  тт.  Ро'и\&  Ае  ГепзетЫе  е81  (1е  8  к§. 


ВЬ0СК-21НЬЕК  017 

Оег  В1оск-2аЫег  181  гиг  ЕгтНИипд  ёег  Ьап^е  (1е8  де8сЫ1рр1еп  8е118  1п  ТЫеп  Ыв  гп  100  т 
Ье1т  АгЬеНеп  тИ  Ьу(1го1о^18сЬеп  Р1иВ-  ипй  Мееге81П81гитеп1еп  ЬезИтт!. 

Бег  ХаЫег  На!  (1ге1  8ка1еп:  2е1т1е1те1ег-,  Ме1ег-  ип(1  2еЬпте1ег1е11ип§^еп. 
016  Кйск81е11ип^  йег  Т^ещет  аи^  Nи11  егЫд1  (1игсЬ  ВгеЬип^  уоп  Нап(1, 
Бег  В1оск-2аЫег  \у1гс1  1п  Уеграскип§8к181е  §еИе^ег1. 
АЬшеввипдеп:  230  х  100  х  360  тт.  ОетсЫ:  8  к§. 


РОЬЕА-СОКТАБОК  017 

Ьа  ро1еа-соп1а(1ог  017  е81а  (1е81та(1а  а  (1е1ег1пшаг  1а  1оп§11и(1  6.е]  саЫе  8оНа(1о  Ьа81а  100  т  с1е 
рго{ип(11(1а(1  сиапйо  8е  1гаЬа]а  соп  арага1о8  Ь1с1го16§1со8  йе  по  у  йе  таг. 
Е1  соп1а(1ог  Непе  1ге8  е8са1а8:  йе  (1ес1те1го8,  те1го8  у  (1есате1го8, 
Ьав  а§и]а8  8е  ропеп  еп  е1  сего  а  тапо. 
Ьа  ро1еа-соп1а(1ог  8е  еп1геда  еп  ипа  са]а  а&  Ьос. 
В1теп81опе8:  230  х  100  х  360  тт.  Резо:  8  к^. 
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ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЕ  ЛЕБЕДКИ  «НЕВА»  И  «ЛУГА» 

Лебедки  «НЕВА»  и  «ЛУГА»  используются  для  измерения  глубины  и  для  исследовательской 
работы  с  помощью  гидрологических  приборов. 

Лебедки  имеют  специальные  тросы  для  присоединения  электроприборов  без  использования 
проводов  и  кабеля. 

Намоточные  приспособления  и  счетчик  одинаковые  на  обоих  лебедках.  Счетчики  на  лебедках, 
указывающие  длину  размотанной  части  троса,  имеют  три  шкалы:  десятки  метров,  метры  и 
десятые  части  метра;  имеется  приспособление  для  установки  на  нуль. 

Стрела  лебедки  «ЛУГА»  отделена  от  станины. 


ОСНОВНЫЕ  ДАННЫЕ 


«НЕВА» 


«ЛУГА» 


Угол  стрелы   

Радиус  стрелы   

Длина  троса 

Диаметр  троса 

Грузоподъемность  . . 
Габаритные  размеры 
Вес 


от  30  до  60° 

до  800  мм 

22  м 

50  кг 

55  кг 


от  15  до  30° 

от  500  до  800  мм 

22  м 

2,5  мм 

30  кг 

550  X  200  X  380  мм 

35  «г 


НТВЕ0МЕТЕ1С  \VINСНЕ8  "NЕVА"  АN^  "ЬПОА" 

ТЬе  "NеVа"  апс1  "Ьи§а"  \У1псЬе8  аге  ивес!  ^ог  (Зер1Ь  теа8пгетеп18  ап(1  геаеагсЬ  \Уогк  Ьу  теапз 
оС  Ьу(1го1о§1са1  1П81гитеп18. 

ТЬе  \У1псЬе8  аге  йИес!  \у11Ь  сиггеп1-саггу1п^  горе8  1о  епаЫе  1о  соппес!  е1ес1г1са1  1П81гитеп18 
ууНЬои!  1Ье  иве  о!  8рес1а1  \у1гев  ог  саЫев. 

ТЬе  \у1п(1ег  ап(1  соип1ег  аге  МепИса!  оп  Ьо1Ь  \У1псЬев, 

ТЬе  \У1псЬ  соип1ег8, 1П(11са1ш§  1Ье  1еп§1Ь  оЯЬе  горе  ип\Уоип(1,  Ьауе  1Ьгее  8са1е8: 1еп8  оГ  те1гев, 
те1ге8,  ап(1  1еп1Ьв  оС  а  те1ге;  1Ьеу  аге  йИей  \У11Ь  а  гего  геве!  (1еу1се. 

ТЬе  §1Ь  агт  оп  1Ье  "Ьи^а"  \у1псЬ  18  йе1асЬаЫе  Сгот  1Ье  Ьос1у. 
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Е88ЕNТIА^  8РЕСIРIСАТIОN8 


"Кеуа" 


"Ьи^а" 


Сг1Ь  агт  зеШпё;  апд1е 

ОШ  агт  га(11и8   

Ьепд1Ь  оГ  горе 

Коре  (11ате1ег 

НохвИпд  сарасИу. . . . 
ОуегаИ  (11теп81оп8  . . 
^У^ехдЫ 


30  1о  60° 

ир  1о  800  тт 

22  т 

2.5  тт 

50  к^ 

55  к§ 


15  1о  30° 

500  10  800  тт 

22  т 

2.5  тт 

30  А^ 

550  X  200  X  380  тт 

35  А^ 


80N^Е^Е8  М0ВЁЬЕ8  «]ЧЁУА»  ЕТ  «ЪОГОА» 


Ье8  8оп(1еиг8  Ьус1готё1пдие8  «Кета»  е!  «Ьоида»  8оп1  (1е8ипё8  аих  гесЬегсЬеа  е1  аих  8опйаде8. 

Из  8оп1  ёди1рё8  (1е  саЫез  соп(1ис1еиг8  д.е  соигап!  регтеНап!  1а  т18е  еп  8егУ1се  (1'арраге118 
ё1ес1пдие8  8ап8  иНИзаНоп  (1е8  Шз  {1'аИтеп1а1юп  8рёс1аих. 

Ье8 1оиге18  е1 1е8  сотр1еиг8  с1е8  8оп(^еиг8  (1е8  йеих  то(1ё1е8  8оп1  гезресНуетеп^  1п1егсЬап^еаЫе8. 

Ье8  сотр1еиг8  (1е8  8оп(1еиг8  1п(11диеп1  1а  1оп§иеиг  с1и  саЫе  Шё  еп  с1ёсатё1ге8,  тё1ге8  е1  6.ёс1- 
тё1ге8  е1  8оп1  (1о1ё8  (1'ип  (ИзрозИ!!  6.е  гет18е  а  2ёго. 

Ьа  ЯёсЬе  йи  8оп(1еиг  «Ьоида»  е81  1п(1ёреп(1ап1е  (1и  ЬаИ. 

САВАСТЙШ8Т1ЯГЕ8  РКШС1РАЬЕ8 


Ап§1е  йе  са1аде  йе  1а  ПёсЬе 

Рог1ёе  йе  1а  йёсЬе    

Ьоп^иеиг  йи  саЫе   

0  йи  саЫе 

Гогсе 

Со1е8  й'епсотЪгетеп!  .... 
Ро1с18 


«Кёуа» 


йе  30  а  60' 
800  тт 

22  т 

2,5  тт. 

50  кё 

55  к§ 


«Ьои^а» 


йе  15  а  30° 

йе  500  а  800  тт 

22  т 

2,5  тт 

30  к§ 

550  X  200  X  380  т 

д5к§ 


НУВЕ0МЕТЕ18СНЕ  \VIN^ЕN  „NЕ\VА"  ^N^  „ЬГОА" 

В1е8е  \У1п(1еп  81П(1  гит  АгЬеНеп  шИ  Ьу(1го1о§18сЬеп  1п81гитеп1еп  Ье!  Т1е{епте88ип^еп  ипс1 
Т1е!еп{ог8с11ип§еп  ЬезИтт!, 

Вхе  \У1гк1е11  81п(1  шИ  81гот1е11еп(1еп  ВгаМги^зеНеп  аи8^егй81,е1,  с11е  йаз  Е1п8сЬа11.еп  (1ег  е1ек1г1- 
Г12;1ег1еп  1п81гитеп1е  оЬпе  Ьезопйеге  ЬеНип^еп  егто^ИсЬеп. 

Юарре  ип(1  ХаЫег  81п(1  аи81аи8сЬЬаитаВ1§^  деЬаи1. 

В1е  (Не  Ьап^е  (1е8  ^еИетЬеп  8е118  ап^еЬеп(1еп^V^п(^еп2;аЫег  2е1^еп  (Неве  1П  2еЬпегте1егп,  Ме1егп 
ипй  2еЬп1е1те1егп  ап  ип(1  ЬезНгеп  ехпе  УоггхсМип^  гит  АЬ\уиг{  д.ет  Ап2е1^еп  аиГ  Nи11. 

Бег  Аи81едег  с1ег  \У1п(1е  ,,Ьи§а"  181  де^гепп!  уот  Схе81е11  ап§еог(1пе1. 


НАБРТВАТЕК 


,,Ке\у-а" 


,,Ьида" 


Е1п81е11\ушке1  йев  Аи81е^ег8  . 
Ьапде  йег  Аи81едегаи81айип§ 

ВеШап^е 

ЗеНйигсЬтебзег 

ТгадГаЫдкеИ 

АиВептаВе   

С1е\у1сЫ 


уоп  30  Ы8  60' 

Ы8  800  тт 

22  т 

2,5  тт 

50  к§ 

55  к§ 


УОП  15  Ы8  30° 

УОП  500  Ыз  800  тт 

22  т 

2,5  тт 

30  кё 

550  X  200  X  380  тт 

35  А§ 
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Т0КN08  НГОК0МЕТШС08  "КЕТА"  У  "ЬГОА" 

Ъо8  1огпо8  "NеVа"  у  "Ьида"  е81ап  (1е811пайо8  а  8итег§1г  у  1еуап1аг  арага1о8  Ы(1го16д1со8  еп 
1о8  8оп(1ео8  у  те(11С10пе8  Ьа^о  е1  а^иа. 

Е81о8  1огпо8  е81ап  ргоУ181о8  с1е  саЫе8,  дие  8оп,  а(1ета8,  сопс1ис1:оге8  (1е  1а  е1ес1псМа{1,  1о  дие 
регтНе  1гаЬа^аг  соп  арага1о8  е1ес1гШса(1о8  81П  етр1еаг  рага  е11о8  соп(1ис1оге8  е8рес1а1е8. 

Ьо8 10ГП08  ргор1атеп1е  (11сЬо8  у  1о8  соп1а(1оге8  8оп  1п1егсатЬ1аЫе8  еп1ге  е1  "NеVа"  у  е1  "Ьи^а". 

Ьо8  соп1а(1оге8  с1е  атЬо8  1огпо8,  дие  т(11сап  1а  1оп§11и(1  (1е  саЫе  дие  ее  Ьа  8о11а(1о,  тагсап 
(1есате1го8,  те1го8  у  (1ес1те1го8,  у  11епеп  ип  тесап18то  рага  ропег1о8  а  сего. 

Е1  ре8сап1е  с1е1  1о1'по  "Ьида"  е81а  8ерага(1о  с1е  1а  агтахоп  Ьа81са. 


1)АТ08  Е8ЕNСIА^Е8 


"Кеуа" 

"Ьида" 

Ап^и1о  йе\  ре8сап1е 

с1е  30  а  60° 

Ьа81а  800  тт 

22  т 

2,5  тт 

50  кЕ 

55  кё 

(1е  15  а  30° 

Уо1а(1120  (1е1  т18то    

йе  500  а  800  тт 

Ьоп^Иий  с1е1  саЫе   

22  т 

0  (1е1  саЫе 

2,5  тт 

30  кё 

550  X  200  X  380  тт 

35  кё 

Сагда  тйх1та 

01теп810пе8  ех1епоге8    

Ре8о    
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РЕПКА  ВОДОМЕРНАЯ  ПЕРЕНОСНАЯ  РВП-3-49 

Рейка  водомерная  переносная  РВП-3-49  предназначена  для  измерения  уровня  воды  рек, 
озер  и  других  водоемов.  При  измерении  рейка  устанавливается  на  основании  сваи  водомерного 
поста. 

На  наружной  поверхности  рейки  от  нижнего  ее  конца  в  направлении  к  ручке  нанесена 
шкала,  имеющая  100  делений.  Цена  каждого  деления  равна  10  мм.  Оцифровка  шкалы  дана  через 
каждые  100  мм.  Нулевое  деление  рейки  совпадает  с  началом  ее  торцевой  поверхности. 

Измерение  высоты  уровня  воды  переносной  рейкой  обеспечивается  от  О  до  1  м. 

Размеры  —  0  25  X  1135  мм.  Вес  0,5  кг. 


РОКТАВЬЕ  ^АТЕК  ВЕРТН  ОАГОЕ,  РВП-3-49 

ТЬе  РВП-3-49  Рог1аЫе  \Уа1ег  Вер1Ь  Сгаиде  18  изей  1о  теазиге  1Ье  (1ер1Ь  о!  \уа1ег  1п  г1уег8, 
1аке8  апс!  о1Ьег  ге8егуо1Г8.  ТЬе  Оаи^е  ти81  Ье  р1асе(1  оп  1Ье  Гасе  о!  а  \уа1ег  (1ер1Ь  §аид1пд  рИе. 

Оп  1Ье  ои181(1е  8иг][асе  о!  1Ье  Оаиде,  {гот  118  1о\уег  еп(1  1о\уаг(18  1Ье  Ьап(11е,  18  т§тауе<1  а  8са1е 
Ьауш^  100  (11у181оп8.  ЕасЬ  (11у181оп  18  еди1Уа1еп1 1о  10  тт.  ТЬе  уа1ие8  о{  1Ье  8са1е  (11у181оп8  аге  д1Уеп 
!ог  буегу  100  тт.  ТЬе  8са1е  гего  со1пс1с1е8  \у11Ь  1Ье  еп(1  Сасе  о{  1Ье  Оаи^е. 

ТЬе  Стайте  а11олУ8  1о  теазиге  \уа1ег  1еуе1  Ье1дЫ8  {гот  О  1о  1  т. 

В1теп81оп8:  25  тт  сИа.  х  1135  тт.  \Уе1дЬ1  0.5  к§. 


РЕКСНЕ  ПЕ  МЕ8БВЕ  ТКАN8Р0КТАВ^Е,  МОПЁЬЕ  РВП-3-49 

Ьа  регсЬе  РВП-3-49,  1гап8рог1,аЫе,  е81  (1е811пёе  а  тезигег  1е  шуеаи  с1е8  еаих  (1ап8  1е8  г1у1ёге8, 
1ас8  еЬ  аи^геа  Ьа881п8.  Роиг  е1Тес1иег  1е8  тезигез  оп  1п81а11е  1а  регсЬе  8иг  ип  р11о118  йи  ро81е  Ьу(1го- 
тё1г1дие. 

Вез  §га(1иа11оп8  8оп1  рог1ёе8  зиг  1а  зиг{асе  ех1ёг1еиге  (1е  1а  регсЬе  а  рагИг  йе  зоп  ех1гёт11ё 
1п{ёг1еиге  е1  зизди'аи  тапсЬе.  Ьа  ^га(1иа110П  сотр1е  100  (1т810П8;  1а  уа1еиг  й'ипе  с1т81оп  ез!  (1е 
10  тт\  1ез  сЫйгез  зоп1  тагдиё8  зиг  ГёсЬеИе  1оиз  1е8  100  тт.  Ье  сЫЯге  О  соггезропс!  а  Гех1гёт11ё 
1п{ёг1еиге  с1е  1а  регсЬе. 

Ьа  регсЬе  регте1  йе  гёаИзег  1е8  тезигез  с1и  П1Уеаи  йев  еаих  еп1ге  О  е1  1  т. 

В1тепз1оп8  (1е  1а  регсЬе:  0  25  х  1135  тт.  РоЫз  йе  1а  регсЬе:  0,5  к§. 
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ТКАОВАЕЕ  РЕвЕЬЬАТТЕ  РВП-3-49 

В1е  1га§Ьаге  Ре^еПаНе  РВП-3-49  181  гиг  Меззип^  (1е8  \Уа88ег81апс18  уоп  Р1й88еп,  8ееп  ипс1 
апс1егеп  &е\уа88егп  Ье811тт1.  Ве1  (1ег  Ме88ипд  \У1Г{1  (Не  ЬаИе  аи!  йег  Р{аЫ§гйп(1ип§[  (1е8  \Уа88ег- 
ре^еЬ  аиГде81€111. 

АиГ  с1ег  аиВегеп  ЬаиепйасЬе  181  уот  ипЬегеп  Епс1е  гит  Нап(1§г11Т  Ьш  е1пе  8ка1а  тИ  100  Те1- 
1ип§еп  аи!§е1гадеп.  ЗеЛет  Те11ип§8\уег1  Ье1гад1  10  тт.  В1е  8ка1а  181  йЬег  ]'е  100  тт  ЪегШеН.  01е 
Nи111е^1ип^  Нег  ЬаНе  (аШ  тН  1Ьгег  811гпПасЬе  гизаттеп.' 

Вег  \Уа88ег81ап(1  капп  т11  ИШе  (1ег  1гадЬагеп  ЬаНе  1т  ВегешЬ  уоп  О  Ь18  1  т  ^ете88еп  \уег(1еп, 

ЛЬте88ип§еп:  0  25  х  1135  тт.  Ое\У1сЫ:  0,Ъ  к§. 


КЕаЬА  РОКТАТГЬ  ВЕ  ШУЕЬ  РВП-3-49 

81гуе  рага  тесНг  е1  П1уе1  <\е1  адиа  еп  поз,  тагез,  е1с.  Рага  Ьасег  1а8  те(11с10пе8  зе  ропе  зоЬге  ип 
р11о1е  еп  е1  рие81о  (1е  те(11С1бп. 

Еп  1а  раг1е  ех1ег1ог  с1е  1а  ге§1а  Пеуа  100  (11у181опе8,  дие  етр1е2ап  еп  е1  р1е.  Са(1а  ипа  с1е  еПаз 
ез  1^иа1  а  10  тт.  Ьаз  с1!га8  уап  йе  100  еп  100  тт.  Е1  сего  (1е  1а  гед1а  со1ПС1(1е  соп  зи  Ьазе. 

Соп  е81а  ге^1а  зе  риейе  тесНг  е1  П1Уе1  с1е  О  а  1  т. 

В1тепзюпе8:  0  25  х  1135  тт.  Ре8о:  0,5  А:^. 
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Шт^^Ли ..  ..л  ,:',.л  ..^.^^■.^Штта^Iт^^^м^^I!тя^IшвтаШЛшт^Ш^т 


ШШШЩШ 


БУР  ледовый  БЛ-ГГИ-47 

Бур  ледовый  БЛ-ГГИ-47  предназначен  для  бурения  ледового  покрова  водоемов  при  произ- 
водстве ледомерных  съемок  и  промеров  глубин  со  льда. 

Для  измерения  толщины  льда  бур  комплектуется  ледомерной  рейкой. 

Скорость  бурения  льда  при  средних  условиях  0,3  до  0,4  ж  в  минуту.  Диаметр  получаемой 
лунки  —  40  мм. 

Бур  рассчитан  на  толщину  ледяного  покрова  до  1  ^к. 

Размеры  бура  —  70  х  225  х  1460  мм.  Вес  комплекта  —  5,2  кг. 


1СЕ  БОНЕ,  БЛ-ГГИ-47 

ТЬе  БЛ-ГГИ-47  1се  Боге  18  и8е(1  1о  Ьоге  Ьо1е8  1п  1Ье  1се  соуег  о!  гезегуохга  луЬеп  1се  даид1п§ 
ог  (1ер1Ь-{гот-1се  даид1пд  18  сагг1е(1  ои1. 

ТЬе  Боге  18  {игп18Ье(1  ^V^1Ь  ап  1се  §аи§е  !ог  теа8иг1пд  1116  1Ыскпе88  о?  1Ье  1се  соуег.  ТЬе  га1е  оГ 
Ьопп§  ип(1ег  ауегаде  соп(1111оп8  18  0.3  1о  0.4  т  рег  т1пи1е.  ТЬе  (11ате1ег  о!  1Ье  Ьо1е  18  40  тт. 

ТЬе  Боге  18  (1е81§пе{1  Гог  ап  1се  соуег  1Ыскпе88  ир  1о  1  /п. 

В1теп81оп8:  70  X  225  х  1460  тт.  У^е'щЫ  о!  оиШ!  5.2  к^. 


ТАШЁЕЕ  РЕКСЕ- аЬАСЕ,  МОВЁЬЕ  БЛ-ГГИ-47 


Ьа  1гаг1ёге  БЛ-ГГИ-47  8ег1  а  регсег  1е8  соисЬеа  с1е  §1асе  гесопугап!  1е8  паррез  сГеаи,  1ог8  (1е8 
те8иге8  в.е  Гёра188еиг  йе  1а  д1асе  е!  с[е8  8опс1аде8. 

Ьа  те8иге  с1е  Гёра188еиг  {1е  1а  §1асе  8е  {аН  а  ГаМе  й'ипе  регсЬе  ^гайиёе  а(1]о1п1е  а  Геп^ш. 

У11е88е  (1е  регдаде  (1е  1а  §1асе  (соп(1Н1оп8  тоуеппез)  —  0,3—0,4  т/тт. 

В1атё1ге  (1е  Га1уёо1е  регсёе  (1ап8  1а  д1асе  —  40  тт. 

Ьа  1апёге  реи!  ё1ге  и11И8ёе  роиг  (1е8  ёра188еиг8  с1е  §1асе  ]и8д11'а  1  т. 

В1те81оп8  (1е  1а  1:апёге:  70  х  225  х  1460  тт.  РоШз  (1е  1а  1апёге  сотр1ё1е:  5,2  к§. 
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Е18В0НЕЕК  БЛ-ГГИ-47 


Вег  ЕхзЬоЬгег  БЛ-ГГИ-47  181  2ит  ВоЬгеп  йег  Е18(1еске  уоп  Оелуаззеш  Ье1  Ехзтеззип^еп 
ип(1  Т1еГепте88ип§еп  уот  Е18  аиз  ЬезНтш!. 

2иг  Ме88ип§  (1ег  Е1881агке  \у1Г(1  йег  ВоЬгег  т11  е1пег  Е18теС1аие  уегвеЬеп, 

Е18ЬоЬг^е8сЬ\У1П(11^кеН  ип1ег  тНИегеп  УегЬа11.ш88еп:  0,3— 0,4  т/тш.  ВигсЬтезаег  с1ег  Е18- 
ЬоЬгип^:  40  тт. 

Бег  ВоЬгег  181  Шг  е1пе  Е18с1ескеп81агке  Ь18  ги  1  т  с11теп81отег1. 

АЬте88ип^еп:  70  х  225  х  1460  тт.  8а12^е\У1сЬ1 :  5,2  к^. 


ВАККЕNА  РАВА  ШЕЬО  БЛ-ГГИ-47 

Е81а  Ьаггепа  е81а  (1е81ша(1а  а  рег{огаг  1а  сара  (1е  Ые1о  с1е  1о8  Г108,  1а^о8,  е1с.,  сиап(1о  зе  Ьасеп 
те(11(1а8  (1е  1а  сара  т18та,  о  зе  тМеп  рго{ип(11(1а(1е8  а  1гауё8  (1е  е11а, 

Ьа  Ьаггепа  зе  асотрапа  (1е  ипа  гед1а  е8рес1а1  рага  те(11г  е1  езрезог  (1е1  Ые1о. 

УеЬсШас!  (1е  рег{огас1бп  с1е1  Ые1о  еп  соп(11С1опе8  тесИаз:  с1е  0,3  а  0,4  т  рог  т1пи1о.  В1ате1го 
(1е1  0Г1Г1С10  дие  ее  оЬ11епе :  40  тт. 

Ьа  Ьаггепа  ез1а  са1си1а(1а  рага  ип  езрезог  с1е  Ые1о  (1е  1  т  сото  тах1то. 

В1теп81опез:  70  х  225  х  1460  тт.  Резо  (1е1  еди1ро  сотр1е1о:  5.2  1:^. 
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ТРУБКА  ДЛЯ  ВЗЯТИЯ  ГРУНТА  НА  ХОДУ  СУДНА  ТНХ-Л  И  ТНХ-Т 

(ЛЕГКОГО  И  ТЯЖЕЛОГО  ТИНА) 

Трубки  ТНХ-Л  и  ТНХ-Т  предназначены  для  сбора  колонок  грунта  со  дна  водоемов  с  дви- 
жущегося судна  при  скоростях  до  13—15  узлов.  Трубкой  можно  пользоваться  и  на  стоянках 
судна  (на  якоре  и  в  дрейфе). 

Трубка  ТНХ-Т  (вес  27  кг)  предназначена  для  работы  на  больших  глубинах  и  для  лебедок 
с  механической  тягой. 

Трубка  ТНХ-Л  (вес  19  кг)  предназначена  для  работы  на  меньших  глубинах  и  для  лебедок 
с  ручным  приводом. 


ТГВЕ  ГОЕ  ТАКШО  801Ь  8АМРЬЕ8  ГНОМ  А  8Н1Р  Ш  МОТЮК, 
ТНХ-Л  АКБ  ТНХ-Т  (ЫОНТ  ТУРЕ,  НЕАУУ  ТУРЕ) 


ТЬе  ТНХ-Л  ап(1  ТНХ-Т  ТиЬез  аге  изес!  1о  1аке  зоИ  согез  (8атр1е8)  {гот  1Ье  ЬоНот  о{  ге8егуо1г8 
хуЬеп  1116  уе88е1  18  ш  шоНоп  а1  а  8рее(1  о!  ир  1о  13—15  кпо18.  ТЬе  ТиЬе  сап  а18о  Ье  и8ес1  луЬеп  1,116 
уе88е1  18  апсЬогес!  ог  1п  (1г1!1. 

ТЬе  ТНХ-Т  ТиЬе  (\уе1§Ь1  27  к§)  18  (1е81§пе(1  Ьг  орегаНоп  а!  ^геа!.  (1ер1Ь8  ап(1  \у11Ь  шесЬашсаПу 
(1пуеп  \ушсЬе8. 

ТЬе  ТНХ-Л  ТиЬе  (\уе1§Ы  19  А:^)  18  с1е81дпе(1  Ьг  орега110П  а!  зтаИег  с1ер1Ь8  апс1  \укЬ  Ьап<1 
орега1ес1  \У1ПсЬе8. 
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Т^ВЕ-80N^Е^I^  (ЕМРЬОУЁ  РЕN^АNТ  ЬА  МАКСНЕ  ВГ  NАVIКЕ), 
М0ВЁЬЕ8  ТНХ-Л  ЕТ  ТНХ-Т  (ТУРЕ  ЬЁОЕК  0V  ЬОГКВ) 

Ье8  1иЬе8  ТНХ-Л  е1  ТНХ-Т  8оп1  ({езИпёз  а  гатавзег  (1е8  ёсЬап1111оп8  (1и  Сопи  (1ап8  с1е8  Ьа881п8 
(1'еаи,  а  Ьогс!  (1'ип  паУ1ге  тагсЬап!  а  йев  уНе88е8  ^и8^и'а  13—15  поеис18.  Н8  реиуеп1  ё1ге  иНИзёз 
ё^а1етеп1  зиг  (1е8  паухгез  аи  тои111аде  ои  йоНап!  а  1а  (1ёг1уе. 

Ье  1иЬе  ТНХ-Т  (ро1с18  27  к§)  е81  йезИпё  аих  ргё1ёуетеп18  раг  §гап(1е8  рго!оп(1еиг8  а  ГаМе  (1е 
тасЫпе8  (1е  8оп(1а^е. 

Ье  1иЬе  ТНХ-Л  (ро1с18  19  А;^)  е81  (1е811пё  аих  ргё1ёуетеп18  раг  (1е8  ргоГоп(1еиг8  то1п(1ге8  а 
'аМе  (1'ип  8оп(1еиг  а  та1п. 


КОНК  :гГЕ  ЕОТКАНМЕ  VОN  аЕ^N^РКОВЕN  \V1НВЕN^  ВЕК 
8СНIГГ8ВЕ\VЕО^NО  ТНХ-Л  ^N^  ТНХ-Т  (ЬЕЮНТЕ,  8СН\УЕЕЕ  ТУРЕ) 

В1е  КоЬге  ТНХ-Л  ипс!  ТНХ-Т  81п(1  2иг  Еп1паЬте  уоп  Огипс1ргоЬеп8аи1еп  аи8  (1ег  \Уа88ег- 
Ьа881п88оЫе  \уаЬгеп(1  (1ег  8сЫ1Т8Ье\уе§ип§  тИ  (те8сЬ\У1П(11дке11еп  Ь18  2и  13—15  Кпо1еп  Ье811тт1. 
Ва8  КоЬг  капп  аисЬ  уот  1ге1Ьеп{1еп  о(1ег  уегапкег1еп  ВсЫЯ  аи8  уег\уеп(1е1  \уег(1еп. 

Ваз  КоЬг  ТНХ-Т  (Ое\у1сЬ1  27  к§)  181  гит  АгЬеИеп  1п  дгоВеп  Т1е!еп  ипс!  !йг  тесЬашзсЬ  ап- 
§е1пеЬепе  НиЬ\у1п(1еп  ЬезИтт!. 

Ваз  КоЬг  ТНХ-Л  (Оелу1сЬ1  19  к§)  181  гит  АгЬеИеп  1П  §ег1П^егеп  Т1е!еп  ипй  Гиг  Ьап(1Ье1а11^1е 
НиЬ\У1П(1еп  ЬезИтт!. 


ТГВО  РАКА  8АСАВ  МГЕ8ТВА8  БЕЬ  ГОN^О  ВЕ8ВЕ  ГМА  ЕМВАКСАСIОN  ЕN 
МАВСНА  ТНХ-Л  (Т1Р0  ЫОЕВО)  У  ТНХ-Т  (Т1Р0  РЕ8АВ0) 

Езе  1:.иЬо  е81а  (1ез1та(1о  а  засаг  ргоЬе1аз  <1е1  Гопйо  (1е1  адиа  (1е8(1е  ип  Ьагсо  еп  тагсЬа  а  уе1о- 
С1(1а(1ез  дие  по  ехсе(1ап  (1е  13  а  15  пи(1о8.  8е  рие(1е  етр1еаг  1атЫёп  а  Ьагсо  рага(1о  (а  1а  {1ег1уа  о 
Гопс1еас1о). 

Е1 1иЬо  ТНХ-Т  ((1е  27  к§)  е&1ё.  (1ез1та(1о  а1 1гаЬа]'о  а  ^гапйез  ргоГип(11(1а(1ез  соп  1огпо8  тоуМоз 
тесашсатеп1е, 

Е1 1иЬо  ТНХ-Л  (с1е  19  к§)  е81а  (1е81ша(1о  а  ргоСип(11<1а(1е8  тепогез  соп  1огпо8  тоуШоз  а  тапо. 
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ТРУБКА  ГОИН  ТГ-1 


Трубка  ТГ-1  предназначена  для  сбора  колонок  (проб)  грунта.  Трубки  ГОИН  поставляются 
двух  типов. 


ОСНОВНЫЕ 

ДАННЫЕ 

Длина  пробы, 
м 

1 

Емкость,            1 

Размеры, 
мм 

Вес, 

кг 

1 
1,5 

1800 
2^700 

1360  X  184  X  184 
1860  X  184  X  184 

13,5 
19,0 

ТГВЕ  ГОИН,  ТГ-1 

ТЬе  ТГ-1  ТиЬе8  аге  изес!  1о  1аке  8011  согез  (8атр1е8).  ТЬеу  аге  ауаНаЫе  1п  1\Уо  1уре8. 

Е88ЕNТIА^  8РЕСIРIСАТIОN8 


Ьепд1Ь  оГ  соге  (8атр1е) 


Уо1ите, 


В1теп810П8, 
тт 


^ещЫ, 


1 
1.5 


1800 
2700 


1360  X  184  X  184 
1860  X  184  X  184 


13.5 
19.0 


ТГВЕ-80КВЕГК  ГОИН,  МОИЁЬЕ  ТГ-1 

Ье  1иЬе  ТГ-1  681  (1е81шё  а  ргё1еуег  йез  ёсЬап1,1]1оп8  (1и  !оп(1;  11  е81  Иугё  ей  (1еих  1:уре8. 

САКАСТЁЫ8Т1дГЕ8  РКШС1РАЬЕ8 


Ьопдиеиг 

(1е  ГёсЬапИПоп, 

т 

СарасИё, 

Со1е8, 
тт 

Р01С18, 

к8 

1 
1,5 

1800 
2700 

1360  X  184  X  184 
1860  X  184  X  184 

13,5 

19,0 

ГОИН-КОНК  ТГ-1 

Ваз  КоЬг  ТГ-1  181  гит  8атте1п  уоп  Огип(1ргоЬеп8аи1еп  ЬеаНтт!.  Вхезе  КоЬге  \уег(1еп  1п  2\уе1 
Турепаи8ШЬгип§еп  деИе!ег1. 

НА^РТ^АТЕN 


РгоЬеШп^е, 
т, 

Уо1итеп, 
с/и' 

АЬте88ип§еп, 
тт 

Ое\у1сЫ, 
кё 

1 
1,5 

1800 
2700 

1360  X  184  X  184 
1860  X  184  X  184 

13,5 
19,0 

ТГВ08  ТГ-1  НЕЬ  ГОИН 

Е81,о8  1иЬо8  81гуеп  рага  8асаг  ргоЬе1а8  (1е1  1еггепо.  8е  ехрепёеп  (1о8  11ро8. 


ВАТ08  РЕШС1РАЬЕ8 

ЬопдИий  йе  1а  ргоЬе1а, 
т 

Сарасхйай, 
ст^ 

В1теп81опе8, 

Резо, 

1 
1.5 

1800 
2700 

1360  X  184  X  184 
1860  X  184  X  184 

13,5 
19,0 
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ДНОЧЕРПАТЕЛЬ  ДЧ-0,025 

Дночерпатель  ДЧ-0,025  предназначен  для  взятия  проб  грунта  со  дна  водоемов. 

Площадь,  захватываемая  дночерпателем  —  0,025  м^.  Дночерпатель  этой  модели  благодаря 
его  легкости  (13,2  кг)  употребляется  при  работах  как  с  механическими,  так  и  с  ручными  ле- 
бедками. 

Размеры  дночерпателя  —  400  х  200  х  186  мм. 


ВКЕБОЕК,  ДЧ-0,025 

ТЬе  ДЧ-0.025  Огес1дег  18  и8е(1  1о  1аке  8011  8атр1е8  Ггот  1Ье  ЬоНот  оГ  \уа1ег  ге8егуо1г8. 
ТЬе  агеа  соуегес!  18  0.025  т*.  ТЫа  Вгес1§ег,  о\у1пд  1о  На  \щЪ1  \уе1^Ы  (13.2  к^)  сап  Ье  изес!  1п 
сопзипс1:10п  \V^^Ь  еНЬег  тесЬап1са11у  (1г1уеп  ог  Ьапс!  орега1е(1  \у1псЬе8. 
В1теп810П8  о!  Оге(1^ег:  400  х  200  х  186  тт. 


ВВАОГЕ-КАМА88ЕГ8Е  БЕ  ГОN^,  МОВЁЬЕ  ДЧ-0,025 

Ьа  с1гадие  ДЧ-0,025  681  (1е811пёе  а  ргё1еуег  с1е8  ёсЬап1111оп8  с1и  (опс!  с1ап8  1е8  Ьа881П8  (1'еаи. 
Ьа  8игГасе  с1и  {опй  сар1ёе  раг  1а  йгадие  681  (1е  0,025  т^.  Е1ап1  (1оппё  8а  1ё§ёгб1ё  (13,2  А:^),  сеНс 
(1га§иб  реи!  ё1ге  топоепугёе  1ап1  раг  ип  8оп(1еиг  а  та1п  ^^1е  раг  ипе  тасЫпе  а  8опс1бг. 
01топ81оп8  с1е  1а  Нга^ие:  400  х  200  х  186  тт. 
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ВО^ЕNОЕЕIГЕК  ДЧ-0,025 

Оег  Вос1еп§ге1{ег  ДЧ-0,025  181  гиг  Еп1паЬте  уоп  Огип(1ргоЬеп  аиз  (1ег  \Уа88егЬа881п8оЫе 
ЬезНтш!. 

В1е  УОШ  Во(1еп§ге1{ег  ^е{аб1е  ИасЬе  Ье1га§1  0,025  т}.  Вхезе»  Во(1епд^е^^е^то<^е11  капп  уегтбде 
зешез  кЫпеп  Сте\У1сЫ:8  (13,2  к^)  8о\^оЫ  тН  тесЬаш8сЬеп,  а18  аисЬ  тИ  НапйЬиЬ\У1П(1еп  Ье1пеЬеп 
\уег(1еп. 

АЬте88ип§еп:  400  х  200  х  186  тт. 


8АСА-МГЕ8ТКА8  ДЧ-0,025 

8е  етр1еа  рага  аасаг  пшез^гаа  (1е1  1еггепо  (1е1  Гоп(1о. 

81гуе  рага  1о8  таз  (11Уег808  1еггепо8,  (1е8(1е  е!  Гапдо  Ьа81а  1а8  агепаа,  сап1о8  гос1ас1о8,  е1с. 
Осира  ип  агеа  (1е  0,025  т^.  Е8  тиу  И^его  (13,2  /с^),  у  рог  езо,  риейе  етр1еаг8е  1о  т18то  соп 
1огпо8  тесашсоз,  дие  тоУ1(1о8  а  тапо. 

В1теп81опе8  (1е1  8аса-тие81га8:  400  х  200  х  186  тт. 
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ШКАЛА  ЦВЕТНОСТИ  ВОДЫ  ШЦВ 

Шкала  цветности  ШЦВ  служит  для  определения  цвета  воды  морей,  озер  и  других  водоемов 
и  состоит  из  двадцати  двух  стеклянных  запаянных  пробирок,  наполненных  цветными  растворами 
с  постепенным  переходом  от  синего  до  коричневого  цвета. 

Пробирки  вмонтированы  в  откидных  рамках  футляра. 

Размеры  прибора  в  футляре  —  208  х  145  х  45  мм.  Вес  —  0,8  кг. 


\УАТЕК  СОЬОГК  8САЬЕ,  ШЦВ 

ТЬе  ШЦВ  \Уа1ег  Со1оиг  8са1е  18  ивес!  1о  (1е1егт1пе  1Ье  со1оиг  оГ  8еа,  1аке  ап(1  о1Ьег  ге8ег\о1г 
луа1,ег.  И  соп81818  оГ  22  8еа1е(1  ^1а88  1иЬе8  Ш1е(1  \у11Ь  со1оиге(1  8о1и1:1оп8,  \уНЬ  дга(1иа1  1гап8111оп  !гот 
Ыие  1о  Ьго\уп, 

ТЬе  ТиЬе8  аге  тоип1е(1  1п  8\У1пд  !гате8  о!  1Ье  саггу1п^  сазе. 

В1теп81оп8:  208  х  145  х  45  тт.  У^ещЪЬ  0.8  к§. 


СОЬОШМЁТВЕ  А  ЕАГ,  МОВЁЬЕ  ШЦВ 

Ье  со1ог1тё1ге  ШЦВ  е81  йезИпё  а  арргёсхег  1а  со1ога110п  йе  Геаи  (1е  тег,  (1е  1ас8,  е1с.;  11  е81 
сопзШиё  раг  22  ёргопуеНез  еп  уегге  зсеПёев,  гетрИез  йе  8о1и11оп8  со1огёе8  уаг1ап1  рго^ге881уетеп1 
(1и  Ыеи  аи  Ьгип. 

Ье8  ёргоиУбИез  8оп1  епса81гёе8  (1ап8  (1е8  топ1иге8  Ьа8си1ап1е8,  соп1епис8  с1ап8  ип  ё1и1. 

В1теп81оп8  (1е  ГаррагеИ:  208  х  145  х  45  тт.  РоЫз  (1е  ГаррагеИ:  0,8 /г^. 


8КАЬА  ВЕК  \УА88ЕКГАВВЕ  ШЦВ 

016  \Уа88егСагЬеп8ка1а  ШЦВ  сНеп!  2иг  ВезИттип^  с1ег  \Уа88ег{агЬе  уоп  Меегеп.  В1ппеп8ее11 
ип(1  8оп811§еп  Сге\уа88егп  ип(1  Ье81еЬ1  аиз  22  уег1б1е1еп  РгоЫегд1а8сЬеп  шИ  РагЫозип^еп,  (11е 
8^иГеп\Vе^8е  уоп  Ыаи  гн  Ьгаип  йЬег^еЬеп. 

01е  РгоЬ1ег^1а8сЬеп  81П(1  1п  (1еп  8сЬ\уепкЬагеп  КаЬтеп  (1е8  Ка81еп8  е1птоп11ег1. 

Оега1еаЬте88ип^еп  1т  Ка81еп:  208  х  145  х  45  тт.  Ое\у1сЬ1:  0,8  к§. 


Е8САЬА  САЬОШМЕТШСА  ШЦВ 

Е81а  е8са1а  81гуе  рага  (1е1егт1паг  е1  со1ог  йе!  а^иа  с1е  1о8  тагез,  г1оз,  е1с.,  у  сопз1а  с1е  22  рго- 
Ьн1а8  (1е  сг181а1  веПайаз  Иепаз  (1е  11ди1(1о8  (1е  со1ог,  дне  разап  ^га(1иа1теп1е  с1е1  аги!  а1  са81апо. 
Ьаз  ргоЬе1а8  уап  рие81аз  еп  1о8  тагсо8  с1е1  ез11]сЬе,  дне  зе  рие{1еп  аЬг1г. 
01топ81оп('3  (1е1  арага1о  оп  о1  оз1исЬе:  208  х  145  X  45  тт.  Резо:  0,8  к^. 
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диск  белый  ДБ 

Диск  белый  ДБ  служит  для  определения  прозрачности  воды  и  применяется  также  в 
качестве  фона  при  определении  цвета  воды  в  морях  и  озерах. 

Диск  белый  представляет  собой  металлический  круглый  диск  с  втулкой  в  центре,  в  которую 
вставляется  трубка,  придающая  диску  устойчивое  горизонтальное  положение  при  опускании 
его  на  тросе  в  воду. 

Диаметр  диска  300  мм.  Вес  —  5,9  кг. 

Комплект  диска  поставляется  в  укладочном  деревянном  ящике. 


\УН1ТЕ  В18С,  ДБ 

ТЬе  ДБ  \\^Ы1е  В18с  18  и8е(1  1о  (1е1егтте  1Ье  1гап8рагепсу  о!  \уа1ег,  а18о  аз  а  Ьаск^гоипй  1о 
(1е1егт1пе  1Ье  со1оиг  о1  8еа  ог  1аке  луа1ег. 

ТЬе\УЫ1е  В18с  18  а  те1а1  (Нас  \у11Ь  а  ЬиЬ  1П  1Ье  сеМге  1о  1аке  а  1иЬе;  1Ы8  18  1о  1траг1  81аЫ1Ну 
1о  1Ье  (118С  1п  а  ЬотоМа!  розШоп,  луЬеп  8и8реп(1е(1  {гот  а  горе  11  18  1олуеге(1  ш1о  1Ье  луа1ег. 

В1ате1ег  о!  1Ье  сИзс:  300  тт]  \уе1§Ы  5.9  к^. 

ТЬе  В18С  ои1Г11  18  {игшзЬей  1П  а  \Уоо(1еп  саггушд  сазе. 


И18дГЕ  В^АNС,  МОБЁЬЕ  ДБ 


Ье  (Издие  Ыапс  ДБ  8ег1  а  1а  тезиге  (1е  1а  1гапзрагепсе  (1е  Геаи;  11  ез!  ё§а1етеп1  и1:1И8ё  сотте 
Гоп(1  1огз  (1е8  тезигез  со1о^^тё^^^^иез  зиг  Геаи  с1е  тегз  ои  &е  1асз. 

РаЬпдиё  еп  тё1а1,  11  сотрог1е  ипе  (1ои111е  аи  сеп1,ге,  (1ап8  1адие11е  ез1  еттапсЬё  ип  1иЬе 
(1е81]пё  а  аззигег  ипе  розНюп  Ьог12оп1а1е  з1аЫе  аи  (Издие  1ог8  йе  зоп  1ттег81оп  аи  Ьои!  (1'ип  саЫе. 

В1атё1ге  йи  (1^з^ие:  300  г/? т.  РоМз  (1и  сИздие:  5,9 /с^. 

Ь'епзетЫе  с1е  ГаррагеП  ез!  Иугё  (1ап8  ипе  са188е  еп  Ьо18. 

150 


^Е188Е  8СНЕ1ВЕ  ДБ 

В1е  \уе1Йе  8сЬе1Ье  ДБ  (11еп1  гиг  ВезИттип^  (1ег  ОигсЬзюЬИ^кеН  (1е8  \\^а88ег8  ипс!  \у1Г(1  аисЬ 
а18  Н1п1ег§гип(1  Ье!  (1ег  Ве811ттип§  с1ег  Мееге8-  ип(1  В1Ппеп8ее!агЬе  Ьепй121. 

01е  луеНЗе  8сЬе1Ье  181  е1пе  гип(1е  Ме1а118сЬе1Ье,  1П  (1егеп  М\Ие  е'те  ВйсЬзе  ет§е8е1х1  181,  (1игсЬ 
сИе  е1П  КоЬг  §еМ,  (1а8  с1ег  8сЬе1Ье  81аЫ1е  Ноп2;оп1а11а§е  §1Ь1,  \уепп  81е  ат  8е11  ЬегаЬ§е1а88еп  \У1гс1. 

8сЬе1Ьегк1игсЬте88ег:  300  тт,  8сЬе1Ьрп^е\У1сЬ1:  5,9  А^. 

Бег  8сЬе1Ьеп8а12  \у1Г(1  1П  Уеграскипд8к181е  §еИе!ег1. 


В18С0  ВЬАКСО  ДБ 

Е81е  с118со  81гуе  рага  с1е1егт1паг  1а  1гап8рагепс1а  (1е1  а^иа.  8е  етр1еа  1атЬ1ёп  сото  !опс1о  рага 
Йе1егт1паг  е1  со1ог  (1е1  а^иа  еп  1о8  тагез  у  1адо8, 

Соп8181е  еп  ип  (118со  те1аИсо  ге(1оп(1о  соп  ип  са8ди111о  еп  е!  сеп1го,  еп  е1  сиа1  ее  т1го(1исе  ип 
1иЫ1о,  дие  с1а  а1  (118со  ипа  ро81с16п  Ьоп2оп1а1  е81аЫе  сиапйо  8е  1е  Ьасе  (1е8сеп(1ег  соп  ип  саЫе  еп 
е1  а^иа. 

В1ате1го  йе!  с118со:  300  тт.  Ре8о:  5,9  А:^. 

Е1  (11800  соп  8и8  ассе8ог1о8  8е  еп1ге§а  еп  ипа  са]а  (1е  та(1ега. 
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лот  промерный  ручной  ЛПР-48 

Лот  промерный  ЛПР-48  служит  для  измерения  глубин  рек  и  других  водоемов. 

При  помощи  промерного  лота  могут  быть  измерены  глубины  в  реках  до  25  ж  и  других 
водоемах  без  течения  до  100  м. 

Лот  промерный  может  быть  также  использован  для  взятия  проб  донных  отложений. 

Для  производства  измерений  лот  привязывается  к  размеченному  на  дециметры  лотлину 
(лотлип  в  комплект  прибора  не  входит). 

Размеры  .лота  промерного  —  0  56  х  335  мм.  Вес  —  4,5  кг. 

НАКВ  80Г^ВШ0  ЬЕАВ,  ЛПР-48 

ТЬе  ЛПР-48  Нап(1  8оип(11п^  Ьеас!  18  изес!  1о  теазиге  1Ье  (1ер1Ь  оГ  г1уег8  апй  о1Ьег  \уа1ег 
ге8егуо1Г8. 

Ву  теап8  о1 1Ы8  8оип(11п^  Ьеас!  1Ье  (1ер1Ь  сап  Ье  теазигей  1п  Г1уег8  ир  1о  25  т  апй  1п  81а^пап1 
\уа1ег  ге8егуо1г8  ир  1о  100  т. 

ТЬе  8оип(11п^  Ьеас!  сап  а18о  Ье  и8е(1  {ог  1акшд  8атр1е8  оГ  ^гоипс!  (1еро8118. 

Рог  орегаНоп  1:Ье  ]еа(1 18  аНасЬес!  1,о  а  1еас1Ипе  тагкес!  1п  (1ес1те1ге8  (1Ье  1еа(1Ипе  18  по1  !|1гш8Ье(1 
\У11Ь  1Ье  1П81гитеп1). 

В1теп81оп8:  56  тт  (11а.  х  335  тт.  \Уе1дЫ  4.5  к^. 

80КПЕ  А  МАШ,  МОПЁЬЕ  ЛПР-48 

Ьа  8оп(1е  ЛПР-48  881  иИНзёе  раг  1е8  ргоГоп(1е11Г8  ^изди'а  25  т  еп  гтёгез,  он  з'изди'а  100  т  еп 
Ьа881п8  (1'еаи  са1те. 

ЕИе  реи!  ё1ге  иНИзёе  ё^а1етеп1  роиг  1е8  ргё1ёуетеп18  (1е8  ёсЬапНИопа  (1и  !оп(1. 
Ьа  8опс1е  8е  йхе  а  ип  й!  ^га<1иё  еп  <1ёс1тё1ге8  (се  й!  п'е81  раз  Цугё  ауес  ГаррагеИ). 
01теп81оп8  с1е  1а  8оп(1е:  0  56  х  335  тт.  Ро1(18  {1е  Гарраге!!:  4,5 /с^. 

ПАN^МЕ88^0Т  ЛПР.48 

Ва8  Нап(11о1  ЛПР-48  181  гиг  Т1е1епте88ип^  уоп  Р1й88еп  ип(1  ап(1егеп  Ое\уа88егп  ЬезИттЬ 

МП  (1ет  Ьо1  кбппеп  Р1иВ11е!еп  Ь18  г\\  25  т  ипс1  Т1е{еп  81гбтип^81о8ег  Сге\уа88ег  Ы8  ъ\х  100  т 
^ете88еп  \уег(1еп. 

Оа8  I^о^  капп  аисЬ  гиг  Еп1паЬте  уоп  Во(1епаЫа^егип§8ргоЬеп  уег\уепс1е1  \уег(1еп. 

Ъит  АизШЬгип^  (1ег  Ме88ипдеп  \у1г(1  (1а8  Ьо1  ап  е1пе  шП  Ое21те1ег1е11ип§  уегзеЬепе  Ьо11е1пе 
апдеЬипйеп  (сИе  Ьо11е1пе  ^еЬбг!  п1сЬ1  гит  Ые1египд88а12). 

Ьо1аЬте88ип^еп:  0  56  х  335  тт.  Стелу1сЬ1:  4,5  А:^. 

80КПА  ВЕ  МАКО  ЛНР-48 

Е81а  8оп(1а  81гуе  рага  тесИг  1а  рго!ип(11с1ас1  йе  1о8  Г108,  1а^о8,  е1с. 

Соп  е11а  риеёеп  тесИгзе  рго1ип(11(1а(1е8  Ьа81а  25  т  соп  согг1еп1е  у  Ьа81а  100  т  81п  согг1еп1е. 
Риейе  1атЫёп  етр1еаг8е  рага  8асаг  тие81га8  ее  1о8  8е(11теп1о8  (1е1  1оп{1о. 
Рага  тесИг  соп  е11а,  1а  8оп(1а  8е  а1а  а  1а  согге8ропс11еп1е  е8са1а  еп  (1ес1те1го8,  дне  по  1огта 
раг1е  (1е1  еди1ро. 

В1теп81опе8  (1е  1а  8оп(1а:  0  56  х  335  тт.  Ре8о:  4,5  к^. 
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ВЕТРОЧЕТ  КСМО 

Ветрочет  предназначен  для  вычисления  истинного  направления  и  истинной  скорости  ветра 
с  движущегося  корабля. 

Работа  с  ветрочетом  основана  на  принципе  графической  обработки  данных  курса  корабля, 
скорости  его  движения  и  кажущегося  ветра  с  помощью  таблицы,  помещенной  на  одной  из  сторон 
ветрочета,  и  шкалы,  помещенной  на  вращающемся  круге. 

Размеры  прибора  —  321  х  201  х  25  мм. 

Вес  -  300  г. 


\УШБ  СОМРГТЕЕ,  КСМО 

ТЬе  ^V^пс1  Сотри1ег  18  и8е(1  1о  <1е1егт1пе  1Ье  1гие  \уш(1  (ИгесИоп  ап(1  уе1ос11у  !гот  а  8Ь1р  1П 
тоНоп. 

ОрегаНоп  о!  1Ье  \У1П(1  Сотри1ег  18  Ьазес!  оп  1Ье  рг1пс1р1е  о^  дгарЬю  сотри1а110п  о!  1Ье  (1а1а 
ге1а1т^  1о  1Ье  Ьеа(11п§  о{  1Ье  8Ыр,  8рее(1  о!  1Ье  1аиег,  апй  1о  аррагеп1  \у1п(1,  Ьу  шеапз  о!  а  1аЫе, 
ргоу1(1е(1  оп  опе  81(1е  о{  1Ье  \Ут(1  Сотри1ег,  ап(1  а  8са1е,  ргоУ1с1е(1  оп  а  го1а11п§  с1гс1е. 

В1теп81оп8  о!  Ш81гитеп1:  321  х  201  х  25  тт.  \Vе^§Ъ^  300^. 


Р^АNСНЕТТЕ  РОГК  САЬСГЬ8  ВГ  УЕЭТ,  МОВЁЬЕ  КСМО 

Ьа  р1апсЬеие  КСМО  е81  {1е811пёе  аи  са1си1  (1е8  (ИгесИопз  е1  у11е88е8  уга1е8  йи  уеп1  8иг  ип  паУ1ге 
еп  тагсЬе, 

8оп  иНИзаНоп  героев  8иг  1е  (1ёрои111етеп1  ^гарЫдие  (1е8  (1оппёе8  зиг  1е  соиг8  (1и  паУ1ге,  8а 
у11е88е  е!  се11е8  ге1а11уе8  аи  уеп1  аррагеп1.  Се  (1ёрои111етеп1  681  еЯес1иё  а  ГаЫе  (1'ип  аЬа^ие  Гщитё 
8иг  Гип  (1е8  сб1ё8  (1е  1а  рЫпсЬеНе  е1  (1'ип  сегс1е  дга(1иё  1оигпап1. 

В1теп8юп8:  321  х  201  X  25  тт.  РоШ:  300^. 

153 


1VIN^ЕКМIТТ^ЕЕ  КСМО 

Бег  \V^п(^е^т^111е^  КСМО  181  2иг  ВегесЬпип§  йег  хуаЬгеп  \У1П(1г1сЬ1ип§  ипй  -§е8сЬ\у1п(11§ке11 
УОШ  {аЬгепйеп  8сЫй  айв  ЬезИтт!. 

Ва8  АгЬеНеп  т!!  йет  \У1п{1егт1и1ег  ЬегиМ  аи!  (1ет  Рг1П'21р  йег  дгар}118сЬеп  Аи8\уег1ип^  йег 
8сЫЯ8киг8(1а1еп,  8е1пег  РаЬг^€8сЬ\у1п(11дке11  ип(1  йег  Ме88ип^еп  {1е8  8сЬе1пЬагеп  \У1П(1е8  т1ие18 
е1пег  ТаЬеИе,  (Не  аи!  е1пег  (1ег  \У1П{1егт1Шег8е11еп  ап^еЬгасЬ!  181,  ип(1  е1пег  8ка1а,  (Не  аи!  (1ег 
ит1аи{еп(1еп  Кге188сЬе1Ье  ап^еог(1пе1  181. 

АЬте88ип§еп  (1е8  1п81гитеп18:  321  х  201  х  25  тт.  Ое\у1сЬ1:  300  §'. 


АВАСО  КСМО  РАЕА  САЬСГЬОВ  ВЕЬ  У1ЕКТ0 

Е81е  аЬасо  е81а  (1е81та(1о  а  са1си1аг  1а  (11гесс1бп  у  уе1ос1(1а(1е8  геа1е8  (1е1  у1еп1о  (1е8(1е  ип  Ьагсо 
еп  ги1а. 

Е81о8  са1си1о8  8е  геаИгап  рог  ргосе(11т1еп1о  ^гаГюо,  раг11епс1о  (1е  1о8  (1а1о8  (1е1  сиг8о  (1е1  Ьагсо, 
8и  уе1ос1(1а(1  у  е1  У1еп1о  арагеп1е.  8е  етр1еа  рага  е11о  ипа  1аЫа  8Ниа(1а  еп  ипо  (1е  1о8  1ас1о8  с1е1  аЬасо, 
у  ипа  е8са1а  811иа(1а  еп  С1гси1о  ^1га1ог1о. 

В1теп81опе8  (1е1  арага1о:  321  х  201  X  25  тт.  Реао:  300^. 
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ГРУЗЫ  ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЕ  РЫБОВИДНЫЕ    ГГР 


Грузы  ГГР  предназначены  для  уменьшения  отклонения  троса  от  вертикали  при  промерах 
глубин  водоемов,  определении  расходов  воды  и  при  производстве  других  гидрометрических 
работ. 

Груз  гидрометрический  представляет  собой  тело  удобообтекаемой  формы  с  малым  коэффи- 
циентом лобового  сопротивления. 

Груз  имеет  хвостовое  оперение,  состоящее  из  вертикальной  и  горизонтальной  плоскостей. 

Груз  подвешивается  к  тросу  на  вертлюге,  обеспечивающем  свободное  вращение  груза  в 
горизонтальной  плоскости  и  его  установку  вдоль  течения. 

Грузы  гидрометрические  поставляются  различных  размеров  и  весов. 


ВЕС  И  ДЛИНА  ГРУЗОВ 


№ 

Вес  груза, 
кг 

Длина, 
мм 

Общая 

лобового  корпуса 

1 

о 

342 

250 

2 

.     10 

425 

315 

3 

15 

550 

410 

4 

25 

630 

460 

.5 

50 

840 

640 

НУВКОМЕТШС  \УЕ10НТ8  Г18Н-8НАРЕВ,  ГГР 


ТЬе  ГГР  \Уе1§Ы8  аге  изес!  1о  гейисе  1Ье  (1еу1а110П  о{  1Ье  горе  {гот  Из  уегИса!  розШоп  \уЬеп 
теазиНпд  (1ер1Ь8  о!  \уа1ег  ге8егуо1г8,  хуЬеп  теа8иг1пд  1Ье  га1е  о{  Яо>у  оГ  \уа1ег  сиггеп18,  а18о  \уЬеп 
о1Ьег  11у(1готе1г1с  \у^огк  18  Ье1П§  сагг1е(1  ои1. 

ТЬе  Ну(1готе1пс  \Уе1§Ы  18  а  81геатИпе(1  Ьо(1у  луНЬ  а  1о\у^  Ьеа(1  ге8181апсе  {ас1ог. 

ТЬе  \Уе1§Ы  Ьаз  а  1а11  соп81811п^  о{  а  уегИса!  р1апе  апс!  а  Ьог12оп1а1  р1апе. 

ТЬе  \Уе1§Ы  18  8и8репс1ег1  Ггот  а  горе  Ьу  теапз  о!  а  8\У1Уе1  1о  а11о\у  {гее  го1а11оп  оГ  1Ье  \Уе1дЫ 
1п  1Ье  Ьог12оп1а1  р1апе  апс1  Лз  8еи1п§  1п  1Ье  <^1гес11оп  оГ  1Ье  \уа1ег  сиггеп!. 

ТЬе  Ну(1готе1г1С  \Уе1дЫ8  аге  ауаНаЫе  о{  уаг1о1]8  с1]теп810П8  ап(1  \уе1§Ы8. 
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У^ТЕЮНТ  АN^^^ЕNвТН 


Нет 

к8 

тт 

То1а1 

Неай  Ъойу 

1                                5 

342 

250 

2 

10 

425 

315 

3 

15 

550 

^'~     , 

410 

4 

25 

630 

460 

5 

50 

840 

640 

РЬОМВ8-Р01880]Ч8,  МОВЁЬЕ  ГГР 

Ьез  р1отЬ8-ро188оп8  ГГР  8оп1  (1е811пё8  а  гё(1и1ге  1е8  (1ёу1а110П8  йи  саЫе  йе  1а  уег11са1е  1ог8  (1е8 
8оп(1аде8  (1е8  Ьа881п8,  (1е8  те8иге8  йи  (1ёЫ1  й'еаи  е!  (1'аи1ге8  орёга11оп8  11у(1готё1пдие8. 

Се8  р1отЬ8  {и81Го1те8  ргё8еп1еп1  ипе  !а1Ые  гё8181апсе  а  Гауапсетеп1. 

118  8оп1  (1о1ё8  й'ип  етреппа^е  а  Гагг1ёге  соп8111иё  раг  (1е8  р1ап8  Ьог12оп1аих  е1  уегИсаих. 

Ье8  р1отЬ8  зоп!  8и8реп(1и8  аи  саЫе  аи  тоуеп  (1'ип  ётепИоп,  се  ди!  1еиг  регте1  йе  1оигпег 
ИЬгетеп!  (1ап8  1е  р1ап  Ьоп20п1а1  е1  с1е  8'опеп1ег  (1ап8  1е  111  (1и  соигап!. 

Ье8  р1отЬ8-ро188оп8  8оп1  11угё8  еп  (11теп81оп8  е!  ро1(18  уаг1ё8. 

РОГОВ  ЕТ  ^0N^^Е^Е  ве8  рьомв» 


п° 

Р01(18, 

Ьоп^иеиг, 
тт 

1о1а1е 

рагИе  Ггоп1а1е 

1 

5 

342 

250 

2 

10 

425 

315 

3 

15 

550 

410 

4 

25 

630 

460 

5 

50 

840 

640 

НТВЕ0МЕТШ8СНЕ  Г18СНГ0КМ1аЕ  ВАЬЬА8ТЕ  ГГР 

В1е  ГГР-Ва11а81е  8т(1  гиг  Уеггшдегипд  (1ег  8е11аЬ\уе1сЬипд  Ье1  Т1е{епте88ипдеп  уоп  Сге\уа88егп, 
Ье1  ЕгтНИип^  (1ег\Уа88ег{йЬгипд  ип(1  АизШЬгип^  уоп  ап(1егеп  Ьус1готе1г18сЬепАгЬе11еп  Ье811тт1,. 

Вег  Ва11а81  181  еш  81гот11п1еп{бгт1§ег  Кбгрег  шИ  ^ег1п§ет  811гплу1(1ег81ап(18{ак1ог. 

Вег  Ва11а81  Ье81121  еш  8сЬ\уап21е11.луегк,  йа8  аи8  е1пег  8епкгес111еп  ип(1  ешег  \Vааде^есЬ^еп 
Р1асЬе  Ье81еЫ. 

Вег  ВаИав!  \у1г(1  ат  8е11  т1ие18  2ар{еп§е1епк  Ье{е811§1,  (1а8  (11е  !ге1е  ВгеЬип^  (1е8  Ва11а81,е8  т 
Ьог12оп1а1ег  ЕЬепе  ипс!  8ете  Еш81е11ипд  1п  81гбтип§8г1сЬ1ип§  ^е\VаЬ^1е^8^е1, 

В1е  Ьу(1готе1г18сЬеп  Ва11а81е  луеЫеп  тН  уегасЫейепеп  АЬтеавипдеп  ип(1  Сгеу/шМеп  §е11е{ег1. 


еЕ\У1СНТ  БЭТ)  ^XNвЕ  век  ВАЫА8ТЕ 

Кг. 

Ва11а81де\у1сЫ, 

Ьап^е, 
тт 

ОеватИапде            ]    Ьапде  йез  811гпкогрег8 

1 

5 

342 

250 

2 

10 

425 

315 

3 

15 

550 

410 

4 

25 

630 

460 

5 

50 

840 

640 
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ЬА8ТКЕ8  НГОК0МЕТШС08  Р18С1ГОКМЕ8  ГГР 


Е81.08  1а81ге8  81гуеп  рага  (118т1пи1г  1а  1псИпас1бп  йе!  саЫе  ге8рес1о  а  1а  уег11са1  сиапс1о  ее  шШеп 
рго!ип(11(1а(1е8,  саи(1а1е8  у  о1:го8  {ас1оге8  Ы(1го16§1со8. 

Е1  1а81ге  ЬМготё^псо  соп8181е  еп  ип  сиегро  {и81Гогте  в.е  роса  ге8181епс1а  Ггоп1а1. 

Т1епе  ипа  со1а  (1е  (1о8  р1апо8:  уег11са1  у  11оп2оп1а1. 

8е  сие1да  е1 1а81ге  (1е1  саЫе  те(11ап1е  ип  дапсЬо  соп  аг11си1ас1бп,  дие  регшНе  а1  1а81ге  §1гаг  еп 
е1  р1апо  Ьог12оп1а1  у  опеп1аг8е  рог  1а  согпеп1е, 

Ьо8  1а81ге8  Ы(1готё1псо8  8е  Ьасеп  <1е  (11Гегеп1е8  1атапо8  у  ре808: 


РЕ80  У  Ь0Хв1ТГВ  ВЕ  Ь08  ЬА8ТЕЕ8 


№ 

Рево, 

Ьоп^Нид,  еп 
тт 

1о(а1 

сиегро  !гоп1а1 

1 

5 

342 

250 

2 

10 

425 

315 

3 

15 

550 

410 

4 

25 

630 

460 

5 

50 

840 

640 
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Анемометр    ручной    со    счетным    механизмом 

АСО-3 19 

Напс!  Уапе  Апетоте1ег  АСО-3 19 

Апётотё1ге  а  таш,  а  тоиИпе!  АСО-3    ....  20 

Р1й8е1гас1-Нап(1апетоте1ег  АСО-3 20 

Апет6те1го  рог1а111  с1е  ра1е1а8  АСО-3 20 

Анемометр  ручной  индукционный  АРИ-49     .    .  21 

Напй  1п<1ис11оп  Апетоте1ег  АРИ-49 21 

Апётотё1ге  а  та1п,  а  шйисИоп  АРИ-49     ...  22 

1п(1ик11оп8-Напс1апетоте1ег  АРИ-49 22 


Апетбте1го  рогШИ  йе  1п(1исс16п  АРИ-49  ...  22 

Анеморумбометр  электрический  АРМЭ-1    ...  23 

Е1ес1пса1  АпетогЬитЬоте1ег  АРМЭ-1    ....  24 

АпётогитЬотё1ге  ё1ес1пдие  АРМЭ-1 24 

Е1ек1п8сЬе8  АпетогЬитЬте1ег  АРМЭ-1  ....  25 

АпетогитЬ6те1го  е1ёс1псо  АРМЭ-1 25 

Установка   для   поверки   анемометров   ручных 

УПАР-01 26 

1п81а11аиоп    ^ог   СЬескшд    Напй    Апетоте1ег8 

УПАР-01 26 

1п81а11а11оп  ее  соп1г61е  йез  апётотё1,ге8  а  та1п 

УПАР-01 27 

РгйГап1аде  Шг  Нап(1апетоте1;ег  УПАР-01  .  .  27 
1п81а1ас16п    йе    сотргоЬас16п    йе    апет6те1го8 

рог1аШе8  УПАР-01 2  7 

Флюгеры  ФВЛ,  ФВТ 28 

\Уша  Уапев  ФВЛ,  ФВТ 28 

01гоиеие8  ФВЛ,  ФВТ      29 

\Уш(1ГаЬпеп  ФВЛ,  ФВТ 29 

Уе1е1а8  ФВЛ  у  ФВТ 29 

Барометры  ртутные  СР,  ИР,  КР 30 

Мегсипа!  Ваготе1ег8  СР,  ИР,  КР     .....    .  31 

Ваготё1ге8  а  тегсиге  СР,  ИР,  КР 31 

диеск811ЬегЬаготе1ег  СР,  ИР,  КР 32 

Ваг6те1го8  йе  тегсипо  СР,  ИР,  КР 32 

Манометр  ртутный  бюро  поверок  МБП  ....  34 

Мегсигу  Рге88иге  Оаи^е  Гог  Соп1го1  Вигеаи  МБП  34 

Мапотё1ге  йе  соп1гб1е  а  тегсиге  МБП    ....  35 

^иеск8^1ЬегЬаготе^;ег  йе8  Ргй!ат18  МБП  ...  35 
Мап6те1го  йе  тегсиг1о  йе1  Виго  йе  сотргоЬас16п 

МБП 35 

Барометр-анероид  школьный  БР-52 36 

Апсго1й  Ваготе1ег  Ейиса110па1  БР-52 36 

Ваготё1ге  апёгоИе  8Со1а1ге  БР-52 37 

8сЬи1апеготйЬаготе1ег  БР-52 37 

Ваг6те1го  апегохйе  е8со1аг  БР-52      37 

Термографы  М-16н,  М-16с 38 

ТЬегто§гарЬ8  М-16н,  М-16С 38 

ТЬегтодгарЬе8  М-16Н,  М-16С 39 

ТЬегто^гарЬеп  М-16Н,  М-16С 39 

Тегт6дгаГо8  М-16Н,  М-16С 39 

Барографы  М-22Н,  М-22  с 40 

Ваго^гарЬз  М-22н,  М-22С 40 

Ваго§гарЬе8  М-22н,  М-22С 41 

Ваго^гарЬеп  М-22н,  М-22С 41 

Вагб8гаГо8  М-22н,  М-22С 41 

Гигрографы  М-21н,  М-21  с 42 

Ну§го§гарЬ8  М-21Н,  М-21С. 43 

Ну^годгарЬез  М-21н,  М-21С 43 

Нудго^гарЬеп  М-21н,  М-21С 44 

Нх^годгаГоз  М-21н,  М-21с 44 

Гигрометр  волосной  МВ-1 45 
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На1г  Ну8Готе1ег  МВ-1 45 

Ну8Г0П1ё1ге  а  сЬеуеи  МВ-1 46 

НаагЬу§готе1ег  МВ-1 46 

Нщт6те1то  йе  ре1о  МВ-1 46 

Гигрометр  волосной  в  круглой  оправе  МВК  .    .  47 

На1г  Нуйготе1ег  ш  а  Коипй  Моип1  МВК  ...  47 

Ну^готё1ге  а  сЬеуви,  а  топ1иге  гопйе  МВК.    .  48 

НаагЬудготе1ег  1п  гипйег  Е^пГаввипд  МВК    .    .  48 

Н18г6те1го  йе  ре1о  МВК  еп  топ1ига  гейопйа  48 

Психрометр  аспирационный  МВ-4 49 

А8р1га110П  Р8усЬготе1ег  МВ-4 49 

Р8усЬготё1ге  а  а8р1га1!0П  МВ-4 50 

А8р1га11оп8р8усЬготе1ег  МВ-4 50 

Н1рг6те1го  (р81Сг6те1го)  йе  а8р1гас1бп  МВ-4  .    .  50 

Осадкомер  Третьякова  0-1 51 

Тге1уакоу  Ргес1р11а1,10П8  Оаи^е  0-1 51 

АррагеИ  ТгёНакоу  роиг  тезигез  (1е8  ргёсхрИа- 

11оп8  0-1 51 

№е(1ег8сЫа^8те88ег  0-1  пасЬ  Тге1.]ако\у  ....  52 

Р1иу1о-П1Убте1го  ТгеНакоу  0-1 52 

Самописец  дождя  П-1 53 

Кат  Кесогйег  П-1 53 

Р1иу1о§гарЬе  П-1 54 

Ке^епзсЬгеШег  П-1 54 

Р1иу16§гаГо  П-1      55 

Снегомер  весовой  ВС-43 56 

8по\у  \Уе1^Ьшд  Оаиее  ВС-43 56 

Веп81тё1ге  а  пеще  ВС-43 57 

\Уаа^еп8с1теете88ег  ВС-43 57 

Веп81те1го  йе  шеуе  ВС-43 57 

Термометры  почвенные  вытяжные  ТПВ-50     .    .  58 

8о11  ТЬегтоте1ег8  ТПВ-50 58 

ТЬегтотё1,ге8  роиг  тезиге  с1е  1а  1етрёга1иге  йи 

8о1  ТПВ-50      59 

Негаи821еЬЬаге  Егс1Ьос1еп1Ьегтоте1ег  ТПВ-50  .  59 

Тегт6те1го8-80П(1а8  рага  1еггепо8  ТПВ-50  ...  59 

Электротермометр  АМ-2      60 

Е1ес1пса1  ТЬегтоте1,ег  АМ-2 60 

ТЬегтотё1ге  а  гё8181апсе  АМ-2      61 

Е1ек1п8сЬе8  "У\^1(1ег81ап(181Ьегтоте1ег  АМ-2    .    .  61 

Тегт6те1.го  е1ёс1псо  АМ-2 62 

Мерзлотомер  Данилина 63 

ВапШп  Соп^е1а11оп  Ме1ег 63 

8оп(1е  ВапхИпе  йе  1а  соп^ё1а11оп  (1и  8о1    ....  64 

ВигсЬГг1егте88ег  пасЬ  ВапШп 64 

Арага1о  йе  ВапШп  рага  тесИг  1а  ргоГипсИйай  (1е1 

1еггепо  Ье1а(1о - 64 

Бур  почвенный  БП-44 65 

ЗоП  Воге  БП-44 65 

Сагго1еиг  БП-44 65 

ЕгйЬоЬгег  БП-44 65 

Ваггепа  рага  1еггепо8  БП-44 65 

Весовой  стаканчик  ВС-1 66 

\Уе18Ыпд  Сир  ВС-1 66 

ОоЬе1е1  роиг  сопзегуаНоп  е1  резаде  йе  сагоИез 

ВС-1 66 

МеВд1аз  ВС-1      . 66 

Уазо  Ае  резаг  ВС-1 66 

Дистанционная    метеорологическая   станция 

ДМС-Н-53 67 

Кето1е  Орега11пд  Ме1еого1од1са1  81а11оп 

ДМС-Н-53 68 

Ро81е8  тё1ёого1од1дие8  роиг  тевигез  к  (1181апсе 

ДМС-Н-53 68 

Те1ете1еоте1п8сЬе  81а11оп  ДМС-Н-53     ....  69 
Ез1ас1бп  те1еого16д1са  ДМС-Н-53  йе  оЬзегуасюп 

а  с11з1апс1а 69 

Метеорологическая  мачта  ММ-49      71 

Ме1еого1од1са1  Маз1  ММ-49 71 

Ма1  тё^ёого1од^^ие  ММ-49      71 

Ме1еого1од18с11ег  Маз1  ММ-49 72 

Роз1е  те1еого16д1со  ММ-49 72 

Барабаны  с  часовыми  механизмами  МЧН  и  МЧС  73 

Вгитз  чуНЬ  С1оск  Моуетвц!  МЧН  апй  МЧС  .    .  73 

СуИпйгез  а  тоиуетеп!  <ГЬог1одег1е  МЧН,  МЧС  74 

Кед1з1пег1готте1  тИШЬгу/егкеп  МЧН,  МЧС    .  74 

ТатЬогез  соп  тесап1ато  <1е  ге1о]епа  МЧН,  МЧС  74 


Аэрологические  приборы 

Аего1о^1са1  1п81гитеп(з 

АррагеПв  аё^о1о^^^ис8 

Аего1о518сЬв  1п8(;гите111;е 

Арага1о8  аегео1б^!со8 


Радиозонд  гребенчатый  РЗ-049 77 

КасИозопае  Тоо1Ь-СотЬ  Туре  РЗ-049 78 

КасИозопйе  а  рещпе  РЗ-049 78 

Гипккаттзопае  РЗ-049 78 

КаЛозопйа  йе  рете  РЗ-049 79 

Метеорограф  самолетный  СМ-43 80 

А1гр1апе  Ме1еодгарЬ  СМ-43 81 

Мё^ёого^гарЬе  (1'ау1а11оп  СМ-43 81 

Г1и82еидте1еого§гарЬ  СМ-43 82 

Ме1еог6дгаГо  рага  аухбп  СМ-43 82 

Вентиляционная  установка  ВУ 83 

УенШаПп^  1п81а11а11оп  ВУ 83 

Ро81е  йе  уепШаНоп  ВУ 84 

УепШаНопзуогпсЫипд  ВУ 84 

УепШайог  йе  ргиеЬаз  ВУ 84 

Лекала  Л-50 85 

Тетр1е1;з  Л-50 85 

Р181о1е18  роиг  с1ёрои111етеп1  йез  тё1ёогодгатте8 

Л-50 85 

КигуепИпеа1  Л-50 86 

Р1апШ1а  Л-50 86 

Планшет  АМН 87 

Сотри1ег  АМН 87 

Р1апсЬеие  АМН 88 

МеЙИзсЬЫаИ  (Аиз\уег18ега1)  АМН 88 

АЬасо  АМН 88 

Барограф-высотописец  АД-2      89 

Ваго^гарЬ-АИиийе  Кесогйег  АД-2 90 

А111тё1ге  Ьаготё1г1дие  епгед181геиг  АД-2    ...  90 

НбЬепЬагодгарЬ  АД-2      91 

ВагодгаГо-аШдгаГо  АД-2 91 

Аэрологическая  установка  А-1 92 

Аего1од1са1  8е1  А 1 92 

Ро81е  аёго1од1дие  А1 93 

Аего1од1зсЬе  Ап1аде  А 1 93 

Рие81о  аегоо1б81со  А1 93 

Шаропилотный  комплект  ШК-50 94 

Р11о1  ВаПооп  КИ  ШК-50 94 

Тгоиззе  роиг  ЬаПоп  р11о1е  ШК-50 94 

Р11о1Ьа11оп8а12  ШК-50 94 

Едшро  йе  д1оЬо  р11о1о  ШК-50 94 


Гидрологические  приборы 

Нус[го1од!са1  1п8(гитеп(8 

АррагеШ  Ьуйго1о^^^ие8 

Нуйго1о^8сЬе  1п8(гитеп1е 

Арага(08  Ы(1го1({§:1со8 


Термобатиграф  ТБ-52 97 

ТЬегтоЬа1Ьо8гарЬ  ТБ-52 97 

8опс1еиг  1Ьегтотё1пдие  ТБ-52      98 

ТЬегтоЬагЬу^гарЬ  ТБ-52 98 

ТегтоЬаИдгаГо  ТБ-52 98 

Термометр  глубоководный  ТГ 99 

Веер  \Уа1ег  ТЬегтоте1ег  ТГ 99 

ТЬегтотё1ге  йе  дгапй  Гопй  ТГ 99 

11тк1рр1Ьегтоте1ег  Гиг  Т1еГ\уаз8егте8зипдепТГ  100 

Тегт6те1го  йе  а^иаз  ргоГипйаз  ТГ 100 

Термометр-глубомер  ТГМ 101 

ТЬегтоте1ег-Вер1Ь  Ме1ег  ТГМ 101 

8опйеиг  1Ьегтотё1пяие  ТГМ 101 
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ТЬегтоте1ег-Т1еГепте88ег  ТГМ 102 

1птвГ8Ш1е1го  йе  1егтоте1г1а  ТГМ 102 

Рама  для  глубоководных  термометров  РОТ-48  103 

Ргате  !ог  Веер  \Уа1ег  ТЬеГ1П0те1ег8  РОТ-48    .  103 

С11а8818  роиг  1Ьегтотё1;ге8  йе  ^гапй  Гопй  РОТ-48  103 

КхрргаЬтеп  Шг  Т1еГ8ее1Ьегтоте1ег  РОТ-48  .  .  103 
Магсо   рага   1егт6те1го8    йе    а^иаз    ргоГипйаз 

РОТ-48 103 

Оправа  к  термометрам  для  воды  ОТ-51    ....  104 

ТЬегтоте1ег  Моип1  Гог  Пзе  1п  \Уа1ег  ОТ-51  .    .  104 

Моп1иге  роиг  1Ьегтотё1ге8  а  еаи  ОТ-51      .    .    .  104 

ЕшГа88ипд  Гиг  \Уа88ег-ТЬегтоте1ег  ОТ-51  ...  105 

Моп1ига  рага  1о8  1егт6те1го8  6.е  адиа  ОТ-51     .  105 

Вертушка  морская  ВМ-М 106 

8еа  Сиггеп1  Ме1ег  ВМ-М 106 

Мезигеиг  с1е  соигап1  тапп  ВМ-М      107 

Мееге8Ьус1готе1ег  ВМ-М 107 

Мо1те1е  тагшо  ВМ-М 107 

Вертушка  Жестовского  Ж-3 108 

^е8^0V8ку  Сиггеп1  Ме1ег  Ж-3 108 

МоиИпе!  ^е8^0V8к^  Ж-3 109 

Ну(1готе1ег  пасЬ  8Ье8^о\V8к^  Ж-3 109 

Мо1те1е  с1е  21ге81оу8к1  Ж-3 109 

Батометр  морской  БМ-48 110 

8еа  Ва1Ьоте1ег  БМ-48 110 

Вои1е111е  а  еаи  таппе  БМ-48 111 

Мееге8Ьа1Ьоте1ег  БМ-48 111 

Ва16те1го  тагшо  БМ-48 111 

Батометр  вакуумный  ГР-4,  ГР-5 112 

Уасиит  Ва1Ьоте1ег  ГР-4,  ГР-5 112 

Вои1е111е  а  еаи,  а  ротре,  а  у1с1е  ГР-4,  ГР-5     .    .  113 

Уакиит-Ва1Ьоте1ег  ГР-4,  ГР-5 113 

Ва16те1го8  йе  уас10  ГР-4,  ГР-5 114 

Батометр-бутылка  в  грузе  ГР-15 115 

ВоШе  Ва1Ьоте1ег  ш  а  \^е1дЫ  ГР-15 115 

Вои1е111е  а  еаи,  а  р1отЬ-ро1880п  ГР-15 115 

Ва1Ьоте1ег-Р1а8сЬе  1т  ВаПаз!  ГР-15 116 

Ва16те1го  йе  Ьо1е11а  соп  1а81ге  ГР-15 116 

Батометр- бутылка  на  штанге  ГР-16 117 

ВоШе  Ва1Ьоте1ег  оп  а  Кой  ГР-16 117 

ВоиМИе  а  еаи,  8иг  1ще  ГР-16 118 

Ва111оте1ег-Г1а8сЬе  аиГ  81апде  ГР-16 118 

Ва16те1го  йе  Ьо1е11а  соп  Ьагга  йе  1птег81бп  ГР-1 6  118 

Волномер  береговой  ВБ-49 119 

8Ьоге  ^Уауе  Ме1ег  ВБ-49 119 

ЬипеИе  соИёге  роиг  1а  тезиге  йез  уа§ие8  ВБ-49  120 

Кй81еп\уе11епте88ег  ВБ-49 120 

Опй6те1го  со81его  ВБ-49 120 

Самописец  уровня  моря  (Мареограф)  СУМ.    .    .  121 

8еа  Ьеуе!  Кесогйег,  МагеодгарЬ  СУМ  .....  121 

Магё^гарЬе  СУМ 122 

Кй81епре8е18сЬге1Ьег-Магео^гарЬ  СУМ     ....  122 

Магео^гаГо  СУМ 122 

Самописец  уровня  воды  «Валдай»  СУВ-М  ...  123 

\У^а1ег  Ьеуе!  Кесогйег  "Уа1йа1"  СУВ-М    ....  123 

Епге§1811еиг  йе  п1уеаи«Уа1йа1»  СУВ-М     ....  124 

\Уа88ег81апЙ8сЬге1Ьег  ,,\Уа1йа.|"  СУВ-М    ....  124 

Ке2181гайог  йе  п1уе1  йе  адиа  "УаИэ!"  СУВ-М    .  124 

Судовая  дистанционная  станция  СДС      ....  125 

Кето1е  ОрегаИпд  8Ыр  81а1,1оп  СДС 126 

Ро81е  Ьуйготё1ёого1од1дие  тапп  роиг  те8иге8 

а  Й181апсе8  СДС 126 

8сЫЯ8ГегптеВ81а11оп  СДС 127 

ОЬ8егуа1опо  йе  етЬагсасхоп  рага  тей1йа8  а  Й1- 

81апс1а  СДС 127 

Испарометр  ГГИ-3000 129 

ЁуарогаИоп  Ме1ег  ГГИ-3000 129 

Еуароготё1ге  ГГИ-3000 129 

Уегйип81ипд8те88ег  (Еуаропше1ег)  ГГИ-3000   .  130 

Еуарог1те1го  ГГИ-3000 130 

Лебедка  морская  с  кранбалкой  ЛМ-046      .    .    .  131 

8еа  ШпсН  \У11Ь  И 0181  ЛМ-046 .  131 


8опйеиг  а  соп8о1е  ЛМ-046 132 

Мееге8ЬиЬ\у1пйе  т11  КгопЬа1кеп  ЛМ-046     ...  132 

Тогпо  тагшо  соп  у1р;а  йе  8081ёп  ЛМ-046.    .    .    .  132 

Лебедка  морская  ЛМ-006 133 

8еа  \УшсЬ,  ЛМ-006 133 

8опйеиг  тапп  ЛМ-006 134 

МеегевЬиЬшпйе  ЛМ-006 134 

Тогпо  тагшо  ЛМ-006 134 

Блок-счетчик  017 135 

Ри11еу-В1оск  Соип1ег  017 135 

В18ро8ШГ  йе  сотр1а^е  017 136 

В1оск-2аЫег017    . 136 

Ро1еа-соп1айог  017 136 

Гидрометрические  лебедки  «Нева»  и  «Луга»  .    .  137 

Нуйгоше1пс  ^У1псЬе8  "Кеуа"  апй  "Ьи^а"  ...  137 

8опйеиг8  тойё1е8  «Кёуа»  е1  «Ьои§а» 138 

Нуйготе1п8сЬе  \У1Пйеп  ,,Ке\уа"  ипй  ,,Ьида"    .  138 

Тогпоз  111Йготё1псо8  "Меуа"  у  "Ьи^а"    ....  139 

Рейка  водомерная  переносная  РВП-3-49    .    .    .  140 

Рог1аЫе  \Уа1ег  Вер1Ь  Оаи^е,  РВП-3-49  ....  140 

РегсЬе  йе  тезиге  1гап8рог1аЫе  РВП-3-49    .    .    .  140 

Тга^Ьаге  Ре§е11а«е  РВП-3-49 141 
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